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Kurzfassung 


Die Ellipsometrie ist ein optisches Messverfahren zur Oberflachencharak- 
terisierung und Dünnschichtmessung unter Verwendung von polarisiertem 
Licht, das aufgrund der hohen Sensitivität insbesondere in der Halbleiter- 
industrie eine breite Anwendung findet. Licht hat einen Polarisationszustand, 
der durch vier reelle Parameter beschrieben werden kann, die zu einem 
sogenannten Stokes-Vektor zusammengefasst werden. Es gibt einen Kal- 
kül, in dem die Polarisationszustandsänderungen an optischen Elementen 
mit Hilfe von reellen 4x4-Matrizen modelliert werden können, den soge- 
nannten Müller-Matrizen. Diese hängen nichtlinear von den physikalischen 
Materialparametern ab. Viele komplexe Aufgabenstellungen in der Ellip- 
sometrie können durch diese Abstraktionsebene über die Matrix-Algebra 
gelöst werden, ohne auf die elektromagnetische Wellennatur des Lichtes 
zurückgreifen zu müssen. 


Bei der Messung wird das Licht an der Oberfläche spekular reflektiert und 
anschließend von einem Polarisationszustandsdetektor erfasst. Die Pola- 
risationszustandsmessung lässt sich durch drei Matrizen beschreiben: die 
Modulationsmatrix der Beleuchtung, die die Stokes-Vektoren der emittierten 
Lichtstrahlen enthält, die Müller-Matrix des Prüflings, die in mehrere Müller- 
Matrizen faktorisiert werden kann und die Analysematrix des Detektors, die 
die Stokes-Vektoren des einfallenden Lichts auf eine Matrix mit gemessenen 
Intensitäten abbildet. 


Die Ellipsometrie ist ein indirektes, modellbasiertes Messverfahren. Die 
Oberfläche wird dabei als eine Schichtstruktur modelliert, die von mehreren 
sog. Modellparametern abhängt. Diese unterteilen sich in Material-bezogene 
Modellparameter zur Beschreibung der Schichtstruktur und Topographie- 
bezogene Modellparameter zur Beschreibung der Oberflächenform. Die 


Kurzfassung 


gesuchten Modellparameter stehen mit den Messwerten in einem nichtlinea- 
ren funktionalen Zusammenhang, wodurch spezielle Auswertealgorithmen 
erforderlich sind. Standardmäßig werden in der spektroskopischen Ellipso- 
metrie einige wenige unbekannte Modellparameter aus vielen spektralen 
Messdaten bestimmt. Unter Annahme von Gauß’schem Sensorrauschen wird 
über iterative Verfahren eine Maximum-Likelihood-Schätzung der gesuchten 
Modellparameter berechnet. 


Ein Nachteil der Ellipsometrie ist die geometrische Einschränkung der Prüf- 
anordnung aufgrund des Reflexionsgesetzes. Dadurch wird eine Vermessung 
von gekrümmten Oberflächen i. Allg. verhindert. Ein relativ neues Messprin- 
zip basierend auf Lichtwegumkehrung und mikrostrukturierten Retroreflek- 
toren ermöglicht jedoch die Erfassung von beliebigen Freiformflächen. Dieses 
neue Messprinzip und die damit verbundenen Änderungen der Messabbil- 
dung, der Messunsicherheiten, der Mehrdeutigkeiten, der Freiheitsgrade und 
der Auswertealgorithmik einer Polarisationsmessung bilden den Forschungs- 
schwerpunkt dieser Arbeit. Es wurde ein Einwellenlängen-Ellipsometer für 
die großflächige Prüfung gekrümmter Oberflächen realisiert und dazu ein an- 
gepasster Kalibrier-Algorithmus entwickelt, der mittels einer Matrixfaktori- 
sierung mit Nebenbedingungen die Modulations- und Analysematrix simul- 
tan berechnet. 


In den meisten Anwendungsfällen reduziert sich beim neuen Messverfahren 
die Anzahl der Freiheitsgrade der gemessenen Müller-Matrix von 16 auf 10. 
Außerdem verdoppelt sich die Anzahl der Elemente in der Lösungsmenge der 
Modellparameter, falls das untersuchte Medium nicht-depolarisierend und in- 
variant gegenüber Lichtwegumkehrung ist. Bekannte inverse Abbildungen 
für die Ellipsometrie an ebenen Oberflächen wurden für die Anwendung an 
gekrümmten Oberflächen generalisiert. Dies bringt eine deutliche Performan- 
cesteigerung gegenüber den standardmäßig verwendeten iterativen Optimie- 
rungsverfahren. Bei der Einwellenlängen-Ellipsometrie ist zudem der Vorteil 
einer probabilistischen Datenauswertung gegenüber direkten Verfahren über 
inverse Abbildungen verschwindend gering, da die Anzahl der Messwerte oft 
unwesentlich größer als die Anzahl der Unbekannten ist. 
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An gekrümmten Oberflächen muss zusätzlich zu anderen Modellparametern 
auch die unbekannte Oberflächennormale bestimmt werden. Hierfür werden 
zwei Verfahren vorgestellt. Das erste Verfahren ist ein Marker-basiertes Ver- 
fahren, ähnlich dem monokularen Stereo, und ermöglicht eine grobe Abschät- 
zung des Oberflächenreliefs ohne Verwendung von kalibrierten Polarisations- 
messungen. Das zweite Verfahren misst die Oberflächennormalen anhand von 
Polarisationsmessungen. Nach bisherigem Technikstand ist hierbei Vorwis- 
sen über die Materialstruktur der Oberfläche erforderlich. Das vorgestellte 
Verfahren benötigt jedoch kein Vorwissen über die Materialstruktur. Ermög- 
licht wird dies durch einen speziellen optischen Aufbau und eine Modulation 
der Polarisationseigenschaften des Retroreflektors im Zeitmultiplexverfahren. 
Die Oberflächennormale wird dann aus dem Richtungsvektor des reflektier- 
ten Lichts bestimmt. 
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Notation 


Nachfolgend ist die in dieser Arbeit verwendete Notation dargestellt. 


Allgemein 


reelle, skalare Größe lateinische, kursive und griechische Buchstaben a,a 


komplexe, skalare unterstrichene Buchstaben a,a 

Größe 

skalares Quaternion doppelt unterstrichene, lateinische Buchstaben a 

reeller Vektor fett gedruckte, kursive Buchstaben a,a 

komplexer Vektor fett gedruckte, unterstrichene und kursive a,a 
Buchstaben 

reelle Matrix oder fett gedruckte Buchstaben a,x 

reeller Tensor 

komplexe Matrix oder fett gedruckte, unterstrichene Buchstaben a, a 


komplexer Tensor 


m 


skalarwertige reelle Schreibmaschinenschrift 
Zufallsvariable 


vektorwertige reelle fett gedruckte, kursive Schreibmaschinenschrift a 


Zufallsvariable 

matrixwertige reelle fett gedruckte Schreibmaschinenschrift a 
Zufallsvariable 

Menge Kalligraphie-Schrift in Schriftart Computer A 


Modern Math Symbol 


xiii 


Notation 


Operator 


Konstanten 


yz 


xiv 


Kalligraphie-Schrift in Schriftart AMS Euler A 
Script 


Vakuumlichtgeschwindigkeit: cy := 299 792 458” 


elektrische Feldkonstante: 
€o X 8,854 187 8128(13) - 101? = 
m 
magnetische Feldkonstante: 
—6 N 
Mo © 1,256 637 062 12(19) - 10 er 
Nullvektor mit n Elementen 


Einsvektor mit n Elementen 

quadratische Nullmatrix der Größe n 
Einheitsmatrix der Größe n 

Jones-Matrix eines idealen Spiegels: 

J,, := 3, (180°) 

Müller-Matrix eines idealen Spiegels: 

Mu := Mı(180°) 

Müller-Matrix eines idealen, horizontal ausgerichteten 
Polarisators: 

Mp := My(90°) 

Abbildungsmatrix einer Ebenenspiegelung an der 
x-Ebene: 

T, := diag(-1,1,1) 

Abbildungsmatrix einer Achsenspiegelung an der 
x-Achse: 

Ty, ¿= diag(1, — 1, — 1) 


Notation 


Lateinische Symbole und Variablen 


jal Absolutbetrag des Skalars a 

Ais Region innerhalb der Referenzebene der Beleuchtung 
(Beleuchtungsebene) 

A, Region innerhalb der Referenzebene des Retroreflektors 
(Reflektorebene) 

Aa Region innerhalb der Referenzebene des Detektors 
(Detektorebene) 

arctan2 (x.x) komplexe Arkustangens-Funktion mit zwei Argumenten: 
arctan 2(y,x) := —ilog (œ + iy)/ [x2 + y?) 

arg (a) Argument der komplexen Zahl a 

B,B reelle bzw. komplexe magnetische Flussdichte 

BRDF Bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktion 

c Lichtgeschwindigkeit in einem nicht-absorbierenden 
Medium 

c komplexe Lichtgeschwindigkeit in einem absorbierenden 
Medium 

© komplexe Zahlen 

col (A) Menge der Spaltenvektoren von A 

D elektrische Flussdichte 

D Menge der glatten Funktionen mit kompaktem Trager 

T Menge der Distributionen mit Testfunktionen aus D 

DI(M) Depolarisationsindex der Müller-Matrix M 

diag(a,, 5 a,) Diagonalmatrix mit den Diagonalelementen (a, ER a,) 

det A Determinante der Matrix A 

E,E reelle bzw. komplexe elektrische Feldstarke 

ER Löschungsverhältnis von Polarisatoren 

F(A,B) Menge der Funktionen mit Definitionsmenge A und 
Zielmenge B 


XV 


Notation 


J,(A) 


xvi 


reelle bzw. komplexe magnetische Feldstärke 
imaginäre Einheit von komplexen Zahlen 
imaginäre Einheiten von Quaternionen 
reelle bzw. komplexe Intensität 

identische Abbildung über die Menge A 
komplexe Leitungsstromdichte 

Jones-Matrix 


Jones-Matrix eines optischen Bauelements mit linearem 
Dichroismus für den polarisationsabhängigen 
Verlustwinkel W: 


sin ¥ 0 
qo a= 0 cos ¥ 


Jones-Matrix eines Verzögerungselements in 
Transmissionsanordnung mit Verzögerung A und 


horizontaler schneller Achse: 


Ao 
LINSE 0 e-i 


Jones-Matrix der optischen Rotation um den Winkel ¢: 
1.) A e — sin l 

sing cos¢ 
Jones-Matrix einer Probe mit linearem Dichroismus, 
Verzögerung und Absorption in Reflexions- oder 
Transmissionsanordnung: 
J, (YAR) := V2RIy(¥)I, (A) 
Jacobi-Matrix der vektorwertigen Funktion f 
reeller bzw. komplexer Wellenvektor 
Strahldichte 
Müller-Matrix 


Notation 


My (¥) 


M,(A) 


M,($) 


M,.(M,$) 


M,(W,A,R) 


M,M 
N (u,2) 


N(M) 


Müller-Matrix eines optischen Bauelements mit linearem 
Dichroismus für den polarisationsabhängigen 
Verlustwinkel ¥: 


1 —cos 2 0 0 
My(¥) := 1} — cos 2¥ 1 0 0 
2 0 0 sin 2¥ 0 
0 0 0 sin 2¥ 
Müller-Matrix eines Verzögerungselements mit 
Verzögerung A: 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
m) 00 cosA sinA 
0 0 -sinA cosA 


Müller-Matrix der optischen Rotation um den Winkel ¢: 
1 0 0 0 


0 cos2¢ sin2d 0 

0 -sin2d cos2¢ 0 

0 0 0 1 
Müller-Matrix eines um den Winkel ¢ gedrehten 


M,(¢) = 


optischen Bauteils, welches nicht gedreht die 
Müller-Matrix M aufweist: 

M;,(M.¢) := M,(—¢)MM,(9) 

Müller-Matrix einer Probe mit linearem Dichroismus, 
Verzögerung und Absorption in Reflexions- oder 
Transmissionsanordnung: 

M,(¥,A,R) := 2RMy(Y)Ma(A) 

reelle bzw. komplexe Magnetisierung 

multivariate Normalverteilung mit Erwartungswert u 
und Kovarianzmatrix & 


Normierte Müller-Matrix: M/(M),, 
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Notation 


Null (A) Kern der durch A € R”” induzierten linearen 
Abbildung: 
Null (A) := {x | Ax = 0,} 
Pu) Poisson-Verteilung mit Erwartungswert und Varianz u 
P Polarisationsgrad 
P,P reelle bzw. komplexe elektrische Polarisation 
R(v,c) Rotationsmatrix im R? um den Winkel æ um die 
Rotationsachse v 
R reelle Zahlen 
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1 Einleitung 


1.1 Motivation 


Die Ellipsometrie ist ein optisches Messverfahren für die Schichtdickenmes- 
sung im Nanometerbereich, das seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist [Dru89]. 
Darüber hinaus kann man mit der Ellipsometrie den Brechungsindex, 
den Kristallinitätsgrad, die elektrische Leitfähigkeit, die Oberflächenrauheit 
u. v. m. quantitativ erfassen [Tom99, Gar13b]. Bei der Ellipsometrie wird Licht 
mit bekanntem Polarisationszustand an einer Probe reflektiert oder transmit- 
tiert und anschließend der Polarisationszustand wieder gemessen [Azz99]. 
Das Messprinzip der Ellipsometrie beruht auf einer modellbasierten Aus- 
wertung der Polarisationszustandsänderung [Jel91]. Eine Änderung des 
Polarisationszustands tritt üblicherweise auf, wenn polarisiertes Licht unter 
einem schrägen Einfall auf eine Oberfläche auftrifft. Die Änderung des Pola- 
risationszustands hängt von der Schichtstruktur der Oberfläche sowie vom 
Einfallswinkel des Lichts ab und lässt sich anhand von bekannten Gesetzmä- 
Bigkeiten der Optik berechnen [Hec02]. Über ein Fitting der Modellparameter 
oder eine Inversion dieser funktionalen Beziehungen lassen sich die Modell- 
parameter bestimmen. Da sehr viele unterschiedliche Modellparameter 
wie Schichtdicke, Doppelbrechung, Oberflächenneigung, Kristallinitätsgrad 
u.v.m. eine Polarisationszustandsänderung bewirken, ergibt sich ein sehr 
großes Anwendungspotenzial für die Ellipsometrie [Gar13b]. Die Abbildung 
der physikalischen Realität auf mögliche Polarisationszustandsänderungen 
ist jedoch nicht injektiv, so dass es bei der Bestimmung der Modellparameter 
häufig zu Mehrdeutigkeiten kommt [Tom99]. Zudem können natürlich nur so 
viele Modellparameter der Oberfläche bestimmt werden, wie Messwerte vor- 
handen sind; die übrigen Modellparameter sind als bekannt vorauszusetzen. 
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Ein Vorteil der Ellipsometrie gegenüber vielen anderen optischen Verfahren 
ist der aus dem gemessenen Polarisationszustand resultierende Informations- 
gewinn. Wird ein spektroskopisches Ellipsometer für Reflektanzmessungen 
kalibriert, so wird durch Messung der Intensität, der Wellenlänge und des 
Polarisationszustands die Licht-Materie-Interaktion sehr umfangreich erfasst. 


Eine weite Verbreitung fand die Ellipsometrie in der Halbleiterindustrie, wo 
sie einen festen Platz eingenommen hat [Tom99]. Als universell einsetzbare 
Messtechnik hat sie sich darüber hinaus in Regierungs- und Industriela- 
boratorien sowie in der Forschung und an Universitäten etabliert [Tom99, 
Fuj07]. Außerhalb der Halbleiterindustrie sind viele Industriezweige von 
dieser Messtechnik noch nicht erschlossen. Während früher die indirekte 
Messung mittels numerischen Optimierungsverfahren ein Problem darstellte, 
welches durch das Aufkommen von leistungsstarken Rechnern weitest- 
gehend gelöst wurde [Fuj07], sind die heutigen Hürden vor allem das 
physikalisch-modellbasierte Messprinzip der Ellipsometrie [Fuj07] und die 
geometrisch-optischen Einschränkungen. Das physikalisch-modellbasierte 
Messprinzip führt dazu, dass sich die Anwendung der Ellipsometrie mit we- 
nig Vorwissen über die Materialstruktur als schwierig gestaltet [Tom99]. Ist 
ausreichend Vorwissen über die Probe vorhanden, kann das Messprinzip auch 
von Vorteil sein, falls das physikalische Modell die Realität adäquat abbildet, 
da die gesuchte Kenngröße der Oberfläche in vielen Anwendungsfällen mit 
der Messgröße in einem bekannten Zusammenhang steht. In diesen Fällen 
sind bspw. keine Kalibrierstandards wie bei vielen anderen Messverfahren der 
Dünnschichtmessung erforderlich [Abo15]. Die geometrisch-optischen Ein- 
schränkungen ergeben sich aus dem Reflexionsgesetz, da mit Ellipsometrie 
meist spiegelnde Oberflächen gemessen werden [Asp13]. Als Konsequenz ist 
eine präzise Justage von Lichtquelle, Probe und Detektor erforderlich [Par02]. 
Zudem wird der Lichtpfad nicht durch die Probe, sondern durch die Mess- 
apparatur vorgegeben, die die Richtungen des emittierten und detektierten 
Lichts festlegt. Folglich beschränkt sich der Anwendungsbereich der Ellip- 
sometrie fast nur auf ebene Oberflächen. Eine großflächige Prüfung von 
gekrümmten Oberflächen im Durchlauf oder im Stop-and-go-Verfahren, wie 
sie in der industriellen Sichtprüfung üblich ist [Str19], ist mit herkömmlichen 
Methoden und Ellipsometrie-Aufbauten nicht realisierbar. 
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Die Möglichkeit Beschichtungen im Nano- und Mikrometerbereich vollflächig 
zu vermessen, wäre für die Industrie von großem Nutzen. Funktionale Schich- 
ten finden sich z.B. in der Automobilindustrie [Tag97], in der optischen In- 
dustrie [Han09, Duw19] und in der flexiblen Elektronik, z. B. bei organischen 
Leuchtdioden (engl. organic light emitting diode, OLEDs) [Käl21]. In vielen 
Anwendungsbereichen findet momentan nur eine stichprobenhafte, punktu- 
elle Messung der Oberflächenstruktur statt. Im Rahmen der sog. Industrie 4.0 
sind flexible Sensorlösungen für eine 100%-Prüfung von Oberflächen wün- 
schenswert [Zür20], weil dadurch eine Steigerung der Qualität und der Res- 
sourceneffizienz sowie eine Minimierung des Ausschusses und der Material- 
kosten erreicht wird. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, 
diese Lücke im Bereich der optischen Messtechnik zu schließen. 


1.2 Problemstellung und Zielsetzung 


Der klassische Aufbau eines Ellipsometers besteht aus einer Lichtquelle und 
einem Detektor, wobei das Licht spekular an einer Probe unter schrägem 
Lichteinfall reflektiert [Azz99] und hier als Ellipsometrie ohne Lichtwegum- 
kehrung (engl. unidirectional ellipsometry, UE) bezeichnet wird. Das Beleuch- 
tungsmodul emittiert Licht mit einem festen oder modulierten Polarisations- 
zustand und wird als Polarisationszustandsgenerator (engl. polarization sta- 
te generator, PSG) bezeichnet. Der Detektor detektiert den Polarisationszu- 
stand und wird als Polarisationszustandsdetektor (engl. polarization state de- 
tector, PSD) bezeichnet. Aus dem Stand der Technik ist eine Variante dieses 
Ellipsometrie-Aufbaus bekannt, bei der das Licht eine doppelte Reflexion an 
der Probenoberfläche erfährt und hier als Ellipsometrie mit Lichtwegumkeh- 
rung (engl. return-path ellipsometry, RPE) bezeichnet wird. Bisher wurde ein 
Spiegel verwendet, um das von der Probe reflektierte Licht zurück zu reflek- 
tieren [Azz81b]. Der Aufbau kann die Proben-Justage vereinfachen und er- 
möglicht auch Messungen an nicht-planen Oberflächen. 


In den letzten Jahren wurde am Fraunhofer IOSB eine neue Variante der RPE 
entwickelt und vorgestellt, bei dem die Lichtwegumkehrung nicht mit ei- 
nem Spiegel, sondern mit einem mikrostrukturierten Retroreflektor erreicht 
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wird [Har99, Har12]. Diese Modifikation stellt einen vielversprechenden 
Ansatz dar, um erstmals die Ellipsometrie an annähernd beliebig geformten 
Oberflächen anzuwenden. Der erste Prototyp ist ein Sensormodul zur par- 
allelen Messung von vier Intensitäten mittels Laser-Scanning und arbeitet 
als Zeilensensor im Zeilenabtastverfahren. Der darin verwendete PSD weist 
Abtastraten im MHz-Bereich auf und misst drei von vier Freiheitsgraden 
des Polarisationszustands. Aufgrund der partiellen Polarisationszustands- 
messung verdoppeln sich die Mehrdeutigkeiten bei der Bestimmung der 
Modellparameter. Der Polarisationszustandsdetektor mit Amplitudenteilung 
(engl. division-of-amplitude photopolarimeter, DoAmP) stellt ein alternatives 
und optimales Design zur vollständigen Messung des Polarisationszustands 
dar [Azz03]. Die Güte von alternativen Aufbauten eines PSD basierend auf 
Strahlungsteilung lassen sich daran messen, wie nah das Gütemaß an den 
Optimalwert des DoAmP heranreicht. Gütemaße sind z.B. die Determinante 
der Analysematrix des PSD sowie die Konditionszahl. Der DoAmP gibt zwar 
Aufschluss über das prinzipielle Design eines optimalen PSD. Dessen Her- 
stellung gestaltet sich jedoch aufgrund von speziellen Polarisationsoptiken 
als aufwändig. Daher werden alternative Aufbauten des DoAmP basierend 
auf Standard-Polarisationsoptiken vorgestellt, die bezüglich der Gütemaße 
ebenfalls optimal sind. 


Um präzise Polarisationsmessungen durchzuführen, werden handelsübliche 
Ellipsometer kalibriert. Gängige Kalibrierverfahren sind bei der RPE aufgrund 
der Lichtwegumkehrung jedoch eher ungeeignet. Neben der Kalibrierung 
gibt es auch bei der Polarisationsmessung zwischen der RPE und der UE 
Unterschiede, die eine geänderte Messabbildung und Datenauswertung er- 
fordern. Üblicherweise werden die Modellparameter in der Ellipsometrie 
über eine nichtlineare Optimierung berechnet. Einige wenige geschlossene 
Lösungen sind für die Einwellenlängen-Ellipsometrie basierend auf der UE 
bekannt [Azz89b, Rus91, Rus99]. Diese weisen gegenüber iterativen Ver- 
fahren eine deutlich bessere Performanz auf, was im Echtzeit-Betrieb ein 
wichtiges Kriterium darstellt. Allerdings setzen sie eine bekannte Oberflä- 
chenneigung voraus. Da die Oberflächenneigung den Polarisationszustand 
ebenfalls verändert, können die Einflüsse von Material-Parametern und 
Topographie-Parametern nicht ohne Weiteres separiert werden und müssen 
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üblicherweise gemeinsam berechnet werden. Die zwei zusätzlichen Un- 
bekannten der Oberflächenneigung verringern außerdem die Anzahl der 
Material-Parameter, die mit einer Messung bestimmt werden können. Ein 
wichtiges Ziel dieser Arbeit besteht daher darin, alternative Aufbauten, 
Algorithmen und Kalibrierverfahren aufzuzeigen, die die zuvor genannten 
Nachteile ausgleichen, um die Mächtigkeit der Ellipsometrie an ebenen 
Oberflächen mit möglichst wenig Einschränkungen bei der Messung von 
beliebig-geformten Oberflächen zu erhalten. 


1.3 Beiträge 


Die vorliegende Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Einschränkungen 
der RPE basierend auf Retroreflexfolien. Die Retroreflexfolie bildet bei diesem 
neuartigen Messprinzip eine kritische Komponente, da deren Polarisati- 
onseigenschaften nur innerhalb sehr enger Toleranzen variieren dürfen. 
Da das Licht aus unterschiedlichen Richtungen auf den Retroreflektor auf- 
trifft, spielt ebenfalls die Einfallswinkelabhängigkeit eine wichtige Rolle. Die 
Eignung der in dieser Arbeit verwendeten Retroreflexfolie für Ellipsometrie- 
Anwendungen kann theoretisch begründet werden und wird experimentell 
bestätigt. Zudem werden Qualitätsmerkmale geeigneter Retroreflexfolien 
aufgezeigt, die sowohl für die Auswahl als auch für die Herstellung solcher 
Folien wichtig sind. 


Auf dem neuartigen Messprinzip aufbauend, werden zwei Anordnungen der 
RPE betrachtet und untersucht: die Laser-Ellipsometrie und die Kamera- 
basierte, abbildende Ellipsometrie. Arbeiten zur Laser-Ellipsometrie be- 
handeln vorwiegend den optischen Aufbau des PSD. Es wird ein PSD auf 
Basis des DoAmP unter Verwendung von Verzögerungsplättchen vorgestellt, 
der sich im Vergleich zum Stand der Technik durch eine deutlich verein- 
fachte Herstellung auszeichnet. Es wird theoretisch gezeigt, dass bei der 
Einwellenlängen-Ellipsometrie mit dem geänderten Aufbau die Gütemaße 
optimale Werte annehmen. Ebenfalls vorgestellt wird ein PSD für den Ein- 
satz in der spektroskopischen Ellipsometrie, dessen Gütemaße erstmalig im 
gesamten Wellenlangenbereich von 400 nm bis 1000 nm annähernd optimale 
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Werte annehmen. Dieser Wellenlängenbereich spielt für Silizium-basierte 
Photodetektoren eine herausragende Rolle. 


Die zweite Anordnung der RPE ist ein Prototyp basierend auf der Kamera- 
basierten, abbildenden Ellipsometrie. Die abbildende Ellipsometrie wird nicht 
wie sonst üblich mit Mikroskopie kombiniert [Asi08], sondern ermöglicht bei 
dieser Ausführung die vollflächige Abbildung größerer Objekte wie Linsen 
und Parabolspiegeln. Der vorgestellte Aufbau des abbildenden Ellipsometers 
ist ein Einwellenlängen-Ellipsometer. Im Gegensatz zur Laser-Ellipsometrie 
wird kein monochromatisches Licht, sondern schmalbandiges Licht emittiert. 
Obwohl dieser Prototyp als Einwellenlängen-Ellipsometer ausgeführt ist, ist 
das neue Messprinzip basierend auf Retroreflexion nicht darauf beschränkt 
und der Übergang zur spektroskopischen Ellipsometrie ist unkompliziert. 


Für verschiedene Ausführungen der RPE werden Messabbildungen präsen- 
tiert, um geneigte Oberflächen, Lichtwegumkehrung, Strahlteilung und Re- 
troreflexion zu berücksichtigen. Zudem werden bisher unbekannte analyti- 
sche Lösungen mit dem Fokus auf geneigte Oberflächen vorgestellt und ein 
funktionaler Zusammenhang zwischen den Messwerten der UE und der RPE 
hergestellt. Durch Kombination bekannter und neuer Formeln lassen sich ei- 
nige wichtige Aufgabenstellungen der Ellipsometrie an gekrümmten Ober- 
flächen über direkte Verfahren lösen. Dies bringt eine deutliche Performan- 
cesteigerung mit sich und erleichtert die Echtzeit-Datenauswertung bei der 
abbildenden Ellipsometrie erheblich. 


Mit der Einwellenlängen-RPE können an isotropen Medien zwei Neigungs- 
winkel und ein Material-Parameter bestimmt werden, bspw. eine Schichtdi- 
cke. Die Anzahl der simultan bestimmbaren Material-Parameter kann jedoch 
erhöht werden, indem die Topographie des Prüflings auf andere Art und Wei- 
se gemessen wird. Die Verwendung von zusätzlicher Sensorik ist die nahelie- 
gendste Möglichkeit 3D-Messdaten zu gewinnen. In Laborumgebungen bietet 
sich eine andere Möglichkeit an, auf einfache Art und Weise 3D-Messdaten zu 
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gewinnen, ohne den optischen Aufbau zu ändern. Hierfür wird ein Messver- 
fahren vorgestellt, welches eine (zerstörungsfreie) Präparation des zu unter- 
suchenden Prüflings erfordert. Dabei wird nach der Aufnahme der Polarisati- 
onsmessungen ein retroreflektierender Staub oder retroreflektierende Schnip- 
sel auf die Probe aufgetragen und mit monokularem Stereo basierend auf Or- 
thogonalprojektion die 3D-Form bestimmt. Eine dritte Möglichkeit 3D-Daten 
während der Messung zu gewinnen, besteht in der Modulation der Polarisa- 
tionseigenschaften des Retroreflektors während der Messung. 


Die genannten Methoden der separaten Messung von Topographie-Parame- 
tern bieten den Vorteil, dass bereits bekannte Methoden der Datenauswertung 
in der Ellipsometrie an ebenen Oberflächen auf gekrümmte Oberflächen über- 
tragen werden können. Allerdings sind die Möglichkeiten der RPE zur Ober- 
flächencharakterisierung gegenüber der UE etwas eingeschränkt, was in den 
meisten Anwendungsfällen jedoch unerheblich ist. Die Ursache für die Ein- 
schränkungen liegt in der Lichtwegumkehrung. Daher treten die Einschrän- 
kungen der RPE sowohl bei ebenen als auch gekrümmten Oberflächen auf. 
Eine Gegenüberstellung der RPE und der UE hinsichtlich der Vor- und Nach- 
teile bildet einen Teil dieser Arbeit. 
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Die Arbeit beginnt in Kapitel 2 mit einer Einführung in das Messprin- 
zip der Ellipsometrie, die Datenauswertung und bekannte Aufbauten von 
Ellipsometern aus dem Stand der Technik. Es wird auf die Einwellenlängen- 
Ellipsometrie, die spektroskopische Ellipsometrie, die punktmessende und die 
abbildende Ellipsometrie an ebenen Oberflächen ebenso eingegangen wie auf 
neue Entwicklungen der Ellipsometrie mit Lichtwegumkehrung an gekrümm- 
ten Oberflächen. Kapitel 3 behandelt die physikalischen und mathematischen 
Grundlagen der Lichtausbreitung und die beiden Darstellungsmöglichkeiten 
des Polarisationszustands als Jones- und Stokes-Vektoren. Auf örtlich vari- 
ierende Jones- und Stokes-Vektoren bzw. Jones- und Müller-Matrizen wird 
ein besonderes Augenmerk gelegt, da sie für nachfolgende Berechnungen 
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erforderlich sind. Demgegenüber wird in der Literatur der Jones- und Müller- 
Formalismus meist auf unendlich ausgedehnte ebene Wellen eingeschrankt. 
Weiterhin werden Aufbauten zur Messung des Polarisationszustands und 
der Polarisationszustandsänderung von Licht behandelt sowie das direk- 
te Problem und das inverse Problem bei der Datenauswertung adressiert. 
Aufbauend auf diesen theoretischen Grundlagen werden in Kapitel 3 die 
Polarisationseigenschaften von mikrostrukturierten Retroreflexfolien unter- 
sucht. Retroreflexfolien basierend auf Mikrokugeln und Mikrotripeln sowie 
phasenkonjugierende Spiegel werden in die Analyse mit einbezogen. Ein ab- 
bildendes Ellipsometer zur Oberflachencharakterisierung beliebig geformter 
Oberflachen basierend auf der RPE mit Retroreflexion wird in Kapitel 5 vor- 
gestellt. Die Datenauswertung und mögliche Lösungsansätze für das Problem 
der unbekannten Oberflächenneigung werden ebenfalls in diesem Kapitel 
behandelt. Sehr wichtig für eine praktische Umsetzung des vorgeschlagenen 
Sensordesigns ist das Thema Sensorkalibrierung aus Kapitel 6. Durch die 
Kombination von abbildender Ellipsometrie und der RPE gestaltet sich die 
Sensorkalibrierung schwieriger als bei der UE. Der vorgestellte, angepasste 
Kalibrieralgorithmus verwendet ähnlich zur etablierten Eigenwert-basierten 
Kalibrierung Methoden der linearen Algebra und der Numerik, unterscheidet 
sich jedoch deutlich von dieser hinsichtlich der algorithmischen Struktur. In 
Kapitel 7 werden schließlich die Möglichkeiten des abbildenden Ellipsometers 
zur Charakterisierung von ebenen und gekrümmten Oberflächen evaluiert. 
Die Zusammenfassung in Kapitel 8 schließt die Arbeit ab. 


2 Stand der Forschung und Technik 


Die Ellipsometrie als Messtechnik hat seit inren Anfangen vor tiber 100 Jah- 
ren wichtige technologische Entwicklungen durchgemacht, die nachfolgend 
kurz zusammengefasst werden. Auch wenn sich das Messprinzip und die er- 
zielbaren Messunsicherheiten über viele Jahre kaum geändert haben [Rot45, 
Gon02], haben erst diese Weiterentwicklungen und Automatisierungen es er- 
möglicht, die Ellipsometrie für eine Vielzahl von Problemstellungen und ins- 
bes. für die Dünnschichtmessung als Messtechnik zu etablieren [The81]. Ei- 
ne wesentliche Weiterentwicklung wurde am Fraunhofer IOSB erst kürzlich 
erfunden: Die Ellipsometrie mit Lichtwegumkehrung unter Ausnutzung von 
Retroreflexion [Har99, Har12]. Diese Neuerung stellt die Grundlage dar, auf 
der die vorliegende Arbeit aufbaut. 


2.1 Ellipsometrie und spektroskopische 
Ellipsometrie 


Die Ellipsometrie ist ein modellbasiertes, indirektes Messverfahren. Zu mes- 
sende Kenngrößen einer spiegelnden Oberfläche, wie die Schichtdicke einer 
Nano-Beschichtung, werden nicht direkt gemessen. Gemessen werden nur 
Polarisationszustandsänderungen von polarisiertem Licht, das an einer Ober- 
fläche gespiegelt oder transmittiert wird. Die gesuchten Kenngrößen werden 
als Modellparameter bezeichnet und stehen mit der Polarisationszustandsän- 
derung und ggf. weiteren bekannten oder unbekannten Modellparametern in 
einem meist nichtlinearen Zusammenhang. Das direkte Problem, also die Be- 
rechnung der Polarisationszustandsänderung aus den Modellparametern, ist 
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analytisch oder mit direkten Verfahren lösbar. Die Berechnung der Modell- 
parameter aus der Polarisationszustandsänderung bildet das inverse Problem 
und ist i. Allg. nur mit numerischen, iterativen Verfahren lösbar. Das inverse 
Problem ist i. Allg. schlecht gestellt [Liu21] und erfordert Vorwissen sowohl 
über die Schichtstruktur der Oberfläche als auch über den Suchraum der Mo- 
dellparameter. Bei der Datenauswertung spielt die numerische Optimierung 
eine zentrale Rolle. Für wichtige Spezialfälle existieren jedoch geschlossene 
Lösungen. 


Die Oberflächencharakterisierung erfolgt in der Ellipsometrie meist über ein 
phänomenologisches Modell, dass die zu untersuchende Probe als ein Schicht- 
stapel aus mehreren, meist homogenen Medien und plan-parallelen Grenz- 
flächen approximiert. Auch wenn dieses Modell eine Abstraktion der realen 
Probe darstellt, hat es sich als sehr fruchtbar erwiesen [Tom99]. Es können da- 
mit die Polarisationseigenschaften komplexer Proben mit rauen Oberflächen, 
rauen Grenzflächen, variablem Brechungsindex und Diffusionsschichten be- 
schrieben werden. Durch die Unterteilung der Probe in mehrere Schichten 
können bekannte Gesetze für Reflexion und Transmission von Licht an einer 
Grenzschicht genutzt werden, um die Polarisationszustandsänderung für die 
ganze Probe zu berechnen. 


Eine Messung mit einem Ellipsometer kann (quasi-)monochromatisch, 
schmalbandig oder spektral aufgelöst erfolgen. Eine breitbandige Messung 
ergibt hingegen keinen Sinn. Der Grund liegt in der Dispersion von Ma- 
terialien und der daraus resultierende Mittelung des Messsignals. Daher 
wurde bereits in den Anfängen der Ellipsometrie entweder monochromatisch 
beleuchtet oder spektral aufgelöst gemessen [Dru88, Dru89, Rot45]. Die 
anfangs manuelle Spektralmessung wurde erst Anfang der 1970er automa- 
tisiert [Asp14]. Gleichzeitig erhöhte sich aufgrund der spektral aufgelösten 
Messung der Rechenaufwand. 


Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf der Einwellenlängen-Ellipsometrie liegt, 
sind für manche Untersuchungen spektral aufgelöste Messungen erforderlich. 
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2.2 Messanordnungen und Messprinzip 


Diese wurden mit dem spektroskopischen Ellipsometer Smart SE der Fa. Hori- 
ba’ durchgeführt. Dieses Ellipsometer dient auch als Referenz, um Messwerte 
von UE und RPE zu vergleichen. Dabei wird entweder aus den spektral aufge- 
lösten Messwerten ein Wert bei der mittleren Wellenlänge des Emissionsspek- 
trums des Einwellenlängen-Ellipsometers herausgegriffen oder die spektral 
aufgelösten Messwerte mit dem Emissionsspektrum gewichtet. 


2.2 Messanordnungen und Messprinzip 


Jedes Ellipsometer beinhaltet im Wesentlichen zwei Komponenten: einen PSD 
und einen PSG [Azz99]. Der PSD misst den Polarisationszustand des Lichts, 
das in den Detektor einfällt. Hier kann eine vollständige oder eine partielle 
Messung des Polarisationszustands erfolgen. Bei einer vollständigen Messung 
wird der sog. Stokes-Vektor bestehend aus vier Stokes-Parametern vollständig 
gemessen. Dazu sind vier Intensitätsmessungen erforderlich. Bei einer par- 
tiellen Messung wird nur eine Untermenge der vier Stokes-Parameter oder 
Linearkombinationen hiervon gemessen. 


Welche Messanordnung für eine Aufgabenstellung erforderlich ist, hängt vom 
zu untersuchenden Prüfling ab. Handelt es sich um ebene, optisch isotrope 
Medien, reicht eine Messung der ellipsometrischen Winkel ¥ und A aus. Bei 
anisotropen, nicht-depolarisierenden Medien ist die Messung der 2X2-Jones- 
Matrix erforderlich. Depolarisierende Proben erfordern schließlich die Mes- 
sung der reellen 4x4-Müller-Matrix. Bei der spektroskopischen Ellipsometrie 
werden diese Matrizen für jeden Spektralkanal gemessen, was zu einer ent- 
sprechend großen Anzahl von Messwerten führt. Methoden der Schätztheo- 
rie sind zumindest bei der spektroskopischen Ellipsometrie wichtig, da weni- 
ge unbekannte Modellparameter aus vielen spektroskopischen Messwerten 
geschätzt werden müssen, die zudem unterschiedliche Messunsicherheiten 
aufweisen. Bei der Einwellenlängen-Ellipsometrie bringt eine probabilistische 
Datenauswertung nicht immer einen Mehrwert, da die Anzahl der Messwerte 


* https://www.horiba.com/de/scientific/products/ellipsometers/spectroscopic-ellipsometers/ 
details/smart-se-14909/ (25.12.2020) 
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oft unwesentlich größer als die Anzahl der Unbekannten ist. Dies resultiert 
in eine vergleichsweise geringe Fisher-Information, die mit der Anzahl der 
unabhängigen Observablen akkumuliert [Geo09]. Lediglich bei der Dimen- 
sionsreduktion der Polarisationsmessungen, z.B. von den 16 Elementen der 
Müller-Matrix auf die drei unabhängigen Messgrößen Y, A und R, kann eine 
Fortpflanzung von Verteilungen nach [JCG09] sinnvoll sein. 


Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten einen PSG zu betreiben: Es wird ent- 
weder ein fester, ein kontinuierlich modulierter oder ein diskret modulierter 
Polarisationszustand emittiert [Azz78a]. Nur für die Messung von Y und A 
ist ein fester, emittierter Polarisationszustand ausreichend. Die Modulation 
erfolgt entweder über mechanisch rotierende oder photoelektrisch modulier- 
te Polarisationselemente. Der PSD kann ebenfalls über eine kontinuierliche 
oder diskrete Modulation den Polarisationszustand messen. Zusätzlich gibt es 
auch die Möglichkeit diesen gänzlich ohne Modulation oder bewegliche Kom- 
ponenten zu messen. Gemessen wird immer eine Linearkombination der Ele- 
mente der Müller-Matrix. Ein Müller-Matrix-Ellipsometer misst die gesamte 
Müller-Matrix und für die Messung müssen vier linear unabhängige Stokes- 
Vektoren emittiert und vier Stokes-Vektoren gemessen werden. Ein häufig 
verwendeter Aufbau zur Messung der Müller-Matrix ist in Abb. 2.1 abgebildet. 
Dieses Ellipsometer verwendet sowohl auf Beleuchtungs- als auch auf Detek- 
torseite rotierende Kompensatoren (engl. dual rotating compensator ellipsome- 
ter)’. Der Polarisator und der Analysator sind Polarisatoren und können fest 
montiert sein. Die Kompensatoren sind Verzögerungsplättchen und können 
beliebig in der Winkellage gedreht werden. Zerlegt man das Licht in zwei li- 
near polarisierte Wellen, so absorbieren Polarisatoren eine der beiden Wellen. 
Der (lineare) Dichroismus beschreibt den Quotienten der Absorption der line- 
ar polarisierten Wellen und wird mit Y bezeichnet. Hingegen bewirken Kom- 
pensatoren eine Phasenverschiebung zwischen den beiden Wellen, die durch 
eine Verzögerung A beschrieben wird. Die Drehlage von Polarisationsopti- 
ken wird durch deren Azimutwinkel angegeben. Betrachtet man ein zweidi- 
mensionales Koordinatensystem im dreidimensionalen Raum mit beliebigem 
Nullpunkt, das durch die Vektoren e?® und eS aufgespannt wird, so ergibt 


* Vgl. https://www.jawoollam.com/products/rc2-ellipsometer (27.07.2021) 
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2.3 Abbildende Ellipsometrie 


sich der Azimutwinkel des Polarisators aus dem Richtungsvektor der Schwin- 
gungsebene des elektrischen Feldes in diesem Koordinatensystem. Analog da- 
zu ergibt sich der Azimutwinkel des Kompensators auf der Beleuchtungsseite 
aus dem Richtungsvektor der schnellen Achse. Allgemein beschreibt der Azi- 
mutwinkel eine Drehung des Koordinatensystems, wobei die Ausbreitungs- 
richtung des Lichtstrahls die Drehachse definiert und die Drehung gegen den 
Uhrzeigersinn bei Betrachtung der Lichtquelle ausgeführt wird’. 


PSG PSD 


Photo- 


Lichtquelle detektor 


Polarisationsoptiken 


Polarisator Analysator 


Kompensator Kompensator 


ers G 


eD 


spiegelnde, ebene Oberfläche 


Abbildung 2.1: Aufbau eines Ellipsometers ohne Lichtwegumkehrung mit rotierenden Kompen- 
satoren. 


2.3 Abbildende Ellipsometrie 


Mit der abbildenden Ellipsometrie lassen sich die Polarisationseigenschaften 
von Oberflächen räumlich auflösen. Viele Anwendungsfalle im Forschungs- 
umfeld erfordern sowohl eine hohe laterale als auch eine hohe Tiefenauflö- 
sung [Mat12, Art14], weshalb im Handel erhältliche abbildende Ellipsome- 
ter als Mikro-Ellipsometer ausgelegt sind’. Die abbildende Ellipsometrie wird 
daher meist in Kombination mit Mikroskopie eingesetzt und unterscheidet 


* Um Unklarheiten bei der Ausrichtung von Polarisationsoptiken vorzubeugen, wurde die 
Nebraska-Konvention eingeführt, auf die hier verwiesen wird [Hau80, Fuj07]. 
2 https://accurion.com/thin-film-characterization-imaging-ellipsometry (30.12.2020) 
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sich zur nicht-abbildenden Ellipsometrie vor allem durch folgende Merkma- 
le [Asi08]: 


« Die hohe laterale Auflösung der Mikro-Ellipsometrie erfordert 
aufgrund des Abbe-Limits eine große numerischen Apertur. 
Üblicherweise liegt diese zwischen 0,3 und 0,9 [Zha02, Asi08, Art14]. 


« Eine große numerische Apertur führt zu großen 
Einfallswinkeländerungen. 


« Eine große numerische Apertur verringert die Schärfentiefe. 


Die Einfallswinkelvariationen der von einem Sensorpixel detektierten Licht- 
strahlen wirken sich negativ auf die Genauigkeit des Messergebnisses aus, 
solange ein konstanter Einfallswinkel angenommen wird. Daher wurde die 
abbildende Ellipsometrie in der Vergangenheit für Relativ- statt Absolutmes- 
sungen eingesetzt, da letztere eine Berücksichtigung von Einfallswinkelvaria- 
tionen und höhere Rechenkapazitäten erfordern [Asi08]. 


Bei der abbildenden Makro-Ellipsometrie werden keine mikroskopisch klei- 
nen Strukturen untersucht, so dass die o. g. Einschränkungen der abbilden- 
den Mikro-Ellipsometrie nicht bzw. nur in abgeschwächter Form gelten. Die 
abbildende Makro-Ellipsometrie spielt insbesondere in Spezialanwendungen 
der industriellen Produktion wie der Folienherstellung und der flexiblen Elek- 
tronik eine Rolle, wo eine 100-Prozent-Kontrolle der Oberfläche erforderlich 
ist [Sha14, Bam19]. In dieser Arbeit wird der Fokus ebenfalls auf die Makro- 
Ellipsometrie gelegt. 


2.4 Messanordnungen mit 
Lichtwegumkehrung 


Der PSG und der PSD werden bei der Ellipsometrie mit Lichtwegumkehrung 
in einem Sensormodul kombiniert. Um das emittierte und einfallende Licht 
zu separieren, ist üblicherweise ein Strahlteiler erforderlich. Diese als RPE 
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2.4 Messanordnungen mit Lichtwegumkehrung 


bezeichnete Messtechnik wurde bisher unter Verwendung eines Spiegels rea- 
lisiert und ist schon lange bekannt [OBr36]. Später wurden weitere Varianten 
dieses Aufbaus bzw. weitere Anwendungsfälle untersucht [Yam74, Kaw76, 
Yam80, Azz81la, Azz81b, Azz77a, Azz77b] und die Messabbildung mittels 
Jones- und Müller-Matrizen formalisiert [Azz77a, Azz77b, Azz81c]. 


Eine interessante Eigenschaft der Ellipsometrie mit Lichtwegumkehrung ist, 
dass Messungen auch dann möglich sind, wenn die Probe nicht eben oder 
nicht perfekt ausgerichtet ist. Wird die Neigung einer Probe variiert und trifft 
das Licht auf einen zentrierten, sphärischen Spiegel auf, so wird das Licht 
zurück reflektiert und gelangt auf dem gleichen Weg schließlich in den De- 
tektor [Fu95, Joh11]. Dasselbe gilt, wenn die Höhe einer Probe variiert wird 
und das Licht unter senkrechtem Einfall auf einen ebenen Spiegel auftrifft. 
Sind sowohl Neigung als auch Höhe variabel und unbekannt, lässt sich mit 
Spiegeln keine Rückreflexion erreichen. 


Es gibt jedoch auch Ellipsometer ohne Lichtwegumkehrung, die für die Mes- 
sung von Oberflächen mit Neigungs- und Höhenvariation ausgelegt sind. Bei 
dem punktmessenden Messsystem aus [Hol96, Neu02b] wird die Toleranz ge- 
genüber Neigungsänderungen mithilfe einer Sammellinse erreicht, wobei der 
Messpunkt in der Schärfeebene liegen muss. Die Toleranz gegenüber Höhen- 
änderungen wird durch eine Autofokus-Einrichtung sichergestellt. Obwohl 
das Licht durch die Sammellinse emittiert und eingefangen wird, zählt das 
Messsystem nicht zu der RPE, da die emittierten und reflektierten Lichtstrah- 
len nicht koinzident sind. Ein abbildendes Ellipsometer zur Vermessung von 
gekrümmten Oberflächen wurde in [Han08, Han09, Lee05, Cha05, Cha17] vor- 
gestellt. Das reflektierte Licht wird nach der Transmission durch den Analysa- 
tor auf ein Milchglas projiziert und auf der Rückseite detektiert. Weitere Auf- 
bauten zur Messung von gekrümmten Oberflächen, die auf der Detektorseite 
Sammel- oder Fresnellinsen verwenden, finden sich in [Duw19, Li16, Wir08]. 
Einige der genannten Aufbauten haben die Schwierigkeit, das in einem gro- 
ßen Raumwinkel reflektierte Licht wieder einzufangen und kommen nur mit 
kleinen Variationen des Neigungswinkels zurecht. Beianderen Aufbauten be- 
steht bei großen Variationen des Neigungswinkels das Problem, dass das Licht 
unter großen Einfallswinkeln auf Polarisationsoptiken auftrifft. 
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Abb. 2.2 zeigt einen völlig neuartigen Aufbau eines bildgebenden Ellipso- 
meters mit Lichtwegumkehrung. Das polarisationssensitive Laserscanner- 
Messsystem wurde am Fraunhofer IOSB entwickelt und ist ein Zeilensen- 
sor [Har99], jedoch wurden auch Kamerasysteme erprobt [Har12]. Statt 
eines Spiegels wird ein mikrostrukturierter Retroreflektor verwendet. Die 
Kombination von Polarisationsmessung und Retroreflexion auf Basis von 
mikrostrukturierten Retroreflexfolien ermöglichte erstmals die Messung der 
Polarisationszustandsänderung an nicht-planen Oberflächen, die eine starke 
Variation der Oberflächenneigung aufweisen. Die untersuchte Oberfläche 
kann eine sog. Freiformfläche sein, unterliegt also keinen weiteren geo- 
metrischen Einschränkungen. Der erste Prototyp arbeitet ohne modulierte 
Beleuchtung und ist für eine partielle Messung des Stokes-Vektors ausgelegt. 
Die Intensitätsmessungen erfolgen über Photomultiplier, um bei niedriger 
Lichtausbeute eine hohe Abtastrate zu ermöglichen. Eine später entwickelte 
Variante des Laserscanner-Messsystems emittiert links- und rechtszirkular 
polarisiertes Licht. Das Messprinzip dieses Aufbaus bildet die Grundlage für 
das vorgestellte abbildende Ellipsometer aus Kapitel 5, das ebenfalls nach 
dem RPE-Prinzip mit Retroreflexion arbeitet. 


Abbildung 2.2: Laserscanner-Messsystem zur bildgebenden, polarimetrischen Vermessung von 
gekrümmten Oberflächen. Der Strahlengang ist rot eingezeichnet. Abgeänderter 
Nachdruck mit Genehmigung aus [Har20]. Copyright 2020, De Gruyter, Fraun- 
hofer IOSB, Indigo Werbefotografie. 
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2.5 Sensorkalibrierung 


2.5 Sensorkalibrierung 


Das Licht wird bei der Messung mit einem Ellipsometer an vielen optischen 
Elementen transmittiert oder reflektiert, die potentiell alle den Polarisations- 
zustand andern. Von Interesse ist jedoch nur die vom Priifling verursachte Po- 
larisationszustandsänderung, die entweder durch die ellipsometrischen Win- 
kel ¥, und Ag oder durch die Müller-Matrix M; beschrieben wird. Die Ein- 
flüsse der anderen optischen Bauelemente im PSG bzw. PSD auf das Mess- 
ergebnis lassen sich zu einer Modulationsmatrix W bzw. einer Analysematrix 
A zusammenfassen und werden während eines Kalibriervorgangs einmalig 
bestimmt, z.B. durch Verwendung von Kalibrierstandards. Die so bestimmte 
Kalibrierfunktion wird invertiert, um die optischen Parameter des Prüflings 
während des Messvorgangs zu berechnen [JCG09]. Selbst wenn die Polari- 
sationseigenschaften der optischen Bauelemente des Sensors bekannt sind, 
erfordert eine nicht vermeidbare Fehljustierung dennoch eine Kalibrierung 
des Messsystems [Tom05]. Bei handelsüblichen Ellipsometern muss die Ka- 
librierung üblicherweise in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um 
bspw. Umgebungseinflüsse auf das Messergebnis auszugleichen. 


Ein relativ einfaches, aber trotzdem genaues Kalibrierverfahren für die UE 
wurde in [Azz89a] vorgestellt. Ein möglichst idealer Polarisator wird vor dem 
PSD platziert und mittels einer Drehbühne gedreht. Die Drehwinkel wer- 
den dort als sehr genau vorausgesetzt (ca. 0,01°). Durch Drehung des annä- 
hernd idealen Polarisators kann bereits die Sub-Matrix (A)n, 4Ix(1,3] über ei- 
ne Fourier-Analyse präzise bestimmt werden, solange Intensitätsschwankun- 
gen des einfallenden Lichts herausgerechnet werden. Dazu wird ein Teil des 
einfallenden Lichts über eine Strahlteilerplatte unter einem kleinen Einfalls- 
winkel ausgekoppelt und die Intensität von einem Photodetektor gemessen. 
Um Polarisationszustandsänderungen durch die Strahlteilerplatte zu vermei- 
den, muss das Licht annähernd senkrecht auf die Strahlteilerplatte auftreffen. 
Um die letzte Spalte von A zu messen, wird der Linearpolarisator durch einen 
rechts- bzw. linkszirkularen Polarisator ausgetauscht. Diese bestehen aus Ver- 
zögerer, die herstellungsbedingt einer größeren Fertigungstoleranz unterlie- 
gen. Diese Abweichung der Verzögerung vom Nominalwert wird durch eine 
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Drehung des zirkularen Polarisators um 90° herausgerechnet. Nach der Ka- 
librierung des PSD wird der PSG über Polarisationszustandsmessungen des 
emittierten Lichts kalibriert. Ein frihes Kalibrierverfahren fiir die RPE fin- 
det sich in [Azz77a]. Dabei wird ebenfalls eine unbekannte Verzögerung des 
Kompensators angenommen. Diese wird wahrend des Messvorgangs mit ei- 
nem sog. Mehr-Zonen-Verfahren bestimmt. Da sich dieses Kalibrierverfahren 
jedoch auf die sog. Null-Ellipsometrie [Tom99] bezieht, spielt es fiir heutige 
Ellipsometrie-Aufbauten kaum noch eine Rolle. 


Ein neueres Kalibrierverfahren fiir die UE wurde in [Com99] vorgestellt 
und wird als Eigenwert-basierte Kalibrierung bezeichnet. Die Kalibrierung 
erfolgt mittels Kalibrierproben, die entweder eine lineare Anisotropie auf- 
weisen [Art11]* oder ideale Polarisatoren sind. Es ist keine präzise Aktorik 
erforderlich und die Kalibrierproben kénnen in beliebiger Winkellage plat- 
ziert werden. Mit Methoden der linearen Algebra lassen sich dann W und 
A bestimmen. Eine Erweiterung des Verfahrens auf die mikroskopische RPE 
findet sich in [Mac12]. Das Kalibrierverfahren arbeitet mehrstufig, sodass der 
Strahlteiler und die Fokussieroptik des Mikro-Ellipsometers separat kalibriert 
werden. Eine Schwierigkeit scheint hierbei zu sein, einen systematischen 
Fehler bei der Umpositionierung der Kalibrierproben zwischen den ein- 
zelnen Kalibrierstufen zu vermeiden, d.h. das Koordinatensystem für den 
Müller-Formalismus nicht zu verändern bzw. zu drehen. 


2.6 Retroreflektierende Strukturen 


Das im weiteren Verlauf der Arbeit untersuchte Messprinzip basiert auf 
der Verwendung von Retroreflexion. Vollständig diffus reflektierende Ober- 
flächen weisen ein Reflexionsverhalten entsprechend dem Lambert’schen 
Kosinusgesetz auf [Bey16], wohingegen spiegelnde Oberflächen das Licht 
entsprechend dem Reflexionsgesetz reflektieren [Hec02]. Retroreflektierende 


Hierzu zählen z. B. Verzögerungsplättchen. 
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2.6 Retroreflektierende Strukturen 


Oberflächen haben Eigenschaften, die sich von diffus oder spekular reflektie- 
renden Oberflachen unterscheiden, da sie einen Teil des Lichtes wieder in die 
Richtung des einfallenden Lichtes zurück reflektieren - mehr als dies nach 
dem Kosinusgesetz zu erwarten ware. Dies gilt nicht nur fiir den senkrechten, 
sondern auch für schrägen Lichteinfall. Die meisten natürlichen Oberflächen 
weisen eine schwach ausgeprägte Retroreflexion auf [Ega76]. Dabei spielen 
verschiedene Wirkungsmechanismen eine Rolle, die oft in Kombination 
auftreten und als Oppositionseffekt [Hap86], Heiligenschein [Nil04] und 
kohärente Rückstreuung [Hap93, Akk86] bezeichnet werden. Rundförmi- 
ge Objekte wie Wassertropfen, Glaskugeln oder die Glaskörper mancher 
Tierarten sind häufig die Ursache für die in der Natur auftretende Retrore- 
flexion. Letztere haben einen hohen Rückstrahlwert [Gre10] und bildeten 
die Grundlage für die Entwicklung von künstlich hergestellten Retroreflek- 
toren im Straßenverkehr [Ren98]. Es gibt viele Variationen, die auf dem 
Funktionsprinzip von Kugelreflektoren basieren. Dazu gehören zusammen- 
gesetzte Halbkugeln unterschiedlicher Größe [Gol96] oder katadioptrische 
Systeme. Eine weitere, relativ neue Methode zur Herstellung von Kugelre- 
flektoren bzw. Kugellinsen bilden Metamaterialien [Ma09, Zhal6, Gar19]. 
Diese befinden sich derzeit jedoch im Versuchsstadium. Hinsichtlich der 
Polarisationseigenschaften gewöhnlicher Kugelreflektoren aus Glas gibt es 
bislang relativ wenig Publikationen. Das katadioptrische System aus [Sny75] 
wurde als polarisationserhaltend beschrieben, ohne eine genaue Begründung 
zu liefern. Aus Halbkugeln zusammengesetzte Makro-Reflektoren mit einem 
Durchmesser von 40 — 100mm wurden ebenfalls als polarisationserhal- 
tend beschrieben [Gol96]. Dort treffen die Lichtstrahlen unter annähernd 
senkrechtem Einfall auf der Kugeloberfläche auf, bevor sie zum Detektor 
zurück reflektiert werden. Daraus folgt die Polarisationserhaltung, da auf- 
treffendes Licht an isotropen Medien unter kleinen Einfallswinkeln eine 
vernachlässigbare Polarisationszustandsänderung erfährt. In [Li17b] wurde 
die Polarisationszustandsänderung einzelner paraxialer Lichtstrahlen bei 
der Reflexion an einem Makro-Kugelreflektor (@ = 60mm) mittels strah- 
lenoptischer Simulation untersucht. Dabei wurden Maximalwerte für den 
Dichroismus und die Verzögerung ermittelt. Es lässt sich allerdings zeigen, 
dass diese Abschätzung von den geometrischen Randbedingungen abhängig 
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ist. Insbesondere ist die in der Literatur haufig vorgefundene Annahme, dass 
nur paraxiale Strahlen den Detektor treffen, nicht immer erfüllt. 


Retroreflektoren basierend auf pyramidalen Mikrotripeln oder Mikrowürfeln 
finden ebenfalls breite Anwendung im Straßenverkehr [DIN13, Ren98] und 
haben i. Allg. einen höheren Rückstrahlwert als Mikrokugeln [Gre10]. Die 
Retroreflexion eines Lichtstrahls an einem Reflektorelement wird durch 
Spiegelung an drei, im rechten Winkel zueinander angeordneten Spiegel- 
flächen erreicht. Jede Spiegelung bewirkt eine Richtungsänderung in einer 
Raumdimension. Werden alle drei Spiegel getroffen, wird der Strahl in die 
entgegengesetzte Richtung zurück reflektiert. Im Idealfall wird ein kolli- 
mierter Strahl wieder kollimiert zurück reflektiert. Für den Einsatz von 
Tripel-Reflektoren in Ellipsometern sind die Polarisationseigenschaften ent- 
scheidend. Der Menge an Publikationen zu den Polarisationseigenschaften 
von Retroreflektoren basierend auf Tripel-Spiegeln ist deutlich umfangreicher 
als bei Kugel-Reflektoren [Liu97, Azz08, OBr99, Cha71, Seg03, Lee08]. Jedoch 
sind die Untersuchungen aus dem Stand der Technik häufig auf einzelne 
Lichtstrahlen bzw. Makroreflektoren beschränkt. 


Eine gänzlich andere Möglichkeit, Retroreflexion mit künstlichen optischen 
Bauteilen zu realisieren, bieten phasenkonjugierende Spiegel [Zel85, Pep82]. 
Diese nutzen Effekte aus der nichtlinearen Optik [She03], weshalb sowohl 
große Feldstärken als auch ein nichtlineares Medium erforderlich sind. Ob- 
wohl phasenkonjugierende Spiegel einige Vorteile aufweisen, können nach 
derzeitigem Stand der Technik keine großen Retroreflektoren realisiert wer- 
den. Da dies aber für Makro-Ellipsometrie erforderlich ist, wird in dieser Ar- 
beit nur kurz auf diesen optischen Effekt eingegangen. 
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3 Modellierung der Emission und 
Detektion von polarisiertem Licht 


3.1 Beschreibung des Polarisationszustands 
von Licht 


Für die Beschreibung von Licht und optischen Phänomenen gibt es traditio- 
nell zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen: Licht kann demnach als ei- 
ne sich ausbreitende Welle oder als Teilchen (sog. Photonen) betrachtet wer- 
den [Hec02]. In der Realität weist Licht Eigenschaften beider Betrachtungs- 
weisen auf, was als Welle-Teilchen-Dualismus bezeichnet wird. In der vorlie- 
genden Arbeit und allgemein in der Ellipsometrie ist fast ausschließlich die 
Welleneigenschaft von Licht von Interesse. Diese wird als eine sich ausbrei- 
tende elektromagnetische Welle mit einem örtlich und zeitlich variierenden 
elektrischen und magnetischen Feld beschrieben, die sich entsprechend den 
sog. Maxwell’schen Gleichungen wechselseitig beeinflussen. 


3.1.1 Maxwell’sche Gleichungen und Lichtausbreitung 


Zunächst wird die Lichtausbreitung in einem räumlich unbegrenzten Va- 
kuum ohne Materie betrachtet. Die Maxwell’schen Gleichungen lauten 
dann [Gril3]: 


(V,D)=&(V,E)=0, (V,B)=0, (3.1) 
VXxE= = VxH=w'VxB= = 3.2 
SETE x B = Ko a ET (3.2) 
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wobei ey die Permittivität des Vakuums, {lg die Vakuumpermeabilitat, E die 
elektrische Feldstarke, D = eyE die elektrische Flussdichte, B die magne- 
tische Flussdichte und H = #5 'B die magnetische Feldstärke bezeichnen. 
Alle Größen sind Funktionen, die von dem Ort x und der Zeit t abhängig 
sind. Diese zeitabhängigen Skalar- und Vektorfelder können reell- oder kom- 
plexwertig sein. Die komplexwertigen, sog. analytischen Signale werden im 
Zeitbereich aus den entsprechenden reellwertigen, physikalischen Signalen 
berechnet, indem der Realteil übernommen und der Imaginärteil über eine 
Hilbert-Transformation aus dem Realteil berechnet wird. Dadurch werden im 
Frequenzbereich die negativen Frequenzanteile entfernt [Bor19, Goo15]. 


Die Propagation von Licht in einem Medium kann sowohl durch die mikro- 
skopischen als auch makroskopischen Maxwell’schen Gleichungen beschrie- 
ben werden. Nur letztere sind für diese Arbeit von Bedeutung. Bei den makro- 
skopischen Maxwell’schen Gleichungen wird das Medium durch makrosko- 
pische Materialparameter beschrieben und als kontinuierlich angenommen. 
In Medien lauten die makroskopischen Maxwell’schen Gleichungen [Jac06]: 


(V, D) =e (Gauß’sches Gesetz für elektrische Felder), (3.3) 
(V, B) =0 (Gauß’sches Gesetz für Magnetfelder), (3.4) 
OB 
VxE= = (Induktionsgesetz), (3.5) 
oD 
VxH=j+ Ot (Erweitertes Durchflutungsgesetz), (3.6) 


wobei j die elektrische Stromdichte der freien Ladungstrager und 9 die La- 
dungsdichte der freien Ladungstrager bezeichnen [Jac06]. 


Entsprechend dem Durchflutungsgesetz wird ein magnetisches Wirbelfeld 
nicht nur durch die zeitliche Anderung der elektrischen Flussdichte D, son- 
dern auch durch eine elektrische Stromdichte j der freien, ungebundenen 
Ladungsträger verursacht. Die Stromdichte j beschreibt ebenfalls ein zeit- 
abhängiges Vektorfeld. Das zeitliche Skalarfeld ọ im Gauß’schen Gesetz für 
elektrische Felder entspricht der Volumendichte der freien Ladungsträger. 
In Medien können o und j Werte ungleich Null annehmen. Zudem ist der 
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Zusammenhang zwischen E und D sowie H und B i. Allg. komplexer als im 
Vakuum. E und B werden als äußere Felder in Abwesenheit eines Mediums an 
einem Raumpunkt bezeichnet [Jac06, Hec02]. Die elektrische Polarisation P 
und die Magnetisierung M werden dagegen als innere Felder bezeichnet, die 
durch die Interaktion der äußeren Felder mit dem Medium induziert werden. 
Aus der Überlagerung von äußerem und innerem Feld ergeben sich D und H 
über die folgenden Materialgleichungen der Elektrodynamik [Jac06]: 


D=«E+P, H=—B-M. (3.7) 


Üblicherweise hängt P von E und M von B ab. Der Zusammenhang zwischen 
E und P kann systemtheoretisch tiber ein zeitinvariantes, lineares oder nicht- 
lineares Filter modelliert werden, welches durch die elektrische Suszeptibilitat 
x, charakterisiert wird und den Eingang E auf den Ausgang P abbildet. Ana- 
log erhält man M aus B anhand der magnetischen Suszeptibilität Z,,. Zur Ver- 
einfachung werden im sichtbaren Spektralbereich nur lokale Abhangigkeiten 
betrachtet: P hängt dann nur lokal, also am selben Ort, von E ab[Sut03, Jac06]. 
Gleiches gilt für M und B. Es ist üblich, das lineare oder nichtlineare, zeitin- 
variante Filter mittels Integraloperatoren in einer Potenzreihenentwicklung 
zu beschreiben [Pas13, Sut03]: 


oo 


P(x, t) = €o jr xD (x, T)E(x, t — T) dt + 


oo 


I KƏ, 7 ,1y)E(, t — 1E, t — 1) dt dr + ... 


(3.8) 
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Überträgt man diesen Zusammenhang auf die Magnetisierung ergibt sich fol- 
gende Reihenentwicklung: 


Man = = f DB, r) dr + 
0 


I x, T1,72) B(x, t — T,) B(x, t — T2) dt, dt, +... 
(3.9) 


x und gœ sind reellwertige Funktionen, die Ort und Zeit auf einen Tensor 
der Stufe l + 1 abbilden (vgl. Anhang A.2). Negative Zeitparameter werden 
auf den Null-Tensor abgebildet. 


Für die nachfolgenden Betrachtungen ist es hilfreich P, M, E und B in den 
Zeitfrequenzbereich zu überführen. Dabei wird für das elektrische und ma- 
gnetische Feld angenommen, dass diese ein diskretes Frequenzspektrum mit 
abzahlbar vielen Frequenzen aufweisen’. Sind E = E und B = B reelle Grö- 
ßen, erhält man nach Anhang A.3 die folgenden Beziehungen: 


P(x, w) = €o > KR w; «0; )E (x) 


~(2) 7 r ’ 
+2 (x, 00,0 )E OE (X) + ... : (3.10) 


» 


Es werden in diesem Kapitel einige Vereinfachungen getroffen, die einerseits die durchgeführ- 
ten Berechnungen erleichtern und andererseits geeignet sind, die Abschätzungen und Schluss- 
folgerungen nicht zu beeinträchtigen. Der Fokus wird wie bei der wellenoptischen Simulation 
auf approximative Lösungen gelegt (vgl. [Wyr11]) und weniger auf eine präzise Modellierung 
des Lichts anhand der statistischen Optik (vgl. [Goo15]) 
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Maa) = » 2 Gx, w; w)B (x) 


+e (06, coricn,, JBB (xe) + ) (3.11) 


i,j 


wobei E, B, x und oe im Anhang A.3 eingeführt werden. Durch die zeit- 
liche fourier Transformation (vgl. Anhang A.1) vereinfacht sich der Integral- 
operator im Zeitbereich zu einer Summe im Zeitfrequenzbereich. Eine weitere 
Vereinfachung ergibt sich für ein lineares, zeitinvariantes System. Die System- 
antwort entspricht im Zeitfrequenzbereich einer Multiplikation von E(x, w) 
mit einer sog. Übertragungsfunktion [Bra00]}: 


P(x, w) = cok (x, w)E(x, w), (3.12) 
Mo) = TE (x, @)BCx, 0), (3.13) 

om ~ 
wobei X X, = x ) und Č = a leas und frequenzabhängige Matrizen sind 


und die höheren Potenzeni in den Gleichungen (3.10) und (3.11) vernachlassigt 
werden. Das zugehörige Medium nennt man linear, da eine lineare Abbildung 
zwischen P(x, œw) und E(x, w) existiert [Boy08, Li17a]. Diesen linearen Zu- 
sammenhang gibt es nur im Zeitfrequenzbereich, wohingegen im Zeitbereich 
der Faltungsoperator erforderlich ist, sofern das äußere Feld weder nieder- 
noch monofrequent ist. Grund hierfür ist die Dispersion von Medien bzw. die 
Frequenzabhängigkeit der Übertragungsfunktion, da Wechselwirkungen zwi- 
schen Licht und Materie frequenzabhängig sind [Wol82, Kit02]. Bildet man 
in der Gleichung (3.7) die Fourier-Transformation und setzt die Gleichun- 
gen (3.12) und (3.13) ein, erhält man für die Fourier-Transformierten D, E, 


* Dieses Ergebnis aus der Systemtheorie gilt sowohl für vektorielle als auch komplexwertige 
Größen. 
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H und B folgende Beziehungen: 


D=e)(1, +x JE, (3.14) 
E 
= Š 

m 1 a e 
H=(|—I,-C JB, (3.15) 

= Ho =T 

= 0 

wobei € die Permittivität und ñ := gT! die Permeabilität bezeichnen. In der 


Wellenoptik wird bei absorbierenden Medien zusätzlich das Ohm’sche Gesetz 
benötigt. Aus dem Gesetz folgt eine lineare Abbildung zwischen E und j: 


|S 


j= GE, (3.16) 
wobei & den matrixwertigen elektrischen Leitfähigkeitstensor bezeichnet. 
Für die Rechnung mit frequenzabhängigen Größen bietet es sich an, die 
Maxwell’schen Gleichungen über die Fourier-Transformation in den Fre- 
quenzbereich zu überführen. Dabei beschreibt Fr die zeitliche und Fs die 
örtliche Fourier-Transformation (vgl. Anhang A.1.2). Das Funktionsargu- 
ment zur Beschreibung des Zeitfrequenz- bzw. Ortsfrequenzbereichs ist die 
Kreisfrequenz w bzw. der Wellenvektor k. Bei Verwendung der komplexen 
Fourier-Transformation aus Gleichung (A.4) können diese Größen auch 
komplex sein und werden mit und k bezeichnet. Obwohl die Rechnung mit 
Fourier-transformierten Größen insbesondere bei Differentialgleichungen 
Vorteile bietet, ist die Existenz der Fourier-Transformierten nicht immer 
gegeben [Goo15] und wird im Folgenden angenommen. 


Die Anwendung von Fy auf beiden Seiten der Maxwell’schen ergibt: 


(V,D) = §, (3.17) 
(V, B) =0, (3.18) 
V x E=—iwB, (3.19) 
VxH=j+ioD. (3.20) 
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Aus den Gleichungen (3.14) bis (3.20) folgt: 


Vx H = j+ieD = BE + iweb = in (€ - 


JE (3.21) 


und mithilfe bekannter Formeln aus der Vektoranalysis (vgl. [Jac06]) 


Vx(VxE)=V(VE)-(V,WE 


= iw ft OE + we fk + o AË = of 


ne Ë, (3.22) 


wobei č als verallgemeinerte Permittivität bezeichnet wird. Die Überführung 
der Maxwell’schen Gleichungen vom Zeitfrequenz in den Orts-/Zeitfrequenz- 


bereich mithilfe der Fourier-Transformation F; führt zu: 


-i(k, D) = 6, (3.23) 

-i(k,B) =0, (3.24) 
—ik x E = -ioB, (3.25) 
—ik x H = j+ioD (3.26) 

mit 
z z z = 1 z z 
D = oE + P, H = mag (3.27) 
0 


Im Fall von linearen Medien gilt aufgrund des Faltungstheorems und der Li- 


nearität der Fourier-Transformation: 


z 1 zxz 
D= Onye* E, (3.28) 
= 1 Pa 
H= pi *B, (3.29) 
2 1 ~Xz 
J Om? ÖxE. (3.30) 
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Für lineare, homogene Medien entsprechen č, fi und 6 im Ortsfrequenzbe- 
reich einer Delta-Distribution und der Zusammenhang vereinfacht sich zu: 


R 


Ď = ēÈ, (3.31) 
H = 0B, (3.32) 
j= GE. (3.33) 


Einsetzen in Gleichung (3.26) unter Verwendung der Identität aus Glei- 
chung (3.21) liefert: 


k x Å 


Item 


-oč È. (3.34) 
Das bisher betrachtete lineare Medium wurde ziemlich allgemein durch die 
matrixwertigen Materialparameter bzw. deren Fourier-Transformierten be- 
schrieben. Bei bestimmten Materialklassen ergeben sich jedoch Spezialfälle 
der Maxwell schen Gleichungen. 


In Medien bewirken die freien Ladungsträger, dass ọ und j Werte ungleich 
Null annehmen können. Im visuellen Spektrum gilt bei elektrisch neutralen, 
leitenden Medien annähernd ọ = 0. Im Fall von nicht-absorbierenden und 
somit nicht-leitenden Medien sind Š, und i reell’: € =€=€E und A =Ñ. 
Betrachtet man elektrisch geladenen Medien, so gilt ọ # 0. 


Eine weitere Klassifizierung eines Mediums erfolgt anhand der Form der Ma- 
trizen č , ü und 6G. Handelt es sich dabei um Diagonalmatrizen mit gleichen 
Einträgen, spricht man von optisch isotropen Medien (d. h. von der Beobach- 
tungsrichtung unabhängig), andernfalls von anisotropen Medien. Bei optisch 
isotropen Medien verwendet man statt Matrizen die Skalare é A und 6. Kris- 
talle sind aufgrund ihrer Gitterstruktur nicht isotrop. Dennoch können sie 
optisch isotrop sein [Bor19], wohingegen isotrope Medien stets auch optisch 
isotrop sind. Treten in einem Material dielektrische Verluste durch gebundene 
Ladungsträger auf, so ist € eine komplexe oder negative Zahl. Ist & komplex 


1 &,(@) kann aufgrund der Kramers-Kronig-Beziehungen allerdings nur in einem begrenzten 
Wellenlängenband reell sein [Fuj07]. 
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oder negativ, werden die Verluste durch freie oder durch gebundene Ladungs- 
trager hervorgerufen [Jac06]. 


Aus der Permeabilität und der Permittivität lässt sich die Ausbreitungs- 
geschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle berechnen, die Lichtge- 
schwindigkeit genannt wird. Diese beträgt im Vakuum: 


1 
Co = (3.35) 


y EoHo l 


In einem optisch isotropen Medium erhält man i. Allg. eine komplexe Licht- 


geschwindigkeit: 
-l 
q / Hye (©) 


Aus dem Verhältnis zwischen Vakuumlichtgeschwindigkeit und Lichtge- 
schwindigkeit im Medium resultiert der komplexe Brechungsindex: 


. Co Aw) (w) 
n(@) = n(w) - ik(w) := a) = Er (3.37) 


wobei n den (reellen) Brechungsindex und x den Extinktionskoeffizi- 


c(w) = (3.36) 


ent bezeichnen. Entsprechend den obigen Anmerkungen sind bei nicht- 
absorbierenden Medien n = n und c = c reellwertige Funktionen. Bei an- 
isotropen Medien gibt es keine eindeutig definierte Lichtgeschwindigkeit 
oder eindeutig definierten Brechungsindex, da diese von der Polarisation 


abhängen. 


Bisher wurden komplexwertige Felder in Form von analytischen Signalen be- 
trachtet, da diese rechnerisch einige Vorteile bieten. Monochromatische Fel- 
der können bspw. im Frequenzbereich durch eine einzelne Kreisfrequenz be- 
schrieben werden. In der Realität können im Orts- und Zeitbereich jedoch nur 
reellwertige Skalar- und Vektorfelder vorkommen. Dies stellt kein Problem 
unter der Annahme dar, dass das Medium linear ist und die elektrische und 
magnetische Suszeptibilität im Orts- und Zeitbereich reellwertige Funktionen 
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sind. Falls E und B komplexwertige Lösungen sind, so sind die dazugehörigen 
reellen Funktionen E(x,t) = R {E(x, t)} bzw. B(x, t) = % {B(x, t)} ebenfalls 
Lösungen der Maxwell’schen Gleichungen (3.3) bis (3.6). Dies wird sofort er- 
sichtlich, wenn man den Realteil auf beiden Seiten der Maxwell’schen Glei- 
chungen und der Materialgleichungen berechnet. Bei nichtlinearen Medien 
erhält man aus dem Realteil einer komplexwertigen Lösung i. Allg. keine re- 
ellwertige Lösung. Daher ist es in diesem Fall erforderlich, im Zeitbereich statt 
der analytischen Signale die zugrundeliegenden reellen Felder zu betrachten 
(vgl. Gleichung (A.24)). 


Der zuvor beschriebene Formalismus basierend auf den Maxwell’schen Glei- 
chungen, den Materialgleichungen und dem Ohm’schen Gesetz liefert zwar 
eine Berechnungsgrundlage für die wichtigsten optischen Phänomene, aller- 
dings ist er nicht universell gültig. Folgende Fälle werden damit nicht abge- 


deckt: 


« Zuckerlösungen sind isotrope Medien, da die Zuckermoleküle im 
Wasser statistisch verteilt angeordnet sind und die Orientierung 
makroskopisch gesehen keine Richtungsabhängigkeit aufweist. 
Allerdings sind die Zuckermoleküle aufgrund ihrer Chiralität nicht 
invariant gegenüber einer Ebenenspiegelung. Bei der Transmission 
von linear polarisiertem Licht in einer Zuckerlösung führt diese 
fehlende Symmetrie zu einer Drehung der Polarisationsebene. Man 
nennt das Medium in diesem Fall optisch aktiv. Bei einer Drehung der 
Polarisationsebene kann die Abhängigkeit zwischen E und D nicht 
mehr durch eine Skalarmultiplikation mit € beschrieben werden, wie 
es für isotrope Medien eigentlich erforderlich wäre. Dieses Problem 
wird dadurch gelöst, dass P bei optisch aktiven Medien nicht nur von 
E, sondern auch von B abhängt. Falls P von B oder M von E abhangt, 
nennt man ein isotropes Medium bi-isotrop und ein anisotropes 
Medium bi-anisotrop [Jac06, Kon72, Sem96]. Zur Vereinfachung 
werden (nicht-depolarisierende) optisch isotrope, achirale Medien 
schlicht als isotrope Medien bezeichnet. 
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e Auch jist im allgemeinen Fall von E und B abhängig [Jac06], da die 
sog. Lorentzkraft, die auf bewegte Ladungen wirkt, von beiden Feldern 


abhangt. 


e Nach der üblichen Definition von P und M sind diese nur mit dem 
elektrischen bzw. magnetischen Dipolmoment’ verknüpft [Jac06]. Im 
allgemeinen Fall enthalten D und H noch weitere Terme, sogenannte 
Multipolmomente, die jedoch bei den meisten Materialien 
vernachlässigt werden können [Jac06]. Die Multipolmomente hängen 
sowohl von den Gradienten von E bzw. B als auch von den Gradienten 
der dazugehörigen Suszeptibilitäts-Tensoren ab [Bre96, Bre01, Pon91]. 


+ P und M können zusätzliche Terme beinhalten, die in den 
Gleichungen (3.8) und (3.9) nicht aufgeführt sind. Dies ist bspw. bei 
angeregten Materialzuständen wie Gitterschwingungen in Kristallen 
der Fall (vgl. [Tan95]). 


e Bewegt sich das Medium oder treten Konvektionsströme auf”, sind in 
Gleichung (3.7) bzw. Gleichung (3.6) ebenfalls weitere Terme 
erforderlich, die z.B. die Leitungsstromdichte ändern oder dazu 
führen, dass das Material bi-isotrop oder bi-anisotrop wird [Jac06, 
Bor19]. 


3.1.2 Homogene und inhomogene ebene Wellen 
In diesem Abschnitt wird die Ausbreitung von Licht in homogenen, isotropen, 
linearen und ungeladenen Medien betrachtet. Zudem sei das Medium nicht- 


absorbierend. Aus den Gleichungen (3.23) bis (3.26) folgt: 


-w2üeE = wk x Ë = k x (k x Ë) = 


am 


(k,D)k-(k,k)E. (3.38) 
=0 


* Ein elektrisches Dipolmoment beschreibt den Schwerpunkt der Ladungsverteilung unter Be- 
rücksichtigung entgegengesetzter Ladungen. 

? Bei einem Konvektionsstrom müssen die Ladungen keinen elektrischen Widerstand 
überwinden. 
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Nun wird die Annahme getroffen, dass das Medium im betrachteten Spektral- 
bereich dispersionslos ist oder mit schmalbandigem Licht beleuchtet wird: 


E(w) x const. =: €, f(w) x const. =: u, c(w) x const. =: c. 
(3.39) 


Unter diesen Voraussetzungen kann eine einfache Lösung der Gleichung (3.38) 
in Form von generellen homogenen ebenen Wellen (engl. general homoge- 
neous plane waves, GHPWs) angegeben werden [Bor19, Bey16]': 


E(x,t)=E (: = ee), (3.40) 
= 8 c 

wobei s einen Einheitsvektor und E eine entsprechend dem Anhang A.4.1 

definierte Funktion bezeichnen. Einen Spezialfall dieser Lösung bilden zeit- 

harmonische homogene ebene Wellen? [Bor19]: 


E(x, t) = E em), (3.41) 


wobei w die Kreisfrequenz, k = sw/c den reellen Wellenvektor und E, den 
komplexen elektrischen Feldvektor bezeichnen. 


Die Lösung aus Gleichung (3.40) gilt nicht für absorbierende Medien mit ei- 
ner komplexen Permittivität €. Für eine Verallgemeinerung auf absorbierende 
Medien ist in den Gleichungen (3.23) bis (3.34) statt der gewöhnlichen, die 
komplexe Fourier-Transformation zu wählen (vgl. Anhang A.1): 


(k, E) =0, (3.42) 
(k, HA) =0, (3.43) 
kx E = oft, (3.44) 
kx Å = —oë Ë, (3.45) 


< 


* In [Bor19] werden GHPWs im Englischen als general electromagnetic plane waves bezeichnet. 
? Zeitharmonische Wellen haben im Zeitbereich einen sinusförmigen Verlauf und sind somit 
monochromatisch. 
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wobei sowohl die Permittivitat €, als auch die verallgemeinerte Permittivitat 
€ komplexwertig sein können. Analog zu Gleichung (3.38) ergibt sich für die 
Wellengleichung in absorbierenden Medien: 


(k, k) Ë = o? pë È. (3.46) 


Zudem wird folgende Annahme über die Materialkonstanten des Mediums 
im betrachteten Spektralbereich getroffen: 


€ (w) ~ const. =: € , lw) x const. =: u, c(@) & const. =: c. 
3.47) 


~ 


Somit kann die Lösung aus Gleichung (3.40) auf absorbierende Medien erwei- 
tert werden (vgl. Anhang A.4.2): 


22) 


c 


E(x,t) = zf: — (3.48) 
wobei s einen komplexen Einheitsvektor bezeichnet und E eine beliebige, 
glatte und bandbegrenzte Funktion, die auf eine ganze Funktion erweitert 
wurde. Für diese Lösung wird die Bezeichnung generelle inhomogene ebene 
Welle (engl. general inhomogeneous plane wave, GIPW) gewählt. Im Gegen- 
satz zum nicht-absorbierenden Fall, ändert sich i. Allg. die Wellenform mit 
fortlaufender Zeit. 


Einen Spezialfall dieser Lösung bilden harmonische inhomogene ebene Wel- 
len (engl. harmonic inhomogeneous plane waves, HIPWs) [Dup94a]: 


E(x, t) = E, 0e), (3.49) 


wobei w die Kreisfrequenz, k = sw/c den komplexen Wellenvektor und E, 
den komplexen elektrischen Feldvektor bezeichnen. 


Definition 1. (Poynting-Vektor) Der Poynting-Vektor für einen gegebenen 
Ortsvektor ist für beliebige elektromagnetische Felder definiert als [Hec02, 
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Bor19]: 
S := E x H = R {E} x R {H} (3.50) 


Der Mittelwert des Poynting-Vektors ergibt die Richtung und den Betrag des 
Energieflusses pro Zeit an. Die Richtung entspricht der Ausbreitungsrichtung 
der elektromagnetischen Welle [Hec02]: 


S := (8),. (3.51) 
Definition 2. (Komplexer Poynting-Vektor) Als Erweiterung des reellen 


Poynting-Vektors wird ein komplexer Poynting-Vektor eingeführt [Dup94b, 
Bor19, Mar98, Oug94]': 


S := ŻE x H“. (3.52) 
Der Mittelwert berechnet sich analog: 
8 = (8),. (3.53) 


Für viele Lichtquellen wie monochromatisches Licht, räumlich inkohären- 
te Leuchtdioden (engl. light-emitting diodes, LEDs) und thermische Strahler 
kann ein Zusammenhang zwischen dem Mittelwert des reellen und komple- 
xen Poynting-Vektors hergestellt werden’: 


s= Ns} (3.54) 


n 


In der zitierten Literatur bezieht sich der komplexe Poynting-Vektor auf zeitharmonische Fel- 
der. Demgegenüber schließt die hier verwendete Definition annähernd beliebige zeitvariante 
Felder mit ein. 

Ein formaler Beweis ist mithilfe der statistischen Optik möglich, wird hier jedoch nicht weiter 
vertieft. Als Annahmen werden die Gleichverteilung der Phasen, die örtliche Unabhängigkeit 
und die Ergodenhypothese verwendet, die nur für bestimmte Lichtquellen gültig sind. Für Ul- 
trakurzpulse ist die Gültigkeit der Gleichung bspw. nicht garantiert. 


Y 
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3.1.3 Jones-Formalismus 


Die Darstellung des Polarisationszustands von Licht im Punkt x, erfolgt übli- 
cherweise entweder über das elektrische Feld E(x, t) in Form von sog. Jones- 
Vektoren oder über die Intensität des Lichts in Form von sog. Stokes-Vektoren. 
Zur Vereinfachung wird wieder angenommen, dass das reelle elektromagne- 
tische Feld (EM-Feld) entsprechend der Gleichung (A.24) ein diskretes Fre- 
quenzspektrum mit abzählbar vielen Frequenzen aufweist. 


Die Herleitung des Jones- und Müller-Formalismus erfolgt anhand der ana- 
lytischen Signale der elektrischen Felder. Die Entfernung der negativen Fre- 
quenzanteile aus Gleichung (A.24) führt dann zu folgendem komplexwertigen 
elektrischen Feld: 


E(x,t) = >) E, (x) ei", (3.55) 
k>0 
wobei 
2E (x) falls k >0 
E dk 3.56 
E) Ex) falls k = 0. 2 


Nachfolgend wird der Jones-Formalismus aus [Jon41] wiedergegeben. 
Die übliche Definition von Jones-Vektoren und Jones-Matrizen erfordert 
transversal-elektrische Felder (vgl. [Bor19]) und Referenzebenen, deren Nor- 
malen in Ausbreitungsrichtung zeigen [Azz99]. In Kapitel 4 ist das betrachtete 
elektromagnetische Feld nicht in allen Referenzebenen transversal-elektrisch. 
Um solche Fälle abzudecken, wird die Einschränkung auf transversal- 
elektrische Felder fallengelassen. Der Jones-Formalismus setzt monochroma- 
tische Felder voraus. Zunächst wird ein Rechtssystem G := (ex ey e,) 
bestehend aus drei Vektoren eingeführt, wobei hier und im Folgenden damit 
stets eine Orthonormalbasis gemeint ist. 


Definition 3. (Jones-Vektor) Der ortsaufgelöste Jones-Vektor U& G) € ©? 
einer monochromatischen Welle mit Kreisfrequenz @; im Punkt x bzgl. eines 
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Rechtssystems G wird definiert als’: 


(ex, E,(x)) 


U, (x; G) = (ane 


=(G" EO) 121° (3.57) 


Der Jones-Vektor wird verkürzt mit U, bezeichnet, falls sich die örtliche Re- 
ferenz und die verwendete Wellenlänge aus dem Kontext ergibt. Trifft eine 
transversal-elektrische Welle auf eine Oberfläche auf, wird G üblicherweise 
so gewählt, dass e, in Ausbreitungsrichtung zeigt und e, in der Einfallsebe- 
ne liegt, wobei e, und die Oberflächennormale einen Winkel größer als 90° 
bilden. Durch diese Konvention wird G eindeutig definiert. 


Bei den in dieser Arbeit untersuchten Aufgabenstellungen ist es ausreichend, 
die Propagation von Licht durch ein optisches System in einem sog. sequenti- 
ellen Modus zu betrachten, bei dem das Licht von der Lichtquelle ausgehend 
von einer Referenzebene zur nächsten bis zum Detektor propagiert wird. Ex- 
emplarisch wird nachfolgend die Propagation von polarisiertem Licht von ei- 
ner Referenzebene A| zu einer Referenzebene A, untersucht. Dabei wird in 
jeder Referenzebene ein homogenes, isotropes Medium mit einem konstan- 
ten Brechungsindex angenommen. Zunächst wird die Abbildung der Jones- 
Vektoren U(x; G,) fiir x € A, auf einen Jones-Vektor U(x; G,) im Punkt 
Xz € A, betrachtet. 


Definition 4. (Jones-Matrix) Eine ortsaufgelöste Jones-Matrix wird als 
der Integralkern eines Integraloperators definiert, der die Jones-Vektoren 
U,C; G1) von monochromatischem Licht in einer Referenzebene A, 


das durch ein optisches System propagiert wird, auf einen Jones-Vektor 
U, (x2; G,) im Punkt x, abbildet: 


U, (2; 6a) = | 3,0,2; Gis G2)U, C6) dA. (3.58) 


Al 


* Im Gegensatz zur üblichen Notation wird der Jones-Vektor mit U (vgl. [Goo15]) statt mit 
E [Goo15] bezeichnet, um eine Verwechslung mit dem elektrischen Feld zu vermeiden. 
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Die Jones-Matrix J, x2; G1, G2) € ©? beschreibt nach Anhang A.5 die 
Polarisationszustandsänderung einer Elementarwelle, die von x mit dem Po- 
larisationszustand U(x; G,) emittiert und in x, detektiert wird. 


Als Nächstes wird die Annahme getroffen, dass sich U, in A, wie folgt fak- 
torisieren lässt: 


ah, E F(A,,C)Vx E A : U G,) = h @œ)U (%1; G1), (3.59) 


wobei x, := (id, w) den Schwerpunkt der Punktmenge in A, beschreibt. 
Einsetzen in Gleichung (3.58) liefert: 


U6) = | 1,022 G1 GDA AAU, (G1) (3.60) 
Ai 


=:J,(A1,x2;G1,62) 


Die Jones-Matrix J A, x2; G1, G2) beschreibt die Änderung des Polarisati- 
onszustands von Licht, dass von einer Referenzebene A, emittiert und in x, 
detektiert wird. 


Um die Polarisationszustandsänderung zwischen zwei Referenzebenen A, 
und A, im Jones-Formalismus zu beschreiben, wird folgende Notation 
verwendet: 


U (Az; G2) = [Asa (3.61) 
Az 
=:J,(A1,A2;61,62) 


Diese Jones-Matrix wird verkürzt mit J 4 bezeichnet, falls der Polarisationszu- 
stand in A, konstant ist und die örtliche Referenz aus dem Kontext ersichtlich 
ist. 
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3.1.4 Müller-Formalismus 


Der Polarisationszustand des Lichts im Punkt x kann auch über die Intensität 
des Lichts definiert werden. Diese entspricht der Leistung einer elektroma- 
gnetischen Welle, die auf ein infinitesimales Oberflächenelement auftrifft. 
Durch Verwendung der Intensität zur Definition des Polarisationszustands, 
kann dieser auch für polychromatisches Licht angegeben werden. Zeigt die 
Oberflächennormale des infinitesimalen Oberflächenelements in Richtung 
des Poynting-Vektors, so ist die auftreffende Intensität gerade die Länge des 
Poynting-Vektors (vgl. [Hec02]): 


= sa 


Die Intensität kann aber auch für ein beliebig orientiertes Oberflächenelement 
angegeben werden. In diesem Fall wird die Intensität als Bestrahlungsstärke 
bezeichnet, wobei hier auf diese terminologische Abgrenzung verzichtet wird. 
Ist (ex, ey, e,) ein Rechtssystem, so beträgt die Intensität I einer Welle, die im 
Punkt x auf eine infinitesimale Oberfläche mit der Oberflächennormalen e, 


auftrifft (vgl. [Bey16]): 
I= (ez,8). (3.63) 


Diese Definition kann mithilfe einer komplexen Basis (e,,e,,€,) zu einer 
komplexen Intensität erweitert werden: 


= 1 * 1 * 
1=(e,8)=5(e,(ExH'))=z(EH'xe,)),. (3.64) 
wobei I = K {I} gilt, falls e, = ez. Es gelten folgende Identitäten: 


E= (e E) e, +(e E) e, +(e E) e, (3.65) 
S 


H' = (eH) Er (eH) e,t (e2), Ez 0:00) 
S 
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Einsetzen in Gleichung (3.64) liefert: 


=:I, =:1, 


(3.67) 


Die auf ein infinitesimales Flächenelement auftreffende Gesamtintensität 
wird durch Projektion in zwei Intensitäten zerlegt, die orthogonalen Polarisa- 
tionszuständen entsprechen. Der Polarisationszustand in einem Punkt x wird 
über drei verschiedene Basen berechnet, die in Tabelle 3.1 aufgeführt sind. 
Diese Definition der Intensität zweier orthogonaler Polarisationszustände 
hat jedoch einen Nachteil: Die Licht-Materie-Interaktion wird hauptsäch- 
lich vom elektrischen Feld dominiert und kaum vom magnetischen Feld 
beeinflusst [Azz99]. Daher wird in der Ellipsometrie die Intensität zweier 
orthogonaler Polarisationszustände folgendermaßen definiert‘ (vgl. [Hec02]): 


1 /e 1 /e 
w L |< (et BR = JË (ei BR 
EN + a5 (8e), oe 
a N 
=:Ix =:1y 


Die Intensitäten I, und I y sind reell, wobei ein nicht-absorbierendes, isotropes 
Medium vorausgesetzt wird. 


Tabelle 3.1: Basistransformationen zur Berechnung des Stokes-Vektors 


Allgemeine 1. Basis 2. Basis 3. Basis 
Basis 


1 Der Übergang von Gleichung (3.67) zu Gleichung (3.68) erfolgt mithilfe der Gleichungen (3.25) 
und (3.32) und der Annahme, dass k = c/we, (vgl. Gleichung (3.41)). 


39 


3 Modellierung der Emission und Detektion von polarisiertem Licht 


Bei Verwendung verschiedener Basen werden die resultierenden reellen In- 
tensitäten entsprechend der Tabelle 3.1 als Igo, Igos, 45°, [135°, Ir und I; be- 
zeichnet. In der Ellipsometrie wird der Vorfaktor Velu/ 2 häufig weggelas- 
sen und die resultierenden Intensitäten werden hier mit Ig., Igoe, [4se, [i 350; 
Ik und I; bezeichnet. Der Müller-Formalismus kann zur Beschreibung von 
Polarisationszuständen/-zustandsänderungen von polychromatischem Licht 
verwendet werden. Allerdings muss das elektromagnetische Feld ein analyti- 
sches Signal sein. Setzt man in Gleichung (3.67) reellwertige Felder ein, erhält 
man bei der Berechnung von EH " für rechts- und linkszirkular polarisiertes 
Licht die gleiche Matrix. Dasselbe gilt für EE" in Gleichung (3.68). Daraus folgt 
immer die Gleichheit Ip = I, was nicht korrekt ist. Die Verwendung des kom- 
plexwertigen, analytischen Signals führt hingegen zu korrekten Ergebnissen. 
Sind Rechnungen mit reellwertigen Feldern erforderlich, wie in der nichtli- 
nearen Optik der Fall, ist diese Einschränkung zu berücksichtigen. Die nach- 
folgende Definition des Stokes-Vektors basiert auf den Formeln aus [Sto09, 
Bor19, Fuj07]. 


Definition 5. (Stokes-Vektor) Der ortsaufgelöste Stokes-Vektor S(x; G) € R4 
im Punkt x bzgl. des Rechtssystems G := (ex, e, ez) wird definiert als: 


So Iho + Igoe 
S(x;G) = 2 = ete 
S3 R-i 
eg. (EE") €o + eso: (EE), eoo 
= eo (EE') eo = elp (EE') evo 
ejs EE') C45 — el; (EE') Eds 


el (EE') e, — el (EE) e, 
(EE J+ (5E), 


(3.69) 


| 
Fen ee 
Cc 
8 
ity 
< * 
m 
+ 
u pO, 
c 
by 
~ 
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wobei 
(eg pt pty - Lat 
E = (EE). E,) :=G E. (3.70) 


Der Stokes-Vektor wird verkürzt mit S bezeichnet, falls sich die örtliche Re- 
ferenz aus dem Kontext ergibt. Gleichung (3.69) lässt sich mithilfe einer ma- 
trixwertigen Funktion F(G) umformen: 


i — + 
S(x;G) = F(G) vec ((EE') ), (3.71) 
wobei gilt: 
1000 10000 
1000-10000 
FI)=19 101 00000 (3.72) 
0-i0i 00000 


Zur Berechnung von F(G) für den Fall G # I; kann die folgende Identität 
ausgenutzt werden: 


vec (KCL) = (L ® K) vec (C), (3.73) 


wobei K,C und L drei beliebige, mit der Matrixmultiplikation verträgliche 
Matrizen sind [Sho18]. Ein weiterer bekannter Zusammenhang lautet [Gol13]: 


(KL @ MN) = (K@M)(L@N), (3.74) 


wobei K, L, M und N vier beliebige Matrizen sind, deren Matrixprodukte KL 
und MN existieren. Gleichung (3.71) kann wie folgt umgeformt werden: 


6 


S(x; G) = F(G) vee ((EE') ) =’F(3) vee ((E Et ) ) 
CMR) vec ((GTEE'G),) 


(3.73 


7 F(1,)(GT Q GT) vec ((EE’) ). (3.75) 
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Bei einem Basiswechsel entsprechend der Tabelle 3.1 andert sich der Wert auf 
der rechten Seite von Gleichung (3.68) nicht. Es folgt [Tom05]: 


So = Io + Tog = Is + T1350 = Ir + L. (3.76) 
Zusätzlich gilt die Ungleichung [Azz99]: 
S3 > S? + S2 + s3. (3.77) 


Im Falle der Gleichheit nennt man das Licht vollständig polarisiert. Der Pola- 
risationsgrad P € [0,1] ist wie folgt definiert [Azz99]: 


A/S? + S$ + S3 


P:= S (3.78) 
Für vollständig polarisiertes Licht mit P = 1 ist der Stokes-Parameter Sọ red- 
undant, da er aufgrund der Nicht-Negativität als einziger Parameter aus den 
anderen Parametern abgeleitet werden kann. Der Polarisationszustand lässt 
sich in diesem Fall als 3D-Vektor (S},S,,53)" veranschaulichen. Für eine gege- 
bene Intensität Sọ kann der 3D-Vektor (S1,S2,S53)! auf einen beliebigen Punkt 
der Oberfläche einer zentrierten Kugel zeigen. Diese Kugel wird als Poincaré- 
Kugel bezeichnet und ist in Abb. 3.1 visualisiert. Weitere Kenngrößen zur Be- 
schreibung des Polarisationszustands sind der Grad der linearen Polarisation 
DoLP und der Grad der zirkularen Polarisation DoCP [Chi10]: 


| @2 2 
ee Docp : = Sl, 


DoLP := 3 
£ So So 


(3.79) 
Die Polarisationsellipse des Stokes-Vektors S(x; G) wird zudem durch den 
Azimutwinkel der großen Hauptachse und dem Verhältnis zwischen gro- 


Ber und kleiner Hauptachse e beschrieben [Ved11]: 


$= I arg (S1 + iS»), c= ; arcsin (3.80) 
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Abbildung 3.1: Visualisierung des Stokes-Vektors S auf der Poincaré-Kugel. 


In Gleichung (3.69) wurde der Stokes-Vektor über die Intensität des Lichts 
d.h. über die Leistung pro Fläche definiert und bei der Berechnung des Stokes- 
Vektors in einem Punkt wird eine infinitesimal kleine Fläche angenommen. 
Photodetektoren zur Messung der Lichtleistung haben jedoch eine definierte 
Fläche und die gemessene Intensität ergibt sich aus der Lichtleistung, die auf 
diese Fläche auftrifft. Dieser Quotient entspricht gerade dem Oberflächenin- 
tegral der Intensität dividiert durch die Fläche. Dieser Sachverhalt lässt sich 
auf den Stokes-Vektor übertragen, so dass ein Stokes-Vektor über eine Fläche 
A bzgl. des Rechtssystems G wie folgt definiert werden kann: 


1 
S(A;G) := = | se; G)dA. (3.81) 
[Anal J 


wobei Alızı eine Menge von Vektoren bezeichnet, die nur die ersten beiden 
Elemente der Vektoren aus A enthalten. Für monochromatische Wellen kön- 
nen Jones- und Stokes-Vektoren ineinander überführt werden. Die Umrech- 
nung eines Jones-Vektors U(x; G) in einen Stokes-Vektor $;(x;G) erfolgt 
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auf Basis der Formeln aus [Azz99, Gar13b] und ergibt sich aus den Gleichun- 
gen (3.72) und (3.75): 


$x(x; G) = F(l;) vec ( (GTEE'G),) = A;(U,(&;6)' ® L,(x;6)) 
= A (U (x; G) @ U, (x; G)*), (3.82) 


wobei 


A, = (FO) h apeizasy" (3.83) 


Die Propagation von polarisiertem, unpolarisiertem oder teilweise polarisier- 
tem Licht durch ein optisches System wird mithilfe des Müller-Formalismus 
beschrieben [Azz99, Mue48]. 


Definition 6. (Müller-Matrix) Die ortsaufgelöste Müller-Matrix wird als 
der Integralkern eines Integraloperators definiert, der die Stokes-Vektoren 
S(-;G,) von räumlich inkohärentem Licht in einer Referenzebene A}, 
das durch ein optisches System propagiert wird, auf einen Stokes-Vektor 
S(x2; G2) im Punkt x, abbildet: 


Aı 


Die Müller-Matrix M(x, x2; G1, G2) € R*** beschreibt nach Anhang A.6 die 

Polarisationszustandsänderung einer Elementarwelle, die von x mit dem Po- 
larisationszustand S(x; G,) emittiert und in x2 detektiert wird. Die Zerlegung 
des elektromagnetischen Felds in unabhängige, gleichartige Elementarwellen 
stellt eine Möglichkeit dar, um ein räumlich inkohärentes Feld in A, zu simu- 
lieren. In diesem Fall wird die Beleuchtung quasi-homogen genannt und die- 
se Art der Lichtmodellierung eignet sich u. a. für LED-Beleuchtungen [Vah06, 
Wyr07]. Da die Elementarwellen unabhängig sind, werden bei der Berech- 
nung der Lichtpropagation entsprechend der Gleichung (3.84) Intensitäten 
superponiert. 
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Analog zum Jones-Formalismus wird nun die Annahme getroffen, dass sich S 
in A, wie folgt faktorisieren lässt: 


Ih € F(A,,R)Vx E€ A, : S(x;G,) = h(x)S(x1; G1). (3.85) 
Einsetzen in Gleichung (3.84) liefert: 
5(x3;6 = | Mx.x,:61. GDA) 44 S1; G1); (386) 


Aı 
=:!M(.A1,x2;61,G2) 


Wird der Stokes-Vektor in einer Referenzebene A, detektiert, erhält man eine 
Müller-Matrix zwischen den Stokes-Vektoren in der Referenzebene A| und 
jenen in der Referenzebene A;: 


S( Az; Gk —— i S(x; G2) dA 
| Au al d 


(3. (3.86) 


———— | M(A,,x;G,, G,)dA S(x,;G,). (3.87) 
ata! 1 1,2 101 


=:!M(A1,42;61,62) 


Die Müller-Matrix M(A,, A2; G1, G2) wird verkürzt mit M bezeichnet, falls 
der Polarisationszustand in A, konstant ist und die verwendeten Rechtssys- 
teme aus dem Kontext ersichtlich sind. 


Zur Charakterisierung einer Müller-Matrix M wird häufig der Depolarisations- 
Index verwendet [Gil86]: 

1 
tr (MTM) — (Moo ) : 


n (3.88) 
3 (Moo 


DI(M) := | 


wobei M depolarisierend ist, falls DI(M) < 1, und nicht-depolarisierend, falls 
DI(M) = 1. 
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Bei monochromatischem Licht kann aus der Jones-Matrix eine Müller-Matrix 
berechnet werden (vgl. [Azz99] und Gleichung (A.49)): 


Mx(A}, x2; G1, G2) = AS, Mı, x2; G1, G2) 
8 J, (Ai, x2; G1, GA, (3.89) 


Im Müller-Formalismus kann ein Freiheitsgrad der Jones-Matrix, nämlich 
die absolute Phase einer Lichtwelle, nicht dargestellt werden. Diese Infor- 
mation geht bei der Umrechnung vom Jones- in den Müller-Formalismus 
verloren. Zudem kann die Phase der Jones-Matrix mit einem Ellipsome- 
ter auch nicht gemessen werden. Für monochromatisches Licht und somit 
nicht-depolarisierende Müller-Matrizen ist die Umkehrung vom Müller- in 
den Jones-Formalismus über eine Inversion von Gleichung (3.89) ebenfalls 
möglich: 


* 


(A7 M; (Ay, x2; G1, G2)A ) 
J (An, X2; G,, G2) = ei? 2 — : a) ’ 
u -1 
(A, Mx(A1,%25G1, G.)A,),, 


(3.90) 


wobei ¢ die unbekannte Phasenverschiebung der Welle beschreibt. Diese For- 
mel ist nur fiir (A, Mk (Ai, X2;G,, G,)A,),, # 0 gültig. Ist diese Bedingung 
nicht erfüllt, erfordert dies bei der Inversion von Gleichung (3.89) eine Anpas- 
sung. 


3.2 Polarisationszustandsdetektion 


Photodetektoren wie CMOS-Sensoren oder Photomultiplier messen i. Allg. die 
Intensität des Lichts, also den ersten Stokes-Parameter’. Für die Messung der 


Es existieren aber auch alternative Aufbauten eines PSD mit polarisationssensitiven, beschich- 
teten Photodetektoren, die nicht den ersten Stokes-Parameter messen [Azz88]. 
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vier Stokes-Parameter sind vier Intensitätsmessungen erforderlich. Eine par- 
tielle Messung des Stokes-Vektors, bspw. der ersten drei Stokes-Parameter, 
kann fiir manche Aufgabenstellungen ausreichend sein. Es gibt grundsatzlich 
unterschiedliche Aufbauten und Verfahren, um den Polarisationszustand zu 
messen [Han20, Tyo06a, Azz10]: 


« Polarisationszustandsdetektor mit teilspiegelnden Detektoren (engl. 
four detector polarimeter, FDP): Simultane Messung des 
Polarisationszustands unter Verwendung von teilspiegelnden 
Photodetektoren 


Polarisationszustandsdetektor mit Zeitunterteilung (engl. 
division-of-time polarimeter, DoT): Sequentielle Messung des 
Polarisationszustands durch bewegliche oder modulierende 
Polarisationsoptiken 


Polarisationszustandsdetektor mit Amplitudenteilung (engl. 
division-of-amplitude photopolarimeter, DoAmP): Simultane Messung 
des Polarisationszustands durch Aufteilung des einfallenden Lichts in 
mehrere Strahlen, wie in Abb. 3.2 


« Polarisationszustandsdetektor mit Aperturteilung (engl. 
division-of-aperture polarimeter, DoAp): Simultane Messung des 
Polarisationszustands durch Unterteilung der Apertur mittels 
mehrerer örtlich nebeneinander angeordneten Mikrolinsen zur 
Fokussierung des Bildes auf mehrere polarisationssensitive Detektoren 


« Polarisationszustandsdetektor mit Unterteilung der Schärfeebene 
(engl. division-of-focal-plane polarimeter, DoFP): Simultane Messung 
des Polarisationszustands durch Unterteilung der Bildebene mittels 
polarisationssensitiver Photosensoren eines Linien- oder 
Matrixsensors 


Der FDP ist ein punktmessendes [Azz10] und der DoFP ein bildgebendes Sys- 
tem [Tyo06a]. Die übrigen Varianten gibt es sowohl punktmessend als auch 


bildgebend [Tyo06b]. 
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Yı = 45° 


einfallen 


Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau eines DoAmP. Die Strahlteiler BS, und BS, sind polarisie- 
rende Strahlteiler. Der Strahlteiler BS, ist eine Spezialanfertigung. Die Strahltei- 
ler BS, und BS, sind um 45° bzgl. der Einfallsebene von BSa gedreht. Abgeän- 
derter Nachdruck mit Genehmigung aus [Neg19b]. Copyright 2019, SPIE. 


3.2.1 Messabbildung 


Die im PSD einfallenden Lichtstrahlen werden bis zum Auftreffen auf den 
Photodetektoren an mehreren Polarisationsoptiken reflektiert oder trans- 
mittiert und im Polarisationszustand geändert. Zusammenfassend erhält 
man eine lineare Abbildung vom Stokes-Vektor des einfallenden Strahlen- 
bündels' S; € R* auf einen gemessenen Intensitätsvektor I € R”, wobei 
m die Anzahl der Photodetektoren ist. Die lineare Abbildung wird als 


Rmx4 


Analysematrix A € bezeichnet und wahrend der Sensorkalibrierung 


bestimmt [Gar13b]. Sowohl der Messprozess als auch die Lichtquantelung 


1 Es wird entsprechend Gleichung (3.85) ein annähernd konstanter Polarisationszustand im 
Strahlprofil angenommen. 
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können als ein stochastischer Prozess modelliert werden [Bey16]. Die Mess- 
werte bilden einen Vektor r aus m Zufallszahlen: 


I= AS, +R, (3.91) 
=M HR 


wobei u, den Mittelwert von I, R einen Zufallsvektor von m Störgrößen und 
A, den Mittelwert von R bezeichnen. Es sei I ein gemessener Intensitätsvek- 
tor mit m > 4, aus dem der Stokes-Vektor Sq berechnet werden soll. Sind 
die Störgrößen in R stochastisch unabhängig, identisch normalverteilt und 
mittelwertfrei, so ergibt die folgende Inversion über die Pseudo-Inverse eine 
Maximum-Likelihood-Schätzung für S4: 


Sa = (A)T. (3.92) 


3.2.2 Aufbauten von Polarisationszustandsdetektoren 


Beim optischen Aufbau des PSD sind die Designparameter so zu wählen, dass 
die Messunsicherheiten der Stokes-Parameter aus $, simultan minimiert wer- 
den. Um verschiedene Aufbauten von PSDs miteinander zu vergleichen, wur- 
den die normierte Determinante [Azz05, Yual4] und die normierte Konditi- 
onszahl [Neg19b] der Analysematrix als Gütemaße vorgeschlagen: 


|det A| 

det A = ——, 3.93 
[det Alom `= Ga (3.93) 
d (A) := condmin (3.94) 

nm " cond(A)’ i 

wobei 

detmax (= max |det A| = 3/144, (3.95) 
cond min ¿= min cond(A) = V3, (3.96) 


Empirisch kann gezeigt werden, dass beide Gütemaße simultan optimale Wer- 
te annehmen, falls die gesamte einfallende Lichtintensität auf die Detektoren 
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auftrifft [Neg19b]'. Während |det -| ein Maß für die Abschätzung der ab- 
soluten Messunsicherheit ist, ist cond,o,m(‘) ein Maß für Abschätzung der re- 


norm 


lativen Messunsicherheit, weshalb beide Gütemaße relevant sind. Die Berech- 
nung auf Basis der Determinante ist nur für den Fall m = 4 möglich, während 
die Konditionszahl auch für nicht-quadratische Matrizen aus dem maximalen 
und minimalen Singulärwert O max bzw. Omin berechnet werden kann: 


cond(A) = one (3.97) 
Omin 

Eine einfache Möglichkeit, den Stokes-Vektor punktmessend zu messen, ist 
die Verwendung eines PSDs basierend auf DoT mit rotierendem Kompensa- 
tor und festem Analysator, wobei der Kompensator als Viertelwellenplätt- 
chen mit einer Verzögerung von 4/4 ausgeführt ist [Azz10]. Dieser Aufbau 
wird häufig zur Polarisationszustandsmessung verwendet, allerdings ist die 
Messunsicherheit bei einer Verzögerung von 4/4 suboptimal. Eine minima- 
le Messunsicherheit erhält man bei einer Verzögerung von 11/30 - A, wobei 
die absolute Messunsicherheit durch Messwiederholung und Mittelung wei- 
ter reduziert werden kann [Sab00]. Alternativ lässt sich eine minimale Mess- 
unsicherheit erzielen, indem ein rotierendes Viertelwellenplättchen und ein 
rotierender Analysator verwendet werden. 


Ein PSD basierend auf dem DoAmP ist hingegen schwieriger zu optimieren. 
Für das Laserscanner-Messsystem ist dieses Design jedoch von besonderem 
Interesse, da es keine beweglichen Komponenten beinhaltet und somit hohe 
Abtastraten für Punktmessungen ermöglicht. Der PSD im Lasermesssystem 
ist wie die Polarisationskamera des abbildenden Ellipsometers aus Kapitel 5 
äquivalent zu einem PSD mit rotierendem Analysator [Azz99]. Damit können 
nur die ersten drei Stokes-Parameter bestimmt werden. Eine Messung des Po- 
larisationsgrads ist somit nicht möglich. Im Vergleich zur UE erhält man mit 
der RPE aus den ersten drei Stokes-Parametern vier mögliche Lösungen für W 
und A und aus einer vollständigen Polarisationszustandsmessung zwei Lösun- 
gen [Neg15]?. Die Verwendung des DoAmP im Laserscanner-Messsystem ist 


* Dem entgegenstehende Aussagen finden sich in früheren Veröffentlichungen [Bru91]. 
* Dies gilt zumindest für isotrope, nicht-depolarisierende Medien. 
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daher wünschenswert, um sowohl den Polarisationsgrad zu messen als auch 
die Anzahl der Mehrdeutigkeiten zu reduzieren. Die praktische Realisierung 
des DoAmP gestaltet sich jedoch als aufwändig, da der Strahlteiler BS; aus 
Abb. 3.2 eine Spezialanfertigung erfordert, um eine minimale Messunsicher- 
heit zu erreichen [Azz82a, Azz85, Azz92, Azz05, Com98, Yua14]. 


Um diese Schwierigkeit zu umgehen, werden alternative Aufbauten des 
DoAmP untersucht [Neg17b]. Diese erfordern lediglich handelsübliche 
Optiken wie Standard-Strahlteiler, polarisierende Strahlteiler und Viertel- 
wellenplättchen. Zwei Viertelwellenplättchen müssen dabei entweder auf 
dem Reflexions- oder auf dem Transmissionspfad angeordnet werden und 
die Azimutwinkel der Viertelwellenplättchen lassen sich über analytische 
Formeln aus den optischen Eigenschaften des Standard-Strahlteilers BS, 
berechnen [Neg16a, Neg17a, Neg19b]. Auf diese Formeln wird hier nicht 
näher eingegangen, jedoch haben diese Aufbauten bei richtiger Einstellung 
der Azimutwinkel eine Analysematrix mit minimaler Konditionszahl bzw. 
maximaler Determinante. Sowohl für das ursprüngliche, optimale Design 
des DoAmP als auch für den vorgeschlagenen modifizierten Aufbau gilt: 
|det A| orm = CONdygrm(A) = 1. Eine etwas abweichende Anordnung mit 
jeweils einem Viertelwellenplättchen auf dem Reflexions- und auf dem 
Transmissionspfad wurde davon unabhängig in [Zen17] vorgestellt. Diese 
Konfiguration hat jedoch den Nachteil, dass nicht immer eine minimale 
Konditionszahl bzw. maximale Determinante durch Rotation der Viertelwel- 
lenplättchen erreicht werden kann. 


Die meisten Aufbauten des DoAmP nach dem Stand der Technik sind für 
die Einwellenlängen-Ellipsometrie optimiert und ergeben außerhalb eines 
begrenzten Spektralbands üblicherweise große Werte für die Konditionszahl 
und niedrige Werte für die Determinante [Yua14]. Eine Ausnahme bildet der 
Aufbau aus [Com98], der für die spektroskopische Ellipsometrie entwickelt 
wurde. Mit den dortigen Angaben der optischen Eigenschaften von BS, lässt 
sich eine normierte Determinante von 0,34 und eine normierte Konditi- 
onszahl von 0,98 für A = 488nm berechnen. Die spektrale Abhängigkeit 
wurde dort nicht angegeben. Die Analysematrix kann nur deshalb simultan 
fast-optimale Werte für die Konditionszahl und suboptimale Werte für die 
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Determinante annehmen, weil bei diesem Aufbau ca. 24% der Lichtinten- 
sität nicht auf die Photodetektoren auftrifft. Eine Verbesserung erhält man 
mit dem vorgeschlagenen Aufbau aus [Neg19b]. Bei diesem Aufbau ist die 
normierte Konditionszahl größer als 0,93 und die normierte Determinan- 
te größer als 0,99 über den Wellenlängenbereich A € [400 nm, 1000 nm]. 
Der Strahlteiler BS, ist Keil-förmig und besteht aus Glas mit hohem Bre- 
chungsindex (ZnS (Cleartran)). Da ZnS (Cleartran) schwach absorbierend 
ist, ist nur die Verwendung von kleinen Strahlteilern für punktmessende 
Polarisationszustandsdetektoren sinnvoll. Ein kollimierter, breitbandiger 
Lichtstrahl divergiert bei der Transmission am Keil-förmigen Strahlteiler. 
Es ist daher ggf. sinnvoll, diesen Effekt z.B. durch eine Linse mit einer 
Antireflexbeschichtung zu kompensieren. In dem vorgeschlagenen neuen 
Aufbau sind die Viertelwellenplättchen bei breitbandiger Beleuchtung durch 
ein achromatisches Fresnel’sches Parallelepiped zu ersetzen. 


3.3 Polarisationszustandsgeneration 


In der Ellipsometrie misst man nicht den Polarisationszustand des einfal- 
lenden Lichts, sondern die durch die Probe hervorgerufene Polarisationszu- 
standsänderung. Bei manchen Problemstellungen ist es nicht ausreichend, 
Licht mit einem festen Polarisationszustand zu emittieren und den geän- 
derten Polarisationszustand im PSD zu detektieren, wie in Abschnitt 2.2 
bereits angemerkt. Dies gilt auch für Problemstellungen der Ellipsometrie 
an gekrümmten Oberflächen. Stattdessen wird ein PSG benötigt, der Licht 
mit unterschiedlichen Polarisationszuständen emittieren kann. Die Stokes- 
Vektoren des emittierten Lichts werden dabei im Zeitmultiplexverfahren 
geändert und für jeden Stokes-Vektor im PSG wird ein Stokes-Vektor im 
PSD gemessen. Daraus wird die Polarisationszustandsänderung berechnet, 
die durch die Probe hervorgerufen wird und in allgemeiner Form durch die 
Müller-Matrix Mg ; beschrieben wird. 
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3.3.1 Messabbildung 


Analog zum PSD lässt sich auch ein PSG durch eine Matrix charakterisieren. 
Diese wird als Modulationsmatrix W € IR**”" bezeichnet und enthält die 
Stokes-Vektoren des emittierten Lichts. Die gemessenen Intensitäten werden 
mit Be R”*" bzw. in probabilistischer Formulierung mit B bezeichnet 
und berechnen sich durch Matrixmultiplikation von W, Ms s und A so- 
wie additivem Sensorrauschen entsprechend der folgenden Messabbildung 
(vgl. [Gar13a]): 


B= AM, W +R, (3.98) 
ee ee 


=H Hrg 


wobei u, den Mittelwert von B, R eine Zufallsmatrix aus m Xn Störgrößen und 
u, den Mittelwert von R bezeichnen. Mit der gemessenen Intensitätsmatrix B 
lautet die Maximum-Likelihood-Schätzung von Mg ‚ unter Annahme stochas- 
tisch unabhängiger und identisch normalverteilter, mittelwertfreier Störgrö- 
Ben: 


Ms: = (A) B(W)". (3.99) 


3.3.2 Aufbauten von Polarisationszustandsgeneratoren 


Wie beim PSD wird auch der optische Aufbau des PSG so gewählt, dass die 
Konditionszahl der Modulationsmatrix minimiert wird. Bei quadratischen 
Modulationsmatrizen entspricht eine minimale Konditionszahl einer maxi- 
malen Determinante. Eine Modulationsmatrix mit minimaler Konditionszahl 
erhält man bspw. durch äquidistante Abtastung der Poincare-Kugel anhand 
der Ecken von platonischen Körpern. Die Messunsicherheit von Mg. hängt 
von der Konditionszahl von A und W ab. Die minimale Konditionszahl von 
A und W beträgt V3 [Gar13a]. 


Fir das in Kapitel 5 vorgestellte abbildende Ellipsometer wurden die Ecken 
von platonischen Körpern als Ausgangsbasis genommen, um die Modula- 
tionsmatrix zu generieren. Daher sind sowohl der Polarisator als auch der 
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Kompensator als drehbare Komponenten ausgeführt. Beim Lasermesssys- 
tem ist eine mechanische Modulation nicht sinnvoll, da fiir die Messung 
der Miiller-Matrix eines Oberflachensegments nur eine kurze Messzeit 
vorgesehen ist. Durch geblitzte Beleuchtung können unterschiedliche Po- 
larisationszustände mit Zykluszeiten im Milli- und Mikrosekundenbereich 
erreicht werden. Dadurch ist es bspw. möglich, jede Sensorzeile mit einem 
anderen Polarisationszustand zu beleuchten. Bei einem neueren Prototyp 
des Lasermesssystems werden bereits zwei Polarisationszustände emittiert. 
Die Erweiterung auf eine komplette Müller-Matrix-Messung ließe sich 
z.B. realisieren, indem direkt neben den vier Photodetektoren im PSD aus 
Abb. 3.2 jeweils ein Beleuchtungsmodul platziert wird, die im Wechsel ge- 
blitzt werden. Werden linear polarisierte Laser mit dem Stokes-Parameter 
So = 1 als Beleuchtungsmodule verwendet, gilt für die Modulationsmatrix: 
W = 2: diag(1,1,— 1,1)AT [Neg17b]. Neben dem doppelten Verwendungs- 
zweck der Polarisationsoptiken für die Polarisationszustandsdetektion und 
-generation hat diese Anordnung den Vorteil, dass eine optimale Analysema- 
trix automatisch eine optimale Modulationsmatrix impliziert. 


3.4 Reflexion und Transmission bei 
Schichtsystemen 


Die Reflexion und Transmission eines Lichtstrahls an einem Schichtsystem 
aus isotropen Medien ist in Abb. 3.3 abgebildet‘. Die Vektoren E,E und E, 
seien jeweils die komplexen elektrischen Feldvektoren der einfallenden, trans- 
mittierten und reflektierten Welle. Die Einfallsebene wird aufgespannt vom 
Richtungsvektor des einfallenden Lichts und der Oberflächennormalen ng. 
Um aus der einfallenden die reflektierte oder transmittierte Welle zu berech- 
nen, wird E, in eine Komponente parallel zur Einfallsebene E? (p-polarisiert) 
und eine senkrecht dazu Ei zerlegt (s-polarisiert). Die p- und s-polarisierten 
Komponenten der reflektierten Welle werden mit EP und E` und die p- und 


* Die Lichtstrahlen werden dabei als sehr breit gedacht, so dass sie einen Halbraum einnehmen. 
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s-polarisierten Komponenten der transmittierten Welle mit E : und E' bezeich- 
net. 


Medium 1 


Ebenen gleicher 


Amplitude Medium. 2 


Ebenen gleicher 
Phase 


Abbildung 3.3: Reflexion und Transmission eines Lichtstrahls an einem Mehrschichtsystem. 


Trifft ein Lichtstahl vom ersten Medium Luft mit dem Brechungsindex nı 
unter dem Einfallswinkel 6, auf ein zweites ggf. absorbierendes Medium 
mit den Brechungsindex n, auf, so wird der komplexe Winkel des gebro- 
chenen Lichtstrahls 8, über das komplexe Brechungsgesetz von Snellius 
berechnet [Tom99]: 


n sind] = n, sin @,, (3.100) 


wobei die komplexen trigonometrischen Funktionen sin x = (eX — e~™)/(2i) 
und cos x = (eX + e~)/2 für die Rechnung mit komplexen Winkeln verwen- 
det werden. Es sei E | ein reflektierter Lichtstrahl an der Grenzflache zwischen 
Medium eins und zwei und E? bzw. E $ die p- und s-polarisierten Komponen- 
ten. Die sog. komplexen Fresnel schen Formeln beschreiben den funktionalen 
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Zusammenhang zwischen den Feldkomponenten an einer Grenzfläche zwi- 
schen isotropen Medien [Tom99, Bor19]: 


p = 
MR Lu ne) 6.100) 
-p pP n, cos 01 + nı cos 8, tan(9, +8,) + 8,) 


sy n, cos 8, — n, cos 8, _ _sin(®, _ 8,) cua 
= E° nj, cos8, +n,cosO, sin(8, + 8,) í 


woraus für den Reflexionsquotienten folgt: 


0+0 
p= = = Bi ir 8) (3.103) 
u Er cos(8, — 6,) 


Nun sei E,, ein vom Medium eins zum Medium zwei gebrochener Lichtstrahl 
und die p- und s-polarisierten Komponenten seien Er, bzw. E`. Diese lassen 
sich ebenfalls mithilfe der Fresnel’schen Formeln berechnen [Tom99, Bor19]: 


SR E _ 2n, cos 6, u 2cos(0}) sin(6,) 
= EP n, cos 0, + n cos 8, sin(8, + 8,) cos(6, - 8.) 

(3.104) 
un E; _ 2n, cos 6, 7 2.cos(6,) sin(6,) ei) 
=s E; n; cos 0; + n, cos 8, sin(9) ri 6,) . ; 


Möchte man die Lichtbrechung- bzw. die Reflexion zwischen dem zweiten und 
dem dritten Medium betrachten, so sind bei einem ggf. absorbierenden dritten 
Medium in den Gleichungen (3.100) bis (3.105) die Winkel 6, und 8, durch die 
komplexen Winkel, und ©, sowie die Brechungsindizes n, und n , durch die 
komplexen Brechungsindizes n, und n, zu ersetzen. 


Die komplexen Fresnel’schen sind eine komplexe Erweiterung der geläufige- 
ren reellen Fresnel’schen Formeln [Hec02] und ein Spezialfall der allgemeine- 
ren sog. generalisierten Form der Fresnel’schen Formeln [Dup94a, Dup94b]. 
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Die komplexen Winkel sind eine Hilfsgröße zur Beschreibung der Oberflä- 
chennormalen von Ebenen gleicher Phase und Ebenen gleicher Amplitude des 
elektrischen Feldes, die bei HIPWs auftreten können. Gibt es wie in Abb. 3.3 
mehrere Grenzschichten, müssen Mehrfachreflexionen berücksichtigt wer- 
den. Die Berechnung der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten für n 
Medien mit den Schichtdicken d,,.... d„_ı kann über folgende rekursive For- 
mel erfolgen [Lec06]: 


EP E 
-p E? A E E Fan? (3.106) 
== am. 
E? E 
= St - ot 
5 = E? ba n’ E = E ~ sli (3.107) 
== = 
wobei 
—2i6 | 
Pga aa 
— hie = (3.108) 
pj..n 1 A 
TATEN, 
—2i8 | 
Ca aaa 
= TI, (3.109) 
sJ..n =P 
LEF y i 
re oe ae e a 
=pj,jt1 Sir. 
ge Dee O, (3.110) 
pj..n -26 
It jei orin 
la j+1 + L ji+1..n e = 
= De o (3.111) 
=sj..n mn 
Ir 
und für j > 2 
27 
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Die Rechnung mit den komplexen Fresnel’schen Formeln ist allerdings nur 
gültig, wenn das Licht auf plan-parallele Grenzschichten auftrifft. Ist eine die- 
ser Grenzschichten nicht senkrecht zur Einfallsebene, ist die Verwendung von 
generalisierten Fresnel’schen Formeln erforderlich. Die generalisierten Fres- 
nel’schen Formeln setzen isotrope Medien voraus. Bei anisotropen Schicht- 
strukturen sind der Berreman-Formalismus und darauf aufbauende Algorith- 
men zu verwenden [Pas17]. Bei depolarisierenden Medien ist der differentielle 
Müller-Formalismus hilfreich [Azz78b, Oss11, Art13]. 


3.5 Bestimmung der Modellparameter mit 
Ellipsometrie ohne Lichtwegumkehrung 


In den vorherigen Abschnitten wurde gezeigt, wie eine Müller-Matrix aus 
gemessenen Intensitäten durch eine Inversion der Messabbildung berechnet 
werden kann. Die Messung der Müller-Matrix ist insbesondere bei anisotro- 
pen und depolarisierenden Medien sinnvoll. Um die Reflexionseigenschaften 
von anisotropen Proben zu bestimmen, reicht die Angabe des Einfallswin- 
kels alleine nicht aus. Stattdessen bestimmt die Richtung des eingestrahlten 
Lichts die Polarisationszustandsänderung. Da ein Richtungsvektor zwei Frei- 
heitsgrade besitzt, wird neben dem Einfallswinkel 6, ein weiterer Winkel 7, 
eingeführt. Zusammen bilden diese die Winkelkoordinaten des Richtungsvek- 
tors ns, wie in Abb. 3.4 dargestellt. 


Probe 


Abbildung 3.4: Parametrierung des Richtungsvektors des einfallenden Lichts durch die Winkel- 
koordinaten 6, und Ns. 
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Anfangs wurden mit der Ellipsometrie nur die ellipsometrischen Winkel Ys 
und A; bzw. der komplexe Reflexionsquotient p = tan Y, e'^s gemessen. Die- 
se als Standard-Ellipsometrie bezeichnete Messtechnik [Gar13a] wird bei iso- 
tropen Schichtstrukturen angewendet. Für anisotrope oder depolarisierende 
Medien ist sie i. Allg. nicht geeignet, obwohl sie für spezielle Aufgabenstellun- 
gen auch bei der Vermessung von rauen und somit depolarisierenden Oberflä- 
chen und Zwischenschichten eingesetzt werden kann [Tom99]. Allerdings bil- 
den isotrope Medien auch heute noch ein sehr breites Anwendungsfeld in der 
Ellipsometrie, sodass die Messung der ellipsometrischen Winkel häufig aus- 
reicht. Bei einem Müller-Matrix-Ellipsometer wird eine Müller-Matrix Ms ¢ 
anstatt der ellipsometrischen Winkel gemessen, die zusammen mit dem Re- 
flexionsgrad der Probe Rg in folgender Beziehung stehen [Fuj07]: 


Ms, = M: (Ps,As,Rs) 


1 — cos 2Y; 0 0 
-R| cos 2P; 1 0 0 
=. 0 0 sin2Y,cosA; sin 2, sin Ag 
0 0 — sin 2#; sin As sin 2¥; cos As 


(3.113) 


Aus dieser Formel ist leicht ersichtlich, dass die Umrechnung von Ms, zu 
Ws, As und Rs ohne Einschränkungen möglich ist. Liegt Ms als Messwert 
vor, so lässt sich im Fall von isotropen Medien beliebig zwischen den ellipso- 
metrischen Winkeln, dem Jones- und dem Müller-Formalismus wechseln. 


In der Ellipsometrie ist das inverse Problem, die Schätzung der Modellparame- 
ter aus den Messwerten, in den allermeisten Fällen nur über iterative Verfah- 
ren lösbar. Jedoch gibt es bei der Einwellenlängen-Ellipsometrie mit UE für 
bestimmte Aufgabenstellungen auch geschlossene Lösungen [Azz89b, Rus91, 
Rus99]. Für zwei ggf. absorbierende Medien wird der komplexe Brechungs- 
index n, bei gegebenem komplexen Reflexionsquotienten P, und bekanntem 
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Einfallswinkel 8, wie folgt berechnet [Azz99, Tom05]: 


(3.114) 


Sind die komplexen Brechungsindizes n, und n, bekannt und der komplexe 
Einfallswinkel 0 , unbekannt, so gibt es ebenfalls eine geschlossene Lösung, 
wie kürzlich vorgestellt [Neg20a]: 


2 
(m +m) + of — loninte (0, +1? 
+ 5 . (3.115) 
8p ny 


Eine weitere, häufig verwendete inverse Abbildung berechnet aus P, die 
Schichtdicke d, eines beschichteten Substrats, wobei die Brechungsindizes 
als bekannt vorausgesetzt werden [Azz99]. Dies geschieht über eine Inversion 
von P, anhand der Gleichungen (3.108), (3.109) und (3.112): 


log x 
d, = 7 (3.116) 
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wobei log die komplexe Logarithmusfunktion ist und 


—b + y b? — 4ac 


X= 5a 3 (3.117) 

BT wes a” P Pp) (3.118) 

b u N 12%,12%523 + N 23 ~ P BP AD + Paz) (3.119) 

[= T haz (3.120) 
—4rin, cos 8, 

y= m (3.121) 


Für nicht-absorbierende Beschichtungen sind 0, und n, reelle Größen. In die- 
sem Fall ist die Schichtdicke nicht eindeutig [Azz99]: 


liezt. (3.122) 


Weitere inverse Abbildungen wurden neuerdings bei der Kombination von 
Ellipsometrie mit Reflektometrie gefunden. In diesem Fall wird neben den el- 
lipsometrischen Winkeln Y;, As auch der Reflexionsgrad R; gemessen. Aus 
der Literatur sind analytische Formeln bekannt, um aus diesen drei Größen 
bei einem Substrat sowohl den komplexen Brechungsindex n, als auch den 
Einfallswinkel 0, zu bestimmen [Har20, Che21b]. 
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4 Modellierung von 
mikrostrukturierten 
Retroreflektoren 


4.1 Retroreflektierende Strukturen 


Die Retroreflexfolie bildet eine wichtige optische Komponente bei der RPE mit 
Retroreflexion. Mikrostrukturierte Retroreflexfolien sind als rückseitig kle- 
bende Rollenware erhältlich. Damit können Oberflächen in beliebiger Form 
und Größe mit retroreflektierenden optischen Eigenschaften versehen wer- 
den. Im diesem Kapitel wird gezeigt, dass mikrostrukturierte Retroreflexfoli- 
en basierend auf Mikrokugeln weder einen linearen Dichroismus noch eine 
Verzögerung aufweisen, solange die Mikrokugeln eine ideale Form haben und 
vollständig ausgeleuchtet werden. Diese aus Experimenten bereits bekannte 
Polarisationserhaltung [Har99, Har12] wird nachfolgend theoretisch begrün- 
det und die genaue Form der Müller-Matrix bestimmt [Neg16b]. Ein Ergebnis 
dieser theoretischen Untersuchungen ist, dass der Retroreflektor streng ge- 
nommen nicht polarisationserhaltend ist, sondern wie ein Spiegel einen Pha- 
sensprung verursacht [Har17]. 


Die Ergebnisse zur Polarisationserhaltung von mikrostrukturierten Retrore- 
flektoren werden in den Abschnitten 4.2 und 4.3 vorgestellt. Die Ergebnisse 
ähneln denen aus [Hul81], obwohl dort die Streueigenschaften von Mikro- 
partikeln in Luft untersucht wurden. Es gibt jedoch auch signifikante Unter- 
schiede: Anstatt einer sehr großen Anzahl von Partikeln ist bereits ein Mi- 
kroelement ausreichend, um eine Polarisationserhaltung zu erzielen. Nicht 
nur der Müller-Formalismus, sondern auch der Jones-Formalismus muss bei 
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der Beschreibung des optischen Effekts beriicksichtigt werden, da die Koha- 
renz des Lichts bei der Reflexion an einem Mikroelement als Feststoff besser 
erhalten wird als bei der Lichtstreuung an Mikropartikeln in Luft. Weiter- 
hin wird fiir eine Polarisationserhaltung bei Mikropartikeln in Luft gefordert, 
dass die Orientierung der Partikeln statistisch gleichverteilt ist. Demgegen- 
über wird bei der Polarisationserhaltung von mikrostrukturierten Retrore- 
flektoren keine Rotationssymmetrie, sondern lediglich eine Drehsymmetrie 
gefordert‘. Dies führt dazu, dass auch Tripel-Reflektoren polarisationserhal- 
tend sein können, ohne dabei eine Rotationssymmetrie aufzuweisen. 


In Abschnitt 4.4 werden die Reflexions- und Polarisationseigenschaften von 
Mikrokugel-Reflektoren untersucht. Die weisen sowohl unter senkrechtem 
als auch unter schrägem Lichteinfall eine sehr gute Polarisationserhaltung 
auf, solange der Lichtfleck auf der Retroreflexfolie nicht zu klein ist. In 
Abschnitt 4.5 wird die Retroreflexion von Tripel-Reflektoren behandelt. 
Tripel-Reflektoren unterliegen einem gänzlich anderen Funktionsprinzip als 
Mikrokugel-Reflektoren und die Mikrostruktur bildet ein periodisches, klar 
strukturiertes Muster. Auch mikrostrukturierte Tripel-Reflektoren weisen 
unter senkrechtem Einfall eine Polarisationserhaltung auf. Im Gegensatz 
zu Mikrokugeln ist die Polarisationserhaltung von Tripel-Reflektoren nicht 
invariant gegenüber Einfallswinkeländerungen. 


Abschnitt 4.6 behandelt schließlich phasenkonjugierende Spiegel, die Retro- 
reflexion durch Ausnutzung nichtlinearer optischer Effekte erreichen. Für die 
RPE sind sie zwar von theoretischer Bedeutung, bieten jedoch keinen Ersatz 
für mikrostrukturierte Retroreflexfolien. 


Bei einer Rotationssymmetrie ist eine Drehung um einen beliebigen Drehwinkel eine Selbstab- 
bildung, während dies bei einer Drehsymmetrie nur für bestimmte Winkel gilt. 
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4.2 Räumliche Symmetrie und 
Polarisationserhaltung 


Bei der Bewertung der optischen Eigenschaften von Retroreflektoren für den 
Einsatz im Straßenverkehr oder anderen sicherheitsrelevanten Applikationen 
ist meistens die bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktion (engl. bidirec- 
tional reflectance distribution function, BRDF) von Interesse. Daraus ableit- 
bar ist der Rückstrahlwert abhängig vom Beobachtungswinkel und der Wel- 
lenlänge. Im Straßen- und Schienenverkehr sowie in der Luft- und Schiff- 
fahrt ist allein der Rückstrahlwert für die Spezifikation von Retroreflektoren 
und der Einordnung in Reflexions-Klassen entscheidend [DIN13]. Im Gegen- 
satz zur Reflektometrie spielt der Rückstrahlwert in der Ellipsometrie nur ei- 
ne untergeordnete Rolle. Viel entscheidender sind bei der ellipsometrischen 
Messung die Polarisationseigenschaften des Retroreflektors, also die Ände- 
rung des Polarisationszustands als Folge der Retroreflexion. Wird ein idealer 
Spiegel unter senkrechtem Einfall beleuchtet, erhält man die Müller-Matrix 
Mw := diag(1,1, — 1, — 1). Bei handelsüblichen mikrostrukturierten Retro- 
reflexfolien wird das Licht üblicherweise mehrfach gebrochen oder reflek- 
tiert. Selbst bei isotropen Materialien kann die Müller-Matrix eines einzelnen, 
als Linie idealisierten Lichtstrahls relativ komplex sein. Die Müller-Matrix ei- 
nes einzelnen Reflektor-Elements ergibt sich jedoch nicht aus einem einzigen 
Lichtstrahl, sondern aus allen möglichen Lichtstrahlen zwischen Lichtquelle 
und Detektor. Im Folgenden soll für eine große Klasse von Retroreflektoren 
die Müller-Matrix zunächst theoretisch hergeleitet werden. Die Ergebnisse 
schließen nicht nur handelsübliche Kugel- oder Tripel-Reflektoren mit ein, 
sondern auch weitere mögliche geometrische Strukturen [Pla11], die in der 
Praxis aktuell noch keine Rolle spielen. 
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emittiertes Licht reflektierte 
emittierte / Elementarwelle 
Elementar- Y 
Welle 


Ss 
x Fe 


LHN 
/ A ae 
Beleuchtungsebene Detektorebene Reflektorebene Symmetrieachse 


(a) Seitenansicht (b) Frontansicht 


Abbildung 4.1: Skizze eines mit einer ebenen Welle beleuchteten Retroreflektorelements mit 
Dreh- und Spiegelsymmetrie. 


Die Lichtquelle wird als eine leuchtende Ebene modelliert, in der sich eine 
kreisrunde Blende mit Durchmesser d |, befindet. Die Punkte innerhalb der 
Blende definieren die Beleuchtungsebene A, C R?. Es wird angenommen, 
dass sich das Licht in z-Richtung ausbreitet und das Mikroelement in der Re- 
flektorebene A, mit konstanter Lichtintensität und Polarisation komplett aus- 
leuchtet. Somit kann die Lichtquelle selbst als homogen erachtet werden. Von 
dem Mikroelement wird gefordert, dass es eine Drehsymmetrie aufweist. Die 
Drehsymmetrieachse ist dabei orthogonal zur Beleuchtungsebene und ver- 
läuft durch den Mittelpunkt der Blende. Zusätzlich wird eine Spiegelsymme- 
trie bezüglich einer Symmetrieebene gefordert, wobei die Symmetrieebene 
ebenfalls orthogonal zur Beleuchtungsebene ist und die Drehsymmetrieachse 
beinhaltet. Bei richtiger Position und Ausrichtung erfüllen alle handelsübli- 
chen Retroreflektoren diese Symmetrieeigenschaften. In Abb. 4.1 ist exem- 
plarisch ein solches theoretisches Mikroelement dargestellt, welches bzgl. der 
Ebene x = 0 eine Spiegelsymmetrie und bzgl. der z-Achse eine Drehsymme- 
trie aufweist. Der Polarisationszustand des zurück reflektierten Lichts wird 
innerhalb einer Blende A, C R? mit Durchmesser d A; berechnet, die als De- 
tektorebene bezeichnet wird und parallel zur Beleuchtungsebene angeordnet 
ist. 


Im Folgenden wird der Einfluss von räumlichen Transformationen des Re- 
flektorelements auf das elektromagnetische Feld untersucht und dabei die 
Symmetrien des Reflektorelements ausgenutzt. Für ein gegebenes optisches 
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System sei eine Lösung der Maxwell’schen Gleichungen durch E 9% t) und 
B 9% t) gegeben. Diese Lösung wird in ein emittiertes und ein reflektier- 
tes Feld zerlegt, welche mit E (, t) und Bo t) bzw. mit E ,& t) und 
B, 0% t) bezeichnet werden: ` 
E(t) = E (.t) +E. ((x.0), (4.1) 
B,(x,t) = B, (%1) +B, (x0). (4.2) 
Anhand der Gleichung (3.71) erhält man für ein Rechtssystem I; den Stokes- 


Vektor des emittierten Lichts Siso im Mittelpunkt x,, = (id En X), der Be- 
leuchtungsebene A;;: 


ee + 
Sio := Füs)vec((E, (DE, &D'),): (4.3) 
Es werden folgende Transformationsmatrizen definiert: 


T, := diag(-1,1,1), Tyz := diag(1, — 1, — 1), (4.4) 
T,, := diag(—1,1, — 1), Ry, := R((0,0,1)",a). (4.5) 
Fur den detektierten Stokes-Vektor des reflektierten Lichts in einem Punkt 


x wird das Rechtssystem T,,, verwendet. Der Stokes-Vektor des reflektierten 
Lichts ist abhängig von S), 9 und berechnet sich wie folgt’: 


=: Mgr (Asx) 
EEE 
Sq(X, S1,0) = M(A,X;B, Txz) Sis,0 


= F(T,,) vec ((E, DE, (x, it) J. (4.6) 


1 M(Aj,,%313, Txz) beschreibt hierbei abweichend von der Definition in Gleichung (3.86) eine 
Abbildung der Stokes-Vektoren des emittierten elektrischen Feldes E o auf den Stokes-Vektor 


; 
des reflektierten elektrischen Feldes E, a im Punkt x. Es wird daher ein emittiertes und ein 
3 


reflektiertes Feld betrachtet und im Müller-Formalismus miteinander verknüpft. 


67 


4 Modellierung von mikrostrukturierten Retroreflektoren 


Zunächst wird ein spiegelsymmetrisches Medium wie in Abb. 4.1b betrach- 
tet. Für die Permittivitat gilt dann: E(x, w) = T,&(T,x, w)T,. Für ein solches 
Medium löst zusätzlich zu E, und B, das folgende, gespiegelte elektromagne- 
tische Feld die Maxwell’schen Gleichungen’: 
E x, t) := TE (Tx, t), (4.7) 
BL, thi= Ty 2B, (Tix, t). (4.8) 


E, lässt sich analog zu Gleichung (4.1) in ein emittiertes Feld E | und ein 
reflektiertes Feld E _ zerlegen: 


E 0t) = TE, Tex, t), (4.9) 
E (x,t) = TE, (Tx, t). (4.10) 
Sj, sei der Stokes-Vektor des emittierten, gespiegelten und S,(x,S),1) der 
Stokes-Vektor des reflektierten, gespiegelten elektrischen Feldes. Aufgrund 


der Annahme einer homogenen Beleuchtung mit konstantem Polarisations- 
zustand und Intensitat gilt: 


E, o(Tx%isst) = E (ist), (4.11) 


E (Rap Xs D=E, oist). (4.12) 


Mithilfe der Gleichungen (3.72) bis (3.75) erhält man folgende Beziehungen 
zwischen dem gespiegelten und dem nicht gespiegelten elektrischen Feld 


* Dies kann für Medien mit einer skalarwertigen Permeabilität formal bewiesen werden, wird 
hier jedoch nicht weiter ausgeführt. 
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bzw. den dazugehörigen Stokes-Vektoren: 


(43) + 
Ss = FCs) vee ((E, (DE, d ),) 


(4.9) 
= FU) vee (Ty (E (Tx DE, (Txit), TE) 


(4.11) 
= FA) vee (Ty (E, „DE, (t), TH) 


CDELIT, ®T;,)vec ((E DE, st) ) 


(3.72) 


(4.3) 

= MyS\;,0; (4.13) 
(4.6) (4.13) 

Sa(x, Sis) = Mp: (Ais x)Sis,1 = Mp: (Ais; x)My5\.,0> (4.14) 
(4.6) 

Sa, $1.1) = E(Tez) vee ((E, (DE, ,(,1)') ) 

(4.10) 


DPE(T,z) vee (Ty (E,o(TeX.0E, (Trx, D"), Tr) 
DET, NT, &T;,)vec ((E, (BexDE, (Tex, iy’) ) 


(3.75) 
= FB )(Txz ® T,z)(T, ® T,) vee ((E, (EXE, (Tex, iy") ) 


(3.74) 
(3.72) 


= Mu F(Tyz) vec ((E, (TX DE. (Tex, D) ) (4.15) 
RS a ee ea u Dr a en 
=S4(Tx%,S15,0) 
Aus den Gleichungen (4.6), (4.14) und (4.15) folgt: 
Mre (A, X)MuSis,o = MuMre(Ais, TxX)Sis,0- (4.16) 


Dieser Zusammenhang gilt für beliebige S|,9. Da vier geeignete Stokes- 
Vektoren den R* aufspannen, gilt aufgrund der Identität My, = Myy folgende 
Gleichung: 


My Mer(A,,, x)Myu = Mpge(Ais, T,X). (4.17) 
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Einen ähnlichen Zusammenhang erhält man für ein drehsymmetrisches Me- 
dium mit &(x,0)=R,, ERZIx, @)Rz.. In diesem Fall erhält man zusätzlich 
zu E, und B, auch folgende Lösungen der Maxwell’schen Gleichungen’: 


E (x,t) := Rg, E Rax, t), (4.18) 
B x,t) := Ra B (Rx); t). (4.19) 


Zerlegt man das gedrehte, elektrische Feld E, in ein emittiertes Feld E „ und 
ein reflektiertes FeldE , , So seien S}, > und Sax, Sıs,2) die aus dem gimene 
bzw. reflektierten Feld berechneten Stokes-Vektoren. Die nachfolgenden Be- 
rechnungen sind analog zu den Gleichungen (4.13) bis (4.17) durchzuführen: 


Si, = F(s) vee (Ray (E, Rx DE, ‚(Ralx)') Rad) 
= M,(@%)S\5,05 (4.20) 


Sa, Sis2) = Mge (Ais, ¥)M, (G0 )Si5,0 
= F(T,,) vec (Rag (E, (Ra, WHE, (Rax, D), Rz) 
= M,(-00) F(Trz) vee ((E, ‚(RZIx.DE, (Rax, 0) ). 
eS aan Sn S ee 


=S4(RZ,%,S1,,0) 


(4.21) 
Analog zur Gleichung (4.16) folgt: 
M, (&0)Mrr (Ais, X)M, (a0) = Mpe (Ais, Ra.) (4.22) 
und 
M,(—a&0)Mpre (Ais, Xx)M,(—a0) = Mgelis, Rag X). (4.23) 


* Der formale Beweis wird hier nicht weiter ausgeführt. 
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Für die linearen Abbildungsmatrizen T, und Rz. ist x, = (0,0,z)' ein Fix- 
punkt. Daher hat die Matrix Mpp(A;,,X,) = (ma i) unter Verwendung von 
Gleichung (4.17) folgende Nulleintrage (vgl. [Hul81]): 


Mai Maı2 0 0 
m m 0 0 
Mpre(Aj.; Xa) = My Mpg (Ais, Xa)My = = a M,33 M,34 . 
a. a. 
0 O Mas Mu, 
(4.24) 


Zusammen mit Gleichung (4.23) ergibt sich für x, mod 90° Æ 0°: 


Mre (Ais Xa) = M,(—ao)Mgre (Ais, Xa)M,(—a0) 


= diag(m,ıı M422, — Ma22 M44): (4.25) 
Für den Fall &, mod 90° = 0° gilt hingegen: 
Mae(Ajs, Xa) = diag(m,11,M.22,M233,M 44): (4.26) 


Die Werte der Nicht-Null-Eintrage ergeben sich aus den Reflexions- und Pola- 
risationseigenschaften eines konkreten Reflektorelements. Bisher wurde die 
Müller-Matrix aus dem reflektierten Lichtfeld berechnet, das auf einer infini- 
tesimal kleinen Fläche im Punkt x, auftrifft. Für ein etwas realistischeres Sen- 
sormodell wird ein Lichtsensor mit einer kreisrunden Blende A, angenom- 
men, der allerdings nicht nur den ersten, sondern alle vier Stokes-Parameter 
messen kann (vgl. Gleichung (3.81)). Entsprechend der Abb. 4.1b wird eine 
Menge G C A, definiert. Bei einem Symmetriewinkel æo mit a mod 90° £ 0° 
gilt: 


(3.87) 


Mgr (As, A — 
ne(Ai,, Ag) = (AD nal 


J Mp (Aiy.x) dA 


2 i Mer (Aj, Ri) dA + J Mgl Rh, Tx) dA 
F 2] 1=0 s 
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=Mpr(A1,9) 
(4.23) 


ST 
(4.17) 1 
= — (a —— fm (A,x)dA 
PE j Ena 


+My — f Mpgr(As, x) dA Mm M (= aol) 
"Dp alg 
=Mpe(Ai;,9) 
= diag(mg11, (Mg22 — Mg33)/2, —(Mg33 — Mg22)/2, Mgaa), (4.27) 


wobei n := 27/ao, Mgij := (Mge(Aj,, 9));; und Adnan = 2n|(9)p 2l- 


4.3 Räumliche und zeitliche Kohärenz 


Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die berechnete Müller-Matrix 
Mprr (Ar, Aq) eines spiegel- und drehsymmetrischen Reflektorelements eine 
spezielle Diagonalmatrix sein muss. Dabei kann sich die normierte Müller- 
Matrix N(Mpg (As, Aa)) von My unterscheiden. In diesem Abschnitt wird 
gezeigt, dass zumindest für mikrostrukturierte, symmetrische Reflektorele- 
mente N(Mge (A), Aa)) & Mu gilt, wobei hierfür die räumliche und zeitliche 
Kohärenz der Beleuchtung betrachtet wird. 


Zunächst wird eine ideale, monochromatische Lichtquelle mit der Kreisfre- 
quenz w, betrachtet und die Ergebnisse aus dem vorherigen Abschnitt im 
Müller-Formalismus auf den Jones-Formalismus übertragen, wobei die Se- 
mantik der im vorherigen Abschnitt verwendeten Indizes erhalten bleibt. Mo- 
nochromatisches Licht ist per Definition sowohl zeitlich als auch räumlich ko- 
härent und die Lichtausbreitung lässt sich durch den Jones-Formalismus be- 
schreiben. Für ein gegebenes, monochromatisches EM-Feld mit der Kreisfre- 
quenz wx sei U, := U Rs I,) der daraus abgeleitete Jones-Vektor im Punkt 
x, bzgl. der Basis I}. Abhängig von U. wird im Punkt x bzgl. der Basis T,., ein 
Jones-Vektor UG, U) detektiert. Die Jones-Vektoren des emittierten und 
detektierten Lichts sind über die Jones-Matrix J ý (Ais x, Iz, Txz) miteinander 
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verknüpft: 
U, U) = J pis x)U » (4.28) 


wobei J pis x) := Ji. (Ais x, Iz, Txz). Anhand der im vorherigen Abschnitt 

eingeführten elektrischen Felder E, ist) für i € [[0,2]] werden die ent- 

sprechenden monochromatischen Felder E; Rs) abgeleitet. Daraus lassen 
; : (3.57) : 

sich die Jones-Vektoren U; = U, iss I;) = (Ei .rs)) i definieren. 


Analog zum Müller-Formalismus gilt im Jones-Formalismus v = TU. 
und Ds = J (ao), o: Für die Analyse der Polarisationszustandsänderung 
spiegel- und drehsymmetrischer Medien bei Beleuchtung mit einem mono- 
chromatischen EM-Feld kann der Rechenweg aus dem Müller-Formalismus 
in den Gleichungen (4.13) bis (4.23) auf den Jones-Formalismus übertragen 


werden. Die emittierten und detektierten Jones-Vektoren stehen in folgendem 


Zusammenhang: 
UL, E) = JU (Tx, U,» (4.29) 
= -1 
U (x, E 3) = J (-%)U (Ral. U, |) (4.30) 


woraus sich folgende Beziehungen fiir die Jones-Matrix ergeben: 


I Jap Ais OF), = I, Aw TX); (4.31) 
J a0) „(Ass x)J (~ao) = J pis Rax). (4.32) 


Im Falle von spiegelsymmetrischen Reflektorelementen folgt mit Glei- 
chung (4.31) für x, = (0,0,z)': 


J ppi Xa) = diag((J „(An x.) ’ (Ipsis x,)),,) (4.33) 
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und durch Hinzunahme von Gleichung (4.32) folgt fiir spiegel- und drehsym- 
metrische Reflektorelemente mit @) mod 180° Æ 0°: 


I, „(As Xa) = diag( (J (Ais a) p= (Ipis ia) 
= (J pAs xa)) I: (4.34) 


Die Jones-Matrix (I, Asa), J,, kann mithilfe der Gleichung (3.89) in 


die Müller-Matrix | (Tp Mis x) | My umgerechnet werden. Daher erhält 
man bei monochromatischer, homogener Beleuchtung im Punkt x, sowohl 
im Jones- als auch im Müller-Formalismus eine polarisationserhaltende Jones- 
bzw. Müller-Matrix. 


Als Nächstes soll die Polarisationszustandsänderung des vom Mikroelement 
zurück reflektierten Lichts in der gesamten Reflektorebene A, anstatt in ei- 
nem einzigen Punkt x, untersucht werden. Nach Gleichung (3.61) gilt für die 
Jones-Matrix zwischen den Referenzebenen A, und A;: 


JA A,) = J pis x) dA. (4.35) 
Ar 


Überträgt man die Berechnung aus Gleichung (4.27) vom Müller in den Jones- 
Formalismus unter Verwendung der Gleichungen (4.31), (4.32) und (4.35), so 
folgt: 


1 (As A) := f J (A) dA = (Ipp (Ai AD), Typ (4.36) 
Ar 


Mit der Definition Jp Mis x) := J pis ¥)/ (Tp (Ais» A) erhält man: 


1 (3.61) ’ 
J Au Add = | J (Aix) dA =J (4.37) 
Ar 
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Die Propagation des Lichts von A, nach A, kann über ein Beugungsintegral 
anhand des Huygens’schen Prinzips berechnet werden. Wird monochroma- 
tisches Licht durch eine Referenzebene A transmittiert, wobei nur eine ska- 
lare Welle u(x) unter Vernachlässigung der vektoriellen Natur des EM-Feld 
betrachtet wird, dann lässt sich das Feld in einem Punkt x4 € Ay wie folgt 
berechnen [Goo15]: 


1 eizrd/i 

u(xa) = z | moo koaa, (4.38) 
A 

wobei K(v) einen Neigungsfaktor zum Beugungswinkel v und d den Ab- 

stand zwischen x4 und x bezeichnen. Der Beugungswinkel v ist definiert als 

(vgl. [Goo15]): 


— (n4, (xa = x)) 


(4.39) 
Ixa — || 


wobei n 4 die Normale von A in x bezeichnet. Zudem wird n4 so gewählt, 
dass (n 4, (x4 —X)) > 0 und somit v > 0 für alle x € A. Im Folgenden wird 
das elektrische Feld des zurück reflektierten Lichts im Punkt xy € A, anhand 
des elektrischen Feldes in A, berechnet. Die nachfolgenden Berechnungen 
sind von den geometrischen Randbedingungen wie die Größe des Reflektor- 
elements, die Abstände zwischen den Referenzebenen und die Blendenöffnun- 
gen in der Beleuchtungs- und Detektorebene abhängig. Da nur die Polarisa- 
tionseigenschaften des Retroreflektors für den optischen Aufbau des abbil- 
denden Ellipsometers aus Abschnitt 5.1 von Interesse sind, werden die dort 
genannten geometrischen Angaben des abbildenden Ellipsometers als Grund- 
lage für die Berechnungen herangezogen. Wird eine Mikrostruktur verwen- 
det, deren Reflektorelemente deutlich größer als das nachfolgend betrachtete 
Mikroelement ist, oder sind die Blendendurchmesser in A; und A, deutlich 
größer als nachfolgend angenommen, können Abweichungen zu der hier be- 
rechneten Müller-Matrix des Retroreflektors auftreten. 
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Der Abstand zwischen der Beleuchtungs- und Reflektorebene sei gegeben 
durch 14,4, = 465mm. Zur Vereinfachung wird zwischen Reflektor- und De- 
tektorebene derselbe Abstand angenommen, so dass der Ursprung sowohl in 
A, als auch in A, liegt. Für den Durchmesser des Mikroelements wird ein 
Wert von d4, = 60 um angenommen, was den üblichen Strukturgrößen mi- 
krostrukturierter Retroreflexfolien entspricht (vgl. Abschnitt 4.4). Die Durch- 
messer der Blenden ergeben sich aus den optischen Parametern der telezen- 
trischen Optik bzw. telezentrischen Beleuchtung. Die objektseitige numeri- 
sche Apertur der telezentrischen Beleuchtung beträgt NA, % 0,011, woraus 
ein Wert von d 4, = 21, 4, tan(arcsin(0,011)) ~ 10,2 mm für den Blenden- 
durchmesser des PSG resultiert. Das telezentrische Objektiv hat eine objekt- 
seitige numerische Apertur von NA, * 0,0088 und somit beträgt der Blen- 
dendurchmesser des PSD d4, = 21 4,4, tan(arcsin(0,0088)) ~ 8,2 mm. Für 
den Beugungswinkel v aus Gleichung (4.39) folgt daraus: 


v E |0°,arctan z [0°, 0,5°]. (4.40) 


(a) Schrägansicht (b) Frontansicht 


Abbildung 4.2: Skizze zur Berechnung von a_(d) und a, (d) abhängig von d € [d_,d4]. Die 
Größenverhältnisse von A,, Ag und l4, 4, sind nicht maßstabsgetreu. 
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Da der Beugungswinkel v sehr klein ist, gilt einerseits K(v) %~ 1 und ande- 
rerseits kann die Anwendung von Gleichung (4.38) zur Berechnung der Pro- 
pagation des elektrischen Felds für jede Feldkomponente separat betrachtet 
werden [Goo15]. Daraus folgt, dass bei der Berechnung der Propagation des 
elektrischen Feldes von A, nach A, die Feldkomponente orthogonal zur x,y- 
Ebene vernachlässigt werden kann. Betrachtet man einen Strahlquerschnitt 
um die z-Achse mit konstantem Durchmesser, wird die Feldkomponente or- 
thogonal zur x,y-Ebene immer kleiner, je weiter sich die Welle von A, ent- 
fernt. Mit größer werdendem Abstand nähert sich die Welle immer mehr ei- 
ner ebenen Welle an [Bor19]. Es ist daher ausreichend, Gleichung (4.38) für 
die Feldkomponenten in x- und y-Richtung separat anzuwenden, womit das 
Beugungsintegral auf den Jones-Formalismus übertragen werden kann: 


1 eiznd/A 
Van, = | mE, d i 
Ar 
po Sra (A = = 
TOOT Yeo 
= 1 ( (A A,)) d —s,0 
A, Re ls r yay 


=J,,(Ais»Xa) 


(4.41) 


Es ist unter sinnvollen Annahmen méglich, J „Als Xa) ausreichend genau 
abzuschätzen, ohne J psx) zu kennen. O.B.d.A. wird angenommen, 
dass x, € {(x,y,0)' € A, | Az : (x,y,z)! E€ A,}. Zunächst werden zwei 
Diffeomorphismen t’ und t eingeführt (vgl. Abb. 4.2): 


| (ETA) >A, 
` ((d,a) > (x y LA,,,A,) 


$ 


s KES a 


(4.42) 


77 


4 Modellierung von mikrostrukturierten Retroreflektoren 


Die Jacobi-Matrix von t sei J,. Mit dem Transformationssatz und der Koordi- 
natentransformation (d,a) = t’~!(x,y,L4, 4,) folgt aus Gleichung (4.41): 


d4 a+(d) 
J (Au %a)/b = f g(d) I J, (Ais, t (d,æ))|det J,(d,a)| da dd, 
d_ a_(d) 
o.+—__ } 


=:3" (d) 
(4.43) 


wobei d_ und d, den minimalen bzw. maximalen Abstand zwischen x; und 
A, bezeichnen und a_(d) und a, (d) den minimalen bzw. maximalen Winkel 
zu gegebenem Abstand d. Mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung kann 
das Integral Gleichung (4.43) abgeschätzt werden, indem der Satz separat so- 
wohl für die Real- und Imaginärteile von J, Mis» x) bzw. g(d), als auch fiir 
alle Elemente der Jones-Matrix Arsen. in Hierbei ist folgende Iden- 
tität erforderlich, die sich aus Gleichung (4.37) und dem Transformationssatz 


ergibt: 


(4.37) 


[i J” (d)dd = fs (Aix) dA = Jy (4.44) 


Beispielhaft wird der Mittelwertsatz fiir die Realteile RfE D) } und 


N Isa)} aus Gleichung (4.43) angewendet. Zunächst muss folgende Annah- 
me erfüllt sein: 


vd € [d_,d,] : R{(I},@), }20. (4.45) 
SER 
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Nach Gleichung (4.44) und dem Mittelwertsatz existiert eine Zahl d* € R, so 
dass: 


dy 
froo Ju 
d_ 

dy 


= Rfg} I R f(D), ad 


d_ 


eg fga). (4.46) 


Je nachdem ob das Integral aus Gleichung (4.45) für alle d positiv oder negativ 
ist, liegt der Wert des Integrals im Intervall [8% 8%] oder [-8%, —g" |, wobei: 


g? := min Kiga), gh i= max {g(a}, 
gi := min S g(a}. gis max S Isa}. (4.47) 


Für viele Reflektorelemente wie denjenigen aus den Abschnitten 4.4 und 4.5 
sind die Diagonalelemente von 2(1,A 0), | und RA), 
entweder positiv oder negativ und erfüllen somit die Voraussetzung aus 
Gleichung (4.45). Jedoch gilt dies i. Allg. weder für die Imaginärteile noch für 
RA)! und R {Te (A»®)), Empirisch lasst sich feststellen, 
dass die Real- und Imaginärteile der einzelnen Matrix-Elemente von J, (a) 
bei Variation von d aufgrund der in J) (d) enthaltenen Rotationsmatrix J KO) 
meist sinusförmig oszillieren (vgl. z.B. M,(-) in Gleichung (4.27)). Beispiel- 
. . oe . R n n . 
haft ist dies für die Terme ER), und Rare), in 
Abb. 4.3a skizziert. Bildet man unter diesen beiden Funktionen das Integral, 
so ergibt sich die Differenz zwischen diesen beiden Integralen aus den rot und 
blau schraffierten Flächen. Bei anderen Termen wie n{(I.@),} ist diese 
Differenz viel kleiner: Da die Flache im positiven und negativen Wertebe- 


reich unter der Funktion R I HRG) WR, aufgrund von Gleichung (4.44) gleich 


groß sein muss, wirkt sich die Multiplikation mit n {g(a} im Gegensatz 
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zum vorherigen Fall deutlich geringer auf den Absolutwert des Integrals 
aus. Dieser Unterschied wird in den Abb. 4.3a und 4.3b verdeutlicht. Um 
die Unsicherheit von JA» ¥a)/b aus Gleichung (4.43) bei unbekann- 
tem J pis x) abzuschätzen, ist es ausreichend, sich auf die Nicht-Null- 


Einträge in Gleichung (4.44) zu beschränken - also auf (As)! 


und (TA), - da die Abweichungen in den Null-Einträgen im 
Vergleich dazu verschwindend gering sind. Insgesamt gilt: 


+ 0) X o 

a) S R [I p Ais xa)/b} S 5 on) ’ (4.48) 
30 309 

5 ol Ps), (4.49) 


wobei N hierbei elementweise und nur näherungsweise gilt’. 


ke te fe), | 


EURON 
(a) (b) 


Abbildung 4.3: Skizze zur Veranschaulichung beispielhafter Kurven der Jones-Matrix-Elemente 
bei Variation von d und der sich daraus ergebenden Integrale über das Intervall 
[d_,d,]. Der Wert des Integrals aus Gleichung (4.43) ergibt sich aus der blau 
und der Wert der Approximation aus der rot schraffierten Fläche. Der Realteil 
der Gewichtungsfunktion g ist auf einer anderen Skala ebenfalls eingezeichnet, 
wobei die Abbildung nicht ı maßstabsgetreu ist. In (a) nehmen die Integrale der 
Real- und Imaginärteile der Diagonalelemente aus Gleichung (4.43) i. Allg. Werte 
ungleich Null an. Für die Nicht-Diagonalelemente nimmt das Integral sehr kleine 
Absolutwerte an und die Approximation nimmt den Wert Null an (b). 


* Man beachte, dass eine Drehung der Jones-Matrizen für die obere und untere Grenze eine Ma- 
trix ergibt, die innerhalb der Abschätzung liegt. 
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Für ||xall = 9,2 mm und I, „a, = 465 mm ergeben sich folgende Werte: 
g? =1,3012, g% =1,3215, g =1,6961, gł =1,7117. (4.50) 


Die Abschätzungen der Jones-Matrix können mithilfe von Gleichung (3.89) 
zur Abschätzung der Müller-Matrix verwendet werden. Für einen Punkt x, 
sei Mpex(Aj,,%2) die Müller-Matrix zur Jones-Matrix J „(Ais X2) und der 
Kreisfrequenz wg. Im Müller-Formalismus folgt aus den Gleichungen (4.48) 
und (4.49): 


=:Mmin 
1,0000 —0,0113 0 0 
—0,0113 1,0000 0 0 
0 0 —1,0000 —0,0118 
0 0 —0,0118 —1,0000 
S N(Mpex(Aj,; xa)) 
1,0000 0,0112 0 0 
< [9,0112 1,0000 0 0 en 
> 0 0 —0,9999 0,0118 en 
0 0 0,0118 —0,9999 
Pe re 
=:Mmax 
Weiterhin werden folgende Definitionen eingeführt: 
Mf in := Mmin © I4 = diag(1,0000, 1,0000, —1,0000, —1,0000), 
(4.52) 
Md x := Mmax © I4 = diag(1,0000, 1,0000, —0,9999, —0,9999). 
(4.53) 


Die Abschätzung der Müller-Matrix Mggg(Aşs» Xa) aus Gleichung (4.51) gilt, 
falls ||x,|| < 9,2 mm, da für kleinere Abstände von x, zum Ursprung sich 
N(Mpex(Aj,, Xa)) dem Optimum diag(1,1, — 1, — 1) annähert; siehe Glei- 
chung (4.34) für die entsprechende Jones-Matrix. Schränkt man den Wertebe- 
reich von x, auf ||xq|| < 4,1 mm = d 4,/2 ein, gilt die obige Abschätzung für 
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die Müller-Matrizen natürlich weiterhin. Gleichung (4.51) ist äquivalent zu: 


(Mper (Ass; Xa) M nin Š Mer (Ais, Xa) S (Mrek(Ais, Xa))ı M nax 
(4.54) 


Eine spektral gemittelte Müller-Matrix M$; (A Xa) lässt sich durch Additi- 
on von Gleichung (4.54) für alle Kreisfrequenzen und Multiplikation mit la l? 


entsprechend der Definition der spektral gemittelten Müller-Matrix in Glei- 
chung (A.51) berechnen: 


> Marek (Ais Xa)lq, i 
k>0 


2 (Mrez (Ais, Xa) lq, 


k>0 


M min Š N(M}r(Ais» xa)) = S Mmax 


(4.55) 


Die Müller-Matrix MB,(Aj,,x4) setzt sich zusammen aus räumlich ko- 
härenten Moden mehrerer Kreisfrequenzen. Mithilfe der Definition aus 
Gleichung (3.87) kann man diese Matrix über die gesamte Detektorebene A, 
berechnen: 


MB. (Ai, Aq) = er J MB; (Ais Xa) dA. (4.56) 


(Adn, al 
Aufgrund der Abschatzung aus Gleichung (4.55) gilt: 
Minin $ N N(M}; (A Ay) Z M max: (4.57) 


In Gleichung (4.27) wurde gezeigt, dass MË: (Aj, Aq) eine Diagonalmatrix 
sein muss, wodurch sich folgende geänderte Abschätzung ergibt: 
Min< N N(Mp; (Ais Aad) Z Md ax (4.58) 


Damit erhält man eine Abschätzung für die Müller-Matrix des Retroreflek- 
tors bei Verwendung einer räumlich kohärenten schmalbandigen Lichtquelle. 
Bei einer räumlich inkohärenten Beleuchtung können im Gegensatz zu einer 
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zeitlich inkohärenten Beleuchtung größere Abweichungen zu der idealen nor- 
mierten Müller-Matrix My auftreten. Wird räumlich inkohärentes Licht aus 
der Blende A), emittiert und die Intensität des reflektierten Lichts über die ge- 
samte Blendenöffnung A, gemessen, so wird die resultierende Müller-Matrix 
des Retroreflektors mit Mpg (A,,, Aq) bezeichnet. Nach den Gleichungen (3.86) 
und (3.87) gilt für räumlich inkohärente Beleuchtungen: 


ee J MAX) 4A’ 
Zz [1, aml 2 


Sie ee f f Mglx, x’) dA dA’. (4.59) 
Adınaıl ER 


Da Elementarwellen räumlich kohärent sind, lassen sich zur Berechnung von 
Mpr(x, x’) die Ergebnisse aus den Gleichungen (4.28) bis (4.58) mittels ei- 
ner Spektralzerlegung wiederverwenden. Dies gilt zumindest für die von der 
Drehsymmetrieachse aus emittierte Elementarwelle, deren Ursprung unter 
Symmetrieoperationen unverändert bleibt. Wird die Kugelwelle nicht von der 
Drehsymmetrieachse aus emittiert, kann für die meisten Reflektorelemente 
davon ausgegangen werden, dass sich die Müller-Matrix bei einer kleinen Ver- 
kippung des Einfallswinkels Og aus Abb. 4.4 nicht signifikant ändert: 


Mge (X, Xa + Xa) X Maz (03,Xq). (4.60) 


Der maximale Einfallswinkel 62 beträgt bei dem hier betrachteten optischen 
Aufbau (vgl. Abb. 5.1): 


OR” = arctan A = 0,6°. (4.61) 
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reflektierte 
Welle 


N Welle I N 


Detektorebene Reflektorebene Detektorebene Reflektorebene 


einfallende i. einfallende 
x x 
Welle a A reflektierte Welle 
Welle 
Xa 
Sese G & Merz nen NT a 
emittierte Op 
emittierte Welle 


(a) (b) 


Abbildung 4.4: Darstellung der Referenzpunkte zur Berechnung der Müller-Matrix. In (a) wird 


eine zentrierte und in (b) eine nicht-zentrierte Kugelwelle emittiert. Das Schau- 
bild visualisiert die getroffene Annahme, dass die Elemente der Müller-Matrix 
zwischen den beiden Referenzpunkten im Fall (a) und (b) ähnlich sind, was bei 
pyramidalen Mikrotripel nur für kleine Ôg gültig ist. Zur besseren Visualisierung 
sind die Größenverhältnisse nicht maßstabsgetreu und Ôp stark vergrößert ab- 
gebildet. 


Im Einfallswinkelbereich Og € [0°, 0%] gibt es kaum Unterschiede zwischen 


den Polarisationszustandsänderungen der einzelnen Elementarwellen. Bei 


Kugelreflektoren ist die Polarisationszustandsänderung in einem so klei- 


nen Einfallswinkelbereich vernachlässigbar. Für ein Mikrotripel ergeben 


Simulationsergebnisse Abweichungen der Diagonaleinträge der normierten 


Müller-Matrix um bis zu 9 - 1075, falls unter annähernd senkrechtem Einfall 
beleuchtet wird. 


Einsetzen von Gleichung (4.60) in Gleichung (4.59) liefert: 


84 


1 
Mge(A),,4q) = —— [Moot x')dA’ dA 

(Adn. Fa Aa 

1 
a, m f Mpelx, x + xa) dAn dA 
Anal, ai 
li. I Myg(03,X3)dA,dA,, (4.62) 
(Adn | 


Ais Aa (x) 


4.3 Räumliche und zeitliche Kohärenz 


wobei x4 := x — x und Aa (x) := {x’ — x | x’ E Aa}. Aufgrund der geo- 
metrischen Randbedingungen ist ||x,|| < (d4, + d4,,)/2 = 9,2 mm. Das Er- 
gebnis aus Gleichung (4.55) für örtlich kohärentes Licht gilt nicht nur für eine 
leuchtende Fläche A,,, sondern auch für eine (ggf. polychromatische) Elemen- 
tarwelle, die vom Ursprung aus emittiert wird. Somit gilt: 


M min S N(Mpz(03, Xq)) S M nax- (4.63) 


Aufgrund des Mittelwertsatzes der Integralrechnung bleibt diese Abschätzung 
auch nach der Integration in Gleichung (4.62) und anschließender Normie- 


rung gültig: 
M min S N(Mpe(Aj,.Aa)) S Minax: (4.64) 
Da Mpg (A Aa) nach Gleichung (4.27) eine Diagonalmatrix sein muss, gilt: 
Moin S N(Mre(AisAa)) S Mha (4.65) 


Dieses Ergebnis ist für emittiertes, räumlich inkohärentes Licht gültig. Dabei 
ist unerheblich, ob das Licht quasi-monochromatisch oder polychromatisch 
ist, da bei der Herleitung die Abschätzung aus Gleichung (4.55) für polychro- 
matisches Licht ausgenutzt wurde. Es sei angemerkt, dass es nicht erforder- 
lich ist, bestimmte Kombinationen von örtlichen und spektralen Moden bei 
der Rechnung mit inkohärentem Licht zu berücksichtigen. Die Verwendung 
des gleichen Spektrums für verschiedene örtliche Moden ist bei stationären 
Feldern ausreichend [Wyr07]'. 


Falls der Blendendurchmesser d4 i des PSD sehr groß ist, können die Nicht- 
Diagonalelemente der normierten Müller-Matrix N(Mpgg (As, X4)) in der 
Größenordnung 107! liegen. Betrachtet man Polarisationszustände in der 
Referenzebene A, anstatt im Punkt x4, sind für die Berechnung der nor- 
mierten Müller-Matrix N(Mpge(As,Aa)) nur die Diagonaleintrage von 
N(Mp,(A),, Xq)) relevant und diese weichen kaum vom Wert 1 bzw. —1 ab. 
Auch bei sehr großen Blendendurchmessern - also bei allen praxisrelevanten 


* LEDs-Beleuchtungen u. v. a. emittieren ein stationäres Feld. 
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Größen - ist die normierte Müller-Matrix eines idealen Reflektorelements 
annähernd My. 


Ist auch der Blendendurchmesser d |, des PSG groß und ist das emittierte 
Licht nicht kollimiert, so ist die Annahme aus Gleichung (4.60) i. Allg. nicht 
mehr erfüllt, wobei Kugelreflektoren aufgrund der Kugelsymmetrie eine Aus- 
nahme bilden. Im allgemeinen Fall gibt es jedoch eine signifikante Winkelab- 
hängigkeit der Müller-Matrix einer Elementarwelle, die vom Emissions- und 
Detektionsort der Elementarwelle abhängt. Bei pyramidalen Mikrotripeln ba- 
sierend auf totaler interner Reflexion (TIR) können die Diagonaleinträge der 
normierten Müller-Matrix für d4, = d4, > 30mm bei großen Blendendurch- 
messern Abweichungen zu My in der Größenordnung 107? aufweisen. Die 
Ursache hierfür liegt in der Abhängigkeit des Kohärenzradius vom Strahl- 
durchmesser bei der Lichtpropagation. Bei der Propagation von inkohären- 
tem Licht um eine feste Strecke nimmt der Kohärenzradius bei einem breiten 
Lichtstrahl nicht so schnell zu wie bei einem schmalen Strahl, da der Kohä- 
renzradius invers proportional zum Strahldurchmesser ist [Hec02]. Bei der 
Überlagerung von verschiedenen Müller-Matrizen der Elementarwellen über 
einen breiten Einfallswinkelbereich müssen daher Intensitäten superponiert 
werden, wodurch die Polarisationserhaltung vermindert wird und größere 
Abweichungen zur idealen Matrix My entstehen. 


Ein Ergebnis dieses Abschnitts ist, dass ideale, symmetrische Reflektorele- 
mente eine Polarisationserhaltung aufweisen, die um Größenordnungen bes- 
ser ist als in den meisten praktischen Anwendungen gefordert. Dies gilt so- 
wohl bei Verwendung von Laser-Ellipsometrie als auch bei dem in Kapitel 5 
vorgestellten abbildenden Ellipsometer. Bei der Laser-Ellipsometrie ist das 
Licht sowohl zeitlich als auch räumlich kohärent und der Blendendurchmes- 
ser des PSG spielt für das Messergebnis keine und der des PSD nur eine un- 
tergeordnete Rolle. Bei dem in Kapitel 5 vorgestellten abbildenden Ellipso- 
meter wird eine rote LED-Beleuchtung verwendet. Diese hat eine bekannte 
zeitliche Kohärenzlänge, aber einen unbekannten Kohärenzradius. Für eine 
Abschätzung der maximalen Abweichungen vom Idealfall wird ein Kohärenz- 
radius von Null angenommen, was einer vollständig inkohärenten Beleuch- 
tung entspricht. In der Realität ist der Kohärenzradius zwar immer größer als 
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Null [Goo15], allerdings führt ein größerer Kohärenzradius nur zu einer Ver- 
besserung der Polarisationserhaltung. 


Die bisherigen Untersuchungen beziehen sich auf ideale Reflektorelemente. 
In Abschnitt 4.4 wird die Polarisationserhaltung von nicht-idealen Kugelre- 
flektoren mittels physikalisch-optischer Simulation abgeschätzt. Hierbei ist 
die Kenntnis der zeitlichen Kohärenzlänge und des Kohärenzradius der LED- 
Beleuchtung von Vorteil. Zur räumlichen Kohärenz von LED-Licht findet man 
in der Literatur unterschiedliche Angaben [Kar03, Den17]. Diese Unterschie- 
de lassen sich durch eine Differenzierung nach Größe und Typ der LED wie 
High-Power-LEDs, Superluminiszenzdioden (SLED) und MicroLEDs (mLED) 
auflösen. Die experimentellen Ergebnisse aus [Den17] belegen, dass manche 
LEDs räumlich kohärent und andere vollständig räumlich inkohärent sind. 
Anhand dieser Ergebnisse kann die in dieser Arbeit verwendete High-Power- 
LED mit einem Durchmesser von ca. 3 mm als räumlich annähernd inkohärent 
angenommen werden. 


4.4 Kugel-Reflektoren 


Ein idealer Retroreflektor reflektiert einen kollimierten Lichtstrahl wieder als 
kollimierten Lichtstrahl in Richtung der Lichtquelle zurück. Bei einer Glasku- 
gel kann dieser Effekt nur mit Gradientenoptik d.h. mit einem örtlich vari- 
ierenden Brechungsindex erreicht werden. Bei der sog. Lüneburg-Linse lässt 
sich der ortsabhängige Brechungsindex innerhalb einer um den Ursprung zen- 
trierten Kugel über folgende Formel berechnen [Lun64]: 


V2-r/rx fallsr < rpg 


1 sonst. 


n(r) = (4.66) 


wobei rg den Radius der Kugel, n(r) den Brechungsindex als Funktion von r 
und r den Abstand eines Punktes zum Kugelmittelpunkt bezeichnen. Bei der 
Lüneburg-Linse wird ein kollimierter Lichtstrahl auf der Rückseite in einem 
Punkt fokussiert. Falls die Rückseite der Linse verspiegelt ist, wird das Licht 
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entsprechend der Abb. 4.5 wieder zurück reflektiert. Lineburg-Linsen kön- 
nen z.B. durch mehrere Kugelschalen mit konstantem Brechungsindex ap- 
proximiert werden. Allerdings gibt es nur sehr wenige Materialien mit einem 
Brechungsindex nahe eins [Sch07]. Dennoch ist es mittlerweile möglich, ein- 
zelne Lüneburg-Linsen im Mikrometer-Bereich (@ = 50 um) bei einer Design- 
wellenlänge von A = 6,25 um im infraroten Wellenlängenbereich (IR) mittels 
Meta-Materialien aus Nano-3D-Druckern herzustellen [Zha16]. Zweidimen- 
sionale Lüneburg-Linsen im Mikrometerbereich (@ = 8,7 um) mit einer De- 
signwellenlänge von A = 950 nm im nahen infraroten Wellenlangenbereich 
(NIR) wurden ebenfalls bereits experimentell untersucht [Gar19]. 


emittierte und reflektierte Strahlen Reflexionsbeschichtung 


/ 


Abbildung 4.5: Strahlenverlauf bei einer Lüneburg-Linse. 


Eine weitere Gradientenlinse bildet die Eaton-Linse, bei der die Retroreflexion 
mit folgender Verteilung des Brechungsindex erreicht wird [Dan09]: 


Fk 
[2 —1 fallır<rg (4.67) 
1 


sonst. 


n(r) = 


Die Eaton-Linse benötigt keine rückseitige Verspiegelung und bildet einen 
360°-Retroreflektor. Die Singularität des Brechungsindex im Kugelmittel- 
punkt stellt jedoch bei der Herstellung ein Problem dar, welches durch 
die Verwendung von Meta-Materialien größtenteils umgangen werden 
kann [Dan09, Kim18]. Eaton-Zylinderlinsen wurden für den Mikrowellen- 
längenbereich bereits erfolgreich realisiert [Ma09]. Jedoch ist es momen- 
tan nicht möglich, mikrostrukturierte Retroreflexfolien aus Eaton- oder 
Lüneburg-Linsen für den visuellen Wellenlängenbereich (VIS) herzustellen. 


88 


4.4 Kugel-Reflektoren 


einfallender Strahl 
gebrochener Strahl 


rückseitige Verspiegelung 


Kugel mit konstantem 
Brechungsindex 


reflektierter Strahl 


Abbildung 4.6: Strahlengang der Retroreflexion an einer Mikrokugel für ng = 1,7. 


einfallender Strahl y einfallender Strahl 


reflektierter Strahl reflektierter Strahl 
(a) (b) 


Abbildung 4.7: Darstellung des Strahlenverlaufs der Reflexion eines Lichtstrahls an einer Kugel. 


Die Abbildung (b) stellt eine Drehung der Abbildung (a) dar, um die Symmetrie 
des Strahlenverlaufs für die Berechnung der Einfalls- und Brechungswinkel zu 
visualisieren. 


Rückseitig verspiegelte Mikrokugeln aus Glas mit einem konstanten, reellen 
Brechungsindex ng werden dagegen schon seit vielen Jahrzehnten als Retro- 
reflektoren im Straßenverkehr eingesetzt. Im Folgenden wird angenommen, 
dass die rückseitige Verspiegelung aus einer Aluminiumschicht besteht. Die 
Retroreflexion eines Strahlenbündels an einer Mikrokugel ist in Abb. 4.6 und 
die Reflexion eines einzelnen Lichtstrahls in Abb. 4.7 dargestellt. Der Strah- 
lenverlauf eines einzelnen Lichtstrahls aus Abb. 4.7b weist eine Spiegelsym- 
metrie bzgl. einer Symmetrieebene auf, wenn Mehrfachreflexionen innerhalb 
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der Kugel vernachlässigt werden. Der Winkel zwischen einfallendem und re- 
flektiertem Strahl sei 6x, wobei dieser Winkel positiv oder negativ sein kann. 
Dieser Ablenkwinkel ist abhängig vom Abstand hx des zugehörigen einfal- 
lenden Lichtstrahls zur z-Achse; siehe Abb. 4.7a. Der Ablenkwinkel wird nach 
[Yan99] über folgende Formel berechnet: 


Ox = 20k = 2(20, — 01) = 4arcsin cn 2 arcsin Ar (4.68) 
Nl rk 

Die Funktionsgraph von 6, in Abhängigkeit von hx ist für die Brechungs- 
indizes ng = 1,92 und nx = 1,95 in Abb. 4.8 dargestellt. Bei Retroreflektoren 
mit Kugelgeometrie und einem Brechungsindex von nx = 2 werden paraxia- 
le Strahlen auf der Linsenriickseite in einem Punkt fokussiert [Ren98]. Der 
optimale Brechungsindex bei (unendlich) großen Entfernungen zum Retrore- 
flektor ist demnach zwei. Bei endlichen Entfernungen ist der optimale Bre- 
chungsindex etwas kleiner als zwei (vgl. [Yan99, Li17b]). Daher wird in den 
folgenden Berechnungen nx nur im Intervall zwischen 1,8 und 2,1 betrachtet. 
Der Graph von 6, besitzt ein Minimum und ein Maximum: 


ee ee], (4.69) 


Mit hi" und hE werden die zu 62" bzw. 62 zugehörigen Werte auf der 
Abszisse bezeichnet. Für nx > v2 gilt hen = ry. Zudem gilt hZ = 0 für 
Ng > 2 und hy’ > 0 für ng < 2. 


Ein Strahl trifft den Detektor nur, falls 2|tan Og| < d 4, /lı, A. Wird mit w, der 
objektseitige Öffnungswinkel des telezentrischen Objektivs bezeichnet, so ist 
der objektseitige halbe Öffnungswinkel w,4/2 = arctan(d4,/(2L4,4,)) ¥ 0,5°. 
Im Idealfall ist der Brechungsindex nx so gewählt, dass möglichst viele 
Lichtstrahlen innerhalb der Blende des PSD zurück reflektiert werden. Ein 
mögliches Optimalitätskriterium erhält man, indem der Extremwert 0X” aus 
Abb. 4.8 mit dem objektseitigen Öffnungswinkel des PSD gleichgesetzt wird, 


woraus sich folgender Brechungsindex ableitet[Yan99]: 


2/3 


max \ 2/3 d 
ng 32 - (2 ) + 2-3 Taran Ai ; (4.70) 
4 4 2l A,A, 
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Anhand der geometrischen Angaben des abbildenden Ellipsometers ergeben 
sich 0R ~ 0,5°, hR ~ 7,7 um, ng & 1,95 und OR & —57°. 


Die Verwendung einer Retroreflexfolie mit optimalem Brechungsindex maxi- 
miert zwar die detektierte Intensität und reduziert das Sensorrauschen. Aller- 
dings ist bei handelsüblichen Retroreflexfolien der Brechungsindex meist un- 
bekannt, da sich die Spezifikation an die Anforderungen im Straßenverkehr 
orientiert. Erschwerend kommt hinzu, dass der Divergenzwinkel des zurück 
reflektierten Lichts auch von wellenoptischen Effekten beeinflusst wird. Ins- 
besondere kann der Beobachtungswinkel des zentralen Beugungsscheibchens 


max 


Og größer als 0x°* sein. Og lässt sich wie folgt abschätzen [Bey16]: 


. A 
sin Og x Er (4.71) 
Für rx, = 30 um und A % 625 nm folgt Og = 0,7°. Durch wellenoptische Ef- 
fekte vergrößert sich also die Divergenz des zurück reflektierten Lichtstrahls 
im Vergleich zu den Ergebnissen aus der Strahlenoptik. 


Ox 
RER) 
‚ Ax/ um 
25 30 
— n = 1.92 
— n=1.95 


Abbildung 4.8: Der Ablenkwinkel 6, ist in Abhängigkeit vom Abstand des einfallenden Licht- 
strahls zur Z-Achse hy für zwei verschiedene Brechungsindizes dargestellt. Der 
Kugelradius beträgt rg = 30 Um. 


4.4.1 Intensitäts- und Polarisationseigenschaften 


Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen der Lichtablenkung eines Licht- 
strahls an einer Mikrokugel in einer zweidimensionalen Ebene wird nun das 
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Lichtfeld des reflektierten Lichts im dreidimensionalen Raum berechnet. Die 
winkelabhängigen, radiometrischen Kenngrößen einer beleuchteten Retrore- 
flexfolie werden nachfolgend theoretisch und experimentell untersucht. Die 
betrachtete Oberfläche der Retroreflexfolie wird in makroskopischen Skalen 
als opak, eben und homogen angenommen. Das einfallende Strahlenbündel 
trifft kollimiert unter senkrechtem Einfall und mit einem örtlich homogenen 
Intensitätsprofil auf die zu untersuchende Oberfläche auf. Wie in der Radio- 
metrie üblich, wird der Polarisationszustand dabei zunächst vernachlässigt. 
Abb. 4.9 zeigt die Reflexion eines Lichtstrahls des Strahlenbündels an einer 
Mikrokugel. Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass die z-Achse in 
Richtung des einfallenden Lichts zeigt. Jedem einfallenden Lichtstrahl ist ei- 
ne x,y-Koordinate zugeordnet, die zugleich den Richtungsvektor des reflek- 
tierten, ausfallenden Lichtstrahls bestimmt. In Winkelkoordinaten wird dieser 
durch den Ausfalls- bzw. Polarwinkel 0, und den Azimutwinkel 7, beschrie- 
ben. 


reflektierter Strahl 


Einheitssphäre 


Abbildung 4.9: Darstellung des Polarwinkels 9, und des Azimutwinkels 7, zur Festlegung der 
Ausbreitungsrichtung des reflektierten Lichtstrahls. Die Ausbreitungsrichtung 
ist abhängig von den x,y-Koordinaten des emittierten Lichtstrahls in der Be- 
leuchtungsebene. 
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In der geometrischen Optik sind Lichtstrahlen de facto Strahlenbiindel mit 
einem sehr kleinen Querschnitt [Bey16]. Das infinitesimale Flachenelement 
dA symbolisiert sowohl die Ausdehnung eines emittierten Lichtstrahls in der 
Beleuchtungsebene Aj, als auch ein entsprechend gleich großes Oberflächen- 
element in der Reflektorebene A,, auf die der Lichtstrahl unter senkrechtem 
Einfall auftrifft. Die Intensität I], eines einfallenden Lichtstrahls ist definiert 
als die Flächendichte des auf dA auftreffenden Strahlungsflusses ®,, [Bey16]: 


d®,, 
aa 


Is i= (4.72) 
Die Strahlstarke des reflektierten Lichts S, ist definiert als die Raumwinkel- 
dichte des Strahlungsflusses ®,, die von einer Oberfläche in Richtung dQ, 
emittiert wird [Bey16]: 


Se. (4.73) 


Ein infinitesimales Oberflächenelement dA der Oberfläche emittiert eine in- 
finitesimale Strahlstärke dS,. Gewichtet mit dem Sekans des Ausfallswinkels 
ergibt dies die Strahldichte [Bey16]: 


dS, 


L, i= =: 
5 dA cos 6, 


(4.74) 
Es sei dij, eine infinitesimale Intensität, die aus einer gegebenen Einfallsrich- 
tung auf das infinitesimale Flachenelement dA auftrifft. Weiter sei dL, eine in- 
finitesimale Strahldichte, die in eine gegebene Ausfallsrichtung emittiert und 
von dl, induziert wird. Der Quotient von dL, und dij, ergibt die BRDF, die 
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die Reflexionseigenschaften einer Oberfläche für gegebene Einfalls- und Aus- 
fallsrichtungen charakterisiert [Bey16]': 


dL, 
di ` 


BRDF = (4.75) 


Die radiometrischen Größen aus den Gleichungen (4.72) bis (4.75) werden bei 
senkrechtem Einfall für folgende Oberflächen berechnet: eine einzelne Mi- 
krokugel, eine Retroreflexfolie, eine gemessene Oberfläche und eine absorp- 
tionsfreie Oberfläche mit Lambert schem Reflexionsverhalten. Diese werden 
jeweils mit den Subindizes K, R, m und L gekennzeichnet. 


Die Berechnung von Sx(0,,n.) erfolgt nach Anhang A.7 anhand des funk- 
tionalen Zusammenhangs zwischen dQ und dA für gegebene (x,y) und dem 
Reflexionsgrad R(x,y): 


R(x,y) 
Sx(9,90) = > Ts P ? (4.76) 
(pe Si 8,|det J,(x,y)| 
11 (8.0) 


Bei radiometrischen Messungen wird nicht eine, sondern eine Vielzahl von 
Mikrokugeln beleuchtet. Die Strahlstärke einer Retroreflexfolie mit nx be- 
leuchteten Mikrokugeln beträgt: 


SRo) = NS K(O9:No)- (4.77) 


Sind alle Kugeln gleich groß, so können diese maximal eine dichteste Kugel- 
packung in Form eines hexagonalen Musters bilden [Kit02]. Der Füllfaktor vx 
wird definiert als das Verhältnis zwischen der Fläche der beleuchteten Mikro- 


kugeln und der gesamten beleuchteten Fläche. Der größtmögliche Füllfaktor 


* Die BRDF kann neben der Einfalls- und Ausfallsrichtung von weiteren Funktionsargumen- 
ten abhängen, wie der Wellenlänge, dem Polarisationszustand und dem Ort auf der Oberflä- 
che [Bey16, Gru13] 
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wird aus dem Verhältnis der Kreisflache Ay = mre zum umschließenden, re- 
gelmäßigen Hexagon Ay berechnet und beträgt (vgl. [Lun03])': 


A 
ZK _ 2290,79. (4.78) 


An 412 

Eine beleuchtete Retroreflexfolie mit dem Flächeninhalt A beinhaltet unge- 
fähr ng = A/Ay = VgA/Ag Mikrokugeln. Einsetzen in Gleichung (4.77) lie- 
fert: 


Uy = 


A 
SROs) = «ASK (Goro): (4.79) 
K 


Die gemessene Strahlstärke einer beliebigen Oberfläche ist proportional zur 
Intensität I, des einfallenden Lichts und zur beleuchteten Fläche A: 


Sm(990) = LsAf m8010), (4.80) 


wobei fm(9,n.) eine skalarwertige und charakteristische Funktion des Ober- 
flächenmaterials ist. Die Strahlstärke einer absorptionsfreien Oberfläche mit 
Lambert’schem Reflexionsverhalten ist: 


Saoto) = AS, (481) 
Nach Gleichung (4.74) ergeben sich folgende Strahldichten: 
(4.76) Aug R( ) 
L 94, o 2 rw en, 4.82 
RG ooMo) = Ag I Is Sin 20, det I,(&,y)] on 
171 (8,,90) 
(4.80) m 96; o 
a = a Bee? re 2 (4.83) 
os 
(4.81). 1 
Ly a(9o.o) = zE lsz (4.84) 


1 Mikrostrukturierte Retroreflektoren mit einem Füllfaktor von 75% wurden bereits reali- 
siert [Lun03]. 
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Mit Gleichung (4.75) erhält man schließlich die BRDFs: 


_ 20x R(x,y) 
BRDR (9) = Gy modern)’ en 
(x,y)E 
t1 (800) 
m 9, o) 
BRDF„ (8.90) = ioa ; (4.86) 
1 
BRDF (8o) = =: (4.87) 


Die aus der Strahlenoptik theoretisch hergeleitete BRDF der Retroreflexfo- 
lie wird anhand von experimentellen BRDF-Messungen evaluiert. Die BRDF- 
Roboteranlage des Fraunhofer IOSB ermöglicht die Messung der BRDF für 
beliebige Einfalls- und Ausfallsrichtungen. Sie misst die BRDF nicht direkt, 
sondern relativ zu einem hochreflektierenden Spectralon-Reflexionsstandard, 
dessen Strahlstärke und BRDF mit S, bzw. BRDF, bezeichnet werden. Diese 
weisen für 6, € [5°,70°] ein näherungsweise absorptionsfreies Lambert’ sches 
Reflexionsvermögen auf*. Unter senkrechtem Einfall berechnen sich die Mess- 
werte der BRDF-Anlage aus dem Quotienten S(0,,7.)/5,(91.). Aufgrund 
der Gleichheit S,,,(6,,7,)/S,(@ 5:9) = BRDF,„(9,n0)/ BRDF,(9,n,) gilt folgen- 


der Zusammenhang zwischen den Messwerten und der BRDF des Prüflings: 


Sm Jo; o 
BRDE (8o) = Se eT BROF (0u) 
Bl) Balen) 
an) BRDF ,(0.:90) = ICHS (4.88) 


* Für senkrechten Einfall beträgt die relative Abweichung der BRDF bis zu 10%, wohingegen für 
0 = 60° die relative Abweichung 32% betragen kann [Geo08]. 
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BRDF 


0.0° 2.0° 4.0° 6.0° 8.0° 


Abbildung 4.10: Simulierte BRDF-Daten einer Retroreflexfolie basierend auf Mikrokugeln fiir 
verschiedene Brechungsindizes. 


Abb. 4.10 zeigt die simulierte BRDF der Retroreflexfolie fiir verschiedene Bre- 
chungsindizes im Winkelbereich 6, € [0°,8°] und 7, = const. Aufgrund 
der Rotationssymmetrie ist die Abbildung fiir alle 7, € [0°,360°] identisch. 
Anhand der BRDF lässt sich die detektierte Intensität in der Detektorebe- 
ne A, simulieren. Der Lichtfleck auf dem Retroreflektor wird dabei als sehr 
klein angenommen und die beleuchteten Mikrokugeln als vollständig ausge- 
leuchtet. In der Detektorebene ergibt sich anhand der Simulation ein rela- 
tiv breiter Lichtfleck, der für ng = 1,95 in Abb. 4.11 abgebildet ist. Der ex- 
perimentell beobachtete Lichtfleck ist in etwa zwei bis dreimal so groß wie 
der Durchmesser des zentralen Beugungsscheibchens einer Mikrokugel mit 
rx = 30ym. Der Beobachtungswinkel des zentralen Beugungsscheibchens 
beträgt nach Gleichung (4.71) ca. 0,7° und der Durchmesser somit ca. 11 mm 
für 1, „a, = 465 mm. In Abb. 4.10 ist der Messfleck für ng = 2,1 deutlich brei- 
ter, da die BRDF mit steigendem Einfallswinkel langsam abfällt. Für ng = 1,8 
fällt die BRDF zwar schneller ab, jedoch weist sie bei ca. 4,5° ein Nebenmaxi- 
mum auf, das experimentell nicht beobachtet wird. Ein Brechungsindex von 
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1,9 oder 2,0 würde mit dem experimentell beobachteten Lichtfleck überein- 
stimmen und ist bei Kugelreflektoren auch ein üblicher Wert. 


x/mm 


0 


relative Intensität 


Abbildung 4.11: Intensitätsverteilung in Ag entsprechend der Strahlenoptik bei Reflexion eines 
Strahlenbündels an einer Mikrokugel mit dem Brechungsindex 1,95. 


Die Annahme von gleich großen Mikrokugeln in einer dichtesten Kugelpa- 
ckung entspricht nicht der Realität. Die Mikroskopaufnahmen aus Abb. 4.12 
zeigen deutliche Größenunterschiede auf, eine unregelmäßige Anordnung 
und auch Defekte wie fehlende oder beschädigte Mikrokugeln. Dies führt zu 
einem unbekannten Vorfaktor vg, der den Vergleich zwischen simulierten 
und experimentellen BRDF-Messdaten anhand der Absolutwerte erschwert. 
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(a) 20-fache Vergrößerung (b) 50-fache Vergrößerung 


Abbildung 4.12: Abgebildet sind Mikroskopaufnahmen der Retroreflexfolie basierend auf Mi- 
krokugeln mit 20-facher (a) und 50-facher (b) Vergrößerung. Abgeänderter 
Nachdruck von (b) mit Genehmigung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. 
B 38, 014016 (2020). Copyright 2020, AVS. 


BRDF 


Abbildung 4.13: Vergleich von simulierten und experimentell gewonnenen BRDF-Messungen 
einer Retroreflexfolie basierend auf Mikrokugeln. 


In Abb. 4.13 sind simulierte und experimentelle BRDF-Messdaten aufgetra- 
gen. Mit der BRDF-Roboteranlage ist es aufgrund von Verdeckungen zwischen 
Lichtquelle und Detektor nicht möglich, einen Ausfallswinkel kleiner als 10° 
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einzustellen. Nach Gleichung (4.69) gilt fiir die Simulationsdaten: 
8, > [OR | > BRDF£(®,, No) = 0, (4.89) 


da |r| > |62*| für ng € [1.8,2.0]. Die BRDF-Roboteranlage detektiert je- 
doch auch für 6, > |6Z""| noch ein Signal. Eine mögliche Ursache sind Mehr- 
fachreflexionen innerhalb der Mikrokugel sowie wellenoptische Effekte, die 
in den Berechnungsformeln der Simulationsdaten nicht beriicksichtigt sind. 
Ungeachtet dieser Unterschiede kann anhand des vereinfachten Kugelmodells 
aus Abb. 4.6 die BRDF zumindest grob abgeschätzt werden, um bspw. die In- 
tensität des zurück reflektierten Lichts in der Detektorebene A, zu simulie- 
ren. Aufgrund dieser Unterschiede ist es jedoch schwierig, das Intervall des 
Brechungsindex anhand der BRDF-Messungen genauer einzugrenzen. 


Die BRDF beeinflusst die detektierte Intensität und folglich das Signal- 
Rausch-Verhältnis (engl. signal-to-noise ratio, SNR) der Müller-Matrix- 
Elemente (siehe Abschnitt 7.2.3). Die detektierte Intensität kann für das 
in Abschnitt 5.1 vorgestellte abbildende Ellipsometer wie folgt abge- 
schätzt werden: Die telezentrische Beleuchtung mit einem Durchmesser 
von 80mm beleuchtet annähernd unter senkrechtem Einfall eine Fläche 
A = 7(0.04)? m? = 5 - 10”? m? der Retroreflexfolie. Der emittierte Strah- 
lungsfluss der LED beträgt nach Abschnitt 5.1 ca. 0,25W und die Intensität 
somit ca. I], = 49 W/ m?. Verluste durch die Beleuchtungsoptik und durch das 
Objektiv werden dabei vernachlässigt. Der Strahlungsfluss des zurück reflek- 
tierten Lichts berechnet sich nach den Gleichungen (4.73), (4.74) und (A.61) 
bei einem objektseitigen Öffnungswinkel von wq X 1° nach Passieren der 
Telezentrikblende wie folgt: 


A @,/2 27 


= f | fireon sin(6,)cos(8,) dn, dô, dA x 4,1 mW. (4.90) 
000 


Bisher wurde vereinfachend angenommen, dass sich die telezentrische Be- 
leuchtung und das telezentrische Objektiv am selben Ort befinden. Da sich 
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Beleuchtung und Objektiv an unterschiedlichen Orten befinden, ist die Ver- 
wendung eines Strahlteilers zur Auskopplung des zuriick reflektierten Lichts 
erforderlich. Der detektierte Strahlungsfluss reduziert sich durch den Strahl- 
teiler um den Faktor vier [Joh11] auf ca. 1mW, wobei ein Reflexions- und 
Transmissionsgrad von 50% angenommen wird. Durch stärkere Lichtquel- 
len oder längere Messzeiten lässt sich jedoch ein schwaches Intensitätssignal 
kompensieren. 


Aus diesem Grund ist in der Ellipsometrie die Polarisationserhaltung des 
Retroreflektors wichtiger als der Rückstrahlwert. Beschädigte, unförmige 
oder partiell detektierte Mikrokugeln beeinflussen die Polarisationserhal- 
tung negativ. Der prozentuale Anteil von partiell detektierten Mikrokugeln 
kann wie folgt grob abgeschätzt werden: Aus den geometrischen Anga- 
ben in Abschnitt 5.1 ergibt sich ein Arbeitsabstand des telezentrischen 
Objektivs von 182mm und eine Vergrößerung von 0,137. Ein Makropixel 
der Kantenlänge 6,9um entspricht im Objektraum in der Schärfeebene 
einer Länge von 50 um = 6,9 um/0,137. Der Retroreflektor befindet sich 
nicht in der Schärfeebene, sondern im Abstand d ,ı, = 465mm zum 
Objektiv und dz 4, := 283mm zur Schärfeebene. Von einem Makropixel 
wird in der Reflektorebene A, als grobe Abschätzung eine Kreisfläche mit 
einem Durchmesser dyp := 2dr, 4, tan(arcsin(NA,)) + 50 um X 5,0 mm 
erfasst; siehe Abb. 4.14. Innerhalb dieser Fläche werden manche Mi- 
krokugeln vollständig und andere nur partiell erfasst. Bei den partiell 
erfassten Mikrokugeln werden nicht alle von der Kugeloberfläche emit- 
tierten Lichtstrahlen von betrachteten Makropixel detektiert. Zur Ver- 
einfachung wird wieder eine konstante Größenverteilung der Mikroele- 
mente mit einem Radius ry, = 30 um angenommen. Die von einem Ma- 
kropixel erfasste Kreisfläche beträgt ca. Ayp := T(dup/2)? © 19,9 mm?. 
Abzüglich eines Randes der Breite 2rx =60yum ergibt dies eine Flä- 
che von ca. Amp != 2(dyp/2 — 60 um)? = 18,9 mm?, innerhalb derer die 
Mikrokugeln vollständig erfasst werden. Die benötigte Fläche einer Mi- 
krokugel auf der Retroreflexfolie beträgt Ay = ri © 2,827 - 107? mm?. 
Betrachtet man in einer dichtesten Kugelpackung auch die Leerräume 
zwischen den Mikrokugeln, so nimmt eine Mikrokugel eine Fläche von 
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Ay = Ax/vx = /12r2 » 3,118 - 107° mm? ein. Der Anteil von partiell detek- 
tierten Mikrokugeln eines Makropixels beträgt ca. 5% ~ 1 — Ayıp/Ayıp, wobei 
ca. Aiyp/Ay © 6077 Mikrokugeln vollständig und ca. (Amp — Ayp)/Ay % 301 
partiell erfasst werden. Betrachtet man die Größe eines Lichtflecks auf dem 
Retroreflektor, das von einem Makropixel detektiert wird, so ist diese kaum 
von der Größe des Makropixels abhängig. Werden 10 x 10 Makropixel statt 
einem Makropixel betrachtet, so sind die Ergebnisse ähnlich (vgl. Abb. 5.4). 


telezentrisches Objektiv 
N 


Pixelausdehnung 
im Fokus 
| 


3,3 mm 


Bildsensor 5mm 


Makropixel optische Achse 


ti 
6,9 um 


= Retroreflexfolie 
Telezentrikblende d A,A, = 465 mm 


182 mm 283 mm 


Abbildung 4.14: Schematische Darstellung des Ausschnitts der Retroreflexfolie, der von einem 
Pixel erfasst wird. 


Bei einer partiellen Ausleuchtung von 5% aller Mikrokugeln wären theore- 
tisch Abweichungen der Elemente der normierten Müller-Matrix vom Soll- 
wert von 10% möglich’. In [Li17b] wurde anhand strahlenoptischer Simula- 
tion gezeigt, dass die Elemente der normierten Müller-Matrix Mı bzw. m2; 
um max. 0,027 und die Elemente m34 bzw. m43 um max. 0,005 vom Ideal My, 
abweichen. Da diese maximale Abweichung für einzelne Strahlen gilt, gilt sie 
ebenso für alle Lichtstrahlen, die von partiell beleuchteten Mikrokugeln aus- 
gehend auf den Detektor auftreffen. Die größte Abweichung der normierten 


1 Hat ein Müller-Matrix-Element innerhalb eines Flächenanteils von 95% den Sollwert 1 und 
innerhalb von 5% den Wert —1, so beträgt die Abweichung vom Sollwert 10%. 
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Müller-Matrix zu M,, erhält man für Lichtstrahlen, bei denen hx ein Maxi- 
mum annimmt und die vom Detektor gerade noch erfasst werden. Der hier 
verwendete optische Aufbau unterscheidet sich zu dem aus [Li17b], so dass 
die dort genannten Maximalabweichungen nicht übertragbar sind. Während 
dort nur Lichtstrahlen mit hy < 0,2d, den Detektor treffen, sind beim abbil- 
denden Ellipsometer Abstände von hy = 0,45d, möglich. Die maximale Ab- 
weichung der Elemente der normierten Müller-Matrix ist dementsprechend 
größer: 0,063 für die Nicht-Diagonalelemente und 0,002 für die Diagonal- 
elemente. Diese Abweichungen gehen nur zu max 5% in das Messergebnis 
ein, da vollständig ausgeleuchtete Mikrokugeln polarisationserhaltend wir- 
ken. Es liegt zudem die Vermutung nahe, dass bei partiell ausgeleuchteten 
Mikrokugeln lediglich die maximale Abweichung der Diagonalelemente re- 
levant ist: Statistisch verteilte Verdeckungen könnten wieder zu vollständi- 
gen Kugeloberflächen zusammengefügt werden, womit nach Abschnitt 4.2 
im Müller-Formalismus die Nicht-Diagonalelemente verschwinden. Nach den 
obigen Angaben beträgt die Maximalabweichung der Elemente der normier- 
ten Müller-Matrix und insbes. der Diagonalelemente deutlich weniger als ein 
Prozent’. Daher ist die Retroreflexfolie basierend auf Mikrokugeln als optische 
Komponente für die RPE geeignet. Dies gilt zunächst einschränkend unter der 
Annahme idealer Mikrokugeln. 


Bisher wurde der senkrechte Lichteinfall auf die Retroreflexfolie betrachtet. 
Wie in Abschnitt 7.2.2 gezeigt wird, hat die Variation des Einfallswinkels in 
einem großen Einfallswinkelbereich keinen nennenswerten Einfluss auf den 
Polarisationszustand des reflektierten Lichts, eine Eigenschaft, die die Retro- 
reflexfolie deutlich von anderen Materialien unterscheidet (mit Ausnahme 
von idealen Depolarisatoren). Die Invarianz gegenüber dem Einfallswinkel 
kann leicht gezeigt werden und liegt in der Radialsymmetrie der Kugel 
begründet: Eine Änderung des Einfallswinkels ist äquivalent zu einer Dre- 
hung der Mikrokugel, wodurch sich aufgrund der Radialsymmetrie nichts 
ändert. Nicht radialsymmetrisch ist allerdings die rückseitige Verspiegelung. 
In Abb. 4.15 ist jedoch erkennbar, dass sich der Strahlenverlauf bei einer 


* Abweichungen von mehr als einem Prozent wären in der Ellipsometrie meist nicht tolerierbar. 
Vorzugsweise liegen diese im Promillebereich. 
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Drehung der Mikrokugel über einen großen Einfallswinkelbereich nicht 
ändert, da die Strahlen auf der Rückseite auf einen kleinen Fleck fokussiert 
auftreffen. Der Flächenanteil der rückseitigen Verspiegelung darf weder zu 
groß noch zu klein sein. Ist der Flächenanteil zu gering, so treffen nicht mehr 
alle Strahlen auf die Spiegelschicht auf. Ist er zu groß, so werden unter einem 
schrägen Einfall nicht mehr alle Strahlen durch die Glaskugel transmittiert. 
Eine zu tiefe Einlassung der Mikrokugel im Trägermaterial sowie ein zu 
enger Abstand zwischen den Mikrokugeln, z.B. in Form einer dichtesten 
Kugelpackung, limitieren ebenfalls den invarianten Einfallswinkelbereich. 
Wechselt man von der Strahlen- in die Wellenoptik ändert sich die Sichtweise 
nicht grundlegend, da die Mikrokugel deutlich größer als die Wellenlänge 
des Lichts ist. Die Abschätzung aus Gleichung (4.60) ist bei Kugelreflektoren 
daher sehr gut erfüllt, da sich die Polarisationseigenschaften in einem großen 
Einfallswinkelbereich kaum ändern. 


Einfallswinkelbereich für 
Polarisationserhaltung 


Trägermaterial erforderlicher 
Mindestabstand 


Abbildung 4.15: Polarisationserhaltung bei Variation des Einfallswinkels. 
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Lichtstrahl 


Mikrokugel Schutzschicht 
/ vis 
r [ \ 


Trägermaterial Reflexionsbeschichtung 


Abbildung 4.16: Exemplarischer Strahlengang bei vorhandener Schutzschicht. 


Retroreflexfolien können eine Schutzschicht wie in Abb. 4.16 beinhalten, um 
den Rückstrahlwert der Mikroelemente bei Verschmutzung und Nässe zu op- 
timieren. Die Lichtbrechung an einer ebenen, transparenten Oberfläche unter 
schrägem Einfall führt zu einer Polarisationszustandsänderung, da die Fres- 
nel’schen Transmissionskoeffizienten der p- und s-Polarisation verschieden 
sind. In den Mikroskopaufnahmen aus Abb. 4.12 ist keine Schutzschicht er- 
kennbar. Zu Abb. 4.12b ist in Abb. 4.17 das dazugehörige 3D-Oberflächenrelief 
abgebildet, das mittels Fokusvariation [Sze11] mit dem Messgerät InfiniteFo- 
cus von Alicona aufgenommen wurde. Obwohl der Sensor an den transpa- 
renten Kugeloberflächen keine Messwerte liefert, kann das Oberflächenrelief 
zwischen den Mikrokugeln gut rekonstruiert werden. Das Oberflächenreli- 
ef stimmt mit dem erwarteten Höhenprofil des Trägermaterials überein: Das 
Oberflächenrelief ist weder glatt, wie dies bei einer ebenen Schutzschicht zu 
erwarten wäre. Noch enthält das Oberflächenrelief Ausreißer, die bei einer 
3D-Rekonstruktion des Trägermaterials aufgrund von unvermeidbaren Staub- 
partikeln auf der transparenten Schutzschicht als solche sichtbar sein müss- 
ten. Schließlich sind auch laut Produktbeschreibung die Mikrokugeln offen- 
liegend. Im Gegensatz dazu haben neuere Retroreflexfolien für den Straßen- 
verkehr immer eine Schutzschicht [Ren98, DIN13]. 
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Abbildung 4.17: Abgebildet ist das Oberflächenrelief der Mikrokugel-Retroreflexfolie. Die rund- 
förmigen weißen Bereiche entsprechen den Mikrokugeln und können aufgrund 
der Retroreflexion nicht ausgewertet werden. 


4.4.2 Physikalisch-optische Simulation 


In diesem Abschnitt werden die vorherigen Ergebnisse zur Polarisationser- 
haltung von Kugelreflektoren mittels wellenoptischer Simulation evaluiert. 
Gängige Softwarepakete zur optischen Simulation können in strahlenoptische 
Simulation, wellenoptische Simulation und Maxwell-Löser unterteilt werden. 
Letztere basieren auf der Finite-Elemente-Methode (FEM) und Derivaten wie 
der FDTD (engl. finite difference time domain) und der FDFD (engl. finite dif- 
ference frequency domain). Eine Übersicht verschiedener Softwarepakete für 
die optische Simulation findet sich in [The10]. Die FDFD und die FDTD bie- 
ten eine rigorose Methode zur Lösung der Maxwell’schen Gleichungen [Shi12, 
Lie13]. Sie eignen sich gut für die Simulation auf Längenskalen von wenigen 
Mikrometern oder bei großen Wellenlängen, z. B. im Radiowellenbereich. Bei 
der Simulation der Polarisationseigenschaften einer Mikrokugel im Fernfeld 
kommen jedoch sowohl makroskopische als auch mikroskopische Längenska- 
len vor, weshalb sich die Verwendung von Methoden basierend auf der FDFD 
und der FDTD als schwierig erweisen. 
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Die Simulationssoftware VirtualLab Fusion der Fa. LightTrans’ ermöglicht 
eine wellenoptische Simulation, indem das elektromagnetische Feld in einem 
sequentiellen Modus von einer Referenzebene zur nächsten propagiert wird. 
Beginnend mit der Referenzebene Z = Zo der Beleuchtung wird ein Win- 
kelspektrum von ebenen Wellen (engl. angular spectrum) berechnet [G0096, 
Wyri1l]: 


E(x, Zo, @) = (FpE)(x, Zo, w) 


= J E((x,y,Z0)", w) i) dx dy, (4.91) 


wobei der Vektor x = (kok) die ersten beiden Komponenten des kom- 
plexen Wellenvektors enthält. Mithilfe von Gleichung (A.31) wird folgende 
Variable definiert [Wyr11]: 


, | (eno) \” 
k,:=+ | = — (x, %), (4.92) 
Z Co 


wobei n(w) den ortsinvarianten Brechungsindex in der Referenzebene Z = Zo 


bezeichnet. 


Unter der Annahme, dass das Medium überall homogen, isotrop, linear und 
ungeladen ist’, resultiert die folgende Lösung der Maxwell’schen Gleichungen 
(vgl. [G0096]): 


E(x, z, w) = E(x,20,0)e 822-70) , (4.93) 


Das Vorzeichen aus der Gleichung (4.92) wird sinnvollerweise so gewählt, dass 
der Poynting-Vektor in Richtung der nächsten Referenzebene zeigt. 


* https://www.lighttrans.com/ 
2? Zur Forderung, dass das Medium überall homogen ist, siehe [Oug94]. 
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Mit k = (kkk) bildet E(k, w) die Fourier-Transformierte von 
E(x, z,@) in Z-Richtung: 


oo oo 


E(k, w) = E(x, z, w) ela” dz = E(x, Zo, @) eiK220 | eka? eikzz dz 
2, BA 
= Ex, 20,0) elf” 276(k, -K'). (4.94) 


Mit Gleichung (3.42) folgt: 


k Ë (k, o) +k Ë (ko) 
ee 


zZ 


E(k.) = - (4.95) 


Einsetzen von Gleichung (4.94) in Gleichung (4.95) und Integration über kz 
liefert [Wyr11]: 
k Ë (4 20,0) + k Ë (s Zo, 0) 


k 


-8 


Ê (x, 29,0) = — (4.96) 


1 


Die dritte elektrische Feldkomponente ist somit unter den getroffenen An- 
nahmen redundant und lässt sich aus dem Winkelspektrum der ersten beiden 
Feldkomponenten ableiten. Für die Propagation des Lichts zwischen zwei Re- 
ferenzebenen ist die dritte Feldkomponente ebenfalls nicht erforderlich, da 
die Berechnung nach Gleichung (4.93) komponentenweise erfolgt. Die dritte 
elektrische Feldkomponente sowie die magnetischen Feldkomponenten kön- 
nen bei Bedarf, z.B. in der Detektorebene, aus den ersten beiden elektrischen 
Feldkomponenten abgeleitet werden [Wyr11]. Die Propagation selbst erfolgt 
im Ortsfrequenzbereich, doch ist ein Wechsel zwischen Orts- und Ortsfre- 
quenzbereich über Gleichung (4.91) immer möglich. 


Die für die Propagation erforderliche Fourier-Transformation wird nicht 
analytisch berechnet, sondern durch örtliche Rasterung und Verwendung der 
schnellen Fourier-Transformation (engl. fast fourier transform, FFT). Der Git- 
terabstand wird anhand des Shannon-Nyquist-Abtasttheorem gewählt, um 
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Informationsverlust zu vermeiden [Bra00]. Zudem wird die Phaseninforma- 
tion teilweise als analytische Funktion abgespeichert, um den Gitterabstand 
zu vergrößern. Die Simulationssoftware bietet neben der Propagation von 
Winkelspektren noch weitere Methoden wie die Fresnel-Näherung, die 
Fraunhofer-Näherung u.a. [Wyr11]. Gegenüber der Propagation von Win- 
kelspektren zeichnen sich diese meist durch weniger Abtastpunkte und 
bessere Laufzeiten aus. Ist das Medium zwischen zwei Referenzebenen nicht 
homogen, weil das Feld bspw. auf eine gekrümmte Linsenoberfläche auftrifft, 
so wird ein Propagationsalgorithmus basierend auf der geometrischen Optik 
verwendet. 


Die Simulationssoftware unterstützt die Emission monochromatischer Ele- 
mentarwellen wie ebene Wellen, Kugelwellen oder Gauß-Strahlen. Räumlich 
und spektral bandbegrenzte Lichtquellen werden durch identische, unkor- 
relierte und lateral verschobene Elementarwellen modelliert, wobei für 
diese örtlichen Elementarwellen das gleiche Spektrum angenommen wird. 
Die meisten Lichtquellen lassen sich durch geeignete Gewichtung solcher 
Elementarwellen modellieren [Tur11]. Eine solche Zerlegung ist bspw. für 
LED-Beleuchtungen geeignet [Wyr11, Vah06] und wurde in Abschnitt 4.3 
bereits verwendet. Der Polarisationszustand der Beleuchtung kann moduliert 
werden, so dass anhand von mehreren Simulationen die Jones- oder Müller- 
Matrix bestimmt werden kann. Eine Programmierschnittstelle in VirtualLab 
Fusion für .NET-Module bietet zudem die Möglichkeit, diese Prozedur zu 
automatisieren. Lichtquellen, Detektoren und angepasste Analysewerkzeuge 
lassen sich in jeder Programmiersprache implementieren, die eine Kompi- 
lierung in CIL-Code (engl. common intermediate language, CIL)' ermöglicht, 
wie MATLAB oder C#. 


* Siehe ECMA-Standard https://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-335. 
htm (17.11.2020) 
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Detektor Referenzebenen Detektor Referenzebenen 
Fernfeld- 
Beleuchtung 
homogener inhomogener homogener inhomogener 
Bereich Bereich Bereich Bereich 
(a) Emittiertes Licht (b) Reflektiertes Licht 


Abbildung 4.18: Strahlenoptische Simulation der Reflexion einer ebenen Welle an einem idealen 
Kugelreflektor mittels VirtualLab Fusion. 


Obwohl die Software Simulations-Parameter wie den Gitterabstand oder den 
Propagationsalgorithmus im Regelfall automatisch bestimmen kann, sind bei 
dem hier betrachteten Anwendungsfall einer Kugellinse mit starken Brech- 
kräften und dem Wechsel zwischen Mikro- und Makrobereich einige manuelle 
Anpassungen erforderlich. Abb. 4.18 zeigt die in der Simulation verwendeten 
Referenzebenen. Das Licht trifft als ebene Welle auf eine Blende (@ = 200 um) 
in der Ebene eins auf die Mikrokugel auf’. Im sequentiellen Modus wird das 
Licht von einer Referenzebene zur nächsten bis zum Detektor in der Ebene 
sieben propagiert. In jeder Referenzebene findet eine manuelle Abtastraten- 
konvertierung und eine Anpassung des Auswertebereichs statt. Dies ist bei 
dem hier betrachteten Anwendungsfall erforderlich, da es ohne Informations- 
verlust leicht zu einer Überschreitung gängiger Speicherkapazitäten kommen 
kann. Innerhalb der inhomogenen Bereiche zwischen den Referenzebenen 1/2 
(Luft/Glas), 3/4 (Glas/Metall) und 5/6 (Glas/Luft) wird ein Propagationsalgo- 
rithmus basierend auf der geometrischen Optik verwendet. In den homogenen 


1 Der Phasenunterschied zwischen einer ebenen Welle und einer Kugelwelle aus A), beträgt 


weniger als Inm = 0.0021, wobei A die mittlere Wellenlänge des Emissionsspektrums 
bezeichnet. 
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Bereichen zwischen den Ebenen 2/3 sowie 4/5 wird die Propagation mit dem 
sog. Rayleigh-Sommerfeld-Operator berechnet, da dieser nicht auf paraxiale 
Strahlen beschränkt ist’. Zuletzt wird das Licht im homogenen Bereich zwi- 
schen den Ebenen 6/7 mithilfe der Fraunhofer-Näherung propagiert. 


(a) Referenzebene 4 (b) Referenzebene 7 


Abbildung 4.19: Differenz zwischen der ortsaufgelösten normierten Müller-Matrix und My, bei 
Reflexion an einer idealen Mikrokugel. 


Abb. 4.19a zeigt die Polarisationszustandsänderung in der Referenzebene 
vier als Differenz zwischen der ortsaufgelösten normierten Müller-Matrix 
und My (A = 625 nm). Jedes Quadrat repräsentiert ein Element der Müller- 
Matrix. Ortsbereiche mit einer vernachlässigbaren Intensität sind ausmaskiert 
und weiß dargestellt. In der Referenzebene vier ist die Intensität auf einen 
relativ kleinen Fleck fokussiert. Abb. 4.19b zeigt denselben Sachverhalt für 
die Detektorebene. Die Integration der ortsabhängigen Müller-Matrix in der 
Detektorebene und die anschließende Normierung ergibt folgende simulierte 
normierte Müller-Matrix: 


1,0000 -—0,0004 0,0010 0,0003 
—0,0003 0,9984 0,0023 0,0001 

0,0001 0,0017 —1,0009 0,0000 

0,0005 0,0008 —0,0003 —1,0007 


(4.97) 


* Der Fresnel-Operator für die Nahfeld-Näherung ist dagegen auf paraxiale Strahlen beschränkt, 
da in Gleichung (4.38) ein Neigungsfaktor von K(v) ~ 1 angenommen wird. 
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Die Abweichung zu My beträgt maximal 2,3 - 107° und ist somit um ei- 
ne Größenordnung größer als die theoretische maximale Abweichung aus 
Gleichung (4.65), die allerdings nur die Diagonaleinträge betrifft. Als Ursache 
kommen numerische Artefakte und approximative Propagationsalgorithmen 
in Betracht, da m33 um 9 - 1074 kleiner als —1 und somit außerhalb des physi- 
kalisch zulässigen Wertebereichs ist. Trotz des größeren simulationsbeding- 
ten Fehlers im Vergleich zur Theorie weist die simulierte Müller-Matrix immer 
noch eine sehr gute Polarisationserhaltung auf, die für die meisten Anwen- 
dungsfälle ausreichend ist. Als Nächstes werden die Reflexionseigenschaften 
bei Verwendung von polychromatischem Licht untersucht. Dabei wird das 
LED-Spektrum aus Abb. 5.2 durch fünf spektrale Moden abgetastet. Man er- 
hält dann folgende schmalbandige normierte Müller-Matrix als Simulations- 
ergebnis (vgl. Gleichung (A.51)): 


1,0000 0,0006 0,0008 0,0004 
0,0002 0,9987 —0,0002 0,0003 
0,0000 0,0004 —1,0009 0,0001 
0,0000 0,0000 —0,0007 —1,0004 


(4.98) 


Wie erwartet, ergibt sich keine Verschlechterung der Polarisationserhaltung 
durch Verwendung von polychromatischem Licht. Nach Abschnitt 4.3 ist auch 
bei Verwendung einer räumlich inkohärenten Beleuchtung keine signifikante 
Änderung der Müller-Matrix zu erwarten. Dies wird durch die Simulation von 
16 örtlichen und 5 spektralen Moden bestätigt, woraus folgende normierte 
Müller-Matrix resultiert: 


1,0000 0,0003 0,0006 0,0002 

0,0002 0,9995 0,0002 0,0000 
—0,0002 0,0003 -—1,0002 0,0001 

0,0000 0,0002 0,0001  —1,0000 


(4.99) 


Im Gegensatz zur Theorie ist aus den Gleichungen (4.97) bis (4.99) sogar eine 
sukzessive Verbesserung der Polarisationserhaltung hinsichtlich des maxima- 
len Fehlers der Müller-Matrix-Elemente zu beobachten, je mehr Moden ver- 
wendet werden. Eine genauere Analyse zeigt, dass sich die Müller-Matrizen 
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der örtlichen Moden unterscheiden, was aufgrund der Rotationssymmetrie ei- 
gentlich nicht möglich ist (vgl. Abschnitt 4.4). Daher ist die Verbesserung der 
Müller-Matrix bei Verwendung mehrerer Moden allein auf die Mittelung von 
Artefakten zurückzuführen und hat keine physikalische Bedeutung. 


Detektor Referenzebenen Detektor Referenzebenen 


Fernfeld- 
Beleuchtung 


we ı 


homogener inhomogener homogener inhomogener 
Bereich Bereich Bereich Bereich 
(a) Emittiertes Licht (b) Reflektiertes Licht 


Abbildung 4.20: Strahlenoptische Simulation der Reflexion einer ebenen Welle an einem Kugel- 
reflektor mit Unebenheiten mittels VirtualLab Fusion. 


Die bisherigen Annahmen zur Symmetrie des Reflektorelements sind in der 
realen Welt nicht erfüllt, da Mikrokugeln keine ideale Form aufweisen. Im 
Folgenden werden die Reflexionseigenschaften einer nicht idealen Mikroku- 
gel untersucht. Beispielhaft wird dabei in den inhomogenen Bereichen 1/2 
bzw. 5/6 eine raue Kugeloberflache mit einem Mittenrauwert von R, % 0,2 um 
simuliert (vgl. [Rho95]). Die Form der Reflexionsschicht wird hingegen wei- 
terhin als ideal angenommen. Abb. 4.20 zeigt den Strahlenverlauf für die raue 
Mikrokugel und in der Abb. 4.21 sind die resultierenden Müller-Matrizen vi- 
sualisiert. In der Referenzebene vier ist die Intensität nicht mehr innerhalb 
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eines Kreises konzentriert, sondern weitflächiger verteilt. Für monochroma- 
tisches Licht lautet die normierte Müller-Matrix in der Detektorebene: 


1,0000 0,0174 0,0136 -—0,0013 
—0,0150 0,9995 0,0040 —0,0203 


0,0122 0,0007 1,0014 0,0090 m 
0,0003 —0,0221 —0,0072 —0,9983 
Bei polychromatischem, örtlich kohärentem Licht wird diese zu: 
1,0000 -—0,0107 0,0139 0,0003 
—0,0107 0,9990 —0,0007 —0,0206 
(4.101) 


—0,0137 0,0004 —1,0005 0,0069 
—0,0002 0,0218 0,0082 —0,9995 


Für zeitlich und räumlich inkohärentes Licht erhält man schließlich die nor- 
mierte Müller-Matrix: 


1,0000 0,0027 0,0071 0,0006 
—0,0027 0,9996 -—0,0001 —0,0089 
—0,0071 0,0008 0,9998 0,0003 
—0,0003 —0,0099 —0,0003 —1,0001 


(4.102) 


Auch bei einer rauen Oberfläche lässt sich eine Verbesserung des maximalen 
Fehlers der Müller-Matrix zum Idealfall feststellen, wenn inkohärentes statt 
kohärentes Licht verwendet wird. Dies ist jedoch nicht auf Artefakte zurück- 
zuführen, da diese nur die vierte und dritte Nachkommastelle beeinflussen. 
Zudem bringt nur räumlich inkohärentes Licht eine Verbesserung der Polari- 
sationserhaltung; zeitlich inkohärentes Licht bringt hingegen keine nennens- 
werte Verbesserung. Erklärbar ist dies durch die geringe Dispersion des Gla- 
ses im Spektralbereich der Beleuchtung. Der Brechungswinkel variiert um bis 
zu ca. 0,04°, so dass das Licht für verschiedene Wellenlängen annähernd den 
gleichen Lichtweg nimmt, was letztlich zu einer ähnlichen Polarisationszu- 
standsänderung führt. Dagegen variiert der Winkel der gebrochenen Strahlen 
bei einer numerischen Apertur von NA, = 0,011 um ca. 0,6°, wenn verschie- 
dene inkohärenten Moden betrachtet werden. Bei einer Variation des Einfalls- 
winkels in dieser Größenordnung mitteln sich systematische Abweichungen 
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aufgrund des unterschiedlichen Lichtweges infolge der Oberflachenrauheit 
heraus. Es liegt daher nahe, dass bei der Reflexion an einer Vielzahl von Mi- 
krokugeln sich der Einfluss der Oberflachenrauheit ebenfalls heraus mittelt. 


Die Nicht-Diagonalelemente der Müller-Matrix von Retroreflektoren sind 
nicht alle unabhängig, sondern hängen aufgrund von reziproken Beziehun- 
gen paarweise voneinander ab; siehe Gleichung (5.25) aus Abschnitt 5.5. 
Die Abweichungen der Elemente der Müller-Matrix zum Ideal My, aus den 
Gleichungen (4.100) und (4.101) betragen bis zu 2,2 - 10”. Die Abweichungen 
zwischen den Absolutwerten von Me und ihrer Transponierten betragen 
jedoch nur 3,3 - 107°. Die Reziprozitätsbeziehungen sind daher gut erfüllt, 
was die Plausibilität der Simulationsergebnisse unterstreicht. 


8,2 mm 


4 um 


(a) Referenzebene 4 (b) Referenzebene 7 


Abbildung 4.21: Differenz zwischen der ortsaufgelösten normierten Müller-Matrix und My bei 
Reflexion an einer Mikrokugel mit rauer Oberfläche. 


4.5 Tripel-Reflektoren 


Bei Tripel-Reflektoren erfährt das Licht drei Spiegelungen an drei orthogonal 
zueinander angeordneten Spiegelflächen. Aufgrund der fehlenden Rotations- 
symmetrie ist die Polarisationszustandsänderung von Tripel-Reflektoren ab- 
hängig von der Orientierung der Spiegelflächen zum einfallenden Lichtstrahl. 
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$ 
Eisx 
(a) Schrägsicht p% 


(c) Seitenansicht 


Abbildung 4.22: Skizze des Einfalls- und Azimutwinkels eines auf dem Retroreflektor auf- 
treffenden Lichtstrahls bei einer Drehung des Retroreflektors in der Ebene 
(vgl. Abb. 3.4). 


Zur Vereinfachung wird die Retroreflexfolie als eben angenommen. In 
Abb. 4.22 werden mehrere Winkel definiert, die das Rechtssystem des 
einfallenden Lichtstrahls G,, := (@,x,€jsy,€isz) mit der Ausrichtung des Re- 
troreflektors bzw. der Mikroelemente in Beziehung bringt. Die Orientierung 
des Retroreflektors wird durch das Rechtssystem (€gx,@gy,€gz) beschrieben. 
Eine alternative Darstellung des Richtungsvektors e),, bilden die Polarwinkel 


(Orr): 


~ (eisz» erz) ’ (4.103) 
arctan2 (— (ersz ery) , — (@iszs Erx))- (4.104) 


cos Op 


NR 


Für Polarisationsrechnungen ist es i. Allg. sinnvoll, das Rechtssystem G}, be- 
züglich der Einfallsebene auszurichten, indem e,,, und e,, um den Winkel $x 
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um die Rotationsachse €z gedreht werden: 


e! = erz x elsz (4 105) 
1Y dere X eiszll’ 
Eisx = Eisy X Eisz» (4.106) 
Chars € 
tan dp = (eix ey) (4.107) 
(es ei) 
Das so erhaltene Rechtssystem wird mit G], bezeichnet: 
Gi; = (eisx eisx ersz) = R(eisz:$r)Gis- (4.108) 


4.5.1 Intensitäts- und Polarisationseigenschaften 


Tripel-Reflektoren gibt es in mehreren Ausführungen. Ein Unterscheidungs- 
merkmal ist die Form der Reflektorelemente, die entweder Pyramiden- oder 
Würfel-förmig ist, wie in Abb. 4.23 dargestellt. Die Form beeinflusst den 
Rückstrahlwert: pyramidale Mikrotripel können unter senkrechtem Einfall 
aufgrund von Abschattungen max. ca. 67% der einfallenden Lichtintensität 
zurück reflektieren, wohingegen Mikrowürfel bis zu 100% zurück reflek- 
tieren können [Nil04]. Der Rückstrahlwert zur Lichtquelle hin nimmt bei 
nicht-idealer Ausrichtung der Spiegelflächen zueinander sowie bei kleinen 
Strukturgrößen aufgrund von Beugung ab. 


Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Tripel- 
Reflektoren ist die Materialstruktur; siehe Abb. 4.24. Beim Aufbau aus 
Abb. 4.24a wird das Licht an offenliegenden Spiegelflächen reflektiert. Nach 
drei Reflexionen beträgt der Reflexionsgrad bei Aluminium-Spiegeln unter 
senkrechtem Lichteinfall ca. 74%, bei A = 625 nm und einem Brechungsindex 
von ny = 1,329 — 7,536i. 
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(a) Mikrowiirfel (b) pyramidale Mikrotripel 


Abbildung 4.23: Darstellung von zwei gängigen Strukturen von Tripel-Reflektoren als Mi- 
krowürfel (a) und pyramidale Mikrotripel (b). Ein Lichtstrahl erfährt an je- 
dem Spiegelelement eine Spiegelung und zur Berechnung der Polarisationszu- 
standsänderung sind zunächst für jedes Spiegelelement die Einfalls- und Azi- 
mutwinkel zu bestimmen. 


Der Aufbau aus Abb. 4.24b wird für die Straßenverkehrsbeschilderung oft ver- 
wendet und unterscheidet sich zum vorherigen Aufbau durch eine transpa- 
rente Schutzschicht, an der das Licht gebrochen wird. In Abb. 4.24c wird die 
Reflexion an den Spiegelflächen durch die TIR und nicht durch die Spiegelung 
an metallischen Oberflächen erreicht. Für diesen physikalischen Effekt muss 
folgende Bedingung erfüllt sein (vgl. [Hec02]): 


n 
vi : ORE St := arctan ( Re ) x arctan (Nge), (4.109) 


Nyuft 

wobei nyut den Brechungsindex von Luft und xy; den reellen Brechungsin- 
dex des Dielektrikums bezeichnet. Im Falle von NBK-7 von SCHOTT (Glas) 
beträgt Np; = 1,52 und 8. = 41,1° bei A = 625 nm. Der große Vorteil von 
TIR gegenüber einer Spiegelung an Metallen ist der hohe Reflexionsgrad, der 
selbst nach drei Spiegelungen annähernd 100% beträgt. Ein Nachteil ist der 
kleinere Raumwinkelbereich, in dem nach Gleichung (4.109) eine Retrorefle- 
xion möglich ist. Durch hochbrechende Materialien kann der Raumwinkelbe- 
reich vergrößert werden. 
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Dielektrikum | | Dielektrikum 
Luft 


Reflexionsbeschichtung Reflexionsbeschichtung 


(a) (b) (c) 


Abbildung 4.24: Bei unterschiedlichen Materialstrukturen wird das Licht an verschiedenen 
Grenzflächen reflektiert: Luft/Metall (a), Dielektrikum/Metall (b) und Dielek- 
trikum/Luft (c). 


Die Ergebnisse aus den Abschnitten 4.2 und 4.3 gelten nicht nur für Mikro- 
kugeln, sondern auch für Mikrotripel. Allerdings sind die in diesen Abschnit- 
ten betrachteten Symmetrien nur für Op = 0° erfüllt, was aus der Abb. 4.25 
deutlich wird. Die Abb. 4.25a weist sowohl eine Spiegelsymmetrie als auch 
eine Drehsymmetrie um 120° auf, wohingegen Abb. 4.25b nur eine Spiegel- 
symmetrie aufweist. Für 9x = 0° ist daher auch bei Tripel-Reflektoren eine 
Polarisationserhaltung zu erwarten. 


Ay 418 Abschattungsbereich 
A213 wy A123 
A132 L Z| 
A231 BC ise a. Ag seed eas 132 
A321 A312 A331 A312 
(a) (b) 


Abbildung 4.25: Vergleich der Orthogonalprojektion des Retroreflektors auf die Beleuchtungs- 
ebene Aj, für senkrechten (a) und schrägen (b) Lichteinfall. Die Änderung 
des Polarisationszustands eines Lichtstrahls ist abhängig vom Sextanten, auf 
den der Lichtstrahl auftrifft. Wird das Mikroelement vollständig ausgeleuchtet, 
müssen die Jones-Matrizen der Sextanten mit den Flächenanteilen gewichtet 
werden. 
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Im Folgenden werden die Polarisationseigenschaften von Reflektoren basie- 
rend auf Mikrowürfeln für den schrägen Lichteinfall untersucht, wobei ei- 
ne Einschränkung auf die Strahlenoptik vorgenommen wird. Sind die Polari- 
sationseigenschaften des Retroreflektors unabhängig vom Auftreffpunkt des 
Strahlenbündels, können diese in allgemeiner Form durch eine von den Po- 
larwinkeln (6g,p) abhängige Jones-Matrix beschrieben werden: 


J? (Orr) = I Orr; Gi, Gi), (4.110) 


wobei Gi, := (Ex Ey 812). Um die Jones-Vektoren des einfallenden 
und reflektierten Lichts bzgl. der Rechtssysteme G}, bzw. G;, auszurichten, ist 
eine Multiplikation mit J (Gr) erforderlich. Die folgende Jones-Matrix bildet 
den Jones-Vektor des emittierten Lichts U. auf den detektierten Jones-Vektor 
U r ab: 


U, = J (PRI ORT U, (4.111) 


Für den Aufbau aus Abb. 4.24a wird das Licht an drei Spiegelflächen bestehend 
aus einem isotropen Substrat, z. B. Aluminium, gespiegelt*. Zunächst muss das 
Rechtssystem G;, in das lokale Koordinatensystem des Retroreflektors über- 
führt werden: 


-1 
GH := (ex egy bz) :=(erx ery erz) Gi, (4.112) 


Im Rechtssystem des Retroreflektors werden drei Normalen n}¥, ns" und n}? 
definiert, die den Spiegelflächen eins, zwei und drei entsprechen. Insgesamt 
gibt es sechs Permutationen w € ©; der symmetrischen Gruppe ©; vom 
Grad 3 zur Beschreibung der Reihenfolge der getroffenen Spiegelelemente. 
Es wird zunächst die Permutation w = (1,2,3) aus Abb. 4.23 behandelt. Nach 


* In Luft bildet sich auf Aluminium eine Oxidschicht, jedoch lässt sich dieser Fall durch eine Än- 
derung des Brechungsindex auf den unbeschichteten Fall zurückführen; siehe Abschnitt 7.3.5. 
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einer Drehung des Rechtssystems um den Winkel $*”, um dieses zur Einfalls- 
ebene auszurichten, trifft das Licht unter dem Einfallswinkel ore auf das erste 
Spiegelelement auf: 


cos 0} = — (eff, nt), (4.113) 
RE gRE oRE 
en (nY x eR, eby) 
anpı = —7 RE ORE gREY” (4.114) 
(n} x edz» 0x) 
Nach der ersten Reflexion erhält man folgendes Rechtssystem: 
GY := R(e8; x n,n — 207 )R(ei;,$7 )G9- (4.115) 


Durch die sukzessive Anwendung der Gleichungen (4.113) bis (4.115) erhält 
man die übrigen Winkel 65" ,¢8",68" und $8" sowie die Rechtssysteme GRE 
und GÈ? nach der zweiten bzw. dritten Spiegelung. Die Jones-Matrizen zur 
Beschreibung der Reflexionen an den einzelnen Spiegelelementen lauten: 


RE ._ RE RE 

FF := 1, (e arge®.), (4.116) 
= J, (Ie®|arg.o®,R), (4.117) 
JY := J, (10l arg o®,R), (4.118) 


wobei R den Reflexionsgrad bezeichnet und die komplexen Reflexionsquoti- 
enten entsprechend der Gleichungen (3.100) und (3.103) sich wie folgt berech- 


nen: 
HE se cos (OF + arcsin (n Py sn OH) (4.119) 
eT cos (OR = arcsin (n n sin6R")) 
HE se cos (oF + arcsin (n N, sin 85*)) (4.120) 
P cos (03E — arcsin (n n p sin bs) ) 
ot sa cos (ex + arcsin (n te 65°) (4.121) 
F3 cos Gy — arcsin (n sin of" )) 
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Für den Reflexionsgrad R ist keine Berücksichtigung des Einfallswinkels er- 
forderlich, da der Reflexionsgrad im relevanten Einfallswinkelbereich annä- 


hernd konstant ist. 


Es sei I (Orr) die Jones-Matrix eines Lichtstrahls und M&F(9,,9r) die da- 
zugehörige Müller-Matrix für die Permutation w. Für w = (1,2,3) gilt: 
RE . _ JRETRETRE 
I 53 (OR NR) = J, J, J . (4.122) 
Wird das Mikroelement komplett ausgeleuchtet, müssen für alle Permutatio- 


nen w die Jones-Matrizen J? (nmr) mit den Flächenanteilen A” entspre- 
chend der Abb. 4.25 gewichtet werden: 


Jnr) = I, Awd Orm). (4.123) 


weß&; 


Im Gegensatz zum Müller-Formalismus ist im Jones-Formalismus die Phase 
des Lichts wichtig. Das Fehlen der Phaseninformation in Gleichung (4.123) ist 
nur dann gerechtfertigt, wenn die optische Pfadlänge für alle Lichtstrahlen 
eines kollimierten Strahlenbündels gleich lang ist. Dass dies der Fall ist, wird 
für den zweidimensionalen Fall in Abb. 4.26 verdeutlicht und lässt sich auch 


auf den dreidimensionalen Fall übertragen. 


Reflexionsfläche 


Reflexionsfläche 


Abbildung 4.26: Aus A, emittierte Strahlen weisen einen Gangunterschied von Null auf. 
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4.5.2 Strahlenoptische Simulation 


In diesem Abschnitt werden die Polarisationsmessungen an Tripel-Spiegeln 
mittels strahlenoptischer Simulation anhand der Formeln aus Abschnitt 4.5.1 
untersucht. Im Gegensatz zu Mikrokugeln ist die Retroreflexion von Licht an 
Tripel-Spiegeln nicht als eine Sequenz von Reflexion und Transmission an Re- 
ferenzebenen modellierbar, da mehrere Permutationen von Spiegelelementen 
berücksichtigt werden müssen. Wellenoptische Simulationsprogramme wie 
VirtualLab Fusion erfordern jedoch eine sequentielle Modellierung, weshalb 
nur Ergebnisse aus der Strahlenoptik präsentiert werden’. 


(a) Aufbau nach Abb. 4.24a (b) Aufbau nach Abb. 4.24c 


Abbildung 4.27: Die Abbildung zeigt die Polarisationszustande des reflektierten Lichts fiir jeden 
Sextanten. Das einfallende Licht ist rechtszirkular polarisiert. In der Mitte des 
Schaubilds ist die aus allen Sextanten überlagerte Polarisationsellipse abgebil- 
det. 


Abb. 4.27 zeigt die Polarisationszustandsänderung bei der Reflexion von 
rechtszirkular polarisiertem Licht an einem Mikroelement unter senkrech- 
tem Lichteinfall. In Abb. 4.27a wurde die Retroreflexion an offenliegenden 
Aluminium-Spiegelflächen simuliert. In jedem Sextanten wird das Licht 
annähernd linkszirkular polarisiert zurück reflektiert. Eine nähere Analyse 
der normierten Müller-Matrizen M&(0°,0°)/ (MẸ (0°,0°)) für die sechs 


1 Neuere Versionen von VirtualLab Fusion enthalten einen nicht-sequentielle Modus, der jedoch 
hauptsächlich für die Behandlung von Mehrfachreflexionen konzipiert ist. 
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Permutation w € ©; zeigt, dass die Elemente um bis zu 0,07 voneinander 
abweichen. Die Simulationsergebnisse aus Abb. 4.27b für den Retroreflektor 
basierend auf TIR zeigen zwischen den Sextanten deutlich größere Ab- 
weichungen. Die Elemente der normierten Müller-Matrix weichen um bis 
zu 1,94 voneinander ab. Werden die Mikrostrukturen vollständig ausge- 
leuchtet, ergibt die Superposition der Jones-Vektoren in beiden Fällen ideal 
linkszirkular polarisiertes Licht. Der Polarisationszustand des zurück re- 
flektierten Lichts ist in beiden Schaubildern jeweils in der Mitte dargestellt. 
Die resultierende Polarisationserhaltung stimmt mit den wellenoptischen 
Ergebnissen aus Abschnitt 4.3 überein. Bei schrägem Lichteinfall sind die 
Tripel-Spiegel i. Allg. nicht mehr polarisationserhaltend. Abb. 4.28a zeigt die 
Polarisationszustandsänderung bei einem Reflektor-Element mit offenliegen- 
den Aluminium-Spiegelflachen für Op = 20° und np = 0°. Abb. 4.28b zeigt 
die Simulationsergebnisse für Og = 20° und np = 45°. 


(a) (b) 


Abbildung 4.28: Simulation der Polarisationszustände der reflektierten Lichtstrahlen für schrä- 
gen Lichteinfall. In (a) sind die Polarisationszustände für Ôp = 20° und 
Nr = 0° und in (b) für Op = 20° und Ng = 45° abgebildet. Der eingestrahlte 
Polarisationszustand befindet sich jeweils rechts neben dem Schaubild. 


Auf den ersten Blick scheint die Richtungsabhängigkeit der Müller-Matrix des 
Retroreflektors bei der Bestimmung der Modell-Parameter ein Problem dar- 
zustellen, da selbst bei bekannten optischen Eigenschaften des Retroreflektors 
der Richtungsparameter (6,7) als zusätzliche Unbekannte in die Modell- 
Rechnung einzugehen scheint. Allerdings sind bei gekrümmten Oberflächen 


124 


4.6 Phasenkonjugierende Spiegel 


die unbekannte Oberflächennormale des Prüflings ns und der Richtungspara- 
meter (6,,7,) nicht voneinander unabhängig. Vielmehr besteht zwischen bei- 
den eine bijektive Abbildung. Diese Abbildung ist von wenigen geometrischen 
Parametern abhängig, die vorab während einer Sensorkalibrierung bestimmt 
werden können. Die Abbildung der Winkel (9x, np) auf die Müller-Matrix des 
Retroreflektors Mg (Or, Ng) ist jedoch nicht bijektiv, da aus Gründen der Sym- 
metrie folgende Beziehung gilt: 


Mr (Or, NR) = MR(OR, Ng + 120°). (4.124) 


Daher ist die Bestimmung von (Og, Ng) anhand von Polarisationsmessungen 
nur in einem eingeschränkten Intervall möglich. 


4.6 Phasenkonjugierende Spiegel 


Eine andere Art von Retroreflexion kann mittels phasenkonjugierender Spie- 
gel realisiert werden. Dieser Effekt beruht auf der nichtlinearen Optik, d. h. auf 
große Feldstärken. In Abb. 4.29 ist ein Vergleich der Wellenfront bei der Re- 
flexion an einem Mikrotripel-Retroreflektor und einem phasenkonjugieren- 
den Spiegel abgebildet. Es gibt sowohl gepumpte als auch selbstgepumpte 
(engl. self-pumped) phasenkonjugierende Spiegel, wobei erstere eine zusätz- 
liche leistungsstarke Lichtquelle benötigen. Während gepumpte Spiegel im 
Prinzip mit jedem Medium realisiert werden können [Pep82], sind bei selbst- 
gepumpten Spiegeln spezielle Medien, wie photorefraktive Kristalle erforder- 
lich. Bei Beleuchtung eines photorefraktiven Kristalls mit Licht ändert sich 
der Brechungsindex des Mediums. Als Medien wurden Bariumtitanat [Whi82, 
Fei82], Strontium-Barium-Niobat (SBN) [Sha86], Kalium-Natrium-Strontium- 
Barium-Niobat (KNSBN) [Bia93] und andere verwendet [Pep82]. Für Bariumt- 
itanat ist der Strahlengang bei einem gepumpten phasenkonjugierenden Spie- 
gel in Abb. 4.30a abgebildet. Bei der Lichtbrechung an der Kristalloberfläche 
breitet sich ein Teil des Lichts geradlinig aus und ein anderer Teil bildet eine 
Lichtschleife und wird wieder zur Lichtquelle zurückgestrahlt. 
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einfallende Wellenfront einfallende Wellenfront 
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reflektierte Wellenfront reflektierte Wellenfront 
(a) (b) 


Abbildung 4.29: Reflexion der Wellenfront an einem mikrostrukturierten Retroreflektor (a) und 
einem phasenkonjugierenden Spiegel (b). 


Pumplichtquellen 
i í verstärkter 
einfallender nichtlineares 
Strahl Medium Lichtstrahl 
reflektierter L u 
Strahl 
photorefraktiver . E, (x) E(x) o. 
Kristall einfallender phasenkonjugierter 
Lichtstrahl Lichtstrahl 


(a) (b) 


Abbildung 4.30: In (a) ist das Funktionsprinzip eines selbstgepumpten phasenkonjugierenden 
Spiegels nach [Fei82] abgebildet und in (b) das eines gepumpten phasenkonju- 
gierenden Spiegels. 


Die Phasenkonjugation basiert auf einem nichtlinearen Effekt, der in den 
meisten Fällen eine numerische Näherungslösung der Maxwell’schen Glei- 
chungen erfordert [Jai82]. Die elektrische Polarisation wird in einen linearen 
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und einen nichtlinearen Anteil zerlegt: 
P(x,w) = P Œ, w) + PG, w). (4.125) 


Einsetzen in die Wellengleichung aus Gleichung (3.22) liefert für ein isotropes, 
nicht-magnetisches, nicht-absorbierendes Medium [Li17b]: 
Ë Paga Ë 24 > 2y Ď 
V(V,E))-(V,VJE = @€o MoE + w’upP, + o uoP y 
= WEË + w° pob (4.126) 
In Abb. 4.30b sind vier monochromatische Strahlen mit der Kreisfrequenz wo 


abgebildet, die mit dem nichtlinearen Medium interagieren. Die örtlich vari- 
ierenden Amplituden dieser vier Strahlen werden mit EE, E, und E, be- 


zeichnet und bilden zusammen mit den Konjugierten E a E Pr E ä und E 4 
eine Zerlegung des elektrischen Feldes entsprechend dem Anhang A.3. Die 
elektrischen Felder E, E), E, bestrahlen das nichtlineare Medium, wobei E 
und E, als pumpende Strahlen eine deutlich größere Intensität aufweisen als 
E, und E; Die Felder E und E, werden daher üblicherweise als ebene Wellen 
mit konstanten Amplituden Ey und E beschrieben [Li17b]: 


E (x) :=E,, e”, (4.127) 
E(x) := E ee, (4.128) 


wobei k, = —k,. Das eingestrahlte Feld E, und das reflektierte Feld E, sind 
über die nichtlineare Polarisation und die Wellengleichung miteinander ge- 
koppelt. Zur Vereinfachung wird das Koordinatensystem so gelegt, dass das 
Feld E, sich in Z-Richtung und das Feld E, entgegengesetzt zur Z-Richtung 
ausbreitet. Nach Anhang A.3 gilt für die nichtlineare Polarisation mit der 
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Kreisfrequenz wọ bei Berücksichtigung der Suszeptibilitat bis zur dritten Ord- 
nung’: 


PL 00) = o Dy KO, w0; wijo JE, (XIE, (XE, x) 
i,j,k 


= €o (KP (Œ, w0; 9,00, — w0)E E, (Ey(x)* + E,(x)*) 


—01—02 


X (2x, w0; 00, — w0:00)E, (ER + EX) )E,, 


+ (2c, w0; 00:00, — (E, x)" + E,(x)*) 


wo)E Eo 


+ K? (Œ, 0939, — w0,00)E (E, 0)" + E(x)", 


+ Pex (9; 9.0.9 (E(x) + E' œ))E Ey, 


+ XO, 093 -00000 )(E(X)" + E, E)E, Eo, ) 


(4.129) 


wobei E,(x)* — E (x) und E,(x)* = E 40). Aufgrund von Symmetrien 
der elektrischen Suszeptibilität gilt (vgl. [Li17b]): 


P a ®© ©0) & 660%. (X, w0; w000, — Wo )Ey E, ER)" + E00). 
(4.130) 


Da ein isotropes Medium angenommen wurde, kann Gleichung (4.129) verein- 
facht werden. Hierfür wird ein Verstärkungsfaktor g eingeführt el [Li17b]), 


wobei g als reell angenommen werden kann und von E p Eo xX x sowie den 
Polarisationszuständen der Lichtstrahlen abhängt’: 
PG, Wo) & 2 SE, (x)* + E „a ), (4.131) 


* Aufgrund von Symmetrien spielen geradzahlige Ordnungen bei den meisten Materialien keine 
Rolle. 
* Der Verstärkungsfaktor ist nur dann annähernd reell, falls Resonanzen zwischen E; und E, 


schwach ausgeprägt sind [Yar77, Li17b]. 
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wobei c die Mediumlichtgeschwindigkeit im nichtlinearen Medium bezeich- 
net. Da P(x, t) reell ist, gelten die Identitäten [Boy08]: 


PG, wo) = PL, —Wo)*, 


7 ME 
K, W0; W000, — Wo) = x (2, w0; Wo, — 00,00)". (4.132) 


BP, wo) kann rechnerisch noch weitere Terme bzw. Kombinationen von 
Feldern enthalten. Bei diesen passt jedoch der Wellenvektor nicht zur Kreis- 
frequenz, weshalb sich keine elektromagnetischen Wellen bilden [She03]. Bei- 
spielsweise kann der folgende Ausdruck mit doppelt vorkommendem elektri- 
schen Feld E aufgrund der Modulation mit e—(?*1*)) als Null angenommen 
werden: 


; ; Pa ! 
e, W0; W000, — Wo )E E E) + E_,@)) e(-Qkix) = 0, 
(4.133) 


Um die Wellengleichung aus Gleichung (4.126) mit der nichtlinearen Polari- 
sation aus Gleichung (4.130) zu lésen, wird entsprechend der Abb. 4.30 ein 
Gebiet Gy; betrachtet, in dem die vier Lichtstrahlen interagieren. Die Lösung 
der Wellengleichung erfolgt über die Approximation der sog. langsam variie- 
renden Hüllkurve (engl. slowly varying envelope approximation). Unter dieser 
Annahme lautet die Lösung der Wellengleichung für x € Gyr [Li17b]: 


cos (O, — z+)g) ; 


E,(x) =e (ETAT E,(x_), (4.134) 
1 5 sin (h = z4)2) 1 x 
N ee ey 
Sig 
wobei x_ E Gy, so definiert wird, dass (x_), = Z_. Insbesondere gilt 
E,(x_) = -ig’E,(x_)*. Aus der zeitinversen Beziehung zwischen ein- 


gestrahlter und reflektierter Strahlung [Pep82] folgt ein wichtiger Un- 
terschied zwischen phasenkonjugierenden und gewöhnlichen Spiegeln 
bzw. Retroreflektoren. Ist U, der Jones-Vektor des einfallenden Lichts, so 
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ist U, = -ig’J ‚U, der Jones-Vektor des reflektierten Lichts. Die Matrix Ja 
ist zur Berechnung des Jones Vektors des reflektierten Lichts erforderlich, 
da sich das Licht in die entgegengesetzte Richtung ausbreitet. Es existiert 
keine Jones-Matrix, um einen Jones-Vektor auf seinen konjugiert komple- 
xen Jones-Vektor abzubilden. Im Müller-Formalismus gibt es jedoch eine 
Müller-Matrix, die die zu den Jones-Vektoren zugehörigen Stokes-Vektoren 
aufeinander abbildet. Die normierte Müller-Matrix des phasenkonjugierten 
Spiegels lautet N(M,) = diag(1,1, — 1,1). Falls linear polarisierte Laser als 
Pumplichtquellen verwendet werden, ist die Intensität des reflektierten Lichts 
abhängig vom Polarisationszustand des einfallenden Lichts. Durch Verwen- 
dung von zirkular polarisierten Pumplichtquellen wird das Licht unabhängig 
vom Polarisationszustand des einfallenden Lichts zurück reflektiert [Pep82]. 


Im Vergleich zu mikrostrukturierten Retroreflexfolien können nur relativ 
kleine phasenkonjugierende Spiegel mittels Pumplichtquellen realisiert wer- 
den, da die Größe des phasenkonjugierenden Spiegels durch das beleuchtete 
Raumvolumen begrenzt ist. Die Rückstrahlfläche selbstgepumpter phasen- 
konjugierender Spiegel wird dagegen nicht durch den Durchmesser der 
Pump-Laserstrahlen begrenzt. Neben diesem Vorteil haben selbstgepumpte 
phasenkonjugierende Spiegel zwei wichtige Nachteile, die den Einsatz in 
der Ellipsometrie behindern: Einerseits kann die Bildung von Lichtschleifen 
wie in Abb. 4.30a mehrere Sekunden in Anspruch nehmen [Fei82, Pep82]. 
Andererseits hängen die Intensität und der Polarisationszustand des zurück 
reflektierten Lichts nichtlinear von der Intensität und des Polarisationszu- 
stands des einfallenden Lichts ab [Fei80, Fei82]. 


Bei den bisherigen Betrachtungen wurde monochromatisches Licht mit der 
Kreisfrequenz wg angenommen, was physikalisch nicht realisierbar ist. Quasi- 
monochromatisches Licht mit einer sehr schmalen Bandbreite (« 1 nm) ist je- 
doch für die Erzielung der Retroreflexion ausreichend [Whi92]. Zudem dürfen 
die Frequenzen der einfallenden Lichtstrahlen bei quasi-monochromatischem 
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Licht nur um wenige GHz voneinander abweichen [Pep82]. Bei polychroma- 
tischem Licht wie einem Frequenzkamm können in Pp, wg) weitere Kom- 
binationen von Frequenzen und Wellenvektoren auftreten. Werden n spektra- 
le Laserlinien statt einer Laserlinie verwendet, sinkt der Reflexionsgrad eines 


gepumpten phasenkonjugierenden Spiegels um den Faktor n? ab [Dep80]. 


4.7 Zusammenfassung 


In diesem Kapitel wurden hinreichende Bedingungen aufgezeigt, unter denen 
mikrostrukturierte Retroreflektoren polarisationserhaltend wirken. Ein wich- 
tiges Kriterium bilden räumliche Symmetrien der Mikrostruktur. Daher kön- 
nen unterschiedlichste Arten von Retroreflektoren bestehend aus isotropen 
oder anisotropen Medien und Metamaterialien polarisationserhaltend wirken. 
Die theoretischen Ergebnisse zur Polarisationserhaltung setzen jedoch eine 
skalarwertige Permeabilität voraus. 


Nach aktuellem Stand der Technik bieten Retroreflexfolien basierend auf of- 
fenliegenden Mikrokugeln für den Einsatz in der Ellipsometrie die meisten 
Vorteile, da sie nicht nur unter senkrechtem Einfall, sondern über einen gro- 
Ben Wellenlängen- und Einfallswinkelbereich polarisationserhaltend wirken, 
was in den Abschnitten 7.1 und 7.2.2 experimentell bestätigt wird. Wird die 
Retroreflexfolie in die Schärfeebene platziert, treten sowohl die bei den Ele- 
menten der normierten Müller-Matrix als auch beim Rückstrahlwert Schwan- 
kungen auf; siehe Abschnitt 7.2.3. Mögliche Gründe sind die statistische An- 
ordnung der Mikrokugeln, der kleine Durchmesser des Lichtflecks auf der Re- 
troreflexfolie und partiell ausgeleuchtete oder defekte Mikrokugeln. 


Retroreflexfolien basierend auf Mikrowürfeln oder pyramidalen Mikrotripeln 
stellen eine Alternative zu Mikrokugeln dar, die sich insbesondere durch ei- 
nen höheren Rückstrahlwert auszeichnen. Für Polarisationsmessungen sind 
Retroreflektoren mit offenliegenden Spiegelflächen im Vergleich zu Retrore- 
flektoren basierend auf der TIR trotz des geringeren Rückstrahlwerts besser 
geeignet, da sich die Polarisationszustände in den Sextanten weniger stark 
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unterscheiden. Folglich spielt die räumliche Kohärenz des einfallenden Lichts 
für den Polarisationszustand des reflektierten Lichts eine geringere Rolle. 


Obwohl Retroreflektoren basierend auf Aluminium-veredelten Spiegelflächen 
für Polarisationsmessungen geeignet erscheinen, haben sie dennoch im Ver- 
gleich zu Mikrokugeln eine richtungsabhängige Müller-Matrix. Dies stellt je- 
doch nicht in allen Anwendungsbereichen einen Nachteil dar. Über eine spezi- 
elle Messsequenz lassen sich aufgrund der Richtungsabhängigkeit der Müller- 
Matrix und dem bekannten Brechungsindex von Aluminium die Parameter Og 
und 7p und somit die Richtung des einfallenden Lichts bestimmen. Dies gilt 
auch für den Fall, dass das Licht zunächst an einer Probe reflektiert wird, be- 
vor es auf den Retroreflektor auftrifft. Auf dieses Verfahren wird in der Arbeit 
zwar nicht näher eingegangen, jedoch wird in Abschnitt 5.7.3 ein ähnlicher 
Effekt ausgenutzt bzw. ein ähnliches Messverfahren vorgestellt. Dieses mo- 
difizierte Messverfahren erfordert jedoch keine Retroreflektoren bestehend 
aus Mikrotripeln. Stattdessen wird ein Mikrokugel-Retroreflektor mit einem 
Oberflächenspiegel kombiniert, um eine Richtungsabhängigkeit der Müller- 
Matrix zu erreichen. Der Hauptgrund für dieses alternative Vorgehen liegt in 
der fehlenden Verfügbarkeit von Mikrotripel-Retroreflektoren mit speziellen 
Polarisationseigenschaften. Die technologische Entwicklung von Retroreflex- 
folien wird maßgeblich durch den Einsatz in sicherheitsrelevanten Applika- 
tionen vorangetrieben. Polarisationseigenschaften spielen dort eine unterge- 
ordnete Rolle und unbeschichtete, metallische Spiegelflächen sind nicht witte- 
rungsbeständig. Weiterhin sind Retroreflexfolien basierend auf Mikrowürfeln 
aufgrund der eindeutigen Orientierung der Mikroelemente für Polarisations- 
messungen besser geeignet als pyramidale Mikrotripel. Allerdings sind erstere 
weniger verbreitet. Für die Ellipsometrie ist die Verwendung geeigneter Re- 
troreflexfolien basierend auf Mikrowürfeln daher wenn überhaupt nur über 
kostspielige Spezialanfertigungen möglich. 


Eine vielversprechende Alternative zu mikrostrukturierten Retroreflektoren 
bilden phasenkonjugierende Spiegel. Diese haben die normierte Müller- 
Matrix (1,1,—1,1) und unterscheiden sich grundlegend zu gewöhnlichen Spie- 
geln oder Retroreflexfolien mit der normierten Müller-Matrix (1,1, — 1, — 1). 
Für die meisten Ergebnisse in dieser Arbeit ist dieser Unterschied zwar nicht 
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bedeutend. Die Vermessung isotroper Medien stellt jedoch einen wichtigen 
Anwendungsfall dar, bei dem durch Verwendung eines phasenkonjugieren- 
den Spiegels die Information über die Verzögerung des Prüflings verloren 
geht. Dennoch ließe sich dieser Mangel z. B. durch Hinzunahme von dichroi- 
tischen optischen Elementen im Strahlengang beheben. Ein großer Vorteil 
phasenkonjugierender Spiegel bildet die genaue Rekonstruktion der Wellen- 
front bei der Retroreflexion. Das Anwendungsfeld der RPE mit Retroreflexion 
kann so auf den Mikroskopiebereich erweitert werden, der mit herkömmli- 
chen Retroreflexfolien aufgrund der auflösungsbegrenzenden Mikrostruktur 
nicht zugänglich ist. Selbstgepumpte phasenkonjugierende Spiegel sind 
aufgrund der Polarisationseigenschaften als Retroreflektoren ungeeignet. 
Die Reflexionsfläche gepumpter phasenkonjugierender Spiegel ist für den 
Makrobereich zwar unzureichend, könnte jedoch im Mikrobereich ausrei- 
chend sein. Die spektroskopische Ellipsometrie ließe sich mit gepumpten 
phasenkonjugierenden Spiegeln nur im Zeitmultiplexverfahren realisieren, 
was bei der abbildenden Ellipsometrie keinen großen Nachteil darstellt. Offen 
bleibt die Fragestellung, ob gepumpte phasenkonjugierende Spiegel für die 
Ellipsometrie eine ausreichende Linearität aufweisen. 


Für den hier betrachteten Anwendungsfall der Ellipsometrie im Makrobe- 
reich überwiegen die Vorteile von mikrostrukturierten Retroreflektoren ge- 
genüber phasenkonjugierenden Spiegeln. Dazu zählen die Verwendung von 
inkohärenten Lichtquellen, schnelle Reaktionszeiten, großflächige Reflexions- 
flächen und Kosteneffizienz. Die Strukturgröße der Mikrostruktur ist dabei 
passend zum Anwendungsfall zu wählen und darf weder zu grob noch zu fein 
sein [Bar79]. 
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Retroreflex-Ellipsometer 


In diesem Kapitel wird ein Aufbau eines abbildenden Müller-Matrix-Ellipso- 
meters basierend auf der RPE vorgestellt, mit dem komplex-geformte Oberfla- 
chen großflächig gemessen werden können; siehe Abb. 5.1. Dabei wird auf das 
bewährte Messprinzip der RPE mit mikrostrukturierten Retroreflex-Folien 
aufgebaut [Har99, Har12], wie es bspw. beim Laserscanner-Messsystem 
realisiert ist [Har17]. Der PSG und der PSD sind als abbildendes System 
ausgelegt und arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie Müller-Matrix- 
Ellipsometer mit rotierenden Kompensatoren. Zur Messung des detektierten 
Stokes-Vektors werden die Prinzipien der Zeit- und Aperturteilung kombi- 
niert [Tyo06b], indem sowohl rotierende Kompensatoren wie beim DoT als 
auch ein Polarisationsfilter-Array wie beim DoFP verwendet werden. 


5.1 Messanordnung 


Es sei A die mittlere Wellenlänge, A, die Streubreite der Wellenlänge und 
FWHM die Halbwertsbreite des Beleuchtungsspektrums. Der PSG besteht 
aus einer telezentrischen Beleuchtung (Opto Engineering LTCLHP064-R, 
NA, = 0,011, ø = 80mm, Arbeitsabstand 120 mm — 240mm) mit einer 
roten LED (Seoul Semiconductor SZRO5A0A, ©, = 0,24W’, Ø = 3 mm, 


* Laut Datenblatt beträgt die durchschnittliche Leistungsaufnahme 2,4 V x 350 mA = 0,84 W, 
wobei 55 Im emittiert werden. Das theoretische Maximum der Effizienz beträgt für das Emissi- 
onsspektrum ca. 224 lm/ W. Daraus resultiert ein Wirkungsgrad von ca. 29%. 
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A = 625 nm, A, =9,4nm und FWHM = 16nm). Abb. 5.2 zeigt das Emis- 
sionsspektrum der LED-Beleuchtung entsprechend dem Datenblatt’. Auf 
Beleuchtungsseite sind sowohl ein rotierbarer Polfilter als auch eine rotier- 
bare Verzögerungsfolie angeordnet, um einerseits beliebige Stokes-Vektoren 
zu modulieren und andererseits einen optimalen Wert für die Konditionszahl 
der Modulationsmatrix zu erzielen’. 


PSG 
Retroreflektor 
| Op <__telezentrische 
x Beleuchtung 
Strahlteiler,” `^.. 


— Polarisations- 


optiken 


ey 


< Polarisations- 
7 kamera 


“iV | <=_ Probe‘ PSD 
Abbildung 5.1: Die Skizze zeigt das abbildende Ellipsometer mit einem Retroreflektor. Abgeän- 


derter Nachdruck mit Genehmigung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. B 38, 
014016 (2020). Copyright 2020, AVS. 


1 http://www.seoulsemicon.com/en/product/spec/SZR05A0A/236 (11.09.2021) 
2 Der PSG emittiert 20 Polarisationszustände, die den Knoten eines Dodekaeders auf der 
Poincaré-Kugel entsprechen. Jede gleichmäßige Abtastung minimiert die Konditionszahl. 
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Abbildung 5.2: Emissionsspektrum der LED von Seoul Semiconductor. 


Eine präzise Drehung von Polarisationsoptiken mit einem Durchmesser von 
wenigen Zentimetern kann mit handelsüblicher Aktorik erreicht werden. Bei 
Durchmessern von 80 mm und darüber ist die Verfügbarkeit deutlich einge- 
schränkt, was häufig teurere Eigenbauten erfordert. Durch angepasste Ak- 
torik können zwar präzise Winkeländerungen vorgenommen werden, jedoch 
gibt es trotzdem einen Nullpunkt-Versatz, da die Polarisationsoptik in der Op- 
tikfassung und die Nullpunkte verschiedener Polarisationsoptiken zueinander 
i.d.R. nicht präzise genug ausgerichtet werden können. Aus diesem Grund 
wurde bei der Auswahl der Aktorik auf eine hohe Genauigkeit gänzlich ver- 
zichtet und nur eine gute Reproduzierbarkeit (< 0,3°) angestrebt. Bereits ein- 
fache Servo-Motoren, wie der Parallax Standard-Servo (Artikelnr. 900-00360), 
können die geforderte Reproduzierbarkeit erreichen. Zudem eignen sie sich 
aufgrund des geringen Platzverbrauchs für die Ansteuerung mehrerer hinter- 
einander liegenden Polarisationsfolien im Strahlengang. Die Motoren wur- 
den außerhalb des Sichtfeldes platziert, so dass die Rotationsachse der Pola- 
risationsfolie nicht mit der optischen Achse der telezentrischen Beleuchtung 
bzw. des telezentrischen Objektivs zusammenfällt. 


Abb. 5.3 zeigt die telezentrische Beleuchtung mit einer davor angeordneten 
Polarisationsfolie. Diese ist in einer Filterhalterung befestigt, die auf die Ro- 
tationsachse eines Elektromotors montiert wird. Die üblicherweise verwen- 
deten Kugeldrehverbindungen sind bei dieser Anordnung nicht erforderlich. 
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Die Abbildung zeigt drei unterschiedliche Drehlagen der Polarisationsfolie. 
Im Müller-Formalismus ist die Drehung eines optischen Bauelements um 180° 
in der Referenzebene des Stokes-Vektors eine Selbstabbildung. Die Müller- 
Matrizen der Polarisationsfolien bei den Azimutwinkeln 90° und 270° aus 
Abb. 5.3a und 5.3c sind daher identisch. Aus diesem Grund kann eine Polari- 
sationsfolie in jede beliebige Drehlage gebracht werden, ohne dass die Halte- 
rung den telezentrischen Strahlengang verdeckt. Der Durchmesser der Filter- 
halterung beträgt 270 mm. Die Fa. ITOS bietet standardmäßig Folien in die- 
sem Größenbereich an, allerdings ohne Antireflex-Beschichtung. Dies führt 
im PSG zu Mehrfachreflexionen zwischen Polarisator und Kompensator, die 
zudem aufgrund der Welligkeit der Folie nur in bestimmten Winkelkombi- 
nationen auftreten. Die Eliminierung dieses Störreflexes erreicht man durch 
gegenseitige Verkippung von Polarisator und Kompensator. Für den Polarisa- 
tor wurde der Polfilter ITOS XP38-18 (typ. Löschungsverhältnis 7500 : 1 bei 
A = 564 nm) und für die Kompensatoren die Verzögerungsfolie WP140HE-C- 
5060 (A = 90° bei A = 560 nm) verwendet. Am Rand der telezentrischen Be- 
leuchtung ist zudem ein Lichtsensor angebracht, wie in Abb. 5.3 erkennbar. 
Dieser gleicht Intensitätsschwankungen während der Messung und Kalibrie- 
rung aus. 


Polfilter Filterhalter 


Beleuchtung Lichtsensor 
(a) (b) (c) 


Abbildung 5.3: Frontansicht des Polarisators der telezentrischen Beleuchtung für die Azimut- 
winkel 90° (a), 180° (b) und 270° (c). 
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Abbildung 5.4: Das Schaubild zeigt den Sensorchip IMX250MZR von Sony mit den darauf aufge- 
brachten Mikro-Polarisatoren unter den Azimutwinkeln 0°, 90°, 45° und 135°. 
Ein Makropixel mit vier Mikro-Polarisatoren ist im roten Quadrat auf der rech- 
ten Seite abgebildet, der für das Binning verwendete Ausschnitt von 10X10 Ma- 
kropixeln ist im blauen Quadrat in der Mitte abgebildet und links ist der gesamte 
Sensorchip zu sehen. 


Der PSD enthält ein telezentrisches Objektiv mit Scheimpflugeinstellung 
(Opto Engineering TCSM064, NA, = 0,0088, 2 = 80mm, Arbeitsabstand 
182 mm, Vergrößerung 0,137, Objektneigung max. 45°), eine Verzögerungsfo- 
lie und eine Polarisationskamera (Jai GO-5100MP-USB mit Sony IMX250MZR 
Polarisations-CMOS-Sensor, 5,07 Megapixel, 3,45um Pixelgröße, 11mm 
Bilddiagonale). Die Scheimpflugeinstellung ermöglicht die scharfe Abbil- 
dung von Oberflächen, die unter großen Einfallswinkeln betrachtet werden. 
Der Sensorchip der Polarisationskamera und die darauf aufgebrachten Li- 
nearpolarisatoren sind schematisch in Abb. 5.4 abgebildet. Zu sehen ist 
die abwechselnde Orientierung der Linearpolarisatoren auf den einzel- 
nen Pixeln des CMOS-Sensors mit den Azimutwinkeln {0°,90°,45°,135°}. 
Man erhält so aus 2X2 Pixeln ein Makropixel, ähnlich zum Bayer-Filter 
bei Farbkameras [Bey16]. Statt der Farbinformation wird dabei der Pola- 
risationszustand erfasst. Aus 5,07 - 10° einzelnen Sensorpixeln ergeben 
sich 1,27 - 10° = 1232x1028 Makropixel. Auf dem daraus entstehenden 
Rohbild wird ein örtliches Binning von 10X10 Makropixeln berechnet 
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(ca. 500x500 um?), was einerseits die zu verarbeitende Datenmenge redu- 
ziert und andererseits das vom Retroreflektor hervorgerufene hochfrequente 
örtliche Rauschen unterdrückt. 


Die Polarisationskamera misst den Polarisationszustand nur partiell, da mit 
Linearpolarisatoren nur die ersten drei Stokes-Parameter bestimmt werden 
können. Der vierte Stokes-Parameter wird nicht gemessen und einer der vier 
Messwerte ist redundant. Einen vollwertigen Polarisationszustandsdetektor 
erhält man durch Hinzunahme eines Kompensators vor der Polarisationska- 
mera. Zu diesem Zweck wird ein Folienhalter mit einer Verzögerungsfolie vor 
dem Objektiv platziert und mit einem Servo-Motor in zwei feste Winkelposi- 
tionen rotiert, die um 45° zueinander verschoben sind. Theoretisch sind vier 
Winkellagen der Polarisationsoptiken des PSG und zwei des PSD erforder- 
lich, um eine Müller-Matrix zu messen. Aktuell werden 40 Kombinationen von 
Azimutwinkeln verwendet, 20 Kombinationen für den PSG und zwei für den 
PSD. Der Zweck dieser Überabtastung der Poincaré-Kugel ist die Minimie- 
rung der statistischen und ggf. auch der systematischen Fehler der Elemente 
der Müller-Matrix. 


Zum PSG und PSD gehört ebenfalls ein Strahlteiler (Edmund Optics Standard 
Beamsplitter 50/50, 127X178 mm? Artikelnr. #46-583), der das emittierte und 
detektierte Licht auf eine gemeinsame Achse bringt. Dieser besteht aus ei- 
ner 3mm dicken Glasplatte, die auf einer Seite eine unspezifizierte dielek- 
trische Beschichtung und auf der anderen Seite eine Antireflexbeschichtung 
hat. Das annähernd Gauß-förmige Emissionsspektrum der Beleuchtung aus 
der Abb. 5.2 hat nach [Goo15] eine Kohärenzlänge in der Größenordnung 
von 10um, was zu inkohärenter Überlagerung von mehrfach reflektierten 
Lichtstrahlen innerhalb der Glasplatte führt. Bei inkohärenter Überlagerung 
werden Intensitäten aufsummiert, die üblicherweise zu einer Minderung des 
Polarisationsgrads führen. Depolarisierende isotrope Medien werden durch 
drei anstatt zwei ellipsometrischen Winkeln beschrieben [Joe97]. Durch die 
einseitige Antireflexbeschichtung werden Mehrfachreflexionen innerhalb der 
Glasplatte jedoch weitestgehend vermieden. Dies führt letztlich dazu, dass die 
inkohärente Überlagerung von Strahlen sehr schwach ausgeprägt ist, der De- 
polarisationsindex annähernd eins ist und die Müller-Matrix somit annähernd 
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nicht-depolarisierend ist‘. Bei einem Strahlteiler aus isotropen Medien gibt es 
für einen Einfallswinkel insgesamt vier Möglichkeiten, wie das Licht reflek- 
tiert und transmittiert werden kann. Die dazugehörigen Müller-Matrizen sei- 
en: Mj, und Mj, Mhr und Mhp. Diese werden entsprechend der Abb. 5.5 
mit den Indizes f und b für Vorwärts- und Rückwärtsrichtung sowie r und t 
für Reflexion und Transmission gekennzeichnet. 


Bf Strahlteiler 


t 
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Abbildung 5.5: Mögliche Lichtpfade und Polarisationszustandsänderungen für Licht, das unter 
einem Einfallswinkel von 45° auf die Strahlteilerplatte auftrifft. 


5.2 Reziprozitätsbeziehungen bei Strahlteilern 


Handelsübliche Strahlteiler bestehen aus optisch isotropen, absorptionsfrei- 
en Medien. Aufgrund der Vernachlässigung von inkohärenter Überlagerung 
kann der Strahlteiler durch eine Schichtstruktur aus dünnen isotropen, ab- 
sorptionsfreien Medien abstrahiert werden. Die Medien werden durch die In- 
dexmenge {1,2, ... ‚n} referenziert. Die Polarisationszustandsänderung solcher 
Schichtstrukturen sind durch die ellipsometrischen Winkel (P, A) und dem 


* Für die spezifizierte Schichtstruktur lässt sich in Reflexionsanordnung anhand von Simulatio- 
nen ein Depolarisationsindex von ca. 0,99 erzielen. 
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Reflexionsgrad R bzw. Transmissionsgrad T beschreibbar. Das Licht kann 
nach Abb. 5.5 aus verschiedenen Richtungen auf eine Oberflache auftreffen 
und in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Die resultierenden ellip- 
sometrischen Größen werden mit den Hoch- und Tiefstellungen f, b, r und 
t gekennzeichnet. Die nachfolgenden Formeln gelten für die Vorwärts- und 
Rückrichtung x € ff, b}: 


Bx = ML (Px ArxRx)s M3 x = Mi (Y, „A. Tx)- (5.1) 


Eine andere Darstellungsmöglichkeit der Polarisationseigenschaften er- 
hält man durch Verwendung der Reflexions- und Transmissionskoeffizien- 
ten [Fuj07]: 


2 2 
I w ood tle 
tan Y, = IT A= arg| È R, = — —, (5.2) 
5 r E r 2 
—5,X ar 
a 2 2 
N, COS t | + jt 
tan Yx = frx Atx = ar x T= " (ix = ) 
t,x t = a g r 2n cos 6, £ 
5,X ur 
(5.3) 


wobei n und n, die Brechungsindizes der Medien des einfallenden bzw. aus- 
fallenden Strahls in Transmissionsanordnung bezeichnen und 6, und 9, die 
Einfalls- bzw. Ausfallswinkel. Bei isotropen, absorptionsfreien Medien gibt 
es keinen Energietransfer zwischen der p- und s-Polarisation und die einfal- 
lende Lichtleistung teilt sich in einen reflektierten und einen transmittierten 
Anteil [Fuj07]: 


Rox + Tpx =1, R, x + Tsx =1, R, + Ty =1, (5.4) 
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wobei 
2 2 
Br IE 
Ry x t= a Roy t= EE (5.5) 
2 2 

N Np COS ent, re Ny cos@n|t.| En 

Bee" 2n; cos6, ° Be 2n,cos@, ’ ` 

R, +R T, +T 
px S,X px 5X 
R, = — T, = Zn (5.7) 


Für den Strahlenverlauf aus Abb. 5.5 entsprechen n; und n,, dem Brechungsin- 
dex von Luft und es gilt 0, = 9,. Bei einem absorptionsfreien Strahlteiler aus 
isotropen Medien gelten aufgrund der Reziprozitätsbeziehungen nach Stokes 
folgende Identitäten [Vig00]: 


-pf  -p,b’ =s,f  —s,b’ (5.8) 
t t 
Pb _ -sb _ 
ote — Ep Lupe ze Fe (5.9) 
Ps s,f 
Daraus folgt: 
Tg ‚= Tr = Tp, Y, ‚= Wee = Wp A, = Arf = Atb (5.10) 


Rg ‚= Rg = Ry: Ww. ‚= Wr = Pb A, ‚= Ave = 2A, f = Arb: (5.11) 


Bei einem solchen Strahlteiler gilt zudem folgender Zusammenhang, der sich 
aus den Gleichungen (5.2) bis (5.7) ergibt: 


2R 2T, 
"— + ——=1. (5.12) 
l+tanY,, 1+ttan’W,, 


X 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


5.3 Messabbildung bei variabler 
Oberflächenneigung 


Eine Verkippung der Oberflächennormalen in der Einfallsebene ist gleichbe- 
deutend mit einer Änderung des Einfallswinkels 65. Dieser Fall wird durch 
die Ellipsometrie mit variablem Einfallswinkel abgedeckt. Eine Verkippung 
der Oberflächennormalen bewirkt einerseits eine Verkippung der Einfalls- 
ebene. Andererseits sind die Koordinatensysteme des PSG und des PSD 
i. Allg. nicht mehr bzgl. der Einfallsebene ausgerichtet. Die Messgleichung 
aus Gleichung (3.98) für die UE an ebenen Oberflächen setzt eine bzgl. des 
Sensorkoordinatensystems ausgerichtete Einfallsebene voraus. Bei gekrümm- 
ten Oberflächen erfordert die Messgleichung für die UE Anpassungen: Auf 
Sende- und Detektorseite sind jeweils eine optische Rotation um dsı und ¢52 
zur Ausrichtung der Koordinatensysteme des PSG bzw. des PSD zur Einfalls- 
ebene erforderlich [Joh11]. Im Rahmen der Arbeit wurde gezeigt, dass bei der 
RPE mit Retroreflexion entsprechend der Abb. 5.1 nur eine optische Rotation 
des Sensorkoordinatensystems um ds = $s; = $s2 erforderlich ist [Neg14]. 
In manchen Anwendungsfällen sind nicht nur die Material-bezogenen, 
sondern auch die Topographie-bezogenen Modellparameter von Interesse. 
Der Zusammenhang zwischen der Oberflächennormalen ns und den zuvor 
genannten Azimut- bzw. Einfallswinkeln ist überraschend einfach, wie im 
Rahmen der Arbeit gezeigt wurde [Neg20a] und in der Abb. 5.6 für die UE 
dargestellt ist: Die Einfalls- und Azimutwinkel sind die Winkelkoordinaten 
der Oberflachennormalen ns im Rechtssystem des PSG bzw. des PSD’: 


Ns = — (sin 8; cos Ps e2S° + sin Og sin bsiey S + cos Oce8S°) , (5.13) 
ns = — (sin 8; cos $s” — sin Og sin bey — cos O,ef?). (5.14) 


* Bei festen Koordinatensystemen miisste es eigentlich bei variierender Oberflachenneigung je- 
weils einen Einfallswinkel fiir den PSG und einen fiir den PSD geben. Allerdings kann das 
Koordinatensystem des PSD bei variierender Oberflachenneigung nicht fest sein, da der Rich- 


tungsvektor des reflektierten Lichts mit e§5” übereinstimmen muss. 
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Ps2 = 0° 


ausgerichtete geneigte 
Oberfläche Oberfläche 


PSG PSD 


Abbildung 5.6: Schaubild zur Berechnung des Einfallswinkels Os und der Azimutwinkel &sı 
und $sz für eine gegebene Oberflachennormale ng 


Es sei angemerkt, dass der Winkel a aus der Abb. 5.6 nicht mit den Winkeln 
gs; oder ds, verwechselt werden darf (vgl. [Han09]), da letztere eine opti- 
sche Rotation um den Wellenvektor beschreiben und sich auf das Koordina- 
tensystem des PSG bzw. des PSD beziehen. Bspw. kann eine beliebig kleine 
Neigungsänderung der Oberflächennormalen eine beliebig große Änderung 
von ¢s hervorrufen, falls 6, ~ 0°. Die Semantik von ds entspricht im Grun- 
de der aus [Hol96, Neu02b]. In [Gu18, Tsu13, Duw19] hat $s hingegen eine 
andere Bedeutung und fiir die optische Rotation werden andere Bezeichner 
verwendet. Überträgt man die Messabbildung aus Gleichung (3.98) für UE auf 
geneigte Oberflachen, so folgt: 


B= AM,,($¢2)Ms M,($1)W +R. (5.15) 


Bei RPE findet eine doppelte Reflexion an der Probenoberfläche und eine 
Reflexion am Retroreflektor statt. Bei der doppelten Reflexion erhält man 
anstatt Ms s die Müller-Matrix Ms m = M;,M;M;,, wobei Mgr wie in 
Abschnitt 3.3.1 die Müller-Matrix für die Vorwärts- und Msp die Müller- 
Matrix für die Rückwärts-Richtung bezeichnen. Insgesamt resultiert folgende 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


Messgleichung: 
B = AM; p M, ($s)Ms, »M,($s) Mp, W +R, (5.16) 
a een Sm 
=:!Ag = :Msi,fb =:W, 


Die Matrizen in Gleichung (5.16) sind bei der abbildenden Ellipsometrie orts- 
abhängige Funktionen in der Bildebene. Die örtliche Abhängigkeit sowie sta- 
tistische und systematische Abweichungen werden in diesem und den folgen- 
den Kapiteln in der Notation fast durchgängig ignoriert. Die Rechenschrit- 
te müssen daher stets pixelweise ausgeführt werden und das Messrauschen 
muss vernachlässigbar sein. 


5.4 Berücksichtigung von unkollimiertem 
und polychromatischem Licht 


Die Messabbildungen aus den Abschnitten 3.2 und 3.3 beziehen sich auf Mess- 
werte eines punktmessenden Einwellenlängen-Ellipsometers, so dass der Ein- 
fluss von Strahldivergenz und Dispersion auf die Messwerte vernachlässigt 
wurde. Die LED-Beleuchtung des abbildenden Ellipsometers hat eine spektra- 
le Bandbreite, innerhalb derer sich die Elemente der Müller-Matrix signifikant 
ändern können. Bei der Verzögerungsfolie ändert sich für FWHM = 16nm 
die Verzögerung A um ca. 1,6° und das Element m33 der normierten Müller- 
Matrix um ca. 0,02. Der Einfallswinkel variiert auch um bis zu 1,2°. 


Die Propagation von Licht durch ein optisches System lässt sich durch die 
Strahlenoptik mit meist ausreichender Genauigkeit beschreiben. Dies schließt 
die Polarisationszustandsänderung mit ein. Die Mikrostruktur des Retrore- 
flektors erfordert zwar eigentlich eine wellenoptische Betrachtung. Aufgrund 
der Polarisationserhaltung kann jedoch auch dieser strahlenoptisch abstra- 
hiert werden, wenn Intensitätsschwankungen ignoriert werden. Die Matri- 
zen aus Gleichung (5.16) werden um eine Richtungs- und Wellenlängenab- 
hängigkeit entsprechend der Abb. 3.4 erweitert und mit dem Index $ verse- 
hen. Die Richtungsvektoren von Strahlen werden anhand der Winkelkoor- 
dinaten 0 und y der jeweiligen lokalen Koordinatensysteme beschrieben, so 
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dass man für eine Kreisfrequenz w; mit dem Index k folgende Matrizen erhält: 
Die Analyse-Matrix A$ (Oa 4), die Modulations-Matrix WẸ (Ois Nis) und die 
Müller-Matrix der Probe M$, wks: Ns). 


In der Strahlenoptik berechnet sich der Beitrag eines emittierten Lichtstrahls 
aus A, mit Kreisfrequenz wp zur gemessenen Intensität in A, wie folgt: 


ð (Bx); 
OA, 


ł ł 
T (Asx (94, Dar M;i tk (8s, Ns) 


x (wi. 71)) (5.17) 


[1,4] ti 
wobei i den Index eines Intensitätsmesswerts für ein Makropixel, j den Index 
des emittierten Polarisationszustands und A), die Größe der Licht emittieren- 
den Fläche bezeichnet, die vom betrachteten Makropixel erfasst wird. Für ein 
polychromatisches Strahlenbündel erhält man die Intensität: 


(B); = > (Bi); = 2 | (Ajie(Oa, na) srs apMsi.toe(s» ns) 
k k , 
Ais 


x (Wirlêis»Ms)) dA,. (5.18) 


[1,4 1xtit 


Fir den optischen Aufbau des abbildenden Ellipsometers kann das Integral 
nach Anhang A.8 stark vereinfacht werden, da die Lichtquelle schmalbandig 
ist A, = 9,4 nm) und das Strahlenbündel einen kleinen Divergenzwinkel auf- 
weist (0/2 = 0,6°): 


Pe ł 
(B)ij ~ (Abro (ana) paa 


x (Wiro (ês nis)) 


M5, wk (05,5) 


| (5.19) 
[1,41 xti} 61,=0°,7},=0° 
wobei ky in Anhang A.6 definiert wird. Durch Verwendung der Analyse- 
Matrix Ag, = Alk, (0°,0°), der Modulationsmatrix Ws, = Wiko (0°,0°) 
und der Müller-Matrix der Probe Msim = MS or CS0) o0 des 
Hauptstrahls erhält man wieder die ursprüngliche Messabbildung aus Glei- 
chung (5.16). 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


5.5 Funktionale Zusammenhänge bei 
Aufbauten mit und ohne Lichtwegumkehr 


Bei isotropen Medien sind die Müller- und Jones-Matrizen der Probe für die 
Vorwarts- und Rückwärts-Richtung per Definition identisch. Im allgemeinen 
Fall unterscheiden sich die Müller- bzw. Jones-Matrizen für die Vorwärts- und 
Rückwärts-Richtung. Anisotrope und depolarisierende Medien (und entspre- 
chende Schichtstrukturen) können in reziproke und nicht-reziproke Medien 
unterteilt werden, wobei in fast allen praxisrelevanten Anwendungsfällen das 
untersuchte Medium reziprok ist. Für diese Fälle gilt [Sch87, Bha08, Bha09, 
Art13]: 


Ms» = diag(1,1, — 1,1)Mg ;diag(1,1, — 1,1), (5.20) 
ye Tae 
J. = diag(1, — DJ, diag(1, — 1). (5.21) 


Einsetzen in die Müller-Matrix für die Lichtwegumkehr Mg p = Ms ,MpMo¢ 
einer ausgerichteten Probe mit ¢, = 0° liefert [Neg20b]: 


Ms,» = (Mg),; diag(1,1, — 1,1)Mg ;diag(1,1,1, — 1)Ms,r, (5.22) 
woraus folgt: 


diag(1,1, — 1,1)Ms,» = (Mg),, Mg diag(1,1,1,— 1)Ms; (5.23) 
T 
= ((Mg),, Mg -diag(1,1,1,—1)Ms,) . (5.24) 


Da die Müller-Matrix auf der rechten Seite symmetrisch ist, hat Mg p bei rezi- 
proken Medien nur zehn Freiheitsgrade und die entsprechende Jones-Matrix 
sechs. Diese Einschrankung gilt nicht fiir nicht-reziproke Medien. 


Eine weitere Klassifizierung von Medien kann danach erfolgen, ob die Müller- 
Matrizen invariant gegenüber Richtungsumkehr sind (Ms =M;; = Ms»). 
Die Richtungsinvarianz ist unabhängig von der Reziprozität [Neg20b]. 
Allerdings sind in den meisten Anwendungsfällen die Medien sowohl rich- 
tungsinvariant als auch reziprok. Die Einschränkung auf richtungsinvariante 
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und reziproke Medien ist daher eine schwache Einschränkung. In diesen 
Fallen gilt nach Gleichung (5.21): 


M; = diag(1,1, — 1,1)M{ diag(1,1, — 1,1), (5.25) 
. Te ge 
J, = diag(1, — DI, diag(1, — 1). (5.26) 


Retroreflektoren, isotrope Medien und bestimmte anisotrope Medien erfül- 
len die Richtungsinvarianz. Tritt die Anisotropie lediglich in der Ebene auf, 
die durch e$ und e5 aufgespannt wird, so ist das Medium invariant gegen- 
über Richtungsumkehr [Neg20b]*; vgl. Abb. 3.4. Zur Klasse der Medien mit 
Richtungsinvarianz gehören bspw. zweiachsige Kristalle mit den optischen 
Achsen in der Oberflächenebene [Bha08] sowie mikrostrukturierte Oberflä- 
chen [Die18]. Diese Medien haben zudem auch bei der UE nur zehn Freiheits- 
grade, da die Messwerte für die UE aus den Messwerten von der RPE abgeleitet 
werden können, wie in [Neg20b] gezeigt wurde. Es seien {A1,A2,A3,A4} die 
Eigenwerte und col (V) die dazugehörigen Eigenvektoren von der bekannten 


Matrix Mgr 2 Mg Mg 2 Für richtungsinvariante Medien erhält man folgende 
Menge der möglichen Lösungen für M; [Neg20b]: 


1 1 
M; E Ms := Mgr YM}? Ye ` (5.27) 
mit 
X := Vdiag(+A,, +43, +43, +44) VT}, (5.28) 


Nicht alle Matrizen aus Ms sind physikalisch realisierbar. Betrachtet man nur 
verschiedene, physikalisch realisierbare Matrizen, so reduziert sich die Anzahl 
der Matrizen aus Ms auf maximal acht Müller-Matrizen für depolarisierende 
und zwei Müller-Matrizen für anisotrope Medien [Neg20b]. Eine Vorausset- 
zung dafür ist jedoch, dass die Eigenwerte {A} ,A,,A3,A,} paarweise verschie- 
den sind, was fast immer gilt, da die Matrizen mit gleichen Eigenwerten eine 


* Dies gilt auch für Schichtstrukturen. 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


niedrig-dimensionale Mannigfaltigkeit mit Maß Null bilden. Im Falle gleicher 
Eigenwerte enthält Ms unendlich viele Elemente. 


Die vermutlich wichtigste Klasse von Materialien in der Ellipsometrie stellen 
isotrope Medien dar und daraus hergestellte Schichtstrukturen. Im Rahmen 
der Arbeit wurde ein funktionaler Zusammenhang zwischen den Messgrößen 
(Von Asp, Po, für die RPE und den entsprechenden Größen (Ps, Asp ) 
für die UE gefunden [Neg15]’. Ein analoger Zusammenhang ergibt sich zwi- 
schen dem Reflexionsgrad Rg „ für die RPE und dem Reflexionsgrad Rg für die 
UE [Neg20b]. Insgesamt erhält man folgende Abhängigkeiten: 


tan Ysp = tan? W,, (5.29) 
Ash = 2As =; (5.30) 
Ro.» = R§(1 + cos” 2s), (5.31) 

2 
= -p“. 5.32 
Pom Ps (532) 


Aus diesen Gleichungen werden unabhängig vom konkreten Design des PSG 
und des PSD mehrere Dinge deutlich (vgl. [Neg20b]): 


« Es gibt zwei Lösungen bei der Rückrechnung der ellipsometrischen 
Winkel Y,, A, bzw. beim komplexen Reflexionsquotienten 


p, [Neg20b]. 


e Die Messunsicherheit von Wg ist bei der RPE fiir Y, ~ 0° oder 
P, ~ 90° größer als bei der UE und kleiner für Y; x 45°. Eine 
geringere Messunsicherheit der RPE gegenüber der UE wird jedoch 
nur bei hochreflektierenden Oberflächen erreicht. 


e Die Messunsicherheit von Ag ist für hochreflektierende Oberflächen 
bei der RPE kleiner als bei der UE. 


« Die Messunsicherheit von Rg ist bei der RPE invers proportional zu Rs. 


* In den Formeln aus [Neg14, Neg15] wird der Phasensprung bei der Spiegelung nicht adäquat 
berücksichtigt bzw. die Formeln sind noch nicht mit der Nebraska-Konvention konform, siehe 
auch [Azz77a]. 
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e Die Messunsicherheit der ellipsometrischen Winkel ist bei der UE 
invers proportional zu R? und bei der RPE invers proportional zu Rs. 
Daher ist die RPE zur Vermessung von metallischen Oberflachen 
besser geeignet als von (unbeschichtetem) Glas. 


Diese Ergebnisse sind gültig, falls bei der UE und der RPE der gleiche PSG 
und PSD verwendet wird und der Retroreflektor sowie der Strahlteiler keinen 
Intensitätsverlust verursacht. Berücksichtigt man Intensitätsverluste, vergrö- 
Bert sich die Messunsicherheit bei der RPE!. Diese lassen sich durch stärkere 
Lichtquellen oder längere Messzeiten kompensieren. 


5.6 Freiheitsgrade von Müller-Matrizen 


Depolarisierende, physikalisch realisierbare Müller-Matrizen besitzen 16 
Freiheitsgrade [Azz99, Chi07]. Ob eine Müller-Matrix physikalisch reali- 
sierbar ist, wird oft anhand des Cloude-Kriteriums entschieden [Ahm08, 
C1089]. Reelle 4X4-Matrizen, die das Cloude-Kriterium erfüllen, haben 16 
Freiheitsgrade. Dies kann leicht eingesehen werden: Eine reelle Matrix erfüllt 
das Cloude-Kriterium, falls die sog. Kohärenzmatrix hermitesch und positiv 
semidefinit ist. Komplexe, hermitesche, positiv semidefinite 4x4-Matrizen 
haben 16 Freiheitsgrade. Da die Abbildung von reellen 4x4-Matrizen auf 
hermitesche Kohärenzmatrizen einen isometrischen Isomorphismus bil- 
det [Zan20], haben physikalisch realisierbare Müller-Matrizen nach dem 
Cloude-Kriterium 16 Freiheitsgrade. 


Die in Abschnitt 4.6 berechnete Müller-Matrix von gepumpten phasenkonju- 
gierenden Spiegeln aus der nichtlinearen Optik verletzt das Cloude-Kriterium. 
Weitere Beispiele finden sich in [Sim87]. Das Cloude-Kriterium ist daher keine 
allgemeingültige, notwendige Bedingung für physikalische Realisierbarkeit. 


Ein Strahlteiler verursacht im Idealfall einen Intensitätsabfall um den Faktor vier [Joh11]. 
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In der Ellipsometrie werden jedoch meist passive optische Untersuchungsob- 
jekte wie anisotrope Oberflächen untersucht‘. Beschränkt man sich auf sol- 
che „typischen“ Untersuchungsobjekte in der Ellipsometrie, so stellt sich die 
Frage, ob das Cloude-Kriterium eine hinreichende Bedingung für die physika- 
lische Realisierbarkeit darstellt, da andernfalls die Müller-Matrizen typischer 
Untersuchungsobjekte weniger als 16 Freiheitsgrade haben könnten. Mit ei- 
nem Konstruktionsbeweis lässt sich jedoch zeigen, dass das Cloude-Kriterium 
eine hinreichende Bedingung für die physikalische Realisierbarkeit in Form 
eines „typischen“ Untersuchungsobjektes in der Ellipsometrie darstellt. Auf 
diesen Konstruktionsbeweis wird hier zwar nicht näher eingegangen, jedoch 
beruht dieser Beweis auf die Zerlegung einer Müller-Matrix, die das Cloude- 
Kriterium erfüllt, in vier nicht-depolarisierende Müller-Matrizen [C1089] 
und auf eine Faktorisierung der nicht-depolarisierenden Müller-Matrizen 
nach [Lu96] in einen Verzögerungsanteil, einen linear dichroitischen Anteil 
und eine optische Rotation. Aus dieser Zerlegung und Faktorisierung lässt 
sich schließlich eine Schichtstruktur eines synthetischen Materials basierend 
auf doppelbrechende, optisch aktive und polarisierende Medien ableiten. 
Diese Schichtstruktur ist physikalisch realisierbar. Eine Depolarisation wird 
dabei durch eine örtliche Variation der Schichtstruktur und eine räumlich 
inkohärente Beleuchtung erreicht. 


Messbare Müller-Matrizen typischer Untersuchungsobjekte haben somit 16 
Freiheitsgrade, falls sie mit der UE gemessen werden. Wenn sie mit der RPE 
gemessen werden, haben sie nach Abschnitt 5.5 zehn Freiheitsgrade. Da das 
zuvor genannte synthetische Material aus reziproken Medien besteht, sind 
die reziproken Beziehungen aus Abschnitt 5.5 anwendbar. Nimmt man nicht- 
reziproke Medien hinzu, erhöht sich die Anzahl der Freiheitsgrade. 


» 


Für beliebig komplexe Untersuchungsobjekte bildet das sog. Stokes-Kriterium eine hin- 
reichende und notwendige Bedingung für die physikalische Realisierbarkeit. Das Stokes- 
Kriterium erfordert lediglich, dass eine Müller-Matrix jeden Stokes-Vektor auf einen Stokes- 
Vektor abbildet [Zan20]. In diesem Zusammenhang spricht man dann auch von pre-Müller- 
Matrizen [Sim10]. 
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5.7 Simultane Bestimmung der 
Neigungswinkel und Materialparameter 


Die Bestimmung der Oberflachennormalen ist fiir die Charakterisierung des 
Oberflachenmaterials erforderlich. Ublicherweise gehen Topographie- und 
Material-bezogene Modellparameter in eine Zielfunktion ein und werden 
durch eine nichtlineare Optimierung gemeinsam berechnet. Dieses Verfahren 
hat jedoch auch Nachteile (vgl. [Neg20a]): 


« Es ist Vorwissen über die Materialstruktur des Prüflings erforderlich. 


« Die unbekannten Topographie-bezogenen Modellparameter 
reduzieren die Anzahl der bestimmbaren Material-bezogenen 
Modellparameter. 


« Die numerische Optimierung ist insbesondere bei der abbildenden 
Ellipsometrie zeitaufwändig. Bekannte inverse Abbildungen für die 
UE setzen oft bekannte Topographie- oder Material-bezogene 
Modellparameter voraus. 


« Es können Parameterkorrelationen auftreten, die eine genaue 
Bestimmung von Topographie- und Material-bezogenen 
Modellparameter verhindern [Bu-86]. 


Bei der RPE kommt zusätzlich hinzu, dass eine explorative Analyse aufgrund 
der unbekannten Oberflächenneigung und der Lichtwegumkehrung nur sehr 
eingeschränkt möglich ist. Eine Alternative zur simultanen Optimierung der 
Modellparameter bildet ein zweistufiges Messverfahren, bei dem zunächst 
die Oberflächennormale bestimmt wird und anschließend eine Materialcha- 
rakterisierung erfolgt. Eine separate Bestimmung der Modellparameter kann 
z.B. über eine Sensordatenfusion erreicht werden. Genaue Messverfahren zur 
Messung der Oberflächennormalen sind die Deflektometrie und zur Messung 
der Oberflächenreliefs die Interferometrie und die Lasertriangulation [Bey16]. 
Die Lasertriangulation lässt sich besonders gut mit der Laser-Ellipsometrie 
kombinieren, da eine Laserlinie bereits auf den Prüfling projiziert wird. Für 
die Messung des Oberflächenreliefs ist eine zusätzliche Kamera erforderlich. 
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In diesem Abschnitt werden Verfahren zur Bestimmung der Topographie 
untersucht, die ohne zusatzliche Sensoren auskommen. 


5.7.1 Neigungswinkelbestimmung mit 
Probenpräparation 


Ein Messverfahren für die 3D-Rekonstruktion von gekrümmten Oberflächen, 
das neben der Kamera eines abbildenden RPE keine zusätzliche Hardware be- 
nötigt, wurde in [Neg18] vorgestellt und in [Neg19a] an einer Linsenober- 
flache evaluiert. Die algorithmische Struktur, die verwendeten Voraussetzun- 
gen und die Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst. Für die 3D- 
Rekonstruktion der Oberfläche ist eine Bewegung der Probe oder Kamera er- 
forderlich, die entweder manuell oder mit einer Aktorik durchgeführt wer- 
den kann. Mit monokularem Stereo lässt sich aus Bildern einer diffus reflek- 
tierenden, strukturierten Oberfläche, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
aufgenommen wurden, eine 3D-Rekonstruktion berechnen [Bey16, Sze11]. 
Diffus reflektierende Oberflächen erscheinen aus allen Blickwinkeln gleich 
hell. Dasselbe gilt auch für retroreflektierende Oberflächen bei Verwendung 
einer koaxialen Hellfeldbeleuchtung. Um auf einer spekular reflektierenden 
Oberfläche eine diffus reflektierende Struktur mit hohem Kontrastverhältnis 
zu simulieren, kann man daher kleine, retroreflektierende Schnipsel aufbrin- 
gen bzw. statistisch verteilt aufstreuen. Trifft das Licht nicht auf die Marker 
auf, gelangt es nicht in den Sensor, falls der Retroreflektor aus dem Lichtpfad 
entfernt wird; siehe Abb. 5.1. Zur Vermeidung einer Kalibrierung der extrinsi- 
schen Kameraparameter ist es sinnvoll, die Kameraposen mitzuschätzen. Eine 
Kalibrierung der intrinsischen Kameraparameter ist bei hochwertigen Objek- 
tiven und Industriekameras nicht zwingend erforderlich. Meist reicht es aus, 
einen unbekannten Skalierungsfaktor anzunehmen. 


Die 3D-Rekonstruktion und die Kameraposen erhält man durch die in 
Abb. 5.7 abgebildete Bildverarbeitungs-Pipeline. Zunächst ist eine 2D- 
Korrespondenzsuche zwischen den Bildern erforderlich, da die Kameraposen 
unbekannt sind und nicht auf eine 1D-Suche durch die Epipolargeometrie 
zurückgegriffen werden kann [Bey16]. Die Korrespondenzanalyse kann 
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5.7 Simultane Bestimmung der Neigungswinkel und Materialparameter 


anhand bekannter Verfahren des dichten optischen Flusses berechnet wer- 
den [Garl3c], da aufeinanderfolgende Bilder einer Bildserie eine kurze 
Basislinie haben. Aus den Pixelkorrespondenzen lassen sich 3D-Koordinaten 
den Pixeln zuordnen, wobei die Kameraposen mitgeschatzt werden miissen. 
Bei perspektivischer Projektion verwendet man üblicherweise die Methode 
der Bündelausgleichung [Tri00]. Bei orthographischer Projektion eignet sich 
die Methode der Faktorisierung [Tom92]. Nur die Randpixel der Reflexions- 
marker liefern eine 3D-Information. Daher bietet es sich an, die anderen 
Pixel auszumaskieren. Das Normalenfeld kann nur dann für alle Bildpixel 
geschätzt werden, wenn Glattheitsannahmen über die Oberfläche erfüllt sind. 


Die Glattheitsannahmen werden von der Größe und Dichte der auf der Ober- 
fläche liegenden Marker bestimmt. Sei Zs = g(x,y) das zu bestimmende Ober- 
flachenrelief für die Bildkoordinaten (x,y) und {8}, ... Sp} eine 3D-Punktwolke 
mit n Objektpunkten, wobei $; = (5;x,Siy Siz)! für alle i € [[1,n]]. Für diese 
Objektpunkte ist der Funktionswert von g bekannt und es gilt siz = g(5;.,5; y) 
Ist g eine niederfrequente Funktion mit der Grenzfrequenz fmax, so kann 
diese auch bei nicht-uniformer Abtastung über der x,y-Ebene rekonstruiert 
werden, falls das nicht-uniforme Abtasttheorem erfüllt ist [Mar01, Mug87]. 
Hierfür ist es hinreichend, wenn die Abstände der Abtastpunkte der Marker 
{(Six.Siy) lie [1.n]]} einen gewissen Schwellwert nicht überschreiten: 


PR. 
V2f max 


wobei | die maximale Kantenlänge aller Dreiecke ist, die man aus ei- 


(5.33) 


ner Triangulation der Bildpunkte s; = (5jx,Sjy,8jz) erhält. Die Rekon- 
struktion von g aus der Punktwolke erfolgt in dem hier betrachteten 
Verfahren nicht über eine Fourier-Synthese, sondern über eine B-Spline- 
Oberflächenrekonstruktion [Pie97] nach dem probabilistischen Verfahren 
aus [Wan94, Hua07] unter Verwendung eines Kalman-Filters [Sim06]. Beim 
Kalman-Filter werden die Kontrollpunkte der B-Spline-Oberfläche zu einem 
Zustandsvektor p zusammengefasst und als multinominale Normalverteilung 
durch den Erwartungswert Mp und der Kovarianzmatrix C„ beschrieben. Hat 
die Oberfläche n Kontrollpunkte und sind m œ n Messwerte vorhanden, so 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


beträgt der Rechenaufwand für den Filter-Schritt O(n?) [Hua07] und der 
Speicheraufwand O(n?). Zur Performancesteigerung wird statt eines Kalman- 
Filters ein sog. Informations-Filter verwendet‘. Beim Informations-Filter wird 
die kanonische Form der Normalverteilung gegeben durch bp = QpMp und 
die Präzisionsmatrix Q, = C;' zur Beschreibung der B-Spline-Oberfläche 
verwendet. Der Filterschritt kann mit der kanonischen Form effizienter 
berechnet werden. Da Q p eine bandbegrenzte Matrix ist, kann aus b, und 
Qp durch Rückwärts-Substitution auch u, effizient berechnet werden. Der 
Rechenaufwand verringert sich auf O(n”) und der Speicheraufwand auf 
O(n?*) [Neg12], was insbesondere bei komplex-geformten Oberflächen mit 
vielen Kontrollpunkten den Messvorgang deutlich beschleunigt. 


Die Repräsentation der Oberfläche als B-Spline-Oberfläche ermöglicht eine 
einfache Differentiation des Oberflächenreliefs g, woraus sich das Normalen- 
feld und über Gleichung (5.13) schließlich die Einfalls- und Azimutwinkel ab- 
leiten lassen. Diese Messwerte können für eine anschließende ellipsometri- 
sche Oberflächencharakterisierung genutzt werden, jedoch ist das beschrie- 
bene Rekonstruktionsverfahren nicht auf diesen Anwendungsfall beschränkt. 


Pixelkorres- 


pondenzen Punktwolke 


Kamerabilder 


optischer Fluss Faktorisierung 


Os, Normalen- B-Spline- 


feld Oberflache 


Koordinaten- Ableitung / Informations- 


Filter 


Transformation Abtastung 


Abbildung 5.7: Bildverarbeitungspipeline fiir die Schatzung des Normalenfelds anhand von Auf- 
nahmen aus mehreren Kameraposen. 


1 Eine Übersicht über verschiedene lineare und nicht-lineare Filter ist in [Sim06] zu finden. 
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5.7.2 Simultane Bestimmung der Neigungswinkel für 
isotrope Medien 


Falls die Müller-Matrix eines Mediums in Reflexions- oder Transmissions- 
anordnung als M$ m = (m; ai) = M,(¥,A,R) darstellbar ist, dann kann für 
die RPE der Azimutwinkel ¢, über direkte Verfahren aus zwei gemesse- 
nen Stokes-Vektoren anhand von zwei emittierten Polarisationszuständen 
bestimmt werden [Har17]. Für die UE wurden in [Hol96, Neu02b, Cha05, 
Lee05, Cha06, Che19] ebenfalls geschlossene Lésungen vorgestellt. Diese 
Formeln sind teilweise auf Spezialfalle beschrankt, wie die Verwendung 
bestimmter PSGs. Im Rahmen der Arbeit wurden fiir die RPE und UE neue 
Formeln gefunden, die sich durch eine besonders geringe Messunsicherheit 
und einen breiten Anwendungsbereich auszeichnen, da keine spezifischen 
Annahmen über den optischen Aufbau getroffen werden. Stattdessen wird 
eine gemessene Müller-Matrix vorausgesetzt. Die Azimutwinkel lassen sich 
aus einer gemessenen Jones- oder Müller-Matrix wie folgt berechnen: 


2% = arctan (j -j ,j +i 
sy arctan Us Ja Jau Lig 


+arctan2(j +j ,j -i) 5.34 
Gi Jian Ju In) pan 


2s. = arctan (j -j I. +7 
da arctan Vio IER Jii La 


—arctan2(j +i si -i) 5.35 
Guns Jinn Jon Jiz 3) 


2¢5 = arctan (j) -i ,j + ). 5.36 
Ps en See Jian Jn d ( ) 


Die Matrix | j’ entspricht dabei der Jones-Matrix multipliziert mit einem 
Ż Lij 
beliebigen Skalar. Da der Skalar beliebig gewählt werden kann, ergibt sich 


-I 


folgende Vereinfachung von Gleichung (3.90) für die Berechnung von ( Ia ) 
Litij 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


aus einer Müller-Matrix [Neg20a]: 


. 


J 7 mu + M12 + M21 + M22, (5.37) 
I: = M13 + M23 — (M14 + M24), (5.38) 
La := M31 + M32 + i(mia + Ma2), (5.39) 
j m = M133 + My44 + (M43 — M34). (5.40) 


Bei der UE gibt es zwei Azimutwinkel sı und ds [Neu02b, Cha05, Lee05, 
Cha06]*, woraus die Oberflächennormale berechnet werden kann [Neu02b]. 
Bei der RPE gibt es nur einen Azimutwinkel $,;, weshalb der Einfallswinkel 
separat bestimmt werden muss. Für isotrope Substrate mit bekanntem Bre- 
chungsindex kann die geschlossene Lösung aus Gleichung (3.115) zur Bestim- 
mung des Einfallswinkels verwendet werden. 


5.7.3 Rotierender Reflektor mit richtungsabhängiger 
Müller-Matrix 


Alle bisher bekannten Verfahren aus dem Stand der Technik zur Messung der 
Oberflächennormalen anhand von Polarisationsmessungen sind auf isotrope 
Medien beschränkt. Für anisotrope oder depolarisierende Medien sind Verfah- 
ren wie in [Che21a] zur Bestimmung der Oberflächenneigung ungeeignet. Der 
Grund hierbei ist, dass jede Matrix J. € C?*? physikalisch realisierbar ist?. Es 
bleiben somit keine Freiheitsgrade mehr übrig, um aus der Jones-Matrix ohne 
weiteres Vorwissen die Azimutwinkel für die optische Rotation zu bestimmen. 
Dasselbe Argument gilt auch für den Müller-Formalismus, da physikalisch- 
realisierbare Müller-Matrizen nach Abschnitt 5.6 16 Freiheitsgrade besitzen. 


* Die Allgemeingültigkeit der Formeln aus [Cha05, Lee05, Cha06] ist etwas unklar; siehe https: 
//avs.scitation.org/doi/suppl/10.1116/1.5144506/suppl_file/jvb19-ar-icse2019-00634_supp.pdf 
(27.10.2021). 

* Dies gilt zumindest für solche Jones-Matrizen, die das einfallende Licht nicht verstärken. 
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Drehachse 


œ~ telezentr. 
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Abbildung 5.8: Dargestellt ist der Strahlengang bei Verwendung des rotierenden Reflektors. Ab- 
geänderter Nachdruck mit Genehmigung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. 
B 38, 014016 (2020). Copyright 2020, AVS. 


Werden hingegen mehrere Müller-Matrizen unter geänderten Aufnahme- 
bedingungen gemessen, so kann die Oberflächennormale aus den Müller- 
Matrizen für beliebige Medien berechnet werden. Nachfolgend wird das 
in [Neg20b] vorgestellte Verfahren wiedergegeben. Für die Messung der 
Oberflächennormalen ist dabei kein Vorwissen über die Probe erforderlich. 
Es wird insbesondere kein isotropes Material vorausgesetzt. Zudem können 
damit sowohl 8 als auch ¢; gemessen werden. Das Messprinzip ist in Abb. 5.8 
abgebildet. Ein Oberflachenspiegel wird um eine feste Achse um den Winkel 
y gedreht und dabei eine Müller-Matrix gemessen. Die Müller-Matrix des 
Oberflächenspiegels für den Einfallswinkel Oo sei Mo(00) und die daraus 
berechneten ellipsometrischen Winkel sowie die Reflektanz seien Yo, Ao 
und Ro. Zwischen Probe und Oberflächenspiegel ist eine optische Rotati- 
on M,($0o) erforderlich. Insgesamt wird folgende Müller-Matrix für einen 
Drehwinkel y gemessen: 


M,(y) = M. ($s)Ms, „M, (po)Mo(800)MrMo(80)M,(po)Ms,M,(¢$s). 
(5.41) 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


Weiterhin wird die Referenzmessung M;;,„ aus Gleichung (5.16) ohne 
Oberflächenspiegel benötigt. Mit der Definition M,,s(y) := M,(Y)M5.p 
erhält man nach einigen Umformungen unter Ausnutzung der Identität 
Mr = M,($)MRM,($) die folgende Gleichung [Neg20b]: 


My jsi(¥) := M.($s)Ms »M.($0) Mo(80)MgMo(8o)Mp 
=:M3 =:M4(80) 
x M,(—p0o)M; M, (—ġs). (5.42) 
=:Mz! 


Da die Matrizen M,,;;(Y) und M4(80) ähnlich sind, haben sie die selben Ei- 
genwerte, die mit {A,1,Ay2,Ay3,Ay4s bezeichnet werden und folgende Werte 


annehmen: 
Ayı =4R3 sin Bo, (5.43) 
Ay2 =4R cos? Wo, (5.44) 
Ay3 =R3 sin” 2B eo, (5.45) 
Aya =R3 sin” 2P ge i240. (5.46) 


Die Spektralzerlegung liefert vier ungeordnete Eigenwerte, so dass die Zuord- 
nung der Eigenwerte zu den Formeln ohne Vorwissen nicht möglich ist. In der 
Evaluation wird ein Aluminiumspiegel als Oberflachenspiegel verwendet. Fiir 
diesen sind die Wertebereiche der Eigenwerte über einen großen Einfallswin- 
kelbereich disjunkt, so dass eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Aus den 
Eigenwerten lassen sich mit den Gleichungen (5.43) bis (5.46) zunächst Yo 
und A, und über Gleichung (3.115) schließlich Oo berechnen. Die obigen For- 
meln ermöglichen es, für einen bekannten Drehwinkel y den dazugehörigen 
Einfallswinkel Oo zu bestimmen. 


Als Nächstes soll der Richtungsvektor e;, aus Abb. 5.8 bestimmt wer- 
den. Hierfür werden für o Rotationen die Einfallswinkel (60), 003; --: 900) 
mito > 3 gemessen. Die dazugehörigen Normalen des Oberflächenspie- 
gels (No1,No>;.--‚Noo) werden als bekannt vorausgesetzt. Der gesuchte 
Richtungsvektor es, lässt sich über die Methode der kleinsten Quadrate 
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berechnen’: 
€s, = (H’H) HT y, (5.47) 
wobei 
noi cos 8) 
H = |" Lge a (5.48) 
ni, cos Bog 


Aus és, und der Kenntnis von eB°C erhält man ns und mit Gleichung (5.13) 


schließlich 6, und ¢s: 


PSG 
e e 
ns = —— (5.49) 
les: — ez | 


Hierbei ist wichtig hervorzuheben, dass die Oberflächennormale nicht aus 
der Müller-Matrix des Prüflings berechnet wird, denn dafür wäre Vorwissen 
über die Schichtstruktur erforderlich. Stattdessen wird der Richtungsvektor 
es, des reflektierten Lichts aus den Polarisationsmessungen ohne Kenntnis 
der Müller-Matrix der Probe bestimmt. Da der Richtungsvektor des emittier- 
ten Lichts bekannt ist, erhält man schließlich die gesuchte Oberflächennor- 
male. Aus der Oberflächennormalen erhält man ¢, und über Gleichung (5.16) 
schließlich Mg œ. Hierfür ist zunächst die Kalibrierung von A, und W, erfor- 
derlich. Für Medien mit Richtungsinvarianz lässt sich über Gleichung (5.27) 
auch Ms berechnen. 


5.8 Zusammenfassung 


In diesem Kapitel wurden mehrere Verfahren vorgestellt, um nicht nur 
ebene, sondern auch gekrümmte Oberflächen mit der RPE zu vermessen. 


* Bei annähernd normalverteilten Messwerten y mit bekannter Kovarianzmatrix Cy erhält man 


-1 
über es, = (H'C,!H) HTCy!y eine Maximum-Likelihood-Schätzung für esr- 
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5 Abbildendes telezentrisches Retroreflex-Ellipsometer 


Das vorgestellte abbildende Ellipsometer basiert auf dem Messprinzip des 
Laserscanner-Messsystems aus dem Stand der Technik. Die Sensorik des 
Laserscanner-Messsystems wurde dabei durch ein abbildendes Messsystem 
ausgetauscht. Für eine Oberflächencharakterisierung in der Ellipsometrie 
ist stets die Oberflachengeometrie zu beachten, weshalb mehrere Verfahren 
vorgestellt wurden, um die Oberflächennormale zu messen. Die Messung 
kann bspw. anhand von heterogenen Sensordaten oder durch Verwendung 
des Messverfahrens mit rotierendem Reflektor erfolgen. Wird die Ober- 
flächennormale separat gemessen und nicht aus der Müller-Matrix des 
Prüflings hergeleitet, so ist die Erweiterung der RPE an ebenen Oberflächen 
mit bekanntem Einfallswinkel auf die der RPE an gekrümmten Oberflächen 
mit unbekanntem Einfallswinkel nicht mit Einschränkungen des Anwen- 
dungspotenzials verbunden. Zusätzlich wurde aufgezeigt, dass die RPE die 
meisten Aufgabenstellungen der UE zur Materialcharakterisierung abdeckt. 
Dies gilt jedoch nur bei Vernachlässigung von Sensorrauschen. Wird dieses 
mit einbezogen, gibt es durchaus Unterschiede zwischen der RPE und der 
UE hinsichtlich der erzielbaren Messunsicherheit. Bei moderat bis schwach 
reflektierenden Oberflächen ist die UE der RPE überlegen. 


Inzwischen existiert ein weiterer, punktmessender Ellipsometrie-Aufbau, der 
ebenfalls mit rotierenden Kompensatoren die Müller-Matrix misst [Che20]. 
Im Unterschied zum abbildenden Ellipsometer wird dort die Ellipsome- 
trie und die Reflektometrie kombiniert, um mehr Information über die zu 
untersuchende Oberfläche zu erhalten. Reflexionsmessungen liefern zwar 
zusätzliche Messdaten, jedoch erschwert die inhärente Variation des Reflexi- 
onsgrads des Retroreflektors eine Reflexionsmessung. Die in Abschnitt 7.2.3 
vorgeschlagene Bewegung des Retroreflektors könnte das Signal-Rausch- 
Verhältnis verbessern. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich durch die 
relativ hohe Messunsicherheit bei der Vermessung von metallischen Ober- 
flächen [Che21b]. Hoch-reflektierende Oberflächen sind jedoch für die RPE 
besonders geeignet [Neg20b]. Trotz dieser Schwierigkeiten wurden durch die 
Kombination von der RPE und der Reflektometrie beachtenswerte Messunsi- 
cherheiten bei der Bestimmung des Brechungsindex und des Einfallswinkels 
von metallischen Oberflächen erreicht [Che20]. 
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Zur Kalibrierung des abbildenden Ellipsometers wird wie in [Mac12] ein 
mehrstufiges Verfahren verwendet, das jedoch eine gänzlich andere algo- 
rithmische Struktur aufweist. Es werden Aufnahmen unter verschiedenen 
Konfigurationen durchgeführt; siehe Abb. 6.1. Die Motivation für das ent- 
wickelte Kalibrierverfahren ergibt sich aus den Einschränkungen bisheriger 
Verfahren. Das Verfahren aus [Azz89a] setzt voraus, dass die Drehwinkel der 
Polarisationsoptiken sehr genau bekannt sind, sodass die Messunsicherheit 
der Kalibrierung auf die geometrische Messunsicherheit der Winkelpositio- 
nierung zurückgeführt werden kann. Die verwendeten Servomotoren des 
abbildenden Ellipsometers haben dagegen typischerweise einen großen win- 
kelabhängigen, systematischen Fehler (> 1°). Weiterhin werden annähernd 
ideale Polarisatoren vorausgesetzt (ER = 10°). Das Löschungsverhältnis der 
verwendeten Polarisationsfolie beträgt im eingesetzten Wellenlängenbereich 
dagegen nur ca. ER = 1127. 


Polarisations- —” Polarisations- —” a 
Polfilter 


kamera kamera 
| ee 2 
L__| 


| —T 
<1} | 


a 
f | f | Retroreflektor 
telezentr. Retroreflektor telezentr. y Position 3 
Beleuchtung Position 1/2 Beleuchtung ~ | 


(a) (b) 


Abbildung 6.1: Anordnung von Retroreflektor und Polarisationsfilter bei den ersten beiden Ka- 
libriermessungen (a) sowie bei der dritten Kalibriermessung (b). 
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6 Sensorkalibrierung 


6.1 Zwei-Wege Kalibrierung mittels 
Singulärwertzerlegung 


Der Polarisationszustand des emittierten Lichts im Bereich zwischen telezen- 
trischer Beleuchtung und Polarisator wird durch den Stokes-Vektor S$, be- 
schrieben. Das vorgestellte Kalibrierverfahren beruht auf drei Annahmen: Die 
erste Annahme ist, dass alle modulierten Polarisationszustande des PSG ei- 
ne konstante Intensitat aufweisen. Der Kompensator muss hierbei frei von 
Dichroismus sein und der Grad der linearen Polarisation der Beleuchtung 
muss Null sein DoLP(S,,) = 0. Die Beleuchtung weist insbesondere während 
der Aufwärmphase Intensitätsschwankungen auf, die durch einen separaten 
Lichtsensor kompensiert werden; siehe Abb. 5.3a. Die zweite Annahme ist, 
dass das vom PSG emittierte Licht vollständig polarisiert ist. Als dritte Annah- 
me wird eine grobe Kenntnis der Drehlagen der Polarisationsoptiken sowie 
der Parameter der optischen Bauelemente vorausgesetzt. Für die Evaluation 
dieser Arbeit wurden die Parameter der optischen Bauelemente mittels eines 
spektroskopischen Ellipsometers gemessen. 


6.2 Teilproblem Matrixfaktorisierung 


Unter der Annahme einer konstanten Intensität der emittierten Stokes- 
Vektoren nimmt die Modulationsmatrix W folgende Gestalt an: 


So So So 
Su Si2 ... Sin W 

W= = So —, 6.1 
Sar So ou Dn ° So (6.1) 
S31 S32 S3n =:!Wı 
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6.2 Teilproblem Matrixfaktorisierung 


wobei W, die emittierten normierten Stokes-Vektoren enthält. Die Messung 
eines idealen Spiegels führt nach Gleichung (5.16) zu folgender Intensitätsma- 
trix B: 
=!Ap =!W5 
FSB ER N 
B = So (Mr) AM, ,MuM; r W1 +R, (6.2) 
ey 
=:Aı 

wobei B und R eine Realisierung der Zufallsvariablen B und R sind. Das Ziel 


der Kalibrierung ist die Bestimmung der Matrizen A, und Wg. Bei dem hier 
betrachteten Müller-Matrix-Ellipsometer gilt rang (Ap) = rang (Wp) = 4. 


Die Singulärwertzerlegung der gemessenen Matrix B € R” liefert: 
B=UZV', (6.3) 


wobei U e R®™, Z e R™*" und V e R”™" [Cli06]. Die ökonomische 
Variante der Singulärwertzerlegung lautet [Cli06]: 


B4 := U, Z,V], (6.4) 
=:A2 =:W2 
wobei 
U, := UO) myxqa4t> (6.5) 
2, := Qa. (6.6) 
V i= Vaar (6.7) 


Diese Variante der Singulärwertzerlegung minimiert nach dem Eckart-Young 
Theorem den mittleren quadratischen Fehler [Eck36, Gol13]: 


min , |IB’ Bll, = |B4 — Bil; (6.8) 


B’ eRt*4 


Sind die Elemente von B identisch normalverteilt, so liefert die Singulärwert- 
zerlegung einen Maximum-Likelihood-Schatzer fiir die Faktorisierung von 
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E{B} in zwei Matrizen A, € R”** und W, € R”, wenn diese als Parame- 
ter der Verbundwahrscheinlichkeitsdichtefunktion von B aufgefasst werden. 
Die Faktorisierung von E{B} ist nicht eindeutig. In den nachfolgenden Berech- 
nungen wird das Sensorrauschen ignoriert und die in Abschnitt 6.1 getroffe- 
nen Annahmen als erfüllt angenommen, außer es wird explizit etwas anderes 
erwähnt. In diesem Fall gilt B} = E{s} = B und aufgrund der Rangunglei- 
chungen gilt rang (B) = 4 [Hoh13]. Die Faktorisierung von B ist bis auf eine 
Matrixmultiplikation mit einer regulären 4x4-Matrix eindeutig [Piz99]: 


AC,5) E Rt : A; = Asch, A C1 W3 = W. (6.9) 


Die Tiefstellung 2 > 1 symbolisiert, dass Cz; die Modulationsmatrix mit dem 
Index 2 auf die Modulationsmatrix mit dem Index 1 abbildet. Daraus folgt, dass 
C21 = CI}. Diese Notation wird im Folgenden für beliebige Indizes verwen- 
det. Eine Konsequenz von Gleichung (6.9) ist, dass von anfänglich 4m + 3n 
Unbekannten der Matrizen A, und W, nur noch 16 Unbekannte der Matrix 
C2»1 übrigbleiben, da A, und W, aus Gleichung (6.4) bekannt sind. Aus den 
Gleichungen (6.1) und (6.9) lässt sich die erste Zeile von Cj; berechnen: 


(Cos Jax, 41 W2 = (Wa pant = 1h (6.10) 
> Coser] = 1,W3. (6.11) 


Die bekannten Matrizen A, und W, werden nun wie folgt transformiert: 


A, i= ACh, (6.12) 
W, = C,..3W>, (6.13) 
wobei 
Chey t= oe en) (6.14) 
03 I, 


Die berechnete Modulationsmatrix W; enthält nun Einsen in der ersten Zeile: 


T 
(Woi n = (Coen W2 = (Waxing =1,. (6.15) 
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6.3 Teilproblem elliptische Regression 


Es sei C31 = C,,1C33>, woraus C;,1W; = Wi bzw. W, = Ci»; W; folgt. 
Einsetzen in Gleichung (6.15) liefert: 


(Ws )apctial = (Cis3) ape 4g Wlan 
= (Cis3)1) 1, + (C133) app, ay W) izain] = 1h (6.16) 
> (CB) pp, a Wiz axina] = a = (Co (6.17) 


Da die Vektoren col (CW y2aperung) C S? auf der Poincaré-Kugel liegen und 
rang (Wan) = 3, gilt: 


(Ci>3)nx2,4] = 03, (Cy33)11 =1. (6.18) 
Die gesuchte Matrix C3;,, und deren Inverse lassen sich darstellen als: 


1/0 0 0 1 |o 0 0 


C35) = Ci»; = (6.19) 


t T i -T 1 T~! 


wobei t € R? ein gesuchter Vektor und T € R?* eine gesuchte reguläre 
Matrix ist. 


6.3 Teilproblem elliptische Regression 


Die lineare Abbildung von der unbekannten Matrix W; auf die bekann- 
te Matrix W, mithilfe der unbekannten Matrix C,,3; kann anhand von 
Gleichung (6.19) geometrisch leicht veranschaulicht werden: C43 ent- 
spricht einer affinen Transformation auf homogenen Koordinaten, wobei 
der Skalierungsfaktor nicht wie sonst üblich die letzte, sondern im Falle von 
Stokes-Vektoren die erste Komponente darstellt (vgl. [Aza07, Bey16]). Die 
gesuchte Matrix C,.,3 bildet Punkte auf der Einheitssphäre auf einen Ellipsoid 
ab, der i. Allg. nicht zentriert ist. Da die normierten Stokes-Vektoren in W, 
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die Norm 2 haben, gilt folgende Identitat: 


2 
| = 2. (6.20) 


ar T T = 
Vi: (W3 Ip. 1 C321 Wann) = [Wrap 


Eine alternative Darstellungsmöglichkeit ist nach Gleichung (6.19): 


+ 
vi : ((Ws)eneaay + Tot) TTT(CWi)xgz ag TE) =1. (21) 


Bei verrauschten Messdaten oder verletzten Annahmen (vgl. Abschnitt 6.1) 
gilt das Gleichheitssymbol nur näherungsweise. In diesem Fall spannen die 
Ortsvektoren aus W; den R4 auf und liegen nicht mehr exakt auf einem drei- 
dimensionalen Ellipsoid in einer Hyperebene. Im dreidimensionalen Raum 
lassen sich aus den bekannten Vektoren W; aus Gleichung (6.21) der Vektor 
T-!t und die Matrix T'T auf Basis bekannter Regressionsverfahren für Ellip- 
soide berechnen [Ber10, Mar04]. Aufgrund der speziellen Aufgabenstellung 
erfolgt die Berechnung von C},,,C;;, anhand eines angepassten Regressions- 
algorithmus für Ellipsoide, welcher hier jedoch nicht weiter ausgeführt wird. 


Die auf Basis der elliptischen Regression berechnete positiv definite Matrix 

T Te . na 
(C3>1C3>1) po, alxl24] = T T lässt sich anhand der Cholesky-Faktorisierung 
als Produkt einer oberen Dreiecksmatrix R4, einer Diagonalmatrix D, mit 
positiven Einträgen und deren Transponierten darstellen, wobei R und D, 
eindeutig bestimmt sind: 


T'T = RI D1 D} R}. (6.22) 


Aus der QR-Faktorisierung der unbekannten Matrix T ergeben sich zwei 
wohldefinierte Matrizen Q, und R3: 


T = Q-R,, (6.23) 


wobei Q, eine unbekannte orthogonale Matrix und R, eine unbekannte obe- 
re Dreiecksmatrix mit positiven Diagonaleinträgen ist. Weiterhin kann die 
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nicht-normierte obere Dreiecksmatrix R, in eindeutiger Weise in eine Diago- 
nalmatrix D; = diag((R2),, ,(R2)>.,(R2)33) mit positiven Diagonaleintra- 
gen und eine normierte obere Dreiecksmatrix R; faktorisiert werden: 


R, =D;R;, (6.24) 
woraus folgt: 

T'T = RI DR}. (6.25) 
Da die Cholesky-Faktorisierung eindeutig ist, gilt: 

D; = D, R =R; (6.26) 


und man erhält mit Gleichung (6.24) die gesuchte Matrix Rọ) = D,R,. Nun 
wird abermals eine Transformation der bekannten Matrizen A}, und W; 


durchgeführt: 


Ay := A3Cq33, (6.27) 
W, := C34Ws3, (6.28) 
wobei 
1 000 1 | 000 
Ca: | R TTTT-t| R =| Qat) R 
(6.29) 


Man beachte, dass der erste Spaltenvektor sich aus den bekannten Größen 
R,, T'T und T~!t zusammensetzt. Zusammen mit den Gleichungen (6.19) 
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und (6.23) folgt: 


-1 
C41 := (C354Cq53) = (6.30) 


Q;" 


Oo OF 


Die gesuchte, orthogonale Matrix Q, kann abhängig vom Vorzeichen der De- 
terminante det(Q,) = +1 eine eigentliche oder uneigentliche Isometrie be- 
schreiben. Durch Einbringung von Vorwissen über den optischen Aufbau, an- 
hand dessen W, zumindest grob abgeschätzt werden kann, kann das Vorzei- 
chen der Determinante bestimmt werden. Liegt eine uneigentliche Isometrie 
vor, kann durch weitere Transformation von W, und A, anhand einer Ebe- 
nenspiegelung diese in eine eigentliche Isometrie überführt werden. Auf diese 
Weise lassen sich die 16 Freiheitsgrade der Matrix C2»; aus Gleichung (6.9) auf 
drei Freiheitsgrade der Matrix Q, reduzieren. Die Anzahl der Freiheitsgrade 
lässt sich nur mit zusätzlichen Annahmen oder weiteren Messdaten unter ge- 
änderten Aufnahmebedingungen verringern. 


6.4 Teilproblem Bestimmung der Rotation 
und Orientierung 


In der nächsten Stufe der Kalibrierung wird der Spiegel entsprechend der drit- 
ten Konfiguration aus Abb. 6.1b angeordnet und die dabei gemessene Intensi- 
tätsmatrix als B,, bezeichnet. Dabei wird sichergestellt, dass das von der Licht- 
quelle kommende und am Strahlteiler transmittierte Licht absorbiert wird. Zu- 
sammen mit den Messwerten B,, : = Baus dem vorherigen Abschnitt ergeben 
sich unter Vernachlässigung von Sensorrauschen folgende Messgleichungen: 


A4 W4 
—— SY, SS 
By !:= So (Mp); AMnCys1 Ci54W1, (6.31) 
Ba = So (M,),ı AM,„C41C14W}, (6.32) 
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wobei 
M. := M;,MuM; » M,, := M} ‚MuM; + (6.33) 


Für zwei Matrizen X € R”*" und Y € R”*” mit vollem Rang, wobei m > n, 
ergeben sich aus der Definition der Moore-Penrose-Pseudoinversen folgende 


Eigenschaften: 
X+X =I, X"(X")" = Ip, (y)* =Y- (634) 
(xy)* =Y" xt, = (YxT)" = (XT) Y~.. (6.35) 
Mit Gleichung (6.32) ergibt sich folgende Identitat: 
Bi, Wi = So (Mg); AMiC4s1 (6.36) 


und mithilfe von Ay = AyC4,; = So (Mgr) AM,,C45; schließlich: 


+ (6.36) + =] 
(B, Wz) Ag = (So (Mg); AMiCas1) Ag = Cis4 (Mu) My Ca 
EEE | Ve aaa 
= [Burt T ‘Mit 
(6.37) 


Einsetzen der optischen Parameter aus Abschnitt 5.2 in die Matrizen Map 
MB,» und M3 ¢ liefert: 


M,,, = M, (arctan(tan Y, tan ¥,), 


3A, — A, + 7, RpTp(cos 2¥, cos2Y, + 1)), (6.38) 
M, = M, (arctan (tan Y, tan ¥,), 
A, + A, + 2, RpTp(cos2Y, cos 2¥, + 1)), (6.39) 
= Ay 
fF 
Mir = Ma (2(A; = A,)). (6.40) 
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Hierbei wurden folgende Identitäten ausgenutzt: 


(M, (#,A,R)) = M, (90° — Y, — A,1/(R sin 29”), 
(6.41) 
M,(¥,A,R) = 2RMy(P)M,(A), (6.42) 
M,(P 0Aa:Ra)Mı(Pp:Ap;Rp) = M; (arctan (tan Y, tan P,), 
Aa + Ap, RaRp(cos2Y, cos 2, + 1)). 
(6.43) 


Zudem lässt sich zeigen, dass die Müller-Matrizen von isotropen Medien mit 
einer gemeinsamen Einfallsebene bezüglich der Matrixmultiplikation eine 
kommutative Gruppe bilden’. 


Aus den Gleichungen (6.30), (6.37) und (6.40) folgt: 


= Birt =:C54 =: Mint =:C451 
(Birt) po,aqxt2,4] = (Cis4)po,49xt2,41 (Mit) 2,412.4] (CH )p,Axl2,4P 


(6.44) 


wobei die Matrizen Bit, und Mi, gesucht und C72, sowie C45, bekannt sind. 
Die Matrizen entsprechen Drehungen im R?. Die Matrix auf der linken Seite 
ist durch eine Drehachse e, und einen Drehwinkel ,,, darstellbar: 


Bim = R(tot,tot)- (6.45) 


Eine beliebige Drehmatrix R lasst sich anhand von Euler’schen Winkeln in 
drei Drehmatrizen zerlegen [Gol12]?: 


R = R(e, ‚a, )R(e,,a@,)R(e,,a3) (6.46) 


Betrachtet man diese Drehung als eine Drehung der Poincaré-Kugel, so ent- 
sprechen die Winkel —a, und —a; einer Verzögerung und —2a, dem Azimut 


* Dabei sei R € R4, um die Abgeschlossenheit bzgl. der Inversion zu gewährleisten. 
? Entgegen der üblichen Konvention werden die Drehungen zuerst um die x-, dann um die Z- 
und schließlich wieder um die x-Achse ausgeführt. 
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der optischen Rotation. In analoger Weise können die Drehmatrizen C4"), 
1»4 und Mim. parametriert werden: 


231 = R(e,,,A;)R(e,z,262)R(ex,A3), (6.47) 
124 = R(e,, u A;)R(e,, a 2$)R(ex, ~ A1), (6.48) 
Mir = R(ex, — Ay), (6.49) 


wobei die Vektoren (ex, €y, €z) ein Rechtssystem bilden und die Winkel Aj, 
$2, A; sowie A,, aus den Euler’schen Winkeln abgeleitet werden. Die Multi- 
plikation entsprechend der Gleichung (6.44) ergibt: 


Bint = R(e,, = A3)R(ez, > 262)R(ex, = Au)R(e,,2®2)R(e,,A3). 
(6.50) 


Es ist somit nicht möglich C4, aus den Messwerten Bi}; zu berechnen, da der 
durch A, beschriebene Freiheitsgrad sich in Gleichung (6.44) herauskürzt. Um 
die übrigen Winkel zu bestimmen, ist es hilfreich, Quaternionen statt Drehma- 
trizen zu verwenden. Eine beliebige Drehmatrix R(e,«), die durch eine Dreh- 
achse e und einen Drehwinkel a parametriert ist, entspricht dem Quaterni- 
on: [Jai95]: 


q = cos = 5 Ti i(e), sin X 5 +j(e), sin 5 + k (e); sin > (6.51) 


Überführt man alle Drehmatrizen aus Gleichung (6.50) in Quaternionen unter 
Verwendung des Grafimann-Produkts für die Multiplikation, so erhält man 
die Gleichung: 


Oto a a 
cos —* +i(e,,.), sin Z + j (or), sin ok (erot); sin — 
2 2 2 2 
A A A 
= cos z +isin F cos2d, — j sin 5 sin 28, cos A; 
A 
+ksin = sin 2&, sin A3. (6.52) 
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Aus den bekannten Größen Ayt und e,o lassen sich die Unbekannten aus Glei- 
chung (6.52) berechnen: 


Atr = Etot» (6.53) 


e 
$5 = arccos ( = (6.54) 


(Cot) 3 _ So) 


sing,’ sings 


A, = arctan ( (6.55) 
Die Berechnung liefert nur fiir Strahlteiler mit A, # 0 ein auswertbares 
Ergebnis, da ansonsten die Gleichung (6.44) aufgrund von Bit, = Min, = I; 
keine Information enthält. Die Winkel (Aj,, $5, A3) sind nicht eindeutig 
bestimmt und stellen somit eine Lösungsmenge M der gesuchten Winkel 
(Ai, $2, 43) dar. Hinzu kommt, dass (esot tot) und (ey —AXtot) dieselbe 
Rotation bzw. Drehmatrix beschreiben und ebenfalls nicht eindeutig sind. 
Da nur die Matrix C1>4 gesucht ist, und nicht etwa die Winkel (Aj, $2, A3), 
reduziert sich die Anzahl möglicher Kombinationen und es gilt (vgl. Glei- 
chung (6.48)’): 


V(At, $2, A3) € Msı, s2 € {-1,1} : 
M,(—$5)Mq(—A3)C1.4 = Ma (Aj )diag(1,51,5,5152). (6.56) 


Um die Mehrdeutigkeiten bei den Vorzeichen aufzulösen, wird wiederum das 
Vorwissen tiber den optischen Aufbau genutzt. Daher kann im Folgenden 
die Gleichheit der bekannten Größen (Aj,, $5, A3) und der gesuchten Größen 
(Ar, $2, A3) angenommen werden. Anschließend werden folgende Definitio- 
nen eingeführt: 


Cas := M,(—¢2)M,(—As3), (6.57) 
As := A4Cs,4 = AM, (-A,), (6.58) 
Ws 2 = Cys5Wy = My(Aı)Wı. (6.59) 


* Man beachte den Vorzeichenwechsel zwischen Dreh- und Müller-Matrizen. 
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Gleichung (6.56) wird zu: 
Cis5 = CassCi54 = May(A)). (6.60) 


Für die Bestimmung der Matrizen A, und W, anhand des obigen Algorith- 
mus ist daher noch ein Freiheitsgrad zu bestimmen, der durch A| gegeben 
ist. Zudem ist das eigentliche Ziel der Kalibrierung die Berechnung der Ma- 
trizen Ag und Ws, aus Gleichung (6.2). Es stellt sich daher die Frage, ob ein 
anderer Algorithmus existiert, mit dem man die Matrizen A, und W, aus 
B,, und B,, berechnen kann. Diese Frage lässt sich verneinen, wie aus den 
Gleichungen (6.2), (6.38) und (6.39) hervorgeht. Selbst wenn A, und somit W, 
bekannt wären, wäre der zusammengefasste lineare Dichroismus des Strahl- 
teilers für die Konfiguration eins und drei aus Abb. 6.1a bzw. Abb. 6.1b iden- 
tisch. Die Müller-Matrix des linearen Dichroismus beträgt für beide Licht- 
pfade My(arctan (tan Y, tan P,)), so dass die Umpositionierung des Spiegels 
keinen Informationsgewinn hervorbringt. Insbesondere können die einzelnen 
Beiträge von M} , und My, zum gesamten linearen Dichroismus nicht sepa- 
riert werden, was für eine Bestimmung von Wg und Ag jedoch erforderlich 
ware. Was hingegen aus den beiden unterschiedlichen Messungen B,, und B,, 
u.a. abgeleitet werden kann, ist der Azimutwinkel der Einfallsebene, um das 
Referenzsystem auszurichten. 


6.5 Teilproblem Charakterisierung des 
Strahlteilers 


Die Messung der ellipsometrischen Winkel Y, und A, des Strahlteilers in 
Transmissionsanordnung bildet eine Moglichkeit, die gesuchten Matrizen 
Wp und A, bis auf einen Skalierungsfaktor Tg zu bestimmen. Die Messung 
der unbekannten Verzögerung A, ist hingegen nicht erforderlich. Stattdessen 
ist die Bestimmung von A, — A, ausreichend; siehe Gleichungen (6.2), (6.58) 
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und (6.59): 
Ag = T3 !A5;C6>5My, (6.61) 
Ws = Tg C56 Ws. (6.62) 
wobei 
Cos6 : = My(%,)Ma (A; — Aj). (6.63) 


Die gesuchten ellipsometrischen Winkel Y, und A, — A, lassen sich mit einer 
weiteren Messung Bp berechnen; siehe Konfiguration zwei in Abb. 6.1a. Der 
Spiegel wird dabei auf dem Transmissionspfad des Strahlteilers angeordnet 
und vor dem Spiegel wird ein Polfilter in unbekannter Winkellage $p platziert. 
Bei der Kalibrierung bietet die Verwendung von Polarisatoren gegeniiber Ver- 
zögerern Vorteile, da Polarisatoren im visuellen Wellenlangenbereich deutlich 
geringere Fertigungstoleranzen aufweisen [Azz89a]. Die Messabbildung lau- 
tet: 


Bp = So (Mg), AM} »Mp.(-$p)MuM;.($r)M; W1, (6.64) 


wobei Mp,(c) := Mp,(Mp,a~) = M,(-a)MpM.(a). Zunächst wird eine 
nicht-depolarisierende Müller-Matrix Mp, definiert und entsprechend der 
Gleichungen (6.2), (6.58) und (6.59) umgeformt: 


Mp r := (A;)"Bp(W;)* 
= My(A,)(M} ()  MuMp,(-pp)MuMp,(p)M} M4 (41). 
(6.65) 


Die Transition von Mp „ in den Jones-Formalismus durch Gleichung (3.90) 
ergibt die Jones-Matrix J, |: 


cos? dp -5 e(A:-AD sin 2p cot Y, 
Pt -- eTil) sin2dp tan Y, sin? dp l 
(6.66) 


176 


6.6 Zusammenfassung 


Dies führt direkt zu den gesuchten Winkeln: 


(Bra) 


$p = arctan a) (6.67) 
W, = arctan Bea) ; (6.68) 
(Tae 
A, — A, = Larg — ; (6.69) 
—Pyrt/21 


wobei dp € [0, 90°] angenommen wird und ein Wert von dp = 45° die Mess- 
unsicherheit von Y, und A, — A, minimiert. 


6.6 Zusammenfassung 


Das vorgestellte Kalibrierverfahren für die RPE ermöglicht die Berechnung 
der Modulationsmatrix Wp und der Analysematrix A, unter relativ mode- 
raten Annahmen. Es werden bis auf einen Polfilter und einen Spiegel keine 
Kalibrierproben benötigt. Da das Verfahren nicht auf kalibrierten Proben be- 
ruht, eignet es sich besonders für die abbildende Makro-Ellipsometrie. Es gibt 
dennoch eine Reihe von Optimierungsmöglichkeiten. Der Kalibrieralgorith- 
mus ist zwar robust gegenüber Sensorrauschen. Allerdings basiert er nicht 
auf der Schätztheorie und ist nicht hinsichtlich statistischer Gütekriterien wie 
Erwartungstreue und Effizienz optimiert‘. Um das Rauschen besser zu berück- 
sichtigen und die Messunsicherheit der Kalibrierung zu berechnen, ließe sich 
das Kalibrierverfahren auf eine wahrscheinlichkeitstheoretisch solidere Basis 
stellen. Die Matrizen A, und Wg, könnten mittels der Maximum-Likelihood- 
Methode aus B,,, By und Bp über eine nichtlineare Optimierung berechnet 


* Motiviert wurden die Einschrankungen auf den rauschfreien Fall durch die Methode zur 
Rauschunterdrückung aus Anhang A.9 
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werden. Dabei müsste als Nebenbedingung in die Optimierung einfließen, 
dass die Vektoren aus W, Punkte auf einem Ellipsoid bilden. Andernfalls 
wäre zuerst die Eindeutigkeit der Lösung zu prüfen. Bei der Evaluation des 
Kalibrierverfahrens wurde anstatt eines Spiegels ein Retroreflektor verwen- 
det. Ein großer Vorteil ist dabei die deutlich vereinfachte Justierung, da die 
Messwerte insensitiv gegenüber kleinen Neigungen der Reflektorebene sind. 
Demgegenüber führen bei einem Spiegel bereits kleinste Neigungsänderun- 
gen vom senkrechten Einfall zu einem starken Signalabfall. Die Verwendung 
des Retroreflektors hat jedoch den Nachteil, dass das verwendete Rauschmo- 
dell mit einem additiven weißen Gauß’schen Rauschen nicht mehr adäquat ist, 
da die Mikrostruktur des Retroreflektors einen multiplikativen Rauschterm 
zur Beschreibung des Reflexionsgrads erfordert. Schließlich ist die Emission 
von Stokes-Vektoren durch gleichmäßige Abtastung der Poincaré-Kugel nicht 
optimal, da man dadurch eine minimale Konditionszahl für die Matrix W, an- 
statt für die Matrix Wp erhält. Hat man die Kenngrößen des Strahlteilers ein- 
mal grob bestimmt, ließe sich eine geeignetere Abtastung der Poincare-Kugel 
berechnen. 
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Die theoretischen Ergebnisse der Kapitel 3 bis 6 werden nachfolgend expe- 
rimentell überprüft. Hierfür werden überwiegend Polarisationsmessungen 
des abbildenden Ellipsometers herangezogen. Messdaten des Laserscanner- 
Messsystems, des spektroskopischen Ellipsometers und nicht-polarimetrische 
Messungen werden bei der Evaluation jedoch ebenfalls einbezogen. 


7.1 Vermessung von Retroreflexfolien mit 
spektroskopischer Ellipsometrie 


In diesem Abschnitt wird die spektrale Abhängigkeit der Müller-Matrix von 
mikrostrukturierten Retroreflexfolien untersucht. Zur Beschreibung spektral- 
aufgelöster Müller-Matrizen wird zur Vereinfachung die Notation M/(A) ein- 
geführt. Für Ak := 2rtco/wx sei M*(A,) = My, die spektrale Müller-Matrix 
aus Gleichung (A.49). In den Abschnitten 4.2 und 4.3 wurde gezeigt, dass 
ideale, auf Mikrokugeln oder Mikrotripeln basierende Retroreflexfolien unter 
senkrechtem Einfall in einem breiten Wellenlängenbereich eine Polarisations- 
erhaltung aufweisen. Dieses theoretische Ergebnis wird nachfolgend für un- 
terschiedliche Retroreflexfolien mit spektroskopischer Ellipsometrie experi- 
mentell evaluiert. In Abb. 7.1 sind Mikroskopaufnahmen verschiedener Retro- 
reflexfolien abgebildet. Abb. 7.1a zeigt eine Folie basierend auf Mikrokugeln 
und in den Abb. 7.1b bis 7.1e sind Folien basierend auf Mikrotripeln darge- 
stellt. Die Folien wurden mit dem spektroskopischen Ellipsometer gemessen. 
Mit UE ist es aufgrund der Koinzidenz von Sende- und Empfangsstrahlen- 
gang normalerweise nicht möglich, die Müller-Matrix von Retroreflektoren 


zu messen. 


179 


7 Experimentelle Ergebnisse 


(d) IMOS ee 3 (e) Solas 


Abbildung 7.1: In den Abbildungen sind Mikroskopaufnahmen von verschiedenen Retroreflex- 
folien dargestellt, die mit dem Alicona InfiniteFocus aufgenommen wurden. In 
(a) ist eine Retroreflexfolie bestehend aus offenliegenden Mikrokugeln abgebil- 
det und in (b)-(e) verschiedene Retroreflexfolien aus pyramidalen Mikrotripeln. 


Dieses Problem kann mithilfe eines Strahlteilers gelöst werden, wie in 
Abb. 7.2 dargestellt. Die gemessene spektrale Müller-Matrix M,(A) ent- 
spricht dem Produkt der spektralen Müller-Matrizen des Strahlteilers Mi, (A) 
bzw. Mi) und des Retroreflektors M4 (A): 


MX(A) = Mi, (A)Mi(A)Mg,(A). (7.1) 


Damit diese Messgleichung korrekt ist, muss der Strahlteiler an den Außen- 
flachen mit einer Antireflex-Beschichtung versehen sein, um Mehrfachrefle- 
xionen zu verhindern. Die Müller-Matrix des Retroreflektors wird über die 
Matrixinversion bestimmt: 


MA(a) = (MA) MAMA)". (7.2) 
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Die spektralen Müller-Matrizen MŽ) und Mi (A) müssen wie in Abb. 7.2b 
und 7.2c separat gemessen werden, da auch sog. nicht-polarisierende Strahl- 
teiler i.d.R. den Polarisationszustand ändern. 


PSG 


PSD 


(b) 


Strahlteilerwürfel 
Retroreflektor 


(a) 


Strahlteilerwürfel ` 
(c) 


Abbildung 7.2: Schematische Darstellung der drei Messanordnungen zur Messung der Miiller- 
Matrix des Retroreflektors mit UE. In (a) ist die Messung des Retroreflektors un- 
ter Zuhilfenahme eines Strahlteilers und in (b) und (c) die Messung der Polarisa- 
tionseigenschaften des Strahlteilers in Transmissions- und Reflexionsanordnung 
abgebildet. 
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Abbildung 7.3: Spektral aufgelöste Müller-Matrix-Elemente verschiedener mikrostrukturierter 
Retroreflexfolien aufgenommen mit dem spektroskopischen Ellipsometer. 


Für die spektrale Müller-Matrix eines idealen Spiegels M/,(A) gilt: M4, = My. 
Tatsächlich treten beim spektroskopischen Ellipsometer jedoch deutliche Ab- 
weichungen auf. Das quadratische Mittel (engl. root-mean-square error, RMSE) 
von jedem Element der Müller-Matrix über alle Wellenlängen des sichtbaren 
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Spektrums (A € [300 nm,750 nm]) beträgt: 


Il 


RMSE(M},) : 


7 2 (mav (M&A); u My) ) 


0,0000 0,0088 0,0035 0,0047 
0,0174 0,0123 0,0105 0,0237 
0,0056 0,0086 0,0107 0,0135 |’ 
0,0054 0,0102 0,0172 0,0053 


(7.3) 


wobei n} die Anzahl der gemessenen Wellenlängen und A; für k € [1,n,] 
die Wellenlängen Müller-Matrix-Messung bezeichnen. Die relativ gro- 
ßen RMSE-Werte haben folgende möglichen Ursachen: Die Elemente der 
Müller-Matrizen (MAA), MA) und (MA) sind mit Messun- 
sicherheiten behaftet", wodurch sich die Messunsicherheit von M2(4) 
akkumuliert. Weitere Ursachen für die relativ großen RMSE-Werte sind 
systematische Fehler bei der Neujustage des Strahlteilers zwischen den 
Messungen (vgl. Abb. 7.2b und 7.2c), suboptimale Breitband-Antireflexbe- 
schichtungen, die nach Abb. 7.2a zu Störreflexen führen können, und ein im 
Vergleich zu gewöhnlichen Reflexionsmessungen sehr schwaches Messsignal 
bzw. niedriges SNR. 


Abb. 7.3 zeigt die gemessenen Spektren der Retroreflexfolien im Wellenlän- 
genbereich A € [440 nm, 950 nm]. Die Retroreflexfolie basierend auf Mikro- 
kugeln weist wie erwartet eine sehr gute Polarisationserhaltung auf. Mit Aus- 
nahme des Retroreflektors IMOS Typ 2 weisen die pyramidalen Mikrotripel 
nur bei bestimmten Wellenlängen eine Polarisationserhaltung auf. Ansons- 
ten hat das Signal einen typischen oszillierenden Verlauf, wie er in der Ellip- 
sometrie bei Schichtstrukturen häufig vorkommt. Ein möglicher Grund für 
die Oszillationen könnte eine wellenlängenabhängige Verzögerung aufgrund 
einer oder mehrerer Polymer-Schutzschichten sein. Eine andere Möglichkeit 
bilden unterschiedliche optische Pfadlängen für die einzelnen Sextanten bei 


1 Die Messunsicherheit des spektroskopischen Ellipsometers ist nur für Y und A, nicht jedoch 
für die einzelnen Elemente der Müller-Matrix spezifiziert, was für eine Fehlerfortpflanzung 
erforderlich wäre. 
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TIR oder eine suboptimale Ausrichtung der Mikrotripel. Alle Folien basierend 
auf Mikrotripeln sind mit einer Schutzschicht versehen, was an aufliegenden 
Staubpartikeln sichtbar wird, die durch die Fokusvariation detektiert werden. 
Ob die Mikrotripel auf metallischen Spiegelflachen oder TIR basieren, ist hin- 
gegen unbekannt. 


Die Retroreflexfolie IMOS Typ 2 weist im gesamten visuellen Wellenlängen- 
bereich eine gute Polarisationserhaltung auf. Die Polarisationserhaltung bei 
IMOS Typ 2 bestätigt zwar das theoretische Ergebnis, dass auch Mikrotripel 
unter senkrechtem Einfall für bestimmte Mikrostrukturen polarisationserhal- 
tend wirken können. Allerdings zeigt die Mikroskopaufnahme aus Abb. 7.1c 
im Gegensatz zu den Abb. 7.1b, 7.1d und 7.1e keine Drehsymmetrie. Die zu- 
grundeliegende Mikrostruktur der Mikrotripel ist deshalb nicht offensichtlich. 


Insgesamt lässt sich festhalten, dass bestimmte Retroreflexfolien basierend 
auf Mikrotripeln für die Ellipsometrie geeignet sein können. Die Polymer- 
beschichtungen handelsüblicher Mikrotripel erschweren oder verhindern ei- 
ne präzise Modellierung der retroreflektierenden Struktur. Die Polarisations- 
eigenschaften von optischen Elementen eines Ellipsometers müssen jedoch 
sehr genau bekannt sein. Dies erfordert entweder eine genaue Kenntnis der 
Materialstruktur und Materialkonstanten des Retroreflektors oder eine Ver- 
messung der Müller-Matrix für alle Einfalls- und Azimutwinkel. 


7.2 Messung der Mikrokugel-Retroreflexfolie 
mit dem abbildenden Ellipsometer 


Im vorherigen Abschnitt wurden Messungen des spektroskopischen Ellipso- 
meters von Mikrokugel- und Mikrotripel-basierten Retroreflexfolien gezeigt. 
Während die theoretischen und simulativen Ergebnisse aus Abschnitt 4.4 qua- 
litativ bestätigt werden, ist ein quantitativer Vergleich aufgrund der atypi- 
schen Messbedingungen und damit einhergehenden großen Unsicherheiten 
nur bedingt möglich. In diesem Abschnitt werden die Polarisationseigenschaf- 
ten einer Mikrokugel-Retroreflexfolie mit RPE untersucht. Die Messung der 
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Müller-Matrix erfolgt auf Basis der Sensorkalibrierung aus Kapitel 6. Wich- 
tige Unterschiede zu den UE-Messungen sind, dass die geänderten Messbe- 
dingungen der Abschnitte 6.1 bis 6.3 nicht Teil der Messung, sondern Teil der 
Kalibrierung sind. Zudem sind keine mechanischen Anderungen am Sensor- 
aufbau während der Sensorkalibrierung nötig. 


7.2.1 Gemessene Müller-Matrix 


Die Differenz der ortsaufgelösten normierten Müller-Matrix eines Retrore- 
flektors und der eines idealen Spiegels ist in Abb. 7.4 grafisch visualisiert. Er- 
kennbar ist zunächst eine relativ homogene örtliche Verteilung der Polarisa- 
tionsmessdaten. Der aus der Körnigkeit des Retroreflektors resultierende sto- 
chastische Fehler ist deutlich geringer als der systematische Fehler. Der RMSE 
beträgt für jedes Element der ortsaufgelösten normierten Müller-Matrix: 


0,0000 0,0007 0,0012 0,0005 
0,0010 0,0007 0,0052 0,0023 


RMSE(Mr) = | 0,0013 0,0056 0,0009 0,0054 |; 
0,0014 0,0009 0,0033 0,0013 
63 mm 

0.006 
0.004 
0.002 
0 
0.002 
0.004 
0.006 


Abbildung 7.4: Die Grafik zeigt die Elemente der gemessenen, normierten Müller-Matrix als 
Differenz zu My, wobei die Messung der Mikrokugel-Retroreflexfolie mit dem 
abbildenden Ellipsometer durchgeführt wurde. 
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Ein Vergleich der Gleichungen (7.3) und (7.4) zeigt, dass der RMSE beim RPE 
kleiner ist als beim UE, was auf einen kleineren Kalibrier- und Messfehler 
hindeutet. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der RMSE beim RPE 
über die spektrale Dimension und beim UE über die örtliche Dimension ge- 
bildet wird, was unter der Annahme eines achromatischen Retroreflektors 
kein prinzipielles Problem darstellt. Allerdings ist der Messfleck auf der Re- 
troreflexfolie beim UE relativ klein (< 1 mm?), was zu einem vergleichsweise 
hohen Anteil von partiell beleuchteten Mikrokugeln führt (> 20%), wie in 
Abb. 7.5 dargestellt. 


Abbildung 7.5: Die Abbildung zeigt eine Aufnahme der beleuchteten Mikrokugeln mit der inte- 
grierten Kamera des spektroskopischen Ellipsometers, die für die Probenjustage 
verwendet wird. Der Lichtfleck hat eine Größe von 500x250 um?. 


Durch einen größeren Abstand zur Schärfeebene lässt sich der Messfleck zwar 
vergrößern, allerdings geht dies mit einer Reduzierung des ohnehin niedrigen 
Signal-Rausch-Verhältnisses einher. 


7.2.2 Winkelabhängigkeit der Müller-Matrix 


Nach Abschnitt 4.4 sind die Polarisationseigenschaften des Retroreflektors in 
einem begrenzten Einfallswinkelbereich annähernd unabhängig vom Einfalls- 
winkel. Dieser Grenzwinkel ist dann erreicht, wenn auftreffende Strahlen auf 
der Oberfläche der Mikrokugel so gebrochen werden, dass sie nicht mehr an 
der Reflexionsschicht reflektiert werden. Alternativ können bei großen Ein- 
fallswinkeln auch Verdeckungen durch benachbarte Mikrokugeln auftreten, 
so dass die Oberfläche der Mikrokugel nicht vollständig ausgeleuchtet wird. 
Abb. 7.6 zeigt die Winkelabhängigkeit der Müller-Matrix für Og € [0°, 60°] 
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auf. Für jedes Pixel wurde die normierte Müller-Matrix gemessen und der Mit- 
telwert über alle Pixel berechnet. Abweichungen vom Idealwert um 1 - 107? 
sind durch die rot gestrichelten Linien gekennzeichnet. Steigt der Einfalls- 
winkel über ca. 30°, weichen mz, und mj, stark von den idealen Werten ab, 
wohingegen unterhalb dieses Grenzwerts kaum Unterschiede erkennbar sind. 
Daher wird ein Einfallswinkel von 30° als Grenzwert für die Polarisationser- 
haltung betrachtet. Abb. 7.7 zeigt analog die Standardabweichungen der Ele- 
mente der normierten Müller-Matrix. Der Anstieg der Standardabweichung 
ab einem Grenzwinkel, wie er z.B. bei m2 erkennbar ist, bedarf einer genaue- 
ren Untersuchung, da damit nicht ein erhöhtes Sensorrauschen verbunden ist. 
Vielmehr steigt die Diskrepanz zwischen den Messwerten aus verschiedenen 
Bildregionen. 


1.04- mı 0.04, ma 004 m  0.04- 
Ian Men. en Ve 


M34 
ee 0 =) Ee 0F _ ~~ 
-0.04 1—0.04 1—1.04 ——-0.04 — 
0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 
0.04- my, 0.04- mn 0.04- my —0.96- mau 
= 0 E= VB leo 
-0.04 i 1—0.04 1—0.04 —-104 — 


0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 


Abbildung 7.6: Die Grafik zeigt die Mittelwerte der Elemente der normierten Müller-Matrix ab- 
hängig vom Einfallswinkel Og. Die Mittelwerte wurden über alle Sensorpixel 
des abbildenden Ellipsometers berechnet. Abgeänderter Nachdruck mit Geneh- 
migung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. B 38, 014016 (2020). Copyright 
2020, AVS. 
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0° 30° 60° O° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 


0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 0° 30° 60° 


Abbildung 7.7: Die Grafik zeigt die Standardabweichungen der Elemente der normierten 
Müller-Matrix abhängig vom Einfallswinkel Og. Die Standardabweichungen 
wurden über alle Sensorpixel des abbildenden Ellipsometers berechnet. Abge- 
änderter Nachdruck mit Genehmigung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. B 
38, 014016 (2020). Copyright 2020, AVS. 


7.2.3 Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses 


In Abschnitt 4.4 wurde theoretisch begründet, dass die Qualität der Polarisa- 
tionserhaltung des Mikrokugel-Retroreflektors maßgeblich vom Abstand des 
Reflektors zur Schärfeebene abhängt. Im Fokusbereich beleuchtet ein Strah- 
lenbündel nur wenige Mikrokugeln. Als Folge daraus ist der Anteil von parti- 
ell beleuchteten Mikrokugeln am Gesamtanteil relativ groß. Bei Beleuchtung 
weniger Mikrokugeln entsteht eine starke Variation der detektierten Intensi- 
tät benachbarter Pixel, da einzelne Mikrokugeln die Intensität signifikant be- 
einflussen. Ein großer Anteil von partiell beleuchteten Mikrokugeln wirken 
sich dagegen negativ auf die Polarisationserhaltung aus. 
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Nachfolgend wird diese Abhängigkeit anhand von Messdaten des Laser- 
Messsystems untersucht (vgl. Abschnitt 2.3), indem die Messsignale bei 
unterschiedlichen Abständen l4 4. zwischen Sensor und Retroreflektor 
miteinander verglichen werden. Bei dem Laser-Messsystem werden vier 
Intensitäten gemessen, nicht jedoch die Müller-Matrix. Dennoch lassen die 
Intensitätsmesswerte I gewisse Rückschlüsse auf die Elemente der Müller- 
Matrix des Retroreflektors zu. Die Division des ersten durch den dritten 
Intensitätskanal unterdrückt Fluktuationen des Reflexionsgrads, wodurch 
das Messsignal nur noch von der normierten Müller-Matrix abhängt: 


Lu) _ AWM SU) _ AWN Mr U))Su)) 


L0) ~ AM, AN 7 


Hierbei bezeichnen u ein Pixel, I, und I; den ersten und dritten Intensitätska- 
nal, Mp(u) die zu einem detektierten Pixel zugehörige Müller-Matrix des Re- 
troreflektors, S,,(u) den zu einem Pixel zugehörigen emittierten Polarisations- 
zustand und A(u) die zu einem Pixel zugehörige Analysematrix. Die Homo- 
genität des Reflexionsgrads wird anhand von relativen Messwerten des ersten 
Intensitätskanals bewertet: 

I,(u) (Alu)Mx(u)S,W)), 


rel = oe SS I 
hi co u (h(u)), ((A@)MR(u)S),(u)); ),, 7 i 


Zwei Gütemaße zur Bewertung der Qualität des Retroreflektors sind die 
Signal-Rausch-Verhältnisse von I,(u)/I,(u) und (u). Das Signal-Rausch- 
Verhältnis ist wie folgt definiert [Bey16]: 
2 
_H 
SNR = G2? (7.7) 
wobei u den Mittelwert und ø die Standardabweichung des betrachteten 
Messsignals bezeichnen. 
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Abbildung 7.8: Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt von 200 Pixeln aus dem Zeilenpro- 
fil des Laserscanner-Messsystems für zwei verschiedene Abstände zwischen 
Beleuchtungs- und Reflektorebene bei Messung der Mikrokugel-Retroreflexfolie. 
In (a) ist der Intensitatsquotient aus dem ersten und dritten Intensitätskanal und 
in (b) der normierte, erste Intensitätskanal dargestellt. 


Abb. 7.8 zeigt einen Ausschnitt von 200 Pixeln bzw. 13mm aus dem Zeilen- 
profil des Laserscanners von insgesamt 2048 Pixeln für zwei verschiedene Ab- 
stände des Retroreflektors zum Sensormodul, wobei | 4,4, = 246mm einen 
Abstand im Fokusbereich und 14,4, = 630 mm einen Abstand außerhalb des 
Fokusbereichs kennzeichnet. Die in diesem Abschnitt gezeigten Signalverläu- 
fe stellen zeitliche Mittelungen über n = 1000 sequentiell aufgenommenen 
Bildzeilen an der gleichen Stelle auf dem Retroreflektor dar. Nach Anhang A.9 
führt dies zu einer starken Unterdrückung des Sensorrauschens, sodass die- 
ses nachfolgend ignoriert werden kann. Die Ergebnisse zur Rauschunterdrü- 
ckung für digitale Bildsensoren behalten auch bei der Laser-Ellipsometrie ih- 
re Gültigkeit, solange die Photomultiplier nicht im Sättigungsbereich betrie- 
ben werden’. Im Unterschied zum Kamera-basierten Ellipsometer wird das 
Dunkelsignal nicht in der Auswertealgorithmik abgezogen, sondern in der 
Analog-Verstärkung des Photomultipliers. 


* https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/PMT_handbook_v3aE.pdf (15.04.2021) 
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Der Intensitätsquotient I, /I; in Abb. 7.8a weist im Fokusbereich eine deutlich 
größere Signalschwankung auf als außerhalb des Fokusbereichs. Die Fluktua- 
tionen von I} /I; können nur durch Fluktuationen der Elemente der normier- 
ten Müller-Matrix N(Mp(u)) hervorgerufen werden. Der Grund hierfür ist, 
dass $,(u) und A(u) innerhalb des verwendeten Bildausschnitts von 200 Pi- 
xeln als annähernd konstant angenommen werden können, da diese aufgrund 
der verwendeten optischen Bauelemente im Laserscanner nur niedrige Orts- 
frequenzen enthalten. Eine nicht konstante normierte Müller-Matrix ist wie- 
derum gleichbedeutend mit einer durch den Retroreflektor hervorgerufenen 
Polarisationszustandsänderung. 


Abb. 7.8b zeigt das Intensitatsprofil von Ji‘ für die zuvor genannten Abstän- 
de. Sowohl der Reflexionsgrad als auch der Polarisationszustand haben ei- 
nen Einfluss auf das Messsignal I. Der Reflexionsgrad ist jedoch der domi- 
nierende Faktor, was durch einen Vergleich der roten Kurven aus Abb. 7.8a 
und Abb. 7.8b verdeutlicht wird: Die Standardabweichung von I/I; beträgt 
für IA, = 630 mm nur 0,3%, wohingegen die Standardabweichung von I zel 
bei 1,6% liegt. Ein annähernd konstanter Signalwert von I,/I3 ist mit einem 
konstanten Polarisationszustand gleichzusetzen, wie bereits im obigen und 
in Abschnitt 4.4 erläutert. Daher ist die Varianz von I7*! bei l AA, = 630mm 


hauptsächlich auf Schwankungen des Reflexionsgrads zurückzuführen. 


Im Rahmen der Arbeit wurde eine Möglichkeit gefunden, den negativen 
Einfluss von Inhomogenitäten des Retroreflektors auf das Messsignal zu 
minimieren [Har17]. Hierbei wird der Retroreflektor während der Mes- 
sung bewegt, z.B. durch Rotation um eine Achse quer zur Reflektorebene; 
siehe Abb. 7.9. Abb. 7.10a zeigt I,/I3 für einen statischen und rotierenden 
Retroreflektor in der Fokusebene. Der erste Intensitätskanal ist für beide 
Fälle in Abb. 7.10b abgebildet. Die Rotation des Retroreflektors verbes- 
sert die Homogenität des Reflexionsgrads und der Polarisationserhaltung. 
Dies gilt für jeden beliebigen Abstand 14, 4, innerhalb des abgefahrenen 
Messbereichs von 750 mm. Abb. 7.11 zeigt das Signal-Rausch-Verhältnis des 
Intensitätsquotienten bzw. des Intensitätskanals. 
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rotierender 
Retroreflektor 
PSG / 
PSD 


Fokusabstand 


la, „Aa 


abgefahrener Messbereich 


Abbildung 7.9: Messvorgang während der Rotation des Retroreflektors für einen festen Abstand 
La A, . 
1, Ar 


Die in der Untersuchung durchgeführte Bewegung des Retroreflektors kann 
weiter optimiert werden. Ein Problem stellt die unterschiedliche Winkel- 
geschwindigkeit an verschiedenen Messpunkten auf dem Retroreflektor 
dar, so dass im Falle einer Messung auf der Rotationsachse das Signal- 
Rausch-Verhältnis kaum verbessert wird. Ein weiteres Problem stellt die 


herstellungsbedingte, örtlich inhomogene Verteilung des Rückstrahlwertes 
dar. 


1.1 statisch 1.2 
bewegt 
< 1.05 = 1 
Ro `~ 
1 0.8 statisch 
bewegt 
0.95 06 
0 100 200 0 50 100 150 200 
Pixel Pixel 
(a) (b) 


Abbildung 7.10: Für den Abstand 14,4, = 246 mm sind in (a) der Intensitätsquotient des ers- 
ten und dritten Intensitätskanals und in (b) der normierte, erste Intensitätskanal 
jeweils für einen statischen und einen rotierenden Retroreflektor abgebildet. 


192 


7.2 Messung der Mikrokugel-Retroreflexfolie mit dem abbildenden Ellipsometer 


x10° 
1 
2 i statisch 
statisch 106 bewert 
< bewegt B 8 
„10 oe 
= z 
4 
n s5 “10 
0 102 
0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 
l AAa AA 
(a) (b) 


Abbildung 7.11: Die Grafik zeigt den SNR von I} /Iz (a) und I a (b) bei Variation des Abstands 
des Retroreflektors l4, „4,, wobei der SNR aus einem Ausschnitt von 200 Pi- 
xelwerten des Zeilenprofils des Laserscanners berechnet wurde. 


Dieser Effekt lässt sich erst durch mehrere Rotationen und lange Messzeiten 
eliminieren. Um beide Probleme zu beheben, scheint es aussichtsreich, statt 
einer Rotation um eine feste Achse, eine rotierende, hochfrequente Vibration 
auszuführen. 


Speckle stellt eine weitere mögliche Störquelle bei der Laser-Ellipsometrie dar. 
Die Bewegung einer beobachteten Oberfläche während der Messung ist eine 
bekannte Methode, um Speckle zu minimieren. Während Speckle als multi- 
plikatives Rauschen ebenfalls als eine mögliche Ursache für die Variation der 
gemessenen Intensität in Abb. 7.8b in Betracht kommt, erklärt es nicht die 
Variation des Intensitätsquotienten in Abb. 7.8a. Daher scheint das Speckle- 
Rauschen nicht ursächlich für die beobachtete Signalschwankung zu sein. Ei- 
ne örtlich hochfrequente Schwankung der Intensität ist auch bei dem abbil- 
denden Ellipsometer zu beobachten. Aufgrund der räumlich und zeitlich in- 
kohärenten Beleuchtung des abbildenden Ellipsometers kommt Speckle eben- 
falls nicht als mögliche Ursache in Betracht. Zudem ist das gemessene hoch- 
frequente Rauschen beim abbildenden Ellipsometer auf den Retroreflektor als 
Ursache zurückzuführen, da die optischen Eigenschaften der anderen Kompo- 
nenten niederfrequenteren Schwankungen unterliegen, wie in Abschnitt 7.3.4 
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gezeigt wird. Die Unterdriickung der hochfrequenten Rauschanteile erfolgt 
über ein sog. Binning [McL08]’. 


7.3 Kalibrierung 


7.3.1 Quantifizierung des Sensorrauschens 


In der Ellipsometrie ist der Wertebereich des Variationskoeffizienten’ des Sen- 
sorrauschens, welches sich aus dem Photonenrauschen, Dunkelrauschen und 
Quantisierungsrauschen zusammensetzt, üblicherweise im unteren Promille- 
bereich [Azz89a]. Das Sensorrauschen der hier verwendeten Polarisationska- 
mera hat hingegen einen Variationskoeffizienten größer als 1,6 - 107°, bei 
einer Belichtungszeit von 1 ms. Um dennoch die nötige Genauigkeit für ei- 
ne ellipsometrische Messung zu erreichen, werden die Messwerte zunächst 
zeitlich über 15 Zeitpunkte gemittelt, wodurch sich der Variationskoeffizient 
auf 3,8 - 107° reduziert. Schließlich wird auch eine örtliche Mittelung über 
10X10 Pixel durchgeführt. Dadurch reduziert sich der Variationskoeffizient 
auf 6,8 - 1074 und die örtliche Mittelung führt gleichzeitig zu einer Reduzie- 
rung der hochfrequenten Variation des Reflexionsgrads des Retroreflektors’; 
siehe Abschnitt 7.2.3. Unter der Annahme eines normalverteilten Messrau- 
schens sollte die Mittelung über 1500 Messwerte den Variationskoeffizienten 
von 1,6 - 107? um den Faktor 1/1/1500 auf 4,1 - 1074 reduzieren, was ver- 
gleichsweise gut mit dem Messergebnis übereinstimmt. 


* Zur Rauschunterdrückung muss das Binning nicht zwingend auf dem Sensorchip erfolgen, son- 
dern kann auch nach der AD-Wandlung durchgeführt werden; siehe Anhang A.9 

2 Der Variationskoeffizient wird definiert als 1/ VSNR: siehe Gleichung (7.7). 

> Der Variationskoeffizient wurde nicht über eine Zeitreihenanalyse, sondern anhand von zwei 
aufeinanderfolgenden, zeitlich und örtlich gemittelten Aufnahmen bestimmt. Diese zwei Auf- 
nahmen wurden subtrahiert, daraus die Standardabweichung über alle Bildpixel berechnet und 
schließlich durch den Mittelwert eines der beiden Bilder dividiert. Bei annähernd normalver- 
teiltem Sensorrauschen erhält man so den doppelten Wert des Variationskoeffizienten einer 
Zeitreihenanalyse. Allerdings fand zwischen den beiden Bildern eine Bewegung der Polarisa- 
tionsoptiken und des Retroreflektors statt, was den Variationskoeffizient etwas vergrößert. 
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7.3.2 Vermessung der Polarisationsoptiken 


Das Löschungsverhältnis ER von Polfiltern oder allgemein Polarisatoren wird 
in Transmissionsanordnung gemessen und über die Eigenwerte der Jones- 
Matrix A „in und A „x definiert [Azz99]: 


2 
er |A maxl 


ER z> 
|Amin | 


(7.8) 


wobei |Amax| > |Amin|. Polarisatoren können gut durch einen linearen 
Dichroismus Y,, eine Doppelbrechung A, und eine Absorption T beschrie- 
ben werden [Azz99]'. Es gilt tan? Y, = T,/T, und T = (T, + T,)/2. p wird 
=t 
definiert als p = tan ¥,e®. Ist der Polarisator so ausgerichtet, dass die 
=t 
Jones-Matrix die Gestalt diag(p ,1) hat und |p | > 1 gilt, so ist Ann” =1 
—t =t 


und Anl” = tan? Y, = ER. Eine Möglichkeit zur Messung des Löschungs- 
verhältnisses bildet die Transmission von unpolarisiertem, kollimierten Licht 
durch zwei gleichartige Polarisatoren. Die Azimutwinkel des ersten im Strah- 
lengang angeordneten Polarisators sei fest und des zweiten variabel, wobei 
diese jeweils mit ¢, und ġ, bezeichnet werden. Die gemessene Intensität 
des transmittierten Lichts folgt bei idealen Polarisatoren dem Gesetz von 
Malus [Azz99]. Bei nicht idealen Polarisatoren erhält man folgende Intensität 


für $1 = 0°: 
Ty, ($2) = (M;.(M; (YA, T),$2 Me, (ML (¥, AT), p1) > 
= T? (M;,(My(¥,),62)Me(Myp(,),61))11 (7.9) 
Für Y, x 90° gilt: 


T2 
tr _ 1,0) 
T, ‘Tg, (90°) 


T 


T 
ER = tan? Y, = Æ x 
an“ YP, T 


S 


(7.10) 


* Bei einem optisch homogenen Medium sind Dichroismus und Doppelbrechung über den ge- 
samten Spektralbereich miteinander verknüpft und können nicht exklusiv auftreten [Azz99]. 
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Das Löschungsverhältnis des Polfilters ITOS XP38-18 wurde auf diese Wei- 
se mit dem Photometer ILX Lightwave OMM-6810B gemessen und betragt 
ca. 1127. Die Abweichung zum spezifizierten Wert 7500 bei A = 564 nm lässt 
sich z.B. durch eine Dispersion des Polfilters erklären, da für die Messung 
eine rote LED-Beleuchtung mit A = 625nm verwendet wurde. Das abbilden- 
de Ellipsometer liefert für das Löschungsverhältnis dagegen einen Messwert 
in der Größenordnung 1 - 10°, wobei zunächst die RPE-Messungen in UE- 
Messungen umgerechnet werden müssen und auch eine suboptimale Polarisa- 
tionserhaltung des Retroreflektors in das Ergebnis mit einfließt. Mit dem spek- 
troskopischen Ellipsometer wird ein Löschungsverhältnis in der Größenord- 
nung 1- 107 gemessen, wobei anhand der spektralen Messdaten die rote LED- 
Beleuchtung simuliert wurde. Wird das Löschungsverhältnis nicht auf Basis 
der gemessenen Müller-Matrix berechnet, sondern anhand des daraus extra- 
hierten Wertes ¥,, so liegt das Löschungsverhältnis beim abbildenden Ellipso- 
meter in der Größenordnung 1 - 10° und beim spektroskopischen Ellipsome- 
ter in der Größenordnung 1 - 10°. In allen Fällen wurde die Müller-Matrix ent- 
sprechend der Gleichung (5.36) rotiert, um eine Achsen-ausgerichtete Müller- 
Matrix zu erhalten. Ursächlich für die Abweichungen der ellipsometrischen 
Messungen zu den photometrischen Messungen ist die vergleichsweise große 
Messunsicherheit der Elemente der Müller-Matrix. 


7.3.3 Modulations- und Analysematrix 


Ein Makropixel der Polarisationskamera hat vier Linearpolarisatoren und aus 
den daraus resultierenden Intensitätsmessungen ließen sich bei idealen Line- 
arpolarisatoren die ersten drei Elemente des Stokes-Vektors direkt berechnen. 
Laut Datenblatt’ beträgt das Löschungsverhältnis bei A = 625 nm ca. 140, was 
fiir einen Analysator im Vergleich zu anderen ellipsometrischen Aufbauten 


* https://www.sony-semicon.co.jp/products/common/pdf/IMX250_253MZR_MYR_Flyer_en.pdf 
(04.11.2020) 
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ein relativ geringer Wert ist’. Allerdings sind hochqualitative optische Bau- 
elemente für eine präzise Polarisationszustandsmessung nicht zwingend nö- 
tig, solange eine Sensorkalibrierung die systematischen Fehler herausrech- 
net. Anhand des Kalibrierverfahrens aus Abschnitt 6.1 lässt sich eine Pixel- 
abhängige Modulationsmatrix W,(u,v) und eine Pixel-abhängige Analyse- 
matrix Ap(u,v) berechnen. Exemplarisch werden hier die Mittelwerte und 
Standardabweichungen für eine Untermenge der Zeilen- und Spaltenvekto- 
ren dieser beiden Matrizen angegeben: 


0,257 0,242 0,073 0,008 
0,337  —0,088 0,075 —0,297 


Eu (As) = |0,337 —0129 —0,081 0,281 | (710) 
0,317 -0,003 -0,294 —0,074 
0,018 0,018 0,014 0,002 
0,024 0,008 0,014 0,021 
Sw{(An4))z,.,413 = 0025 0018 0,008 0,020 (7.12) 
0,024 0,013 0,023 0,007 
0,572 0,489 0,531 0,406 
0,450 0,046 0,260 —0,346 
Euo |(W) paper} = 0,222 -0,476 0,050 0,215 | (7-13) 
0,275 0,103 —0,459 —0,017 
0,005 0,006 0,005 0,005 
0,005 0,004 0,004 0,004 
Su Wa.) apr} = 0,004 0,006 0,006 0,004 (7.14) 


0,003 0,004 0,005 0,002 


wobei Z; C [[1,8]] und Z, C [1,20] mit |Z| = |Z2| = 4 zwei ausgewählte In- 
dexmengen sind. Die Standardabweichungen der Elemente der Modulations- 
und Analysematrix bzw. deren Varianz entstehen größtenteils aufgrund von 
herstellungsbedingten, örtlich niederfrequenten Schwankungen der Elemente 
der Müller-Matrix des Strahlteilers. Bei der Analysematrix kommen Schwan- 
kungen der Elemente der Müller-Matrix des Objektivs hinzu. Aufgrund der 


1 Glan-Thompson-Polarisationsprismen sind mit Löschungsverhältnissen von 107 erhältlich. 
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vergleichsweise großen Schwankung ist eine örtlich aufgelöste Kalibrierung 
unerlässlich. 


7.3.4 Polarisationseigenschaften des Strahlteilers 


Einen Teil des Kalibrieralgorithmus bildet die Charakterisierung des Strahl- 
teilers. Der Algorithmus aus Abschnitt 6.5 wird nachfolgend am optischen 
Aufbau des abbildenden Ellipsometers evaluiert. Die Abb. 7.12a zeigt den so 
berechneten polarisationsabhängigen Verlustwinkel Y,, der über das gesam- 
te Bild um ca. 1° variiert. A, kann mit dem beschriebenen Kalibrierverfah- 
ren nicht direkt bestimmt werden, da unklar ist, ob die Verzögerung A, Teil 
der Müller-Matrix M}, oder der Modulationsmatrix W; ist. Da nur W, = 
M; W: während der Kalibrierung berechnet werden muss, ist diese Unter- 
scheidung irrelevant. Im Gegensatz zu A, kann die Differenz A, — A, berech- 
net werden und ist in Abb. 7.12b dargestellt. Auch hier sind deutliche örtliche 
Schwankungen von fast 1° erkennbar. Mit dem spektroskopischen Ellipsome- 
ter wurden an einem Messpunkt die Werte Y, = 50,6° und A, — A, mod z = 
19,5° gemessen, was die Plausibilitat der Messwerte des abbildenden Ellipso- 
meters bestätigt. Eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen Messwerte 
könnte eine zu grobe Ausrichtung des Einfallswinkels des Strahlteilers sein, 
der 45° betragen muss. Zusätzlich ist das spektroskopische Ellipsometer auf- 
grund eines Strahlversatzes nicht für eine Transmissionsmessung unter schrä- 
gem Lichteinfall vorgesehen. 


Zusätzlich zu A,—A, kann auch die Differenz A,—A, gemessen werden, wobei 
A, ein aus dem Kalibrieralgorithmus resultierendes numerisches Artefakt ist 
und fiir jedes Pixel einen beliebigen Winkel annehmen kann; siehe Abb. 7.12c. 
Es lässt sich feststellen, dass die Schwankungen von Y, und A,—A, nicht durch 
den Retroreflektor hervorgerufen werden, da dieser Signalschwankungen mit 
höheren Ortsfrequenzen induziert. Dagegen ist es prinzipiell möglich, dass der 
für die Kalibrierung verwendete Polfilter einen örtlich variierenden Dichro- 
ismus aufweist, welcher den Wert W, des Strahlteilers beeinflusst. Dass der 
Polfilter entgegen der getroffenen Annahmen im Kalibrieralgorithmus nicht 
ideal ist (Y, ~ 89,3°), wurde bereits in Abschnitt 7.3.2 gezeigt. Die Abb. 7.12d 
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zeigt schließlich die örtliche Variation des Azimutwinkels des Polfilters. Mög- 
liche Ursachen für die Variation des Azimutwinkels sind herstellungsbedingte 
Abweichungen und eine Welligkeit des Polfilters. 


on ; A, — A, mod x 
0? 5° 0 
20.6° 
: : 
& 25 51.0° >25 20.4° 
S 20.2° 
50 50.5° 50 
(a) (b) 
x/mm z mm 
A; 


IR: 


0 25 50 
0 
300° 
= o 
£25 200 25 56.0° 
= 100° 
50 0° 55.5° 


(c) (d) 


Abbildung 7.12: Die Schaubilder (a)-(c) zeigen verschiedene, örtlich aufgelöste Kenngrößen des 
Strahlteilers, die vom Kalibrieralgorithmus aus den Intensitätsmessungen be- 
rechnet wurden. In (a) ist der Dichroismus, in (b) die Differenz der Verzöge- 
rung einer Transmissions- und Reflexionsmessung und in (c) die Differenz der 
Verzögerung einer Transmissionsmessung und Aj abgebildet, wobei A, eine 
statistisch verteilte, aus dem Kalibrieralgorithmus resultierende Zufallsvariable 
ist. Der örtlich aufgelöste Azimutwinkel der Polarisationsfolie ist in (d) abge- 
bildet. 


7.3.5 Brechungsindex des Oberflächenspiegels 


Das Verfahren aus Abschnitt 5.7.3 zur Bestimmung der Oberflächennei- 
gung einer Probe erfordert einen Oberflächenspiegel bestehend aus optisch 
isotropen Medien. Vereinfachend wurde dabei ein metallisches Substrat 
angenommen, welches jedoch nur im Vakuum stabil ist, da jedes Metall 
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in Luft eine Oxidschicht ausbildet‘. Im abbildenden Ellipsometer wird ein 
Aluminiumspiegel verwendet, dessen Oxidschicht i. d. R. bis zu 6 nm dick sein 
kann [Eve15]. Messungen mit dem spektroskopischen Ellipsometer ergeben 
Schichtdicken von bis zu Anm. Rechnerisch bietet es sich an, die Oxidschicht 
zu vernachlässigen und stattdessen den Brechungsindex des Substrats zu 
ändern [Neg20a]. Hat bspw. ein Aluminium-Substrat einen Brechungsindex 
von N, = 1,318 — 7,515i und die Oxidschicht einen Brechungsindex von 
nao, = 1,765, so erhält man die Kurven aus Abb. 7.13a für Wo, Ao und Ro. 
Bei einem unbeschichteten Substrat mit Brechungsindex 0,836 — 5,950i er- 
hält man zwar andere Kurven, jedoch gilt für die Differenzen der Messwerte 
AG, AA und Aé für Y, A bzw. R im Intervall 64 € [30°,60°]: |A&| < 0,002°, 
|A4| < 0,014° und |Ag| < 0,0015; siehe Abb. 7.13b. Der Brechungsindex 
n, der sog. pseudo-dielektrischen Funktion des Oberflächenspiegels wurde 
sowohl mit dem spektroskopischen als auch (indirekt) mit dem abbildenden 
Ellipsometer gemessen. Drei Rotationswinkel des Reflektors sind für eine 
eindeutige Neigungswinkelbestimmung mit dem abbildenden Ellipsome- 
ter erforderlich. Der resultierende Informationsgewinn bei Verwendung 
von acht Rotationswinkeln ermöglicht die zusätzliche Bestimmung von 
n, = 0,9051 — 5,7304 über ein Modell-Fitting. Mit dem spektroskopischen 
Ellipsometer erhält man bei A = 625nm und ĝo = 45° den Brechungsindex 
N, = 1,085 — 6,226i, wenn man die Schichtdicke der Oxidschicht unter Ver- 
wendung von Literaturangaben von n, und Majo, fittet und nach dem Fitting 
den Brechungsindex der pseudo-dielektrischen Funktion n, simuliert. Un- 
passende Literaturangaben für die Brechungsindizes von Al und AlO, sowie 
ein evtl. nicht adäquates Schichtmodell aufgrund von Rauigkeiten o.ä. könn- 
ten die unterschiedlichen Werte von n,, zwischen dem spektroskopischen 
und dem abbildenden Ellipsometer erklären. 


* Nur bei Gold ist die Oxidschicht sehr dünn und i. Allg. vernachlässigbar. 
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Ro Yo Ao = 5 A 
A 
1 60° 175° Ag ôo o 
er 0.01. 0.02° 0.02° 
0.75 l 165° 0.01° 0.01° 
0.5 }50 wu ol 0.00° 0.00° 
0.25 |45° ~0.01° -0.01° 
oL4o° 145° -0.01 -0.02° ~0.02° 
30° 40° 50° 60° 30° 40° 50° 60° 
O do 


(a) (b) 


Abbildung 7.13: In (a) sind die Werte für Yo, Ap und Ro eines Al-Substrats mit natürlicher 
Oxidschicht abhängig vom Einfallswinkel aufgetragen. In (b) sind die Diffe- 
renzen Ad, Aa, AG der Werte Yo, Ao und Ro eines Al-Substrats mit Oxid- 
schicht und eines fiktiven Substrats ohne Beschichtung aufgetragen. Abgeän- 
derter Nachdruck von (a) mit Genehmigung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Tech- 
nol. B 38, 014016 (2020). Copyright 2020, AVS. 


7.4 Messung bei gedrehtem Polarisator 


Eine Möglichkeit, die Messunsicherheit eines PSD zu bestimmen, besteht in 
der Messung einer Kalibrierprobe wie einem Polarisationsprisma mit großem 
Löschungsverhältnis. Der Azimutwinkel eines solchen Polarisationsprismas 
lässt sich mechanisch präzise einstellen und wird mit ¢,, bezeichnet. Aus den 
Messwerten können anhand der Gleichungen (3.79) und (3.80) die Gütema- 
ße DoCP, DoLP und AoP := 8 bestimmt werden. Dieses Vorgehen ist nicht 
nur für einen gemessenen Stokes-Vektor S4, sondern auch für eine gemessene 
Müller-Matrix M, anwendbar, indem bspw. die Detektion des Stokes-Vektors 
S, bei unpolarisierter Beleuchtung Sı, = diag(1,0,0,0) simuliert wird: 


Sa = MsS;.- (7.15) 


Um einen Vergleich zu den Messwerten der RPE herzustellen, muss die 
Müller-Matrix mit Lichtwegumkehrung in eine unidirektionale Müller- 
Matrix entsprechend der Gleichung (5.27) umgerechnet werden. Die Evalua- 
tion wurde mit einem Glan-Ihompson-Polarisationsprisma (B. Halle Nachf. 
PGT 2.08.05, Löschungsverhältnis > 1- 10°, = 8mm, Fassungsdurchmesser 
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25 mm) und einer Drehbühne (Zaber RS60A, Genauigkeit unidirektional 0,1°, 
Wiederholbarkeit 0,02°) zur Einstellung des Azimutwinkels durchgeführt. 
Die Abb. 7.14a zeigt den Messwert des Grads der zirkularen Polarisation 
DoCP.xp abhängig vom Drehwinkel ¢,,, wobei die maximale Abweichung 
vom Ideal ADoCP exp = 1,5 - 10°? beträgt. Ebenso zeigt die Abb. 7.14b die 
Winkelabhängigkeit des Grads der linearen Polarisation DoLP,,, mit ei- 
ner maximalen Abweichung von Apap = 3 : 1073. Der Azimutwinkel der 
Polarisation AoP,,, ist als Absolutwert in Abb. 7.14c und als Abweichung 
zwischen experimentellem Messwert und ¢,, in Abb. 7.14d abgebildet, wobei 
die maximale Abweichung A,» = 0,33° beträgt und somit etwas oberhalb 
der Genauigkeit der Drehbühne liegt. Die Berechnung des Azimutwinkels der 
Polarisation erfolgte dabei nicht anhand des Stokes-Vektors, sondern anhand 
der gemessenen Müller-Matrix nach Gleichung (5.36). Ein weiteres Güte- 
maß zur Charakterisierung des PSD ist die in Gleichung (3.94) eingeführte 
normierte Konditionszahl, deren Wert cond,orm(Ap(PusPv)) = 0,73 beträgt, 
wobei p = (py, Py) ein exemplarisches, zufällig ausgesuchtes Pixel ist. 


Diese Werte lassen sich mit den Werten anderer abbildenden Polarisationszu- 
standsdetektoren vergleichen. Die Polarisationskamera SALSA von Bossa No- 
va Vision [Ved11] enthält folgende Spezifikationen der Maximalabweichun- 
gen: für den linearen Polarisationsgrad Af}3“ = 1,4 - 1072, für den zirku- 
laren Polarisationsgrad Au" = 1,2 - 107? und für den Azimutwinkel der 
Polarisation ASS“ = 0,81°. Die normierte Konditionszahl der Analysema- 
trix Asarsa’ beträgt cond,orm(Asarsa) = 0,26. Die Gütemaße des abbildenden 
Ellipsometers sind mit der Polarisationskamera SALSA durchaus vergleichbar 


oder liegen sogar näher an den Optimalwerten. 


1 https://www.bossanovavision.com/wp-content/uploads/Publications/SALSA- 
Calibrationreport.pdf (20.07.2021) 
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Abbildung 7.14: Die Schaubilder zeigen verschiedene Kenngrößen des detektierten Polarisati- 
onszustands während der Rotation eines Polarisationsprismas mit einer Dreh- 
bühne. Der Grad der zirkularen Polarisation ist in (a), der Grad der linearen 
Polarisation in (b), die detektierten Azimutwinkel in (c) und die Differenz zwi- 
schen den detektierten Azimutwinkeln und den Drehwinkeln der Drehbühne 
in (d) abgebildet. 
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7.5 Untersuchung gekriimmter Oberflächen 


In diesem Abschnitt werden die vorgestellten, verschiedenen Methoden zur 
Messung des Oberflachenreliefs und des Normalenfelds untersucht. Dazu ge- 
hört die Verwendung von monokularem Stereo mittels Orthogonalprojektio- 
nen, die Messung bei Substraten mit bekanntem Brechungsindex und die Mes- 
sung bei unbekannten Medien mithilfe eines rotierenden Reflektors. 


7.5.1 Bestimmung der Topographie-bezogenen 
Modellparameter mit Probenpraparation 


Die Messung des Oberflächenreliefs mithilfe des Marker-basierten Verfahrens 
aus Abschnitt 5.7.1 wurde an einer plan-konvexen Zylinderlinse (Abmessung 
50x60 mm, f = -90 mm, Krümmungsradius ca. 46,5 mm) evaluiert. Die Pro- 
be wurde auf ein Goniometer (Zaber LMG40-T4, Wiederholbarkeit 0,005°) 
montiert und in 0,4°-Schritten von —8° bis 6,8° in der Winkellage variiert, 
um eine Kamerabewegung zu simulieren. Insbesondere plane und rundför- 
mige Oberflächen wie die verwendete plan-konvexe Linse können mit einer 
sehr hohen Präzision hergestellt werden, wodurch Abweichungen zum CAD- 
Modell üblicherweise im Wellenlängenbereich liegen. Daher eignet sich die 
Linse als Referenzobjekt für de 3D-Rekonstruktion. Die verwendeten Mar- 
ker sind Schnipsel einer Retroreflexfolie mit einer Größe von ca. 4 mm?, die 
entsprechend der Abb. 7.15a auf die Oberfläche der plan-konvexen Linse sta- 
tistisch verteilt aufgestreut wurden. Abb. 7.15b zeigt das Rekonstruktionser- 
gebnis für einen Ausschnitt von 50x52 mm?. Zu sehen sind die Retroreflex- 
Schnipsel als schwarze Flecken, die gefittete B-Spline-Oberfläche als Heat- 
map, die Oberflächennormalen als blaue Linien und vier der insgesamt 38 Ka- 
meraposen. Betrachtet man die Differenz des Höhenprofils zwischen gefitteter 
B-Spline-Oberfläche und CAD-Modell an mehreren Abtastpunkten, so beträgt 
der RMSE 80 um [Neg19a]. Der RMSE der Winkelabweichung der Oberflä- 
chennormalen beträgt 0,3°. Das Rekonstruktionsverfahren setzt kein Vorwis- 
sen über die Kameraposen voraus, sondern berechnet diese simultan mit der 
Oberflächenrekonstruktion. Der RMSE der Winkelabweichung zwischen den 
berechneten Kameraposen und den Goniometerwinkeln beträgt 0,1°. 
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(a) (b) 


Abbildung 7.15: In (a) ist ein Schaubild der plan-konvexen Zylinderlinse mit aufliegenden Mar- 
kern visualisiert. Das Ergebnis der 3D-Rekonstruktion ist in (b) dargestellt. Ab- 
geänderter Nachdruck mit Genehmigung aus [Neg19a]. Copyright 2019, De 
Gruyter. 


Mehrere Optimierungen sind bei dem vorgestellten Verfahren denkbar. Die 
Bewegung der Probe mit dem Goniometer birgt die Gefahr, dass sich die Mar- 
ker zwischen den Messungen verschieben. Die Montage des abbildenden Fl- 
lipsometers auf einem Goniometer entsprechend der Abb. 2.2 hätte sowohl 
bei der ellipsometrischen Datenaufnahme als auch bei der Marker-basierten 
3D-Rekonstruktion Vorteile. Für eine präzise 3D-Rekonstruktion sind die ver- 
wendeten Marker noch zu groß und die Dichte der Markerpositionen zu ge- 
ring. Das nicht-uniforme Abtasttheorem ist aufgrund der geringen Dichte 
trotz des guten Rekonstruktionsergebnisses nicht erfüllt [Neg19a]. Eine deut- 
liche Verkleinerung der Marker auf einen Durchmesser von @ = 100 um ist 
möglich [Nil04] und würde das Rekonstruktionsergebnis vermutlich deutlich 
verbessern. 
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7.5.2 Bestimmung der Topographie-bezogenen 
Modellparameter bei Substraten 


Bei optisch isotropen Substraten mit bekanntem Brechungsindex lässt sich 
nach den Gleichungen (3.115) und (5.36) die Oberflachennormale direkt aus 
der Jones- bzw. Miiller-Matrix berechnen. Die Rekonstruktion der Oberfla- 
che wird an einem Parabolspiegel (Thorlabs MPD249-M03) bestehend aus 
einem unbeschichteten Gold-Substrat evaluiert (n au = 9208 — 2,938i). Die 
Abb. 7.16a und 7.16b zeigen das Rekonstruktionsergebnis des Normalenfelds 


x/mm x/ mm 
0 
=20 0 jg S -20 0 20 Ps 
50° 10° 
45° 0° 
40° —10° 
(a) (b) 
x/mm x/mm A. / 
um 
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20 
80 
60 
0 40 
20 
0 
L390) —20 
0) (a) 


Abbildung 7.16: (a)-(c) zeigen jeweils die Messwerte eines Parabolspiegels für Os, ps und Zs, 
die aus der gemessenen Müller-Matrix unter der Annahme eines bekannten 
Brechungsindex berechnet wurden. Die Differenz von Oberflächenrelief und 
CAD-Modell ist in (d) abgebildet. Abgeänderter Nachdruck mit Genehmigung 
aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. B 38, 034012 (2020). Copyright 2020, AVS. 
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der Oberfläche parametriert durch Os und ¢s. Basierend auf dem Verfahren 
aus [Neu02a] wird aus dem Normalenfeld das Oberflächenrelief z(x,y) be- 
rechnet und daraus die Differenz Zg „ zwischen berechnetem Oberflächenre- 
lief und dem CAD-Modell des Parabolspiegels; siehe Abb. 7.16c und 7.16d. 
Für einen Vergleich der Messwerte mit dem CAD-Modell ist zunächst eine 
Registrierung der 3D-Modelle erforderlich. Überführt man beide Modelle in 
3D-Punktwolken, liefert der ICP-Algorithmus (engl. iterative closest point) die 
gesuchte Registrierung [Sze11]. Allerdings ist dieses Verfahren in dem hier 
betrachteten Anwendungsfall nicht ausreichend robust, so dass in einem Vor- 
verarbeitungsschritt die Registrierung anhand der Normalenfelder über ei- 
ne nichtlineare Optimierung berechnet wird. Ein Vergleich der Messdaten 
mit dem CAD-Modell liefert folgende Werte für den mittleren absoluten Feh- 
ler (engl. mean absolute error, MAE): MAE(;) = 0,3°, MAE(¢s) = 0,6° und 
MAE(Zs a) = 18 um [Neg20a]. Die Fertigungstoleranz des Parabolspiegels ist 
nicht spezifiziert, allerdings ist von einer größeren Fertigungstoleranz als bei 
planen und rundförmigen Oberflächen auszugehen. 


7.5.3 Bestimmung der Topographie- und 
Material-bezogenen Modellparameter 


Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Oberflächenrelief spie- 
gelnder Oberflächen mit dem abbildenden Ellipsometer ziemlich präzise 
rekonstruiert werden kann, falls der Brechungsindex bekannt ist. Im Fol- 
genden wird das Messverfahren aus Abschnitt 5.7.3 evaluiert, das ohne 
Vorwissen über die untersuchte Probe auskommt. Zunächst wird das Nor- 
malenfeld und das Oberflächenrelief eines Oberflächenspiegels untersucht, 
welcher in Abb. 7.17a abgebildet ist. Der Oberflächenspiegel wird unter 
einem schrägen Lichteinfall beleuchtet, wie an den Werten von 95 und Zs aus 
den Abb. 7.17b und 7.17d ersichtlich. Idealerweise ist der Oberflächenspiegel 
eine Ebene. Die Werte für Zsa werden daher über den Abstand der Werte 
Zs zu einer Ausgleichsebene berechnet und sind in Abb. 7.17e abgebildet. 
Ein Vergleich der Messdaten mit der Ausgleichsebene ergibt folgende Werte 
der Fehler- bzw. Streuungsmaße: MAE(8;) = 0,014°, MAE(ds) = 0,023° und 
MAE(Zs 4) = 1,38 um. 
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Abbildung 7.17: In (a) ist ein Foto eines Oberflächenspiegels abgebildet. Die Messwerte für Oş 
sind in (b), für ds in (c), für Zs in (d) und für Zs a in (e) abgebildet. Abgeänderter 
Nachdruck mit Genehmigung aus Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. B 38, 014016 
(2020). Copyright 2020, AVS. 


Als Nächstes wird die Topographie und die Müller-Matrix des Parabolspiegels 
(Ihorlabs MPD249-M03) untersucht. Die Abb. 7.18a bis 7.18d zeigen wieder 
die Einfalls- und Azimutwinkel, das Oberflächenrelief und die Abweichung 
zum CAD-Modell. Es ergeben sich folgende Fehlermaße: MAE(d;) = 0,3°, 
MAE(¢s) = 0,7° und MAE(Zs a) = 25 um [Neg20a]. Die Abweichungen zum 
CAD-Modell sind mit denen aus Abschnitt 7.5.2 vergleichbar, obwohl völlig 
unterschiedliche Messverfahren genutzt wurden. Anhand des gemessenen 
Azimutwinkels kann nun zunächst die Müller-Matrix ohne Lichtwegumkeh- 
rung berechnet werden; siehe Gleichung (5.27). 
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Abbildung 7.18: (a)-(c) zeigen jeweils die berechneten Messwerte für Os, Ọs und Zs mit der 
Methode des rotierenden Reflektors und (d) zeigt die Differenz von Oberflä- 
chenrelief und CAD-Modell. Abgeänderter Nachdruck mit Genehmigung aus 
Negara et al., J. Vac. Sci. Technol. B 38, 014016 (2020). Copyright 2020, AVS. 


Schließlich lässt sich daraus über den Einfallswinkel der komplexe Bre- 
chungsindex des Gold-Substrats berechnen. Der reelle Brechungsindex und 
der Extinktionskoeffizient sind in den Abb. 7.19a und 7.19b abgebildet. 
Mit dem spektroskopischen Ellipsometer wurde ein Brechungsindex von 
n = 0,198 — 2,977i für einen vergoldeten Oberflächenspiegel (Thorlabs 
PF10-03-M03) bei A = 625 nm gemessen. Unter der Annahme, dass die Bre- 
chungsindizes des Plan- und Parabolspiegels identisch sind, erhält man 


MAE(ns) = 0,013 und MAE(xs) = 0,037 [Neg20a]. 
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Abbildung 7.19: (a) zeigt den reellen Brechungsindex und (b) den Extinktionskoeffizienten, die 
über eine inverse analytische Abbildung aus der Müller-Matrix ohne Lichtweg- 
umkehrung und dem Einfallswinkel berechnet wurden. Abgeänderter Nach- 
druck mit Genehmigung aus [Neg20a]. Copyright 2020, American Vacuum So- 
ciety. 
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Zu guter Letzt wird eine 20x20 mm? große, plane Si-Probe mit einer SiO,- 
Beschichtung untersucht. Die Abbildungen Abb. 7.20a und 7.20b zeigen den 
Einfalls- und den Azimutwinkel. Die Abweichungen des Oberflächenreliefs 
zu einer Ausgleichsebene ist in Abb. 7.20c abgebildet. Der Randbereich der 
Silizium-Probe wurde ausmaskiert, da im Grenzbereich zwischen Probe und 
Hintergrund die Messunsicherheit besonders hoch ist. Wie auch beim Ober- 
flächenspiegel wird die Ebene mit geringer Messunsicherheit rekonstruiert. 
Aus den Müller-Matrizen kann über die Gleichung (3.122) die Schichtdicke 
bestimmt werden. Dabei ist die Kenntnis der Brechungsindizes von Substrat 
und Beschichtung erforderlich. Über den in der Formel eingehenden Einfalls- 
winkel ist jedoch kein Vorwissen nötig. Die Referenzwerte der Brechungs- 
indizes von Si und SiO, wurden der Auswertesoftware DeltaPsi2 von Ho- 
riba entnommen: n., = 3,885 — 0,0165i und n,o, = 1,457 bei A = 625nm. 
Die damit berechneten Schichtdicken sind in Abb. 7.20d abgebildet. Mit dem 
Horiba-Ellipsometer wurde bei der Sensorkalibrierung durch den Hersteller 
eine Schichtdicke von 82,9 nm an einem Messpunkt gemessen, wobei das Kon- 
fidenzintervall mit +15 A spezifiziert ist. Der größte Anteil der Messwerte 
aus Abb. 7.20d liegt somit innerhalb dieses Konfidenzintervalls. Lediglich am 
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linken Rand der Probe erhält man Schichtdicken die größer sind und außer- 
halb des Konfidenzintervalls liegen. Im oberen, mittleren Bereich sind Aus- 
reißer zu sehen, die weiß markiert wurden. Man erhält folgende Fehlermaße 
für die Topographie und Schichtdicke: MAE(8;) = 0,007°, MAE($s) = 0,008°, 
MAE(d;) = 9,9 A. Insgesamt stehen die Messwerte beider Ellipsometer in gu- 
ter Übereinstimmung. Um die Plausibilität der örtlichen Schichtdickenvertei- 
lung abschließend zu beurteilen, wäre jedoch eine zweidimensionale Abtas- 
tung der Probe mit dem spektroskopischen Ellipsometer erforderlich. 
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Abbildung 7.20: (a)-(c) zeigen die Topographie-bezogenen Modellparameter und (d) die Schicht- 
dicke einer SiO,-Beschichtung auf einem Si-Substrat. 


8 Abschlussbemerkungen 


In den letzten Jahren hat sich die Ellipsometrie mit Lichtwegumkehrung un- 
ter Verwendung von Retroreflexfolien als vielversprechende Möglichkeit her- 
auskristallisiert, beliebig geformte Oberflächen zu vermessen und somit das 
Anwendungsfeld der Ellipsometrie sowohl in der industriellen Sichtprüfung 
als auch im akademischen Bereich zu erweitern. Das vorgestellte abbildende 
Ellipsometer erbringt den Machbarkeitsnachweis für das neuartige Messprin- 
zip und zeigt eine Möglichkeit für die praktische Umsetzung auf. Zu diesem 
Themenfeld wurden Publikationen veröffentlicht und Patente eingereicht, um 
die mit früheren Publikationen verbundenen Einschränkungen zu überwin- 
den und schließlich eine fast uneingeschränkte Erweiterung der „klassischen“ 
Ellipsometrie hin zur Vermessung beliebig geformter Oberflächen zu ermögli- 
chen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse aus 
den vorhergehenden Kapiteln zusammengefasst und weitere, mögliche Ent- 
wicklungen vorgeschlagen. 


8.1 Zusammenfassung der Beiträge und 
Ergebnisse 


In dieser Arbeit wurde das Potenzial der Ellipsometrie mit Lichtwegum- 
kehrung allgemein und speziell bei Verwendung von mikrostrukturierten 
Retroreflexfolien beleuchtet. In Kapitel 2 wurde ein Überblick über die grund- 
legenden Messgrößen in der Ellipsometrie, das Messprinzip, wesentliche 
Entwicklungen und verschiedene Aufbauten eines Ellipsometers wieder- 
gegeben. Abbildende Ellipsometer sind für die industrielle Sichtprüfung 
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zwar prädestiniert, erfordern jedoch im Vergleich zu punktmessenden Laser- 
Ellipsometern i.d.R. einiges an Mehraufwand, um eine quantitative Messung 
zu ermöglichen [Asi08]. Bisherige Ellipsometer sind zudem nur eingeschränkt 
für die Charakterisierung von gekrümmten Oberflächen verwendbar. Es wur- 
den im Stand der Technik zwar vielversprechende punktmessende Systeme 
zur Charakterisierung von gekrümmten Oberflächen realisiert, die Lösung 
aus [Neu02b] erfordert jedoch bspw. eine kontinuierliche mechanische Hö- 
hennachführung bzw. Fokusvariation beim Abscannen einer gekrümmten 
Oberfläche. Die Punktmessung und die Fokusvariation verringern die Mess- 
geschwindigkeit. Ebenfalls im Stand der Technik wurde ein grundlegend 
neuartiger optischer Aufbau vorgestellt, bei dem das Problem der spekularen 
Reflexion an gekrümmten Oberflächen mithilfe der polarisationserhaltenden 
Retroreflexion gelöst wird [Har99, Har12], was den Ausgangspunkt der 
vorliegenden Arbeit bildete. 


In Kapitel 3 wurden zunächst die theoretischen Grundlagen der linearen und 
nichtlinearen Wellenoptik wiedergegeben, um darauf aufbauend den Jones- 
und Müller-Formalismus herzuleiten und für (fast) beliebige örtlich und zeit- 
lich variierende Lichtwellen zu verallgemeinern. Für die Messung des Pola- 
risationszustands wurde eine neue Variante des DoAmP theoretisch erarbei- 
tet [Neg19b], deren Analysematrix sich durch besonders hohe Werte der nor- 
mierten Determinante und Konditionszahl auszeichnet und eine besonders 
einfache Fertigung erlaubt. Erstmalig wurde dabei eine Variante des DoAmP 
vorgeschlagen, um über das gesamte visuelle Spektrum eine niedrige Mess- 
unsicherheit zu erreichen. Auf wichtige analytische Formeln für die Ellipso- 
metrie an ebenen Oberflächen wurde in dem Kapitel ebenfalls eingegangen. 


Das Funktionsprinzip der verwendeten polarisationserhaltenden Retroreflex- 
folie im Speziellen und von mikrostrukturierten Retroreflexfolien im Allge- 
meinen wurde in Kapitel 4 behandelt. Aufgrund von räumlichen Symmetrien 
der Mikroelemente sind die allermeisten Retroreflexfolien unter Normallicht- 
einfall polarisationserhaltend, es sei denn, die Polarisationserhaltung wird 
durch andere Effekte gestört, wie die Transmission in anisotropen Medien 
oder eine nichtideale Mikrostruktur. Während Mikrokugel-basierte Retro- 
reflektoren über einen großen Einfallswinkelbereich polarisationserhaltend 


214 


8.1 Zusammenfassung der Beiträge und Ergebnisse 


wirken, ist dies bei Mikrotripel-Retroreflektoren nicht der Fall. Allerdings 
gibt es Anwendungsfälle, wo eine Einfallswinkel-abhängige Polarisationszu- 
standsänderung erwünscht ist. Neben den Polarisationseigenschaften wurde 
auch der Reflexionsgrad untersucht, da dieser das Signal-Rausch-Verhältnis 
beeinflusst. 


In Kapitel 5 wurde das abbildende Ellipsometer basierend auf dem neuen 
Messprinzip und die dazugehörige Messgleichung für die RPE vorgestellt. 
Es wurde ein funktionaler Zusammenhang zwischen der UE und der RPE 
bei Betrachtung der Messwerte W und A sowie der Müller-Matrizen her- 
gestellt. Die Messwerte ohne Retroreflexion können aus den Messwerten 
mit Retroreflexion zurückgerechnet werden. Für ¥ und A sowie für die 
Jones-Matrix verdoppelt sich die Anzahl der Mehrdeutigkeiten. Die An- 
zahl der Mehrdeutigkeiten ist somit bei isotropen und anisotropen, nicht- 
depolarisierenden Medien identisch. Bei depolarisierenden Medien können 
im Müller-Formalismus bis zu acht mögliche Lösungen auftreten. Viele wich- 
tige Probleme in der UE sind über direkte Verfahren lösbar. Aufgrund des 
funktionalen Zusammenhangs zwischen der UE und der RPE können diese 
direkten Verfahren bei der RPE wiederverwendet werden, solange die Ober- 
flächennormale bekannt ist. Durch Verkettung der genannten funktionalen 
Abhängigkeiten erhält man eine Auswertealgorithmik, die mit direkten Ver- 
fahren ein breites Anwendungsspektrum abdeckt. Beispielsweise lässt sich 
damit das Schichtwachstum eines Schichtstapels auf einer Linsenoberfläche 
in einer Beschichtungsanlage in-situ messen. Direkte Verfahren vermeiden 
einige Probleme der numerischen Optimierung wie lokale Minima, geeignete 
Startwerte sowie die Suche aller globalen Minima und bringen insbesondere 
für die abbildende Ellipsometrie eine große Performancesteigerung mit sich. 
Die vorgestellten funktionalen Abhängigkeiten zwischen der UE und der 
RPE helfen zudem, bekannte Methoden der explorativen Analyse für die RPE 
wiederzuverwenden. Dazu gehört die Messung des Depolarisationsindex, der 
Kreuzpolarisation, des Dichroismus, der Verzögerung und die Untersuchung 
von Symmetrien. Dafür ist die Kenntnis des Azimutwinkels nötig, der z. B. bei 
isotropen Medien aus der Müller-Matrix mithilfe der vorgestellten analy- 
tischen Funktionen berechnet werden kann. Im Vergleich zu alternativen 
Berechnungsformeln erreicht man damit eine minimale Messunsicherheit 
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bei der Messung des Azimutwinkels. Fir unbekannte Medien kann der 
Azimutwinkel aus einer gemessenen Müller-Matrix nicht bestimmt werden. 
Um dies zu zeigen wurden die Freiheitsgrade der Miiller-Matrizen, die mit 
der UE und der RPE aufgenommen wurden, miteinander verglichen und zu 
den Materialklassen in Beziehung gesetzt. Weiter wurde gezeigt, dass die 
RPE in den meisten Anwendungsfallen das gleiche Potenzial wie die UE 
aufweist, da die untersuchten Medien in Reflexionsanordnung meist reziprok 
und richtungsinvariant sind. Allerdings wurde auch gezeigt, dass nicht alle 
Anwendungsfälle durch die RPE abgedeckt werden. Möchte man nur die 
Oberflächennormale bestimmen, so wurden zwei Verfahren vorgestellt, die 
für alle Materialklassen angewendet werden können. Das erste Verfahren 
berechnet eine 3D-Rekonstruktion des Oberflächenreliefs einer präparierten 
Oberfläche anhand von Aufnahmen einer Kamera mit telezentrischer Abbil- 
dungsoptik. Dieses Verfahren erfordert keine geänderte Sensorkonfiguration 
und stellt keine Anforderungen an die Genauigkeit der Polarisationsmes- 
sungen. Es eignet sich besonders für Laborumgebungen im akademischen 
Umfeld, welches ein wichtiges Einsatzfeld der Ellipsometrie bildet. Das zwei- 
te Verfahren berechnet das Normalenfeld aus den Richtungsvektoren der 
reflektierten Lichtstrahlen, die aus den modulierten Müller-Matrizen eines 
rotierenden Reflektors gewonnen werden. Motiviert wurde dieses Verfahren 
durch die winkelabhängigen Polarisationseigenschaften von unbeschichteten 
Mikrotripeln, die in der Theorie ebenfalls eine Topographie-Messung ermög- 
lichen. Praktisch scheitert dies jedoch an der Verfügbarkeit solcher Folien 
mit den gewünschten Polarisationseigenschaften. Die zweite Methode setzt 
allerdings voraus, dass die Müller-Matrix der Probe regulär ist. Beide Me- 
thoden zur separaten Messung der Oberflächennormalen bieten den Vorteil, 
Mehrdeutigkeiten zu reduzieren und große Messunsicherheiten aufgrund 
von Parameter-Korrelationen zu vermeiden, was bei einer Modell-basierten 
Messung mit spektroskopischer Ellipsometrie zu Problemen führen kann. Bei- 
spielsweise kann es in manchen Anwendungsfällen schwierig bis unmöglich 
sein die Schichtdicke und den Einfallswinkel simultan zu bestimmen. 


Die Funktionsfähigkeit des abbildenden Ellipsometers beruht auf der Annah- 
me, dass eine präzise Polarisationsmessung auch dann möglich ist, wenn die 
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Parameter des optischen Systems unbekannt sind. Dies wird durch eine Sen- 
sorkalibrierung sichergestellt. Auch handelsübliche Ellipsometer erfordern in 
regelmäßigen Abständen eine Sensorkalibrierung. Die Kalibrierroutine aus 
Kapitel 6 ist an den optischen Aufbau des abbildenden Ellipsometers ange- 
passt und berechnet die Kalibrierung pixelweise in drei Stufen unter geänder- 
ten Bedingungen. Bis auf einen Polfilter und einen Spiegel bzw. Retroreflek- 
tor werden keine Kalibrierproben benötigt, insbesondere keine Verzögerungs- 
elemente, die herstellungsbedingt größere Toleranzen aufweisen als Polfilter. 
Diese Einfachheit im Vergleich zum de-facto Standard der UE, der Eigenwert- 
basierten Kalibrierung [Com99], funktioniert nur unter gewissen Annahmen: 
Erstens muss das emittierte Licht polarisationsunabhängig die gleiche Inten- 
sität aufweisen und zweitens muss es vollständig polarisiert sein. Ob es sich 
um harte Annahmen oder, aufgrund von Mittelungseffekten bei der Modula- 
tion des PSG, um weiche Annahmen handelt, bedarf weiterer Untersuchung. 
Jedenfalls ist die Eigenwert-basierte Kalibrierung nicht ohne Weiteres auf die 
RPE übertragbar, da gemessene Müller-Matrizen nur einen 10-dimensionalen 
Unterraum aufspannen, während der Raum bei der UE 16-dimensional ist. Ge- 
genüber anderen, mehrstufigen Kalibrierverfahren für RPE [Mac12] erfordert 
das vorgestellte Verfahren keine Änderungen innerhalb des Sensors, insbe- 
sondere keine mechanischen Änderungen und keine Einbringung und Justie- 
rung von Kalibrierproben, was einen großen Vorteil darstellt. 


Experimentelle Ergebnisse des Laser-Messsystems, des spektroskopischen 
Ellipsometers und des abbildenden Ellipsometers wurden in Kapitel 7 prä- 
sentiert. Die theoretisch vorhergesagte Wellenlängen-unabhängige Polari- 
sationserhaltung symmetrischer Strukturen konnte experimentell für die 
Retroreflexfolie mit offenliegenden Mikrokugeln über einen Einfallswin- 
kelbereich von +30° bestätigt werden. Für Retroreflexfolien bestehend aus 
Mikrotripeln gilt dies nur zum Teil. Zwar wurde eine Retroreflexfolie mit der 
erwarteten achromatischen Polarisationserhaltung gefunden, der auf einen 
geometrisch-optischen Effekt als Ursache hindeutet. Allerdings weist die 
Mikroskopaufnahme nicht die erwartete Mikrostruktur auf. Eine mögliche 
Ursache für die beobachteten Polarisationszustandsänderungen bei den üb- 
rigen Retroreflexfolien bildet die Lichttransmission durch die Schutzschicht 
der pyramidalen Mikrotripel. 
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Die Genauigkeit der Messwerte des abbildenden Ellipsometers wurde an ver- 
schiedenen Proben mit ebenen und gekrümmten Oberflächen untersucht. Die 
auf der Rotation des Reflektors basierende Messmethode zur Bestimmung von 
Os und $; wurde mit einer direkten Messung von s und ds an einem Sub- 
strat mit bekanntem Brechungsindex verglichen. In beiden Fällen erhielt man 
ähnliche Messabweichungen für 6, und d;. Mit dem rotierenden Reflektor 
wurde zusätzlich der Brechungsindex und die Schichtdicke an ebenen und 
gekrümmten Oberflächen aus isotropen Medien gemessen. Darüber hinaus 
ist auch die Oberflächencharakterisierung anisotroper und depolarisierender 
Proben möglich. Die Charakterisierung einer Calcit-Oberfläche erwies sich 
jedoch aufgrund der geringen Reflektanz als problematisch. Für die Winkel- 
koordinaten der Oberflächennormalen, das Oberflächenrelief, den Brechungs- 
index sowie die Schichtdicke wurden die folgenden mittleren absoluten Fehler 
gemessen: 0,3° für Os, 0,7° für $s, 25 um für Zs, a, 0,013 für n, 0,037 für x und 
9,9A für d. Als Referenzwerte diente dabei ein CAD-Modell, Referenzwer- 
te des spektroskopischen Ellipsometers und eine beschichtete Kalibrierprobe. 
Diese geometrischen Messabweichungen sind als Maximalwerte zu interpre- 
tieren, da sie auch andere Ursachen haben könnten, wie eine unpassende Re- 
gistrierung oder ein ungenaues 3D-Modell. 


82 Ausblick 


Das Messprinzip lässt sich ohne Weiteres auf eine Multi- oder Hyperspek- 
tralmessung erweitern, welche in den letzten Jahrzehnten sich zum Standard 
entwickelt hat. Dies ließe sich beim abbildenden Ellipsometer z.B. durch Ver- 
wendung von Filterrädern oder einer breitbandigen Beleuchtung und akusto- 
optischen Modulatoren auf Beleuchtungsseite erreichen. Solange kein Vor- 
wissen über die Oberfläche in Form eines Dispersionsmodells vorhanden ist, 
kann die Datenaufnahme und Datenauswertung analog zur Einwellenlängen- 
Ellipsometrie erfolgen. Andernfalls sind numerische Optimierungsverfahren 
bei der Auswertung von spektral-aufgelösten Messwerten unumgänglich. Die 
zuvor genannten Vorteile einer separaten Messung der Oberflächennormalen 
gelten bei der spektroskopischen Ellipsometrie analog. 
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Weitere Untersuchung ist zudem zu den Möglichkeiten der Modulation der 
Polarisationseigenschaften des Retroreflektors erforderlich. Eine solche Mo- 
dulation kann nicht nur für eine Topographie-Messung genutzt werden, son- 
dern birgt auch das Potenzial, die Einschränkung der RPE auf zehn Freiheits- 
grade bei der Messung der Müller-Matrix zu umgehen. Ob diese Grenze über- 
schritten werden kann, ist bislang ungeklärt. 


Für einen Produktiveinsatz gibt es noch viel Verbesserungspotenzial bei der 
Messgeschwindigkeit, die nicht optimiert wurde. Momentan werden Bilder 
einzeln aufgenommen und gemittelt. Durch Aufnahme einer Bildserie mit der 
maximalen Bildfrequenz der Polarisationskamera von 163 fps würde die Bild- 
aufnahme nur noch einen Bruchteil beanspruchen. Um die Umschaltzeiten des 
PSG und PSD zu verringern, gibt es zwei Ansätze: Entweder man ersetzt die 
mechanische Bewegung durch Flüssigkristalle oder photoelastische Modula- 
toren [Qi17]. Oder man verwendet eine Aktorik mit kürzeren Umschaltzeiten, 
wie Filterräder und Kugeldrehverbindungen. Für die Modulation der Polari- 
sationseigenschaften des Retroreflektors wie im vorgestellten Verfahren zur 
Topographie-Messung erscheint jedoch nur eine mechanische Variante sinn- 
voll. 


Ein wichtiges Anwendungsfeld, das vom abbildenden Ellipsometer nicht 
abgedeckt wird, für die Vermarktung jedoch von herausragendem Interesse 
ist, ist die mikroskopische Ellipsometrie. Insbesondere im wichtigen, akade- 
mischen Umfeld benötigt man nicht nur eine hohe Tiefenauflösung, sondern 
auch eine hohe laterale Auflösung. Wenig erfolgversprechend scheint es, 
durch Bewegung eines mikrostrukturierten Retroreflektors und Bildfilte- 
rung ein hochauflösendes Abbild der untersuchten Probe zu gewinnen. Das 
Problem liegt darin, dass die Wellenfront des auftreffenden Lichtes durch 
die Mikrostruktur gestört wird. Gepumpte phasenkonjugierende Spiegel 
scheinen dagegen eine vielversprechende Möglichkeit zu sein, auf einem 
kleinen Raumvolumen durch Verwendung starker Laser das auftreffende 
Licht mit einer fast idealen Wellenfront zu reflektieren. Die nachteilhaften 
Polarisationseigenschaften phasenkonjugierender Spiegel sind vermutlich 
durch zusätzliche Polarisationsoptiken und einem damit einhergehenden 
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8 Abschlussbemerkungen 


Intensitätsverlust beherrschbar. Ob phasenkonjugierende Spiegel tatsäch- 
lich mit den gewiinschten optischen Eigenschaften und Raumdimensionen 
hergestellt werden können, bedarf einer tiefer gehenden Untersuchung. 
Eine spektrale Messung scheint mit phasenkonjugierenden Spiegeln nur im 
Zeitmultiplexverfahren möglich zu sein. 
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DoAmP 


DoAp 


DoFP 


DoT 


EM-Feld 
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FEM 


FFT 


bidirektionale Reflektanzverteilungsfunktion (engl. bidirec- 
tional reflectance distribution function) 


CIL-Code (engl. common intermediate language) 


Polarisationszustandsdetektor mit Amplitudenteilung (engl. 
division-of-amplitude polarimeter) 


Polarisationszustandsdetektor mit Aperturteilung (engl. divi- 
sion-of-aperture polarimeter) 


Polarisationszustandsdetektor mit Unterteilung der Bildebe- 
ne (engl. division-of-focal-plane polarimeter) 


Polarisationszustandsdetektor mit Zeitunterteilung (engl. di- 
vision-of-time polarimeter) 


elektromagnetisches Feld 


Polarisationszustandsdetektor mit teilspiegelnden Detekto- 
ren (engl. four detector polarimeter) 


Finite-Elemente-Methode 


schnelle Fourier-Transformation (engl. fast fourier transform) 
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GHPW 


GIPW 


HIPW 


IR 


LED 


MAE 


NIR 


OLED 


PSD 


PSG 


RMSE 


RPE 


SNR 


TIR 
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generelle homogene ebene Welle (engl. general homogeneous 
plane wave) 


generelle inhomogene ebene Welle (engl. general inhomoge- 
neous plane wave) 


harmonische inhomogene ebene Welle (engl. harmonic inho- 
mogeneous plane wave) 


infraroter Wellenlangenbereich 

Leuchtdiode (engl. light-emitting diode) 

mittlerer absoluter Fehler (engl. mean absolute error) 
naher infraroter Wellenlangenbereich (bis 3 um) 
organische Leuchtdiode (engl. organic light emitting diode) 


Polarisationszustandsdetektor (engl. polarization state detec- 
tor) 


Polarisationszustandsgenerator (engl. polarization state gene- 
rator) 


quadratisches Mittel (engl. root-mean-square error) 


Ellipsometrie mit Lichtwegumkehrung (engl. return-path el- 
lipsometry) 


Signal-Rausch-Verhältnis (engl. signal-to-noise ratio) 


totale interne Reflexion 


Abkürzungsverzeichnis 


UE Ellipsometrie ohne Lichtwegumkehrung (engl. unidirectional 
ellipsometry) 
VIS visueller Wellenlängenbereich 
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A Anhang 


A.1 Fourier-Transformation 


A.1.1 Eindimensionale Fourier-Transformation 


Die Integration bei der Fourier-Transformation beruht auf dem Integralbegriff 
von Lebesgue, der Maßräume und messbare Funktionen voraussetzt [Bro19]. 


Definition 7. (p-fache Integrierbarkeit) Eine messbare Funktion f(t) heißt 
p-fach integrierbar, falls gilt: ~ 


f sofa < æ. (A.1) 


Der lineare Funktionenraum aller p-fach integrierbaren Funktionen wird als 
LP (R,C) bezeichnet [Bro19] und nachfolgende Definitionen von Funktionen- 
räumen und Distributionsmengen enthalten als Argumente die Definitions- 
und Zielmenge. Für die gewöhnliche Fourier-Transformation und die Inver- 
se wird folgende Definition verwendet: 


fo) = (FF)@) = | Poeta, (A.2) 
—1 f 1 Fi iwt 
Io AO = = f Fo) ei dw. (A.3) 
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R sei ein Operator mit der Definition R{f(x)} := f(-x) für eine beliebi- 


ge Funktion f. Dann gilt: RF = 2757}. Neben der gewöhnlichen Fourier- 
Transformation gibt es auch die komplexe Fourier-Transformation $.: 


flo) = (IAO == | foa, (Aa) 
> œ+ib 
-1 f 1 F iot 
fO=(FAO= =f feet aw (A) 
-o+ib 


wobeib € R. Statt der Integration über eine Achse parallel zur Frequenzachse 
kann auch entlang anderer Konturen integriert werden. Wichtig ist hierbei, 
dass fast immer dasselbe Ergebnis herauskommt. Für F, wird vereinfachend 


auch F geschrieben. 


Eine hinreichende und notwendige Bedingung für die Existenz der Fourier- 
Transformation ist, dass f € L!(R,C) [Cha90]. Ungeachtet von Definitions- 
lücken im Frequenzbereich einer Funktion f, kann auch für f € LP(R,C) 
mit 1 < p < 2 eine Fourier-Transformation berechnet werden, wenn man 
die Definition der Fourier-Transformation abändert [Cha90]. Die Forderung 
f € LP(R,C) mit 1 < p < 2 ist jedoch immer noch zu weitreichend: stetige, 
periodische Funktionen sind nicht in LP(R,C) für 0 < p < oo. Um diese Ein- 
schränkung zu umgehen, wird auf sog. generalisierte Funktionen bzw. Distri- 
butionen zurückgegriffen [Cha90]. Diese sind stetige, lineare Funktionale auf 
einem Funktionenraum mit sog. Testfunktionen. Eine reguläre Distribution f 
wird aus einer Funktion f und einer beliebigen Testfunktion g folgenderma- 


Ben gebildet: 


f(g) i= I fog) dx. (A.6) 
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A.1 Fourier-Transformation 


Für die Existenz der Fourier-Transformation einer messbaren Funktion f(t) in 
Form einer Distribution ist es hinreichend, dass f(t) auf jedem endlichen Teil- 
intervall beschränkt ist. Die Menge dieser Funktionen sei L}oc(R,C) [Cha90]'. 
Eine Funktion ist auf einem endlichen Intervall [a,b] beschränkt, falls: 


sup Ol < œ. (A.7) 
tela,b] 


Es sei S(IR,C) c L!(R,C) der Schwartz-Raum der schnell-fallenden und somit 
beschränkten Funktionen [Cha90], D(R,C) c S(R,C) der Funktionenraum 
der glatten Funktionen mit kompaktem Träger und Z(R,C) Cc S(R,C) 
der Funktionenraum der Fourier-Transformationen aus D(R,C). Für alle 
X €{S,D,Z} wird die Menge der Distributionen f : A(R,C) > C mit 
X'(R,C) bezeichnet. Die Fourier-Transformation f € Z'(R,C) einer Distri- 


bution f € D’(R,C) lässt sich über eine beliebige Testfunktion ge Z(R,C) 
auf folgende Art definieren [Cha90]?: 


f(g) = (F)lg) := fQaRFg) = fg). (A.8) 


Ausg € Z(R,C) folgt Fg € D(R,C) und aus g € D(R,C) folgt Fg € Z(R,C). 
Daraus folgt, dass die Fourier-Transformierte einer Distribution f € Z'(R,C) 
eine Distribution f € D’(R,C) ist. 


In der Optik spielt die Exponentialfunktion im Zusammenhang mit evanes- 
zenten Wellen eine besondere Rolle: 


fü) = = T (A.9) 


* Ist die Funktion nur auf einer Nullmenge unbeschrankt, ist dies ebenfalls hinreichend [Cha90]. 
Zur Definition von Nullmengen siehe [Bro19]. 

? Da sich die Definition der Fourier-Transformation in Gleichung (A.2) zu [Cha90] unterscheidet, 
ist aus Konsistenzgründen zwischen Funktionen und regulären Distributionen ein Faktor 277 
erforderlich. 
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Die Fourier-Transformation von f(t) kann nicht als gewöhnliche Funktion 
dargestellt werden, da das Integral divergiert. Da f(t) auf jedem Teilintervall 
beschränkt ist, ist die Fourier-Transformierte der dazugehörigen regulären 


Distribution f : D(R,C) > C: 


z o j © 
fte) = f(5g) = 2 (8) (t) dt = 2x rÒ TO 
J= 


a ESD), (A.10) 
wobei 
u ER ag 
Sg) = f 5) (w)g(w) dw := (—1)/ — (0). (A.11) 
©: 2 Ow 


Das Integral ist hierbei symbolisch und nicht im Sinne des Integralbegriffs 
von Lebesgue zu verstehen, da 6“) die j-te Ableitung der Delta-Distribution 
darstellt. Da diese nur im Ursprung ungleich Null ist, wird über eine Null- 
menge integriert, was nach dem Integralbegriff von Lebesgue Null ergibt. Das 
zweite Gleichheitszeichen in Gleichung (A.10) resultiert aus dem Momenten- 
satz für Fourier-Transformationen [Bey16]. Der Einfachheit halber wird für 
die Fourier-Transformierte von f(t) = ef folgende Notation verwendet und 
ebenfalls als Distribution bezeichnet: 


fw) = 27 = Foe), (A.12) 
L 4 


wobei dies keine vollständige Definition einer Distribution ist und die Konver- 
genz des Grenzwerts nur für Testfunktionen g E€ Z(R,C) sichergestellt ist’. 
Die im Folgenden verwendete unscharfe Trennung in der Notation zwischen 


i Da Fg € D(R,C) c LI(R,C) einen kompakten Träger hat und beschränkt ist, gilt 
f -Fg € L!(R,C) und somit HGA) < œ, wobei f(t) = ef. 
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A.1 Fourier-Transformation 


Distributionen und Funktionen ist u. a. dadurch begriindet, dass fiir eine Dis- 
tribution eine Folge von regulären Distributionen (also Funktionen) angege- 
ben werden kann, sodass der resultierende Grenzwert dieser Folge aus Glei- 
chung (A.6) mit dem Distributionswert übereinstimmt [Cha90]*. Somit kann 
einer Distribution für ein Funktionsargument ein Funktionswert zugewiesen 
werden, falls für dieses Funktionsargument die Funktionswerte der Funktio- 
nen gegen einen Grenzwert konvergieren’. 


Definition 8. (Holomorphe Funktion) Eine Funktion g : U > C heißt ho- 
lomorph auf U C C, falls sie in jedem Punkt u € U komplex differenzierbar 
ist [Dei17]. Im Fall von U = C nennt man die Funktion ganz. 


Der Funktionenraum Z(R,C) kann mithilfe von Gleichung (A.4) zum Funk- 
tionenraum Z(C,C) = {F.g | g € D(R,C)} erweitert werden. Des Weiteren 
kann zu einer Distribution aus D’(R,C) die komplexe Fourier-Transformation 
aus Z’(C,C) mithilfe von Gleichung (A.8) berechnet werden. Testfunktionen 
g € Z(C,C) sind ganz [Cha90] und können daher in jedem Punkt durch eine 
Taylor-Reihe entwickelt werden [Bro09]. Aus Gleichung (A.12) und dem Satz 
von Taylor in der komplexen Ebene folgt [Cha90]: 


7 © yj dig % s nj aig 
fo) ( i ed ( i za = 27g (=) 
= 27 | dm + i)g (w) dw = d(g ), (A.13) 


wobei f € Z'(R,C) und 6 € Z’(C,C). Vereinfacht schreibt man: 


f(@) = 276(@ +i). (A.14) 


* Dies gilt zumindest fiir die in dieser Arbeit betrachteten Klassen von Distributionen. 
* Bei der Delta-Distribution gilt dies für alle Funktionsargumente aus R. \ {0}. 
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Das zweite Gleichheitszeichen in Gleichung (A.13) resultiert aus der Tat- 
sache, dass komplexe Differenzierbarkeit reelle Differenzierbarkeit' im- 
pliziert [Dei17]. Darüber hinaus sind für ganze Funktionen die Werte der 
komplexen und reellen Ableitung auf der reellen Achse und somit auch im 
Ursprung identisch. Da die Ableitung ganzer Funktionen eine ganze Funktion 
ist, gilt diese Eigenschaft auch für Ableitungen höherer Ordnungen. 


A.1.2 Mehrdimensionale Fourier-Transformation 


Die Berechnung der Fourier-Transformation einer Funktion mit mehrdimen- 
sionalem Definitionsbereich f : R” — C erfolgt analog zum eindimensio- 
nalen Fall, da jede Dimension separat in den Frequenzbereich transformiert 
werden kann. Die Menge der p-integrierbaren Funktionen wird analog zum 
eindimensionalen Fall mit LP (R” ,C) bezeichnet (vgl. [Whe15]): 


f(x) € LP(R™, ©) :@ | ro ax < œ. (A.15) 
Rm 


Die Fourier-Transformation einer Funktion mit mehrdimensionalem Defini- 
tionsbereich f : R” — C wird wie folgt berechnet: 


FO) = (Inf) i= | dev, (A.16) 
Rm 
= Grm f fœ)" dy. (A.17) 
Rm 


Eine hinreichende Bedingung fiir die Existenz der Fourier-Transformation ist, 
dass f € L!(R”,C) [Whe15]. Schnell-fallende Funktionen mit mehrdimen- 
sionalem Definitionsbereich werden mit S(IR™,C) bezeichnet [Whe15]. Die 


* Damit ist an dieser Stelle die Ableitung einer komplexwertigen Funktion nach einer reellen 
Variablen gemeint. 
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Erweiterung der anderen Funktionenräume und Distributionsmengen erfolgt 
analog unter Verwendung der mehrdimensionalen Fourier-Transformation. 


Für die m-dimensionale Delta-Distribution wird folgende Notation verwen- 


det: 


öm(k) = | [ 6(k)), (A.18) 
j 


wobei k = (kı, ...,Km). Die Erweiterung der Fourier-Transformation auf 
Funktionen mit mehrdimensionalem Wertebereich f : R” — C” erfolgt 
trivialerweise durch elementweise Berechnung der Fourier-Transformation 
für jede Dimension des Wertebereichs. Im Fall von schnell-fallenden Funktio- 
nen f : R” > C” wird der entsprechende Funktionenraum mit S(R”, C”) 
bezeichnet. Die anderen Funktionenräume und Distributionsmengen werden 
analog bezeichnet. 


Bei zeitvarianten Vektorfeldern ist es sinnvoll, zwischen der örtlichen und 
zeitlichen Fourier-Transformation zu unterscheiden. Die zeitliche Fourier- 
Transformation wird definiert als: 


Fr := fj, Ja (A.19) 


Die örtliche Fourier-Transformation Fk) = (Fs f ) wird abweichend defi- 
niert: u u 


(Ff) := ER), (FT) = am). 
(A.20) 


Motiviert ist dieser Unterschied durch die Definition der Phase einer zeithar- 
monischen Welle entsprechend der verwendeten Nebraska-Konvention in der 
Ellipsometrie [Hau80, Fuj07]: 


E(x, t) = E| "ot kom), (A.21) 
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Gemäß den Gleichungen (A.19) und (A.20) gilt: 


(FsFTE)(k, w) = (270)*E, 8(w — wo)ds(k — ko). (A.22) 


A.2 Notation fiir Tensorrechnung 


Die Anwendung eines Tensors To = (r TO ) der Stufe l + 1 auf einen 


la. 
Vektor V = (v) erfolgt über die Notation T? VV ... V und das i-te Element 
des resultierenden Vektors lässt sich folgendermaßen berechnen: 


(1) ; (0) 
(€ I: w.V), ` 222 ÈT ijz j3- R ae eee) 


ar „5 Im 


A.3 Fourier-Transformation der Suszeptibilität 


Zur Berechnung der zeitlichen Fourier-Transformierten der elektrischen Po- 
larisation P(x, w) wird zunachst die Annahme getroffen, dass sich das elektri- 
sche Feld in eine Summe von zeit-harmonischen Wellen zerlegen lasst [Sut03]: 


E(x,t) = $, E We", (A.24) 
k 


wobei sowohl positive als auch negative Kreisfrequenzen vorkommen. Dabei 
wird die Konvention &, = —W_, sowie E (x) = (E"_,(x))* getroffen. E(x, t) 
und P(x, t) sind dann reelle Größen [Boy08]. Aus i # j folgt nicht zwangs- 
laufig w; # @;. P(x, w) lässt sich anhand der Potenzreihenzerlegung aus Glei- 
chung (3.8) wie folgt berechnen: 


P(x, w) = (FrP), w) = | P(x,t)e'®! dt 


x 
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oo 


= €o > I D(x, TJE (x) elwi(t-7) eiwt dr dt 
i 
+ > I x(x, 71,72) E; E (x) eivi(t—-T1) eito j(t-T2) 
i,j X 


x el dr, dt dt +... 
= €o > ES T) e-iwiz dr E'(x) I e-i(w—wi)t dt 
i 


72 J XP, t,t) HOM to) dr dr, E)E’ (x) 
i,j ad 


oo 


x 


=x (x0) 
Petre DER EEE 


= €o > f x(x, T) “iit dr 2776(w — wi) E (x) 
i 


= x (x,a;02) 


=x (2) Œw, wj) 


+ 32 I XO, t1) e MOF) dr, dr, 275(w — w; — wj) 
i,j 


= x? (x,w;wi wj) 


x E ŒE (x) +..]. (A.25) 
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Die zeitliche Fourier-Transformation der Magnetisierung M lässt sich in ana- 
loger Weise berechnen. Dazu sind P, E und x, entsprechend durch M, B und 
Gm ZU ersetzen. 


A.4 Generelle harmonische ebene Wellen 


A.4.1 Homogene Wellen 


Für reelle Größen e und u folgt aus Gleichung (3.38): 


ie (2) m (22) = (k,k). (A.26) 


Es sei s ein Einheitsvektor und È (0) € S'(R,C?) eine Distribution mit kom- 
paktem Trager’. Für die inverse Fourier-Transformierte E, gilt, dass sie ein 


sog. Multiplikator in Z’(IR,C?) ist [Cha90]. Multiplikatoren sind reguläre Dis- 
tributionen und können somit als gewöhnliche Funktion dargestellt werden. 
Eine mögliche Lösung der Wellengleichung aus Gleichung (3.38) stellt das fol- 
gende elektrische Feld dar: 


E(k, 0) = (27)°E,(w)53(k - s2). (A.27) 


Um die Maxwell’schen Gleichungen zu erfüllen, muss E, so gewählt werden, 
dass (s, E(k, o)) = 0 und somit (s, E (@)) = 0 für alle w gilt. Bis auf diese 
Einschränkung kann E, eine beliebige Distribution aus S’(R,C?) mit kom- 


paktem Träger sein. Zudem wird c im Träger von E, als konstant angenom- 
men. 


1 Distributionen aus S’(IR,C?) mit einem kompakten Träger bilden alle Testfunktionen auf Null 
ab, die im Träger den Wert Null besitzen. 
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Durch Rücktransformation erhält man für eine GHPW die Formel aus [Bor19] 
im Zeitbereich: 


Ex, t) = (F71F51E)(x, t) 


1 z wy i 
a _ 92) ei(cot—(k,x)) 
= [[z.oresle s7 ) e dk dw 


oo 


E (w)e 


an J =s 


x 


(1-2) 


dw = E(t = s2), (A.28) 


Bei der letzten Umformung wurde die Annahme ausgenutzt, dass E_ einen 
kompakten Träger hat und c in diesem Frequenzband annähernd konstant 
ist. 


Im Frequenzbereich ist das magnetische Feld gegeben durch: 


B(k,w) = ok x E(k, o) 
3 
= CEN es E (o)5;(k - s?) 
= 27} B (©)ös(k 2 s-), (A.29) 


wobei B (w) :=sxE (w)/c. Mit der Definition B, = ITB, folgt für das 
magnetische Feld im Zeitbereich: 


B(x, t) = B (t z ee). (A 30) 
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A.4.2 Inhomogene Wellen 


Lässt man die Einschränkung auf nicht-absorbierende Medien fallen, so folgt 
aus Gleichung (3.46): 


wre u= (2) = (=) = (k,k). (A.31) 


Es sei s ein komplexer Einheitsvektor mit (s,s) = 1. Folgende Lösung der 
Wellengleichung wird als GIPW definiert’: 


Ëk o) = (2n)°E,(a)8s(k- © (A.32) 


wobei das elektrische Feld È (œ) eine beliebige Distribution aus S’(R,C?) 
mit kompaktem Träger sein kann, aber analog zum homogenen Fall und ent- 
sprechend Gleichung (3.42) die Bedingung (s, E ()) = 0 für alle w erfüllen 
muss. Die inverse Fourier-Transformation von E, ist eine reguläre Distribu- 
tion aus Z’(R,C). Verwendet man bei der inversen Fourier Transformation 
die komplexe Erweiterung, erhält man eine Funktion E, € Z’(C,C), die ganz 
ist [Cha90]. Im Trager von È (@) sei c konstant. Unter diesen Voraussetzun- 
gen erhalt man aus E(k, w) analog zu Gleichung (A.28) die folgende inverse 
Fourier-Transformation E(x, t) im Orts- und Zeitbereich: 


c 


E(x,t) = (FFP È), t)= AÇ 2 (s, 2) (A.33) 


Es sei: 


B (w) :=5SX E (a)/c, (A.34) 


* Zu Delta-Distributionen mit komplexem Funktionsargument siehe Gleichung (A.14) 
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woraus analog zu Gleichung (A.29) folgendes Magnetfeld im Orts-/Zeitfre- 
quenzbereich resultiert: 


Ško) = (20)°B,(a)8s(ie - 5%, (4.35) 


Über die inverse Fourier-Transformation B, von B, erhält man auch das ma- 
gnetische Feld im Zeitbereich: 


B(x,t) = (FF E)E, t) = a(t = =) (A.36) 


A.5 Ortsaufgelöste Jones-Matrizen 


Für die Herleitung von ortsaufgelösten Jones- und Müller-Matrizen wird zu- 
nächst das elektrische Feld E MEJ) zur Kreisfrequenz w; in einer Referenzebe- 
ne A, betrachtet und der Rest des optischen Systems ignoriert. O. B. d. A. sei 
die Referenzebene parallel zur Ebene z = 0 angeordnet. In A, ist eine Feld- 
komponente des elektrischen Feldes redundant [Wyr11] (vgl. Abschnitt 4.4.2). 
Sind die Feldkomponenten in x- und y-Richtung gegeben, kann die Feldkom- 
ponente in z-Richtung daraus abgeleitet werden, um in A, die Maxwell’schen 
Gleichungen zu lösen [Wyr11]. Die Feldkomponenten in x- und y-Richtung 


können zudem beliebig gewählt werden. 


Zunächst wird die Propagation des elektrischen Feldes von A, zu einem Punkt 
x, untersucht. Da die Feldkomponente in z-Richtung in A, redundant ist, 
hängt das elektrische Feld in x, nur von den Feldkomponenten in x- und y- 
Richtung ab. Der Operator P sei definiert als die Abbildung des elektrischen 
Feldes in A, auf das elektrische Feld in x2, wobei nur die ersten beiden Feld- 
komponenten abgebildet werden: 


(E,d) = EL, w) u (A.37) 
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Als Nachstes wird gezeigt, dass P ein linearer Operator ist. Es seien 
E œ elk! und Eœ) ek! zwei Lösungen der Maxwell ’schen Gleichun- 
gen. Somit gilt: 


Eada =? (Eala ©), of (A38) 


(E) n2) = P(E- = ©) ur (A.39) 


Aufgrund der Linearität der Ableitung in Gleichung (3.22) ist der Ausdruck 
E) + aE ,(x)) ek für ein Skalar a ebenfalls eine Lösung der Max- 
well’ schen Gleichungen, falls das Medium linear ist. P ist somit ein linearer 
Operator: 


(E,,%) + aE (2) 1.21 = (Eu, &)+a Eala, @) | ö 
(A.40) 


Da das Feld (El, ) in A, beliebig gewählt werden kann, können die 
17 [1,2] 
Feldkomponenten in x- und y-Richtung getrennt propagiert werden. Die Su- 


perposition beider Feldkomponenten ergibt aufgrund der Linearität von P 
wieder das ursprüngliche Feld aus Gleichung (A.37): 


2), Pelz, @) +E h am 
2), rel ee a 
wobei Py, Pxy, Pyx und P,,, lineare Funktionale sind. Aufgrund des Satzes 


von Radon-Nikodym und der daraus resultierenden Dualität von L?-Raumen 
folgt, dass diese linearen Funktionale durch Integraloperatoren darstellbar 
sind, falls E, € LP(R?,C?) mit 1 < p < œ [Dun88]. Demnach lassen sich die 
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Terme auf der rechten Seite der Gleichungen (A.41) und (A.42) durch Integra- 
loperatoren beschreiben. Zusammenfassend erhält man folgende Beziehung: 


ERDE) (4.43) 


Aı 


wobei Kœ, X2) ein matrixwertiger Integralkern ist. Für beliebige G} und 
G, ist in den Gleichungen (A.37) bis (A.43) eine Koordinatentransformation 
durch Berechnung der dritten Feldkomponente erforderlich’: 


(FED) yay = | EDEN) 9 44. (A.44) 
Al 


wobei KL, xX) ein matrixwertiger Integralkern ist, der i. Allg. von K;.(x, x2) 
verschieden ist. Im Jones-Formalismus erhält man schließlich mit Glei- 
chung (3.57): 


1,86) = [1.8.2261 6U, G1) dA, (A.45) 
Aı 


wobei Ji, x2; G1, G2) := K, (x, x3). 


Bei der Propagation von Licht gilt das Huygens’sche Prinzip. Dabei kann ei- 
ne elektromagnetische Welle in Elementarwellen zerlegt werden. Die separa- 
te Propagation der Elementarwellen durch das optische System und die an- 
schließende Superposition ergibt wieder die ursprüngliche elektromagneti- 
sche Welle. Dieses physikalische Prinzip gilt sowohl für den Operator ?, als 
auch für den daraus abgeleiteten Integraloperator aus Gleichung (A.45). Die 


* Dafür muss der Operator Fp auf das Feld (STE). 2] angewendet werden und anschlie- 


ßend die dritte Feldkomponente ähnlich zu Gleichung (4.95) durch Lösung einer linearen Glei- 

chung für jedes x € A] und k berechnet werden. Mit Gleichung (A.37) existiert somit ein Ope- 
a T T i i i 

rator P’, um (G] Eœ) 1a auf (G3 E,.(%2)) 1 94 abzubilden, woraus die Gleichung (A.44) 


aus den Gleichungen (A.37) bis (A.43) folgt. 
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Jones-Matrix J „&%2) beschreibt daher die Änderung des Polarisationszu- 
stands einer in x emittierten und in x, detektierten Elementarwelle. 


A.6 Ortsaufgelöste Müller-Matrizen 


Bei Müller-Matrizen werden Intensitäten statt komplexe Amplituden mitein- 
ander in Beziehung gesetzt, weshalb die Definition des Polarisationszustands 
anhand des Stokes-Vektors auch für polychromatisches Licht gültig ist. Mit- 
hilfe der Gleichung (3.55) lässt sich die Matrix (EE}), aus Gleichung (3.69) 
spektral zerlegen. Hierfür wird eine homogene Beleuchtung angenommen, 
so dass die Faktorisierung aus Gleichung (3.59) für alle Kreisfrequenzen gilt. 
Unter der Annahme VkVI : k # l > wk £ w; folgt: 


(E(x, t)Ex, t), = % EE) (eCoi) 


k>0,1>0 
=ÖkI 


= NE, WE). (A.46) 
k>0 


Einsetzen von Gleichung (A.46) in Gleichung (3.75) liefert folgende spektrale 
Zerlegung des Stokes-Vektors S(x, G): 


S(x;G) = 5) Sk; G), (A.47) 
k>0 


wobei S(x; G) den Stokes-Vektor für die Kreisfrequenz wg bezeichnet: 


Si(x;G) := F(G) vec (E, (x)E, (x)"). (A.48) 


Bei monochromatischem Licht muss die ortsaufgelöste Müller-Matrix aus 
der ortsaufgelösten Jones-Matrix hergeleitet werden. Im Müller-Formalismus 
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gilt folgende Beziehung, falls sich das Feld in A, entsprechend der Glei- 
chung (3.59) faktorisieren lässt: 


(3.82) 7 
Si(X2;G2) = A (U, (42; G2) ® U, &;62)*) 

(3.60) 
= A. (1,1, x2; G1, G2)U (41; Gy) 

8 J 1, x2; G1, G2) U (1; G1)*) 
(3.74) . 
= A (I,a, x2;G1, G2) @ J (Ai x2; G1, G2) ) 
x (U, (1; G1) 8 U, @1; G1)*) 
= A (1,1, x2; G,,G2) Q J Ab X2; G1, G)*)A, 
=: Mx(A1,*2;G1,G2) 
x A (U, @1; G1) 8 U a; G,)*) 
=8x(x1;61) 


= Mg(A1, x2; G1, G2)S; (1; G1). (A.49) 


Die Formel zeigt die Umrechnung von ortsaufgelösten Jones-Matrizen zu orts- 
aufgelösten Müller-Matrizen bzw. von Jones- zu Stokes-Vektoren für mono- 
chromatisches Licht. Es ist daher möglich, die Propagation von monochro- 
matischem Licht im Jones-Formalismus auszuführen, um anschließend die 
Müller-Matrix eines optischen Systems für monochromatisches Licht zu be- 
rechnen. Der Müller-Formalismus ist besonders für Berechnungen mit inko- 
härentem Licht geeignet. 


Zunächst soll der Fall von zeitlich inkohärentem, also polychromatischem 
Licht betrachtet werden. Die Variable ky wird definiert als der Index der Kreis- 
frequenz @x,, die zur mittleren Kreisfrequenz des diskreten Intensitätsspek- 
trums in x, den kleinsten Abstand hat. Nun wird zum einen die Annahme 
getroffen, dass sich das elektrische Feld entsprechend der Gleichung (3.59) für 
alle Kreisfrequenzen w; faktorisieren lässt. Zum anderen wird darüber hinaus 
für das gesamte Spektrum ein annähernd konstanter Polarisationszustand im 
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Punkt x, bzgl. des Rechtssystems G} angenommen’: 
Vkag, : U @1; G1) = 1,0, G)). (A.50) 
Daraus lässt sich eine spektral gemittelte Müller-Matrix ableiten: 


S(x2; G2) := >, S;(X2; G2) 
k>0 


(A.49) 
= > Mx(A; X2; G1, Gz) SK (%1; G1) 
k>0 
(A.50 


) 
= > Mx (Ai, x2; G1, G2)ļg |? Sko @1; G1). (A.51) 
k20 


=:M(A1,x2;G1,G2) 


Ist das Licht in einer Referenzebene A, vollständig räumlich inkohärent, so 
kann die Intensität an einem Punkt x, über einen Integraloperator aus der 
örtlichen Intensitätsverteilung in A, berechnet werden (vgl. [Goo15]): 


I(x2; G2) = f K(x, x2)I(x; G1) dA, (A.52) 


Al 


wobei K(x, x2) einen Integralkern darstellt. Diese Formel weist starke Ahn- 
lichkeiten zur Formel aus Gleichung (A.43) auf. Die Matrix K, (x, x2) in Glei- 
chung (A.43) symbolisiert die Anderung der komplexen Amplitude einer Ele- 
mentarwelle im Jones-Formalismus, die von x emittiert und in x, detektiert 
wird. Die Elementarwellen in A, werden als räumlich kohärent angenom- 
men. Demgegenüber beschreibt K(x, x2) die Intensitätsänderung einer aus x 
emittierten und in x, detektierten Elementarwelle, wobei die Elementarwel- 
len in A, als räumlich inkohärent angenommen werden. Dieser Elementar- 
welle kann man einen Polarisationszustand zuweisen und man erhält dann 


* Im visuellen Bereich kann mit Polfiltern und dem Fresnel’schen Parallelepiped ein beliebiger 
und für alle Kreisfrequenzen annähernd konstanter Polarisationszustand eingestellt werden. 
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eine Verallgemeinerung von Gleichung (A.52) auf den vektoriellen Fall mit- 
hilfe des Müller-Formalismus': 


S(x,;G,) = f M(x, x2; G,,G,)S(x;G,) dA. (A.53) 


Al 


A.7 Strahlstarke von reflektiertem Licht an 
Kugelreflektoren 


Zu einem einfallenden Strahl mit dem Aufpunkt (x,y,0)' können die sphäri- 
schen Koordinaten des reflektierten Strahls anhand folgender Formel berech- 
net werden (vgl. Gleichung (4.68) und Abb. 4.9): 


Ox = 4arcsin — 2arcsin ————, (A.54) 
Ngk Fk 

8 = kl, (A.55) 

1, = arctan2 (y sgn 0x,X sgn Ox). (A.56) 


Es sei t eine Funktion mit folgender Definition: 


t: Adııaı > [0°,90°] x [0°,360°] 


IC) en) en 


Des Weiteren sei J, die Jacobi-Matrix von t. Zunächst werden nur sphäri- 
sche Winkel (0,,n,) € Asp mit Asp := {(0,,n0) | 0, > OR™ A 0, < |OX""|} be- 
trachtet. Wird mit dA ein infinitesimales Flächenelement in Adyııaı bezeich- 
net, lassen sich mithilfe von t die infinitesimalen sphärischen Winkel dO, und 


* Im Unterschied zu Gleichung (A.51) gilt Gleichung (A.53) auch für räumlich inhomogene, räum- 
lich inkohärente Felder in Ay. 
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dy, anhand des Absolutbetrags der Determinante der Jacobi-Matrix berech- 
nen: 


dO, dn, = |det J,(x,y)| dx dy = |det J;(x,y)| dA, (A.58) 


wobei (x,y) so gewählt wird, dass t(x,y) = (0,, a). Die von der Beleuchtung 
auf die Reflektorebene auftreffende Intensität ist gegeben durch: 


do, 
1,06) = A 


= const., (A.59) 


wobei d®, die auf dA auftreffende infinitesimale Leistung ist. 


Die Strahlstärke Sx beschreibt das reflektierte Lichtfeld. Diese entspricht 
der infinitesimalen Leistung des reflektierten Lichts d®, pro infinitesimalem 
Raumwinkel dQ, [Bey16]: 


sa (A.60) 


Sx(85,N0) = a0. 


Der infinitesimale Raumwinkel steht mit dem infinitesimalen Polar- und Azi- 
mutwinkel in folgendem Zusammenhang [Rob13]: 


dQ, = sind, d0, dy, . (A.61) 
Einsetzen von Gleichung (A.58) liefert: 
dQ, = sin d,|det J,(x,y)| dA. (A.62) 


Wiirde bei der Reflexion an der Mikrokugel kein Intensitatsverlust auftreten, 
wäre die infinitesimale Leistung d®,,, die auf dA auftrifft identisch mit der 
infinitesimalen Leistung d®,, die im Raumwinkel dQ, emittiert wird. Der In- 
tensitätsverlust wird durch den Reflexionsgrad R beschrieben und es gilt: 


d®, = Rd®,,. (A.63) 
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Der Reflexionsgrad lasst sich anhand der Fresnel’schen Transmissions- und 
Reflexionskoeffizienten aus Abschnitt 3.4 berechnen. Die Transmissionskoef- 
fizienten von Luft zu Glas seien t12p bzw. t125, von Glas zu Luft tz}, bzw. t15 
und die Reflexionskoeffizienten seien Ba bzw. Pig Die Subindizes 1, 2 und 
3 symbolisieren jeweils die Medien Luft, Glas und Metall. Für den Reflexions- 


grad gilt: 


2 2 
k| +l 
eS. (A.64) 
2 
wobei 
ro = 4aply3p lap: r = East, ,taıs- (A.65) 


Die Fresnel’schen Koeffizienten sowie der Reflexionsgrad sind vom Auftreff- 
punkt eines Lichtstrahls auf der Kugeloberfläche abhängig, so dass R eine 
Funktion von (x,y) ist und im Folgenden mit R(x,y) bezeichnet wird. Ein- 
setzen der Gleichungen (A.59), (A.62) und (A.63) in Gleichung (A.60) liefert: 


S (0 ) = d®, _ R(x,y) d®,, = R(x,y) 
Ko) = TO, ~ sind, |det J; y) dA > sind,ldet E’ 


(A.66) 


Für (8%, No) € Agp ist das Urbild t~'(0,,n,) eine einelementige Menge. t ist je- 
doch nicht injektiv. Für (6,,7,) É Asp enthält das Urbild abhängig vom Auf- 
treffpunkt des Lichtstrahls (und vom Brechungsindex) zwischen null und drei 
Elemente. Die Formel aus Gleichung (A.66) lässt sich jedoch für diese Fälle 
verallgemeinern: 


R(x,y) 
Sg(êo) = lsg = 
x(0N0) 2s l sin O,|det J,(x,y)| 


t71(65.N0) 
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A.8 Näherung erster Ordnung für 
polychromatisches, unkollimiertes Licht 


In diesem Abschnitt wird der Einfluss von Einfallswinkel- und Wellenlängen- 
variationen auf eine gemessene, spektral gemittelte Müller-Matrix untersucht. 
Üblicherweise müssen solche Variationen im Müller-Formalismus durch eine 
Integration berücksichtigt werden, doch unter gewissen Annahmen und für 
die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Proben ist eine Vereinfachung 
möglich. Die Beleuchtungsoptik und das Objektiv werden wieder in abstra- 
hierter Form nur als Referenzebenen betrachtet, in denen sich jeweils eine 
Blende befindet. Die Menge A, C IR? charakterisiert die Blendenöffnung der 
Beleuchtung, die sich in der x,y-Ebene befindet und es sei A, := (Ay) ay- 
Aus der Blendenöffnung wird ein räumlich inkohärentes, homozentrisches, 
annähernd kollimiertes, konvergentes oder divergentes Strahlenbündel emit- 
tiert. Das Strahlenbiindel wird von A, durch ein optisches System nach 
Aj propagiert und an n optischen Elementen reflektiert oder transmittiert. 
Abb. A.1 zeigt die Propagation eines solchen Strahlenbündels durch das 
optische System in einem an den Spiegelflächen bzw. am Retroreflektor 
entfalteten Strahlengang. Die Oberflächen der optischen Elemente werden 
vereinfachend als eben angenommen. Neigungsänderungen der Oberflächen 
müssen also im Strahlquerschnitt vernachlässigbar sein. 
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Frontansicht Seitenansicht 
Beleuchtungsebene 
Spi | transparente 
piege optische Elemente 
y Ais i 


Retroreflektor 


Abbildung A.1: Propagation eines eng gebündelten Strahlenbündels durch das optische System 
von der Beleuchtungsebene A, zur Detektorebene Aq. Der Strahlengang ist an 
den Spiegelflachen und am Retroreflektor entfaltet dargestellt. 


Die Intensitäts- und Polarisationszustandsänderungen eines Lichtstrahls 
mit der Kreisfrequenz x bei Reflexion oder Transmission an den opti- 
schen Elementen werden durch n matrixwertige Funktionen M;x; (9x1, Nka), 
M (9%) bis Min(xn,Nkn) beschrieben. Die Richtungen und Azimut- 
winkel der auftreffenden Lichtstrahlen entsprechend der Abb. 3.4 und 5.6 
werden für jedes optische Element durch die Parameter (9x1, k1; Pxı), 
(9x2 Nr Pr2) bis (OxnsNkn>Pkn) beschrieben. Die Lichtstrahlen des emit- 
tierten Strahlenbündels werden durch die (x,y)-Koordinaten in A, para- 
metriert. Die geometrischen Parameter sind somit Funktionen von x und 
y. Die Abbildung tx, sei definiert als £xı : A, > R?,(x) > (Oki; nı). Die 
Menge der Einfalls- und Richtungswinkel zum optischen Element | wird 
mit Moy id >= tki (Ai) bezeichnet. Des Weiteren werden für jedes optische 
Element l zwei Winkel 69;; und Nox; mit (OokıNorı) = tgı(02) definiert. Diese 
Winkel beschreiben die Richtung des Hauptstrahls auf das optische Element l 
und der dazugehörige Azimutwinkel sei $oxı. Die in A, detektierte Intensität 
ergibt sich entsprechend der Strahlenoptik bei inkohärenter Beleuchtung aus 
den Müller-Matrizen jedes einzelnen Lichtstrahls, der aus A; emittiert und 
in A, detektiert wird. Der Einfluss der spektralen Abhängigkeit der Müller- 
Matrix führt zu folgender Formel für die spektral gemittelte Müller-Matrix 
M(.A,, Aa) des gesamten optischen Systems zwischen den Referenzebenen 
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Aj, und Aa: 


MAs Aa) = % la,” | TT MaMa nedbii dd, (A68) 
k>0 l=1 


ls 


wobei das Produktzeichen angewendet auf n Matrizen M4, M),...,M, wie 
folgt definiert wird: 


n 
[Į |M: = m„M,_, ..M.. (A.69) 
l=1 


Die Koeffizienten la sind in Anhang A.6 definiert und beschreiben 
das Emissionsspektrum. Dieses wird als schmalbandig angenommen. Die 


Bandbreite wird durch ein Intervall [[k_,k,]] beschrieben, wobei gilt: 
k ¢ [k_,k,] > la? z 0. 


Da ein annähernd kollimiertes Strahlenbündel angenommen wird, ist die Ein- 
fallswinkelvariation der Lichtstrahlen relativ gering. Insbesondere bei Sub- 
straten oder dünn beschichteten Medien kann die Müller-Matrix für einen 
kleinen Einfallswinkelbereich gut linearisiert werden. Es wird daher gefor- 
dert, dass die Müller-Matrizen M;7(0x1,7x1) in den Winkelbereichen Moy,xı 
für alle wg durch eine Näherung erster Ordnung ausreichend genau approxi- 
miert werden können [Neg20b]: 


VIVjVIVK € [Ik ,k, IV x1) E Mon, + (Mi Gx 0x1); 


ð (Mx); ; 
~ (Mxiox1 Moki));; + (Oki — Cor, Nokl) 


(Mk); 
+ (Mkt — Noki) 5, Gok Noki). (A.70) 
Akl 
Zur Motivation dieser Abschätzung werden zwei Fälle unterschieden: 


Ooz, © O° und Ox) > 0°. Abb. A.2 dient zur Veranschaulichung dieser 
beiden Fälle. 
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Ook 0 


(a) () 


Abbildung A.2: Skizze zur Visualisierung der Einfallswinkels der einzelnen Strahlen des Strah- 
lenbiindels jeweils für einen kleinen (99x; % 0) und einen großen (Ookı > 0) 
Einfallswinkel des Hauptstrahls. 


Im Fall Oorı % 0° trifft das Strahlenbiindel zur Kreisfrequenz œg annä- 
hernd senkrecht auf das optische Element l auf. Die Kreisausschnitte aus 
den Abb. A.2b und A.2c bestehen aus Punkten in der x,y-Ebene, die ver- 
schiedenen emittierten Lichtstrahlen entsprechen. Jeder Kreisausschnitt 
entspricht einer Menge von Lichtstrahlen, die unter einem gegebenen Ein- 
fallswinkel 0x; auf die Oberfläche des optischen Elements l auftreffen. Das 
x,y-Koordinatensystem ist schräg eingezeichnet, um eine optische Rotation 
um den Winkel $;; zu visualisieren. Bei kleinen Einfallswinkeln bis ca. 5° 
ist die Müller-Matrix kaum vom Einfallswinkel abhängig [Azz89a]. Dies gilt 
z.B. für Schichtstrukturen aus isotropen Medien oder anisotropen, uniaxialen 
Medien, bei denen die optischen Achse und die Oberflächennormale senk- 
recht zueinander stehen [Azz82b]. Da diese Medien den Fokus dieser Arbeit 
bilden, ist für kleine Einfallswinkel sogar eine Näherung Nullter Ordnung 
ausreichend. Auch der Einfluss des Richtungswinkels 79x auf die Müller- 
Matrix ist in diesem Fall vernachlässigbar, wodurch eine optische Simulation 
entsprechend Abb. A.2c zur Berechnung der Müller-Matrix vermieden wird. 
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Als Nächstes wird der Fall Oog; >> 0° betrachtet und hierbei weiter angenom- 
men, dass der Durchmesser der Blende A, relativ klein ist. In diesem Fall 
bilden die Kreisausschnitte aus Abb. A.2b zu einem gegebenen Einfallswinkel 
annähernd parallele Linien. Diese Eigenschaft gilt für alle Richtungswinkel 
Norı. Es gilt daher folgende Näherung: 


Vk € [Ik_,k,]IvIvx € A, : ee E aoe (A.71) 
= 10 
u, Sen 
x e 3, Joo . A . (A.72) 
Ox oy 
Sey 


wobei J,,, die Jacobi-Matrix von fx; bezeichnet. Einsetzen der Glei- 
chung (A.72) in Gleichung (A.70) ergibt: 


=:Moxki 
Vk € [k_,k, ]VIvx € A, : Mxı(tkı@&)) ~ Mzı(tkı(02)) 


ôM 
T kl 
+ (ro) anay x) FO, E0) 


m ee nl 
= 10h) =:M?, 
OM) 
+ (ro p.apecy*) Fy 02). (A.73) 
Ve Sy 
= DY) =:M}ı 


Entsprechend den Erläuterungen gilt für die beiden betrachteten Fälle folgen- 
de Abschätzung für die Müller-Matrizen der Lichtstrahlen: 


Vk € |[k_,k, ]VIvx € A, : Mg(Mg (9x1 Nk)»Örı) 
x Mrr(Mr (Oki Nrı)-Pokt); (A.74) 


da Vk € [[k_,k,]]VIVx € Ais : Ok, > 0° > big X ho und für 9x X 0° die 
Müller-Matrix unabhängig von ¢,; ist. Einsetzen der Gleichungen (A.73) 
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und (A.74) in Gleichung (A.68) liefert: 


M(A,, Ag) © > la ef Me-(Moxi-Pox1) 
i=1 


k>0 
ls 


+ (11 Ms Mo do) |Ma (os x) Mp -$ox1) 


1=2 


n 
+ (EP Miao My, ( (Vka x) MẸ pox2 )Ma,(Mokı Pox) 


+ (TI Mito) JMs (( VEX ) Mz Pox) 
l=2 


n 
+ (TI Miata) a M;,( (via x ) M%2-Por2) Mr; (Mokı Por) 


..)dA (A.75) 


Falls die Fläche von A), klein und kreisförmig ist und weiterhin die Bedingung 
vx € A Vk € [k k, IW: [vp x)| <1 a |(vy.x)| <1 erfüllt ist, dann 
können höhere Potenzen von x und y vernachlässigt werden. Nach Abb. A.1 


gilt für beliebige v € R?: 


f (v, x) dA = 0, (A.76) 
A! 


ls 


wobei der Kreismittelpunkt als Ursprung des x,y-Koordinatensystems ge- 
wählt wird. Daraus folgt: 


Vk € [[k_,k,]]VI f Mr: ( (v$ x) MR or) dA = 04, (A.77) 


ls 


Vk € Ikki | Mz, ( (vx )MippPoa) dA = 04. (A.78) 
A! 


ls 
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Damit wird das Integral aus Gleichung (A.75) wie folgt vereinfacht: 


n 


M(A;, Ag) © > la? II Mr: (Moki-Jokı). (A.79) 


k20 l=1 


In dieser Gleichung wurde die Richtungsvariation der emittierten Lichtstrah- 
len eliminiert, so dass im Müller-Formalismus nur noch der Hauptstrahl üb- 
rig bleibt. Die chromatische Aberration der Optiken kann zwar prinzipiell 
den Lichtpfad des Hauptstrahls andern, aufgrund der schmalbandigen LED- 
Beleuchtung wird jedoch angenommen, dass diese Anderung vernachlassig- 
bar ist: 


Gok Ookal 
Ako € [[k-,k, ]Yk € [[k_,k ]JVI : | noki | & | Mok |- (A.80) 
Pokl Pokol 


Was nicht vernachlässigbar ist, ist z.B. die Frequenzabhängigkeit der 
Müller-Matrix bei Schichtstrukturen aus isotropen Medien, solange diese 
unter schrägem Lichteinfall beleuchtet werden. Für die in dieser Arbeit 
betrachteten Rahmenbedingungen wie senkrechter Einfall auf Breitband- 
Antireflexbeschichtungen von Optiken, lineare Abhängigkeit zwischen 
Verzögerung und Frequenz bei schmalbandiger Beleuchtung oder Reflexi- 
onsmessung an isotropen oder sehr dünn beschichteten Substraten gilt die 
Näherung erster Ordnung: 


VIIM; € R%*vk, € [k_,k,]]Yk € [k_,k4]] : 
Moki © Mori + (k — ko)M}. (A.81) 
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Einsetzen in Gleichung (A.79) liefert: 


M(A;,,.Aa) = >) la. (M Mr: (Moko Pokol) 
l=1 


k>0 ` 


a (M MaMa ot) —ko)M} 


l=2 


n 
+ (1 Munde) — ko)M; Mr: (Moko1:P0ko1) 
=3 


a). (A.82) 


Mit der zusätzlichen Annahme V1, Vl, : |det M, | < |det Morok | bleiben nur 
die linearen Terme von k übrig. Der Index kp ist in Anhang A.6 definiert, 
woraus } poo CAG: — ko) & 0 folgt. Gleichung (A.82) vereinfacht sich zu: 


=a n 
M(A,,, Aa) x T la l Il Mr: (Moko Pokol) (A.83) 


k>0 l=1 


Aus der Gleichung geht hervor, dass unter den o. g. Voraussetzungen eine In- 
tegration über Einfallswinkel und Frequenz nicht zwingend erforderlich ist: 
Die Verwendung der Müller-Matrix des Hauptstrahls bei der mittleren Kreis- 
frequenz wg, führt bis auf einen Vorfaktor a zu ähnlichen Ergebnissen wie die 
rigorose Berechnung über die Integration bzw. Summation. Einerseits erleich- 
tert die Approximation die Rechnung mit Müller-Matrizen erheblich. Ande- 
rerseits wird auch die Evaluation des abbildenden Ellipsometers vereinfacht, 
da nur die Messwerte bei der Kreisfrequenz wg, und nur der Einfallswinkel 
des Hauptstrahls für einen Vergleich zwischen dem abbildenden Ellipsometer 
und einem spektroskopischen Ellipsometer betrachtet werden müssen. Die 
genaue Abweichung zwischen der approximativen und der rigorosen Berech- 
nung ist von der konkreten Aufgabenstellung abhängig. Hierfür müssen die 
Winkel- und Frequenzabhängigkeiten aller optischen Elemente bekannt sein, 


* Das Spektrum muss dabei um die mittlere Kreisfrequenz symmetrisch sein. 
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um das Integral bzw. die gewichtete Summe aus Gleichung (A.68) zu berech- 
nen und mit der Approximation aus Gleichung (A.83) zu vergleichen. Ins- 
besondere beim Lichteinfall unter dem kritischen Einfallswinkel führt eine 
lineare Approximation zu größeren Abweichungen zwischen der rigorosen 
und approximativen Berechnung. Nicht alle obigen Annahmen sind für eine 
adäquate Vernachlässigung von Winkel- und Frequenzabhängigkeiten erfor- 
derlich. Bspw. ist die Verwendung einer kreisrunden Apertur nicht zwingend 
(vgl. Abb. A.2), allerdings treten dann evtl. Abweichungen zur Müller-Matrix 
des Hauptstrahls auf, die jedoch für die gewünschte Vereinfachung der Mes- 
sung der gemittelten Müller-Matrix der Probe anhand der Gleichung (3.99) 
keine Rolle spielen. 


Nachfolgend wird der Einfluss der Dispersion auf das Messergebnis unter- 
sucht, ohne den Einfluss von Einfallswinkelvariationen zu berücksichtigen. 
Hierfür wurden alle optischen Komponenten mit dem spektroskopischen 
Ellipsometer bei einem festen Einfallswinkel gemessen. Beispielhaft wird 
die Messung einer Gold-beschichteten Oberfläche simuliert und die Müller- 
Matrix der Polarisationszustandsänderung zwischen der telezentrischen 
Beleuchtung und dem telezentrischen Objektiv berechnet. Die Müller-Matrix 
beinhaltet die Polarisationszustandsänderung der Polarisationsoptiken des 
PSG, des Strahlteilers, des Prüflings, des Oberflächenspiegels, des Retrore- 
flektors* und des Verzögerungselements des PSD; siehe Abschnitt 5.7.3. Der 
Einfallswinkel der Probe wird auf 70° und der des Oberflächenspiegels auf 
45° festgelegt. Werden mehrere Müller-Matrizen für alle 40 Rotationswin- 
kelkombinationen der Polarisationsoptiken simuliert (vgl. Abschnitt 5.1), so 
beträgt der MAE der normierten Müller-Matrix zwischen der approximativen 
und der rigorosen Berechnung: 


0,0000 0,0006 0,0006 0,0003 
0,0049 0,0027 0,0032 0,0004 
MAE = | 9 9044 0,0024 0,0030 0,0004 |° (A.84) 


0,0041 0,0024 0,0031 0,0005 


* Die Messung der Retroreflexfolie mit dem spektroskopischen Ellipsometer erfordert eine be- 
sondere Messprozedur, die zu erhöhter Messunsicherheit führt (vgl. Abschnitt 7.1). 
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Die mittleren absoluten Fehler sind eher als obere Abschatzung fiir den be- 
trachteten Anwendungsfall zu interpretieren, da auch das relativ große Sen- 
sorrauschen des spektroskopischen Ellipsometers in die Berechnung einfließt. 
Bei der Multiplikation mehrerer Müller-Matrizen wird das Rauschen akku- 
muliert. Die tatsächlichen Abweichungen sind daher kleiner, da die Müller- 
Matrizen der einzelnen optischen Elemente des PSG und PSD normalerwei- 
se nicht separat gemessen und verrechnet werden. Stattdessen wird lediglich 
die Modulations- und Analysematrix während der Kalibrierung bestimmt. Die 
sehr kleinen Abweichungen in der letzten Spalte kommen durch die Rechts- 
multiplikation der Müller-Matrix des (gedrehten) Polfilters des PSG zustande. 
Während in den ersten drei Spalten die Müller-Matrix-Messungen aller op- 
tischen Elemente eingehen, werden die Einträge der letzten Spalte durch die 
Messung des Polfilters dominiert. 


A.9 Rauschunterdrückung bei digitalen 
Bildsensoren 


Ein digitales Messsignal lässt sich für eine große Klasse von Bildsensoren über 
eine parametrische Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreiben, die nur von 
wenigen Parametern abhängt. Die zugrundeliegenden Annahmen über das 
Rauschmodell werden im Standard EMVA 1288 zusammengefasst [Jäh20]. Die 
Zufallsvariable des digitalen Messsignals g kann als gewichtete Summe der 
Photonenzahl np» des Dunkelrauschens d und des Quantisierungsrauschens n 
dargestellt werden. Diese Rauschquellen hängen vom Quantenwirkungsgrad 
a, der Systemverstärkung K und dem Quantisierungsintervall Ag ab [Bey16]: 


g=aKn, + Kd +n, (A.85) 
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wobei folgende Verteilungsannahmen getroffen werden’: 


np ~ P(My), (A.86) 

dp ~ N(ua,04), (A.87) 
1 n 

n~ Ag rect( +] : (A.88) 


Die Zufallsvariablen d und n, werden als stochastisch unabhangig angenom- 
men und n, und n sind näherungsweise unkorreliert, falls das Quantisierungs- 
theorem erfüllt ist [Bey16]?. Zusätzlich zum Bildsignal wird auch eine Mes- 
sung des Dunkelsignals unter gleichen Bedingungen (Integrationszeit, Um- 
gebungstemperatur etc.) aufgezeichnet, wobei die Lichtquelle ausgeschaltet 
oder abgedeckt wird’. Die Zufallsvariablen zur Messung des Dunkelsignals 
werden zur Unterscheidung zum Messsignal mit dem Index b versehen, wo- 


bei gilt: 
ge = Ka +n. (A.89) 


Nachfolgend wird eine Zeitreihe von N identisch verteilten Zufallsvariablen 
von Messwerten betrachtet, wobei die Zeitabhangigkeit durch den Index i ge- 
kennzeichnet wird: g,, Npi» di, Ni, g, ab und nP, Die Parameter K und a werden 
als bekannt vorausgesetzt und folgende Schätzfunktion zur Bestimmung von 
Mp definiert: 


N 
8 — § 
T= » oa (A.90) 


1 Zur Definition der kontinuierlichen Poisson-Distribution siehe [Ili13]. 

? Das Quantisierungstheorem ist bei der Kamera-basierten Ellipsometrie und der Laser- 
Ellipsometrie erfüllt, da einerseits die Wahrscheinlichkeitsdichte des Dunkelrauschens nieder- 
frequent ist und andererseits Ag bei einer Auflösung von 12 Bit relativ klein ist. 

® In den Sensoreinstellungen muss der Schwarzpegel ggf. erhöht werden, um einen Informati- 
onsverlust an der unteren Grenze des Wertebereichs zu verhindern bzw. zu minimieren. 
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Zufallsvariablen zu unterschiedlichen Zeitpunkten werden üblicherweise als 
paarweise stochastisch unabhängig angenommen, doch ist eine Unkorreliert- 
heit in dem hier betrachteten Fall ausreichend. Der Erwartungswert und die 
Varianz von T sind: 


N 
8; = 8; 
EIT} =E = 5 
2 2i NKa p 
2Koa; 
b My + — 2 
Te P a2 a2K2 
Vit} =V SSS SS Se A.91 
DEV 2 NKa N a) 
Die Standardabweichung von T ist somit proportional zu N-V/? und das 


Signal-Rausch-Verhältnis proportional zu N. Für den Grenzfall N — folgt: 


i, Bah = 


„im Vir} = 0. (A.92) 


Bei der zeitlichen Mittelung werden das Photonenrauschen, das Dunkelrau- 
schen und das Quantisierungsrauschen entsprechend dem Gesetz der großen 
Zahlen reduziert. Trotz des Quantisierungsrauschens ist der Schätzer jedoch 
erwartungstreu. Dazu muss die Anzahl der Messwerte für Signal und Dun- 
kelsignal übereinstimmen; eine einmalige Messung des Dunkelsignals reicht 
nicht aus. Signal und Dunkelsignal müssen jedoch nicht abwechselnd, son- 
dern können bei konstanten Umgebungsbedingungen in beliebiger Reihenfol- 
ge aufgezeichnet werden. Es ist ebenfalls nicht zwingend, dass die Messwerte 
zeitlich gemittelt werden, da die Ergebnisse zur Rauschunterdrückung auch 
auf ein örtliches Binning übertragbar sind. 
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terisierung und Dünnschichtmessung unter Verwendung von polarisiertem 
Licht. Ein Nachteil der Ellipsometrie ist die geometrische Einschränkung 
der Prüfanordnung, wodurch sich die Anwendung auf ebene Oberflächen 
beschränkt. Ein neues Messprinzip basierend auf Lichtwegumkehrung 
und mikrostrukturierten Retroreflektoren ermöglicht jedoch die Erfassung 
von beliebigen Freiformflächen. Dieses neue Messprinzip und die damit 
verbundenen Änderungen der Messabbildung, der Messunsicherheiten, 
der Mehrdeutigkeiten, der Freiheitsgrade und der Auswertealgorithmik 
bei unbekannter Oberflächenform bilden den Forschungsschwerpunkt 
dieser Arbeit. 

Basierend auf diesem Messprinzip wird ein neues, abbildendes Einwellen- 
längen-Ellipsometer vorgestellt. Die Kalibrierung der Modulations- und 
Analysematrix erfolgt mittels Matrixfaktorisierung mit Nebenbedingungen 
über ein neu entwickeltes Verfahren. Für die Bestimmung des Normalen- 
felds der Oberfläche wurden zwei Verfahren entwickelt: eines basierend 
auf monokularem Stereo und ein anderes basierend auf polarisationszu- 
standsändernden Retroreflektoren. Anwendungsmöglichkeiten des neuen 
Messprinzips finden sich in der Optik, Photovoltaik, Automobilindustrie 
und flexiblen Elektronik. 
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